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INTRODUCTION GENERALE 
L’intégration sociale et professionnelle des personnes avec des déficiences 
physiques ou mentales est un des problèmes que doivent résoudre les sociétés 
européennes et occidentales modernes. Pour cela des textes de lois ont été rédigés par 
l’Etat Français [173, 174, 175, 176, 177] ou par la Communauté Européenne [171, 172] qui 
définissent le cadre légal concernant l’emploi professionnel et l’accessibilité aux 
bâtiments et à la voirie publique des personnes handicapées ainsi que la lutte contre la 
discrimination liée à l’état de santé. Parallèlement, en 1980, l’Organisation Mondiale de 
la Santé a publié la Classification Internationale du Handicap (C.I.H.) [346] qui 
constituait un outil de description et de collecte des données de santé établissant une 
nomenclature commune pour évaluer l’état de santé des populations de différents pays. 
Néanmoins, le terme de handicap et la discrimination en fonction des incapacités vont à 
l’encontre de la notion d’intégration. Aussi, la C.I.H. a été remplacée par la 
Classification Internationale du Fonctionnement humain (C.I.F, 2001) [347] afin, non 
pas de discriminer les personnes selon leur handicap, mais au contraire de les intégrer 
dans la société en leur proposant un environnement dans lequel leur déficience n’est pas 
un frein à leur intégration. Cette évolution se retrouve au niveau sémantique dans la 
formule « personne en situation de handicap », désormais préférée à celle de « personne 
handicapée » [193]. 
La terminologie de handicap ou de déficience fait souvent penser aux déficiences 
motrices et le fauteuil roulant est généralement choisi comme le symbole du handicap. 
Ce choix n'est pas non plus totalement fortuit car la locomotion en fauteuil roulant 
concerne de nombreuses personnes, pour des raisons génétiques (myopathie), 
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accidentelles (blessés médullaires, amputés des membres inférieurs), dégénératives 
(sclérose en plaque, poliomyélite) ou simplement liées au vieillissement naturel des 
fonctions locomotrices (dégénérescences musculaires, arthrite des membres inférieurs, 
etc). Ainsi, en 2002, les Etats-Unis recensaient 2,7 millions de personnes utilisatrices de 
fauteuils roulants dans la population vivant à domicile [288]. La même année, aux Pays-
Bas, les utilisateurs étaient estimés à 150000 [315]. En France, une étude plus récente 
estime ces utilisateurs à 360000 dans la population générale [335]. Enfin, c’est au 
Royaume-Unis que l’on trouve la prévalence la plus importante puisque la population 
utilisatrice de fauteuils roulants était estimée à 1,2 million en 2000, ce qui représentait 
près de 2% de la population britannique [335]. 
Bien que les premiers articles sur la locomotion en fauteuil roulant remontent au 
début du siècle dernier [42], les travaux de recherche sur ce sujet n’ont véritablement 
commencé qu’au début des années 1970 et ont principalement porté sur les aspects 
physiologiques, dans un premier temps, alors que les aspects biomécaniques n’ont été 
investis qu’à partir de 1980. C'est à cette époque qu’ont été entrepris au Laboratoire de 
la Performance Motrice [80] de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand puis au 
Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes 
(L.I.M.O.S.) [81] les premiers travaux visant à améliorer l'autonomie de déplacement des 
personnes confinées en fauteuil roulant manuel. Pour atteindre cet objectif, il était 
nécessaire de pouvoir « évaluer » les personnes dans leur environnement quotidien et un 
fauteuil roulant ergomètre de terrain (FRET-1) a été conçu et fabriqué à cet effet [82, 83]. 
Cet ergomètre permet de mesurer les efforts appliqués sur les mains courantes et sur le 
siège, ainsi que les accélérations et les déplacements du FRET-1 [84, 85]. Il permet donc 
de mesurer et de calculer un grand nombre des paramètres mécaniques de la locomotion 
  Introduction générale 
9 
en fauteuil roulant manuel et une thèse d'université a été consacrée à la modélisation, au 
calcul et à l'analyse des résultats obtenus [96]. 
Cependant, en l'état actuel, le modèle mécanique utilisé pour traiter les mesures ne 
permet pas, à lui seul, de rendre compte des mouvements du Sujet sur le siège, de 
calculer les efforts articulaires, ni d'accéder aux paramètres cinétiques et énergétiques 
tels que la puissance mécanique développée par le Sujet pour se propulser en fauteuil 
roulant. C'est dans l'objectif de répondre à ces attentes que sont menés les travaux 
actuellement réalisés au L.I.M.O.S., en collaboration avec d'autres laboratoires de 
recherche (CERMES9, L.B.M.C.10, Handibio-L.E.S.P.11, L.A.M.I.H.12, L.B.M.13) dans 
le cadre du projet « Technologies pour la Santé » (ANR-06-TecSan-020), et qui 
devraient aboutir, à terme, à une meilleure compréhension de la locomotion en fauteuil 
roulant manuel. En effet, l’objectif de ce projet est d'améliorer le choix et les réglages 
des fauteuils roulant manuels, les techniques de propulsion et le choix des protocoles de 
rééducation en fonction des capacités physiques, afin de réduire les traumatismes et les 
pathologies induites par l'utilisation de cette aide technique, et d’évaluer, voire de 
simuler, l’impact des aménagements urbains, en vue de favoriser leur accessibilité par 
les utilisateurs de fauteuils roulants manuels. 
L’objectif du présent travail était de définir le cadre méthodologique permettant 
d’évaluer les paramètres cinétiques et énergétiques (travail et puissance mécaniques) de 
la locomotion en fauteuil roulant manuel (FRM) à propulsion par mains courantes lors 
                                                 
9
  Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société. (Villejuif, Val de Marne). 
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  Laboratoire de Biomécanique et de Mécanique des Chocs (Université Lyon I, Rhône). 
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Introduction générale 
10 
d’un déplacement sur le terrain. En effet, bien que ces grandeurs aient été quantifiées 
depuis longtemps lors d’expérimentations à l’aide de différents ergomètres de 
laboratoire, les hypothèses sur lesquelles reposaient ces calculs ne sont pas applicables à 
l’étude du déplacement en conditions réelles. Aussi, le modèle mécanique de la 
locomotion a été décrit précisément puis simplifié dans les conditions d’un déplacement 
horizontal et rectiligne. Puis, une analyse cinématique tridimensionnelle d’un sujet se 
déplaçant sur un fauteuil roulant instrumenté (FRET-1) a été réalisée afin d’accéder aux 
différentes grandeurs mécaniques requises par le modèle mécanique pour calculer la 
puissance développée par le Sujet pour se propulser sur le terrain. 
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CHAPITRE I : 
ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
1. Les origines du fauteuil roulant 
Les premières illustrations de la chaise roulante datent du 6ème siècle avant Jésus 
Christ, en Chine. Cependant, il est probable que son apparition soit antérieure et 
remonte aux environs de 3500-4000 ans avant Jésus Christ avec l’apparition de la chaise 
et de la roue [178]. L’utilisation de la chaise roulante est cependant restée confidentielle 
pendant très longtemps, limitée à quelques personnalités importantes où une tierce 
personne devait pousser la chaise roulante. Par ailleurs, l’état incertain des chemins 
faisait souvent préférer le porté à bras ou à dos d’animal à l’utilisation de la roue. De ce 
fait, jusqu’au 16ème siècle, l’utilisation des sièges roulants est restée anecdotique dans le 
monde. Au 16ème siècle, le roi d’Espagne Philippe II de Hasbourg utilisait un siège 
roulant, déplacé par une tierce personne ; ce siège était en bois, matelassé, équipé de 
roulettes et le dossier et le repose-pied étaient inclinables. Des sièges roulants ont 
également été retrouvés lors de l’inventaire du château de Versailles, attestant de 
l’utilisation de ces appareils à la cour de Louis XIV (1638-1715) [258, 340]. 
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Figure 1 : Stephen Farfler et le premier fauteuil roulant permettant l'autonomie de son 
utilisateur (1655). 
Les premières traces historiques d’un fauteuil roulant permettant une certaine 
autonomie de déplacement remontent quant à elles au milieu du 17ème siècle. En 1655, 
Stephen Farfler, un jeune horloger paraplégique, fabriqua un véhicule roulant muni 
d’une roue avant indentée et actionnée manuellement par l’utilisateur à l’aide d’une 
manivelle horizontale (Figure 1). La seconde trace historique d’un fauteuil roulant 
autonome se trouve en Angleterre, à la fin du 18ème siècle puisqu’en 1783, John Dawson 
proposa le premier fauteuil commercialisable, à trois roues, et dont le repose-pied et le 
dossier étaient ajustables à l’utilisateur. A la même époque, à Paris, le député 
révolutionnaire Georges Couthon14 utilisait un « fauteuil à tourniquets », qui fit 
d’ailleurs l’objet du premier article sur le fauteuil roulant dans une revue médicale [42] 
et qui était composé de trois roues, dont deux à l’avant qui étaient actionnées à l’aide de 
deux manivelles verticales (Figure 2). C’est grâce à ce fauteuil que Georges Couthon, 
                                                 
14
 Georges Couthon (1755-1794) : Premier juge du district de Clermont-Ferrand, il fut atteint d’une 
paralysie progressive des membres inférieurs. Il fut à l’origine de l’abolition des droits seigneuriaux par 
l’Assemblée Législative (1792). Elu au suffrage universel à la Convention où il siège parmi les 
Montagnards, ainsi que Robespierre dont il a été le représentant dans le Puy-de-Dôme, il étouffa dans 
l’œuf la contre-révolution dans le Puy-de-Dôme grâce à une répression brutale (cinq exécutions à Thiers). 
A la fin de la Terreur, il fut trainé et mené à la guillotine tout comme Robespierre et Saint-Just et le nom 
de Couthon fut rayé de tous les registres municipaux d’Orcet (Puy-de-Dôme), sa commune natale. [46].  
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atteint d’une paralysie des membres inférieurs, pu continuer à se rendre à l’Assemblée 
Législative et mener une vie politique des plus actives. 
Au cours du 19ème siècle, l’utilisation du fauteuil roulant s'est progressivement 
généralisée à la suite des guerres de l'ère moderne. Ainsi, aux Etats-Unis, la Guerre de 
Sécession (1861-1865) est à l’origine de l'utilisation massive du fauteuil roulant. En 
Europe, les conséquences de la Première Guerre Mondiale (1914-1918) poussèrent 
l'Angleterre à fournir gratuitement des fauteuils roulants à ses infirmes de guerre. Entre-
temps, les mains courantes étaient apparues, permettant la propulsion manuelle (1881) 
et les roues à rayons en acier remplacèrent les roues en bois (1900). Jusqu'aux années 
1930, le fauteuil roulant n'a plus subi d'améliorations notables. Il fallu attendre 1933 
avec la mise sur le marché américain par Herbert Everest et Harry Jenning du premier 
fauteuil roulant pliable et en métal léger [258]. Ce fauteuil était équipé de deux grandes 
roues à l'arrière sur lesquelles étaient fixées deux anneaux permettant la propulsion 
(mains courantes), de deux petites roulettes mobiles à l'avant, et d'un repose-pied 
réglable en hauteur (Figure 2). Le cadre était en forme de « X » ce qui permettait de le 
plier et facilitait ainsi son transport. Ce fauteuil possédait ainsi déjà les principales 
caractéristiques des fauteuils roulants actuellement commercialisés dans le monde 
entier. Il est à l’origine de la généralisation de l'utilisation du fauteuil roulant manuel à 
propulsion par mains courantes au cours du 20ème siècle. 
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Figure 2 : A gauche, fauteuil à tourniquets utilisé par Georges Couthon (1755-1794) et 
à droite, modèle de Everest & Jenning (1933). 
 
A partir des années 1950, sont apparus les premiers fauteuils roulants électriques à 
l’usage des personnes souffrant de déficiences motrices sévères [340]. Cependant, le 
fauteuil roulant manuel n’a pas été abandonné et son utilisation est restée très largement 
répandue comme en attestent les résultats des enquêtes « H.I.D. »15 réalisées en 1998 et 
en 1999 en France, où la prévalence des utilisateurs de fauteuils roulants électriques et 
manuels dans la population générale était respectivement de 5,4 et de 59 personnes pour 
10000 habitants [335]. 
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 Enquêtes « H.I.D. » (Handicaps-Incapacités-Dépendance) : Enquêtes réalisées en 1998 et 1999 et 
menées par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) sur le handicap dans la 
population générale française. 
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2. La problématique de la locomotion en FRM 
2.1. L’autonomie et les contraintes environnementales 
Après la seconde guerre mondiale, l’utilisation du FRM s’est très largement 
répandue, tout d’abord chez les vétérans de la guerre présentant des atteintes 
médullaires, notamment au Canada [335] avec le modèle d’Everest & Jenning. A cette 
époque, ont été publiées les premières études médicales et scientifiques portant sur le 
FRM. L’objectif de ces publications était en quelque sorte d’assurer la promotion au 
sein du corps médical, de l’utilisation du FRM comme outil de réhabilitation [3, 19, 50, 
98, 126, 161, 229, 244]. Ces études discutaient notamment des améliorations techniques qui 
pouvaient lui être apportées, telles que des freins [105, 355], un système de stabilisation 
[341] ou un système d’élévation du sujet [188]. Par la suite, dans les années 1960-1980, 
de nombreux articles ont porté sur les indications de prescription ou de sélection d’un 
FRM [31, 39, 122, 130, 169, 179, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 242, 285, 286] afin de favoriser son 
utilisation. 
Cependant, bien que le FRM permît de rendre une certaine autonomie à ses 
utilisateurs, des problèmes d’accessibilité ont rapidement été rapportés [47, 131, 159, 215, 
281, 299, 345] tels que l’accès aux établissements scolaires [10, 284], par exemple. Il 
apparaissait alors nécessaire que le FRM soit le plus adapté possible à son utilisateur et 
à son environnement. Ainsi, des modifications ont été largement décrites dans des 
revues médicales, afin d’améliorer son confort [120], de faciliter les transferts pour 
entrer ou sortir du siège [55, 115, 117, 144, 260] et de faciliter son rangement dans une 
automobile [103, 104, 121, 154], par exemples. Des mesures anthropométriques, portant sur 
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l’espace occupé ou accessible par un utilisateur confiné en FRM ont été rapportées [170, 
197], et ont permis de définir des normes pour l’accessibilité des bâtiments, par exemple. 
2.2. Problématique médicale à l’utilisation du FRM 
Bien que l’utilisation du FRM semble pouvoir redonner une certaine autonomie à 
ses utilisateurs, les médecins se sont rapidement aperçus que son usage conduisait 
souvent à une sédentarisation, entraînant des problèmes d’obésité, de diabète, etc. 
Aussi, pour favoriser l’activité physique journalière, la pratique sportive a été vivement 
encouragée [147, 203, 211, 259] : basketball [56], marathon [213, 222], jusqu’aux sports de 
combat comme le kung-fu [212] et le karaté [245]. 
Mais la pratique intensive et prolongée du FRM peut engendrer des blessures et des 
douleurs spécifiques [79, 125, 274, 277], notamment à l’épaule [11, 14, 25, 79, 192,], et au 
niveau du coude, du poignet et de la main [140, 141, 241, 232 279, 295, 352]. Ainsi, selon les 
études réalisées entre 1991 et 2000, il a été rapporté que 30 [11] à 73% [241] des 
individus paraplégiques souffraient de douleurs à l’épaule. 
Par ailleurs, la station assise et prolongée des utilisateurs de FRM entraîne des 
problèmes dermatologiques comme les escarres ou les ulcères de pression, dus à 
l’immobilité, à la perte de sensibilité et à l’incontinence. De nombreuses études ont été 
menées pour évaluer la qualité mécanique du coussin d’assise [22, 134, 136, 137, 142, 236, 
282] et son effet sur la température de la peau et sur l’humidité au niveau de l’assise [128, 
129, 275, 290], ainsi que sur les méthodes d’évaluation de cet accessoire [32, 53, 135, 143]. 
L’utilisation du FRM conduit donc souvent à des troubles secondaires comme 
l’obésité et le diabète. Une activité physique régulière est recommandée pour en limiter 
les risques. Des douleurs et des blessures musculaires, ligamentaires et articulaires au 
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niveau des membres supérieurs peuvent cependant apparaître suite à une utilisation 
intensive et prolongée. En outre, ces symptômes sont reconnus comme une cause 
majeure de l’abandon de l’usage du FRM [314, 336], donc la sédentarisation des 
utilisateurs. Lundqvist et ses collaborateurs [210] ont ainsi montré que les douleurs des 
membres supérieurs étaient le seul facteur corrélé avec une faible qualité de vie chez les 
sujets en FRM. La difficulté pour le thérapeute est de faire pratiquer une activité 
physique journalière, adaptée à l’individu, et de limiter les problèmes orthopédiques et 
donc favoriser l’utilisation du FRM dans le temps. 
2.3. Objectifs de la recherche scientifique 
Au regard des problématiques rencontrées par les utilisateurs de FRM au niveau de 
leur autonomie et de leur santé, van der Woude et al. [304, 305] ont résumé les enjeux de 
la recherche sur le FRM en trois grands domaines :  
• l’amélioration du FRM en termes de conception et de principes mécaniques de 
propulsion ; 
• l’amélioration des capacités physiques du sujet, c’est-à-dire l’amélioration des 
techniques de propulsion, ainsi que des techniques de réadaptation et des 
programmes d’entraînement 
• l’amélioration de l’interface entre le sujet et son FRM, c’est-à-dire 
l’ergonomie du FRM par rapport au sujet et l’adéquation du système {Sujet + 
FRM} avec l’environnement physique extérieur (rampes d’accès, ascenseurs, 
largeurs des couloirs, etc.). 
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3. Les outils d’évaluation de la locomotion en FRM 
Pour explorer les différents paramètres de la locomotion en FRM, physiologiques 
dans un premier temps, le principal frein était l’instrumentation. En effet, puisque la 
mesure des paramètres cardiaques et ventilatoires ne pouvait être réalisée que dans un 
espace où les déplacements étaient limités, les études se déroulaient en laboratoire. De 
plus, pour comparer les résultats obtenus par différents sujets et dans différents 
laboratoires, il était nécessaire de pouvoir contrôler la difficulté de l’exercice. Aussi, dès 
la fin des années 1960, différentes équipes de recherche se sont penchées sur la 
conception d’ergomètres16 permettant de simuler la propulsion en FRM en laboratoire. 
3.1. Les ergomètres à manivelles. 
Dans un premier temps et pendant plusieurs décennies, de nombreux physiologistes 
ont utilisé des ergomètres à manivelles qui sont des adaptations des cyclo-ergomètres 
alors largement utilisés pour quantifier le travail des membres inférieurs. Sur ces 
appareils, le sujet actionnait manuellement un pédalier relié au volant d’inertie d’un 
ergocycle. La résistance était quantifiée par la force de frottement appliquée par une 
courroie de friction tendue sur le volant d’inertie et qui était supposée proportionnelle 
au moment de force appliqué sur le système de mise en tension de la courroie de 
friction. Cependant, l’effet de l’échauffement de la courroie sur la force de frottement a 
été négligé sans avoir été jamais vérifié. La vitesse était déterminée en mesurant la 
vitesse de rotation du volant d'inertie, dont le diamètre était connu, ou en imposant une 
                                                 
16
 « Un ergomètre est un instrument utilisé pour la détermination (mesure) du travail. Pour le 
physiologiste de l’exercice, c’est généralement un instrument qui mesure le travail réalisé sur un 
équipement fixe. » Dreisinger et Londeree [131], p. 20. 
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cadence de pédalage. Dans ce dernier cas, les physiologistes partaient du principe qu'en 
connaissant le rapport entre le nombre de tours de pédale et le nombre de tours de roue 
(rapport entre le plateau du pédalier et le pignon de la roue), il était possible de calculer 
la vitesse de rotation du volant d'inertie et donc la vitesse linéaire d'un point à sa 
circonférence. La puissance mécanique développée par le Sujet était ensuite supposée 
égale à l’opposé de la puissance de la force de résistance, calculée en multipliant la 
valeur de la force de résistance (exprimée en Newtons) par la vitesse angulaire  
(en rad.s-1) et par le rayon du volant d'inertie (en mètres). 
Cependant, la vitesse de rotation était généralement considérée constante et égale à 
la vitesse moyenne lors de l'exercice. Par conséquent, le travail mécanique lié aux 
variations de l’énergie cinétique du volant, qui fait intervenir son inertie de rotation et 
les variations de sa vitesse, n'était pas considéré. Pourtant, il a été montré que lors du 
pédalage avec les membres inférieurs, la vitesse de rotation du pédalier, et donc celle de 
la roue n'étaient pas constantes [13]. En effet, le passage des pieds au niveau des points 
haut et bas entraînait une diminution de la vitesse de rotation du pédalier. De plus, les 
variations de la vitesse de rotation du pédalier étaient d’autant plus importantes que la 
résistance était élevée. Par conséquent, la puissance mécanique développée par le Sujet, 
calculée sans tenir compte des variations de la vitesse de rotation de la roue était 
d’autant plus sous-estimée que la résistance était élevée [13]. A l’aide d’un fauteuil 
roulant à manivelle synchrone, Faupin et al., [123, 124] ont montré des variations de la 
vitesse du fauteuil traduisant les variations de la vitesse de rotation du pédalier. De plus, 
bien que les variations de la vitesse de rotation du pédalier n’ait jamais été montré avec 
des manivelles asynchrones, il est probable que la vitesse du fauteuil ne soit pas 
constante pour autant. Par ailleurs, en équipant le pédalier d'une bicyclette ergométrique 
de capteurs de moment et de vitesse angulaire, Hambli et al. [154] ont également montré 
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que les puissances mécaniques calculées au niveau du pédalier et à partir de la friction 
étaient nettement différentes. 
Les ergomètres à manivelles ont cependant permis d’étudier les réponses 
physiologiques maximales et ont notamment permis de montrer que le travail des 
membres supérieurs était moins efficace que celui des membres inférieurs, et que la 
consommation maximale d’oxygène était plus faible lors d’un exercice mobilisant 
uniquement le haut du corps par rapport à un exercice réalisé avec les membres 
inférieurs [9, 16, 289]. De plus, ces études ont permis de montrer que la capacité 
physique, évaluée par la consommation maximale d’oxygène, des personnes utilisatrices 
de FRM dépendait du niveau de lésion. Ainsi, en 1987, van Loan et al. [320] ont mesuré 
des consommations maximales d’oxygène de 28, 25 et 12 ml d'O2/min/kg 
respectivement pour des groupes de sujets valides, paraplégiques et quadriplégiques. 
Par ailleurs, Swiren et Bar-Or [296] ont montré que le niveau de pratique était dépendant 
de la consommation maximale d’oxygène et n’ont noté aucune différence entre des 
athlètes nationaux valides et des athlètes de niveau équivalent utilisant des FRM. 
Enfin, une des limites principale à l’utilisation des ergomètres à manivelles est 
qu’ils ne sont pas vraiment représentatifs du mouvement de propulsion en FRM, dont la 
plupart sont propulsés à l’aide de mains courantes. 
3.2. Les ergomètres à rouleaux 
Pour reproduire plus précisément les spécificités de la locomotion en FRM à 
propulsion par mains courantes, Brouha et Krobath [36], dès 1967, ont utilisé un 
ergomètre à rouleaux afin de mesurer en continu les réponses cardiaques et respiratoires 
lors d’un exercice en FRM. Cet appareil était constitué d’une plate-forme sur laquelle 
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étaient fixés deux rouleaux tournant chacun autour d’un axe et sur lesquels reposaient 
les roues arrière d’un véritable FRM. Le cadre du FRM était fixé à l’ergomètre et les 
sujets simulaient la locomotion en appliquant des efforts sur les mains courantes, 
entraînant la rotation des roues arrière du FRM et des rouleaux. La résistance dépendait 
des frottements de roulement du système composé du FRM et de l’ergomètre, c'est-à-
dire des moments de friction au niveau des axes des roues arrière et des rouleaux, et des 
moments de roulement des pneus sur les rouleaux. Ainsi, la résistance dépendait des 
efforts appliqués sur les axes des roues, c’est-à-dire de la composante du poids 
appliquée sur les roues arrière du FRM et des coefficients de frottement de roulement et 
de friction. Cependant, ces résistances n’ont pas été quantifiées. La distance simulée 
parcourue par le FRM était mesurées à l’aide d’un capteur de position angulaire fixé sur 
un rouleau ce qui permettait de calculer la vitesse de déplacement du FRM. Le travail 
était étonnamment exprimé en kg.m/min, c’est-à-dire par le produit de la masse totale 
du Sujet et de son FRM par la distance parcourue en une minute. Ne connaissant pas la 
résistance réelle appliquée sur cet ergomètre, aucune comparaison avec d’autres études 
n’est possible. Pourtant, si ces auteurs avaient quantifié les résistances à l’avancement à 
partir de la décélération des rouleaux avec le Sujet assis sur le FRM, par exemple, ils 
auraient pu exprimer un travail et une puissance mécanique moyenne dans leurs unités 
internationales, en joules et en watts, respectivement. 
En 1971, à l’aide d’un ergomètre inspiré de celui de Brouha et Krobath, Stoboy et 
al. [291], ont quantifié la puissance mécanique (en watts) à partir de la relation entre la 
consommation d’oxygène et la puissance mécanique calculée au cours d’un exercice 
incrémental sur un ergomètre à manivelles. Par suite, en mesurant la consommation 
d’oxygène lors de l’exercice sur l’ergomètre à rouleaux, ils ont déterminé la puissance 
mécanique produite par le Sujet sur cet ergomètre. Cette procédure d’évaluation de la 
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puissance mécanique pose deux problèmes : le premier est que la puissance mécanique 
calculée sur l’ergomètres à manivelles était basée sur la résistance présumée de la bande 
de friction et sans tenir compte de l’influence de l’inertie (cf. §  3.1), et le second est 
qu’il était fait l’hypothèse que la puissance mécanique et la consommation d’oxygène 
étaient entièrement reliées l’une à l’autre par une relation linéaire. 
Le problème des ergomètres à rouleaux de Brouha et Krobath et de Stoboy et al. 
[36, 291] était qu’ils ne prenaient pas en compte l’influence de l’inertie de translation 
rencontrée par le Sujet lorsqu’il se déplace sur le terrain. Pour prendre en compte ce 
phénomène, Brauer (1972) [34] relia les rouleaux à un petit volant d’inertie. Cependant, 
les deux roues arrière reposaient sur les mêmes rouleaux, ce qui ne permettait pas 
d’explorer les différences de propulsion entre les roues droite et gauche [34, 36, 291]. 
Figure 3 : Photographie du WAFT (Langbein et al., 1993a). (Reproduite avec 
l’autorisation de la revue : J. Rehab. Res. Dev.). 
Vingt ans plus tard, Langbein et al. [194, 195, 196] ont conçu un nouvel ergomètre à 
rouleaux dénommé « Wheelchair Aerobic Fitness Trainer » (WAFT), qui possédait une 
rampe d’accès pour faciliter l’installation des sujets et de leur FRM (Figure 3). Lorsque 
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ce dernier était fixé à l’ergomètre, ses roues arrière reposaient sur trois rouleaux 
chacune, ce qui permettait de différencier les efforts appliqués sur les roues droite et 
gauche. Pour simuler l’effet de l’inertie de translation, des disques pouvaient être 
ajoutés sur les axes de rotation des rouleaux afin d’en augmenter les moments d’inertie. 
Par ailleurs, pour diminuer les résistances au roulement (et les rendre négligeables) les 
auteurs ont fait le choix d’équiper l’ergomètre de trois paires de rouleaux tandis que sur 
les ergomètres antérieurs les roues arrière ne reposaient que sur un ou deux rouleaux. La 
résistance était alors entièrement quantifiée à partir du freinage appliqué sur les 
rouleaux par des freins électromagnétiques, indépendants pour chaque côté du FRM. La 
vitesse de chaque roue était calculée à partir de codeurs optiques qui mesuraient la 
rotation en fonction du temps d’un des trois rouleaux de chaque côté du FRM. Pour 
réaliser l’étalonnage du WAFT [195], les auteurs ont distingué huit niveaux de 
résistance, le premier correspondant à la résistance du système la plus faible, sans le 
frein électromagnétique, et le huitième à une résistance définie comme « très dure ». 
L’étalonnage a été réalisé pour chacune des deux roues arrière en mesurant le moment 
appliqué au niveau de l’axe de la roue et la vitesse de rotation de celle-ci, ce qui a 
permis de déterminer la puissance mécanique externe. Cet étalonnage a été réalisé pour 
les huit niveaux de résistance et pour cinq vitesses : de 0,45 à 2,23 m/s (1 à 5 miles par 
heure). Ainsi, la résistance n’était pas exprimée en newtons ou en newtons-mètres, mais 
sans unité et ses valeurs, entières, étaient comprises entre un et huit. A partir de 
l’étalonnage, les auteurs ont défini une étonnante relation permettant de déterminer la 
puissance mécanique externe à partir du niveau de résistance et de la vitesse de rotation 
de la roue. Six coefficients ont été déterminés, dont deux se rapportaient à la vitesse 
(exprimée en nombre de tours de roue par minute), deux se rapportaient à la vitesse 
élevée au carrée et deux étaient des constantes : 
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P (W) = Niveau de résistance (1 à 8) × (a + b × vitesse + c × vitesse 2) 
+ (d + e × vitesse + f × vitesse 2) 
Cette relation englobe à la fois les résistances au roulement, mais également le 
freinage des freins électromagnétiques. Cependant, l’influence du poids du système 
{Sujet + FRM} sur les moments de roulement à été négligée et n’a pas été démontrée 
comme étant négligeable puisqu’aucun résultat n’a été exprimé à ce sujet dans les trois 
études réalisées par Langbein et al. [194, 195, 196]. 
En 1996, Theisen et al. [298] ont décrit les caractéristiques d’un nouvel ergomètre à 
rouleaux et proposé un modèle mécanique permettant de déterminer précisément la 
puissance mécanique externe sur cet appareil. Cet ergomètre, fabriqué au CERAH17, 
était constitué d’une plate-forme, où le FRM était immobilisé à l’aide d’une sangle, et 
qui était équipé de deux rouleaux supportant chacun une roue arrière du FRM. La plate-
forme de l’ergomètre pouvait être inclinée, afin de simuler une pente de manière 
réaliste. L’inertie de translation du FRM et de son occupant était remplacée par des 
disques fixés sur les rouleaux, afin d’augmenter leurs moments d’inertie. Le freinage 
était appliqué sur les rouleaux par un frein électromagnétique qui était proportionnel à la 
pente et au poids du système {Sujet + FRM}. La vitesse était mesurée à l’aide de deux 
codeurs optiques fixés sur chacun des deux rouleaux et synchronisés entre eux. Chaque 
codeur permettait d’obtenir trente-deux impulsions électriques par tour de rouleau, ce 
qui donnait accès à l’évolution temporelle de la vitesse au cours des différents cycles de 
propulsion de l’exercice considéré. Le modèle mécanique proposé par Theisen et al. 
[298] pour cet ergomètre est de loin le plus complet des modèles utilisés sur les 
                                                 
17
 C.E.R.A.H. : Centre d’Etude et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés, Woippy (57), France. 
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ergomètres à rouleaux. En effet, il nécessitait de déterminer les résistances au roulement 
en fonction de la masse du système {Sujet + FRM} et de la pente. Par ailleurs, la 
résistance du frein électromagnétique était bien exprimée comme un moment résistant, 
c’est-à-dire en newtons-mètres, et fonction de la pente à reproduire. L’influence de 
l’inertie des rouleaux et des roues arrière du FRM était également prise en compte 
puisque l’évolution de la vitesse intra-cycle était mesurée et que les moments d’inertie 
des rouleaux, des disques et des roues arrière du FRM avaient été déterminés. 
Cependant, selon ces auteurs, les résistances au roulement ne dépendaient que du poids 
total du Sujet et du FRM. Or, le poids du système ne se répartit pas uniquement sur les 
roues arrière du FRM car les mouvements du centre de masse du système {Sujet + 
FRM} modifient la distribution du poids total entre les roues avant et arrière. Par 
ailleurs, les réglages antéropostérieurs du siège et la position du Sujet sur le siège sont 
également des paramètres qui font varier la position du centre de masse du système 
{Sujet + FRM} et donc la distribution antéropostérieure du poids [96, 270, 272, 273]. 
Plus récemment, une équipe française [101, 102] a mis au point un autre ergomètre à 
rouleaux (VP100H) distribué par la société Tecmachine (Andrézieux Bouthéon, Loire, 
France). Cet ergomètre est composé d’une plate-forme avec une rampe d’accès et d’une 
paire de rouleaux supportant tous les deux les deux roues arrière du FRM. La 
différenciation des roues droite et gauche n’était donc pas possible mais les concepteurs 
se sont appuyés sur les résultats de Veeger et al. [333] pour justifier ce choix. En effet, 
en 1992, ces derniers ont montré que lors de la mesure simultanée des efforts appliqués 
sur les roues droite et gauche, les paramètres temporels du cycle de propulsion et 
l’amplitude du moment propulsif pendant le cycle n’étaient pas statistiquement 
différents entre les roues arrière droite et gauche. Pour simuler l’inertie de translation 
sur l’ergomètre, les caractéristiques géométriques et mécaniques des rouleaux ont été 
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préalablement déterminées par Xavier Devillard [101] afin que chaque rouleau permette 
de simuler l’inertie de translation d’une personne de 35 kg, soit 70 kg pour les deux 
rouleaux. Le freinage était appliqué au niveau des rouleaux à l’aide d’un frein 
électromagnétique et la vitesse était mesurée à l’aide d’un tachymètre permettant de 
mesurer l’évolution temporelle de la vitesse au cours du cycle de propulsion. Un 
dynamomètre était relié aux rouleaux, permettant de mesurer le moment propulsif. La 
puissance mécanique externe (P) était calculée à partir de la vitesse linéaire simulée 
( iV ), de la somme des moments de roulement (Mroulement) estimés par un test de 
décélération, du moment résistant appliqué par le frein (Mfrein) et de la force nécessaire 
pour accélérer les rouleaux. Cette dernière était calculée par le rapport du moment 
nécessaire pour accélérer les rouleaux (Maccélération) par le diamètre des rouleaux (d). 
Ainsi, la puissance mécanique était calculée comme suit : 
( ) accélérationroulement frein iMP W M M Vd
 
= + + 
 
 
Cette expression pose plusieurs problèmes d’ordre mécanique. Le premier est que 
les auteurs ont additionné des forces et des moments puis les ont multipliés à une même 
grandeur : la vitesse linéaire simulée. Le deuxième problème est que le moment de 
résistance au roulement a été calculé par le produit du moment d’inertie des rouleaux 
par l’accélération linéaire simulée. Le troisième problème est que la force nécessaire à 
l’accélération des rouleaux ne peut pas être calculée en divisant le moment d’inertie du 
rouleau par le diamètre du rouleau mais par le rayon du rouleau. Aussi, bien que 
l’ergomètre et la méthode de calcul de la puissance aient été validés par les auteurs 
(erreur comprise entre 1 et 7% en moyenne pour les forces et la puissance par rapport à 
la méthode de validation), cette validation n’a été publiée que dans une revue de 
physiologie [102]. L’ergomètre étant équipé d’un capteur de moment au niveau des 
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rouleaux, il est étonnant que les auteurs n’aient pas évalué la puissance mécanique 
développée par le Sujet à l’aide du moment mesuré par le dynamomètre et la vitesse de 
rotation du rouleau. 
D’autres ergomètres à rouleaux ont également été développés au cours des quatre 
dernières décennies et particulièrement dans les quinze dernières années : « Eagle 
Wheelchair Roller » [182], « Bromking Turbo Trainer » [146, 247] ou très récemment le « 
Computer Monitored Wheelchair Dynamometer » [62, 107]. D’autres systèmes de 
freinage ont été utilisé comme le freinage mécanique à l’aide d’une courroie de friction 
sur un volant d’inertie [145, 191, 256] (Figure 4), un moteur électrique créant un moment 
résistant autour des axes de rotation des rouleaux [74, 182, 238, 323] ou encore un appareil 
isocinétique [262]. Pour déterminer la vitesses, des capteurs de positions angulaires [36, 
74, 75, 238, 256], des codeurs optiques [101, 102, 195, 196, 230, 298], des tachymètres [67, 182, 
217, 323] ou encore des « speedometer » [145, 256] ont été utilisés. 
Figure 4 : Photographie d'un fauteuil sur un ergomètre à rouleau à freinage mécanique 
par courroie de friction sur un volant d'inertie. (Rodgers et al., 1994). (Reproduite avec 
l’autorisation de Elsevier) 
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Le principal avantage des ergomètres à rouleaux est qu’ils permettent d’étudier les 
sujets avec leur propre FRM. De plus, ils occupent peu de place dans le laboratoire et 
permettent d’immobiliser complètement le FRM assurant ainsi la stabilité du Sujet sur 
le FRM et facilitant la mesure des différents paramètres physiologiques. Cependant, les 
différentes méthodes de détermination de la puissance mécanique externe utilisées 
jusqu’à ce jour doivent encore être affinées afin de mieux évaluer ce paramètre. Par 
ailleurs, la comparaison entre les résultats d’études réalisées avec différents ergomètres 
à rouleaux et différents modèles mécaniques doit se faire avec précaution puisque les 
paramètres négligés ou pris en compte ne sont pas tous les mêmes. 
 
3.3. Les tapis roulants 
Figure 5 : Photographie d'une expérimentation sur un tapis roulant (van der Woude et 
al., 2006). (Reproduite avec l’autorisation de Elsevier) 
Pour simuler la locomotion en FRM dans le laboratoire, certains auteurs [160, 338] 
ont opté pour l’utilisation de tapis roulants spécifiques, dont la bande était plus large 
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que celles des tapis roulants classiques, destinés pour la marche et la course (Figure 5). 
Pour augmenter la difficulté de l’exercice, c’est-à-dire la puissance mécanique externe, 
Voigt et Bahn [338] augmentaient la vitesse de défilement du tapis en conservant une 
pente de 2°. Dans cette étude, les vitesses variaient entre 0,27 et 1,11 m/s (1 à 4 km/h) et 
l’intensité de l’exercice entre 67 et 268 kg.m/min. Cette intensité était calculée par le 
produit de la masse totale du Sujet et de son FRM par la distance verticale parcourue 
pendant une minute, calculée en fonction de la pente et de la vitesse. Cette unité 
(kg.m/min) propre aux physiologistes [159] a été convertie ultérieurement par Dreisinger 
et Londeree [109] en s’appuyant sur l’hypothèse qu’un Watt représente 6,12 kg.m/min. 
Ainsi, les puissances mesurées par Voigt et Bahn devaient être comprises entre 11 et 44 
Watts. En 1973, Hildebrand et al. [160] ont choisi la stratégie d’augmenter la pente en 
maintenant une vitesse constante afin d’augmenter la difficulté de l’exercice. Les 
puissances externes choisies étaient comprises entre 120 et 350 kg.m/min, soit entre 20 
et 57 Watts. Cependant, dans ces deux études [160, 338], les résistances au roulement des 
quatre roues du FRM étaient négligées ainsi que les inerties de rotation des roues et de 
translation du système {Sujet + FRM}. Par ailleurs, bien que le modèle mécanique de 
ces deux études soit le même, les puissances mécaniques n’en sont pas pour autant 
comparables car la sous-estimation de la puissance mécanique, due à la négligence des 
résistances au roulement, ne se répercutait pas de la même façon sur les résultats de ces 
deux études. En effet, dans l’étude de Voigt et Bahn, la variation de l’intensité était liée 
à la vitesse et l’erreur sur la puissance mécanique évoluait donc en fonction de la 
vitesse, alors que dans l’étude de Hildebrand et al., l’erreur dépendait des composantes 
normales du poids réparties sur les roues avant et arrière et donc de la pente.  
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Figure 6 : Schéma du "drag-test" utilisé par van der Woude et al. pour les études 
utilisant un tapis roulant (de Groot et al., 2006). (Reproduite avec l’autorisation de 
Elsevier) 
Bien plus tard, van der Woude et al. [305] ont mis au point une méthode pour 
déterminer l'intensité des forces de résistance lors des études sur tapis roulant. Pour cela, 
le Sujet, assis sur son FRM, était installé sur le tapis roulant. Le FRM était relié à 
l’avant de l’armature du tapis roulant à l’aide d’un câble tendu horizontalement et 
équipé d’un capteur de force (Figure 6). Ainsi, lorsque le tapis était en marche, le 
capteur mesurait la somme des forces de frottement de roulement et de la composante 
motrice du poids du système {Sujet + FRM} lié à la pente indépendamment de la 
vitesse du tapis. Lors du test de résistance à l’avancement (« drag test »), le Sujet était 
assis et immobile, le dos contre le dossier du FRM. La puissance mécanique externe du 
système {Sujet + FRM} était alors calculée par le produit de la vitesse du tapis et de la 
force de résistance mesurée par le capteur lors du test. En 1986, Brubaker et al. [40] ont 
également utilisé cette méthode mais sur un tapis roulant dont la pente était nulle. Or, 
une publication récente de Sonja de Groot [91] a mis en évidence des biais 
méthodologiques importants lors de l’utilisation de cette méthode. En effet, la qualité de 
l’étalonnage du capteur de force et l’horizontalité du câble de fixation du fauteuil lors 
du « drag test » sont à l’origine d’erreurs sur la force de résistance. De plus, des 
différences entre la vitesse affichée du tapis et la vitesse réelle de défilement de la bande 
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ont été relevées, faussant également l’estimation de la puissance mécanique externe. Par 
ailleurs, la position du Sujet pendant le test de résistance minimise les résistances de 
roulement par rapport à une position plus en avant que le Sujet peut adopter au cours de 
la propulsion [93, 96, 273]. Le modèle mécanique présenté par van der Woude et al. [305] 
et repris par d’autres auteurs [91, 300, 331], fait l’hypothèse que la vitesse du FRM sur le 
tapis est constante et égale à la vitesse de défilement de la bande du tapis, négligeant 
ainsi l’inertie de translation du FRM et l’inertie de rotation des roues. Les puissances 
mécaniques calculées par Veeger et al. [331] avec cette méthode étaient de 81 Watts en 
moyenne (48 à 96 Watts) lors d’un test maximal avec des athlètes en FRM de niveau 
international. Van der Woude et al. [305] ont également calculé des puissances 
mécaniques de l’ordre de 80 Watts avec des athlètes en FRM. 
La méthode la plus complète pour estimer la puissance mécanique de la locomotion 
en FRM sur tapis roulant a été proposée par Vanlandewijck et al. [321, 322]. Après avoir 
quantifié les résistances au roulement de manière similaire à van der Woude et al. [305], 
des masses étaient suspendues par un câble qui était relié au châssis du FRM par 
l’intermédiaire d’une poulie, et équipé d’un capteur de force. En statique, le capteur 
mesurait le poids des masses. Lorsque le FRM roulait sur le tapis, ses accélérations 
étaient transmises aux masses suspendues par l’intermédiaire du câble et le capteur 
mesurait alors la somme du poids des masses et de la force nécessaire pour les accélérer 
verticalement. En connaissant les masses du Sujet et du FRM ainsi que le poids des 
masses suspendues, il était possible d’en déduire les accélérations du FRM au cours de 
la propulsion. Ces études ont notamment permis à Vanlandewijck et al. [321] de montrer 
une double accélération du FRM pendant du cycle de propulsion, dont une pendant la 
phase de retour où le Sujet ne touchait pas les mains courantes. Le modèle mécanique 
de la propulsion mettait en jeu les forces de résistance et les forces nécessaires pour 
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accélérer le système {Sujet + FRM}. La puissance mécanique était calculée par le 
produit de la somme des forces et de la vitesse moyenne du FRM pendant le cycle de 
propulsion. Avec cette méthodologie, Rasche et al. [250] ont mesuré des puissances 
maximales de l’ordre de 100 Watts avec des sujets paraplégiques, tandis que Spaepen et 
al. [283] ont mesuré des puissances mécaniques moyennes de 86 Watts lors d’un test 
maximal avec des athlètes entrainés en FRM. Bien qu’il soit le plus complet utilisé 
jusqu’à aujourd’hui, ce modèle mécanique considère que le Sujet est immobile sur le 
FRM, c’est-à-dire que les résistances au roulement sont constantes pendant le cycle de 
propulsion et que la vitesse du système {Sujet + FRM} est égale à la vitesse du fauteuil. 
Tout comme les ergomètres à rouleaux, le principal avantage des tapis roulants est 
de permettre d’étudier les sujets avec leur propre FRM. Puisque les quatre roues du 
FRM roulent sur le tapis, les forces de frottement de roulement sont très certainement 
équivalentes à celles qui existent sur le terrain. Cependant, les problèmes de direction 
liés à la maîtrise de la trajectoire peuvent créer une appréhension chez le Sujet pour ne 
pas dériver sur les côtés du tapis ou se faire « éjecter » si la vitesse imposée par le tapis 
est trop élevée. Des efforts ont été faits afin de sécuriser le tapis en l’équipant de garde-
fous sur les côtés et en utilisant une bande de surface qui limite les mouvements 
latéraux [51]. Il n’a cependant toujours pas été démontré que la technique de propulsion 
utilisée était identique sur un tapis roulant et sur le terrain. Concernant les modèles 
mécaniques, ils diffèrent largement entre celui utilisé par Voigt et Bahn [338] ou 
Hildebrand et al. [160] dans les années 1970, le modèle proposé par van der Woude et 
al. [305] dans les années 1985 et celui utilisé par Vanlandewijck et al. [321] en 1994. Par 
conséquent, la comparaison des puissances mécaniques obtenues avec ces différents 
modèles nécessite une certaine réserve. 
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3.4. Les simulateurs de fauteuil roulant 
Pour s’affranchir des problèmes liés aux résistances au roulement, des chercheurs 
ont choisi de fixer les roues arrière du FRM sans contact avec le sol, sur un châssis 
rigide et fixe sur lequel le Sujet pouvait s’asseoir. Dans ce cas, le sujet n’utilise pas son 
propre FRM, mais le FRM est simulé par la configuration de l’ergomètre, permettant 
notamment de nombreux réglages de l’assise ou de l’angle de carrossage des roues 
motrices. Puisque les roues n’avaient pas de contact avec le sol, les frottements de 
roulement étaient alors uniquement localisés au niveau des roulements à billes des axes 
de rotation des roues et étaient généralement négligés. En outre, cette configuration 
permettait de régler facilement la position antéropostérieure et verticale du siège par 
rapports aux roues. 
 
Figure 7 : Photographie d'une expérimentation sur un simulateur relié à un volant 
d'inertie (Brattgard et al., 1970). 
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La première utilisation de ce type d’ergomètres remonte au début des années 1970 
avec les travaux de Brattgard et al. [33] (Figure 7). Les deux roues équipées de mains 
courantes étaient solidaires et reliées à un volant d’inertie. Ainsi, la rotation des roues 
faisait tourner le volant d’inertie qui était freiné par une courroie de friction selon un 
mécanisme similaire à celui des ergocycles de l’époque. La vitesse de rotation du volant 
d’inertie était mesurée et la puissance mécanique externe était calculée en multipliant la 
force de résistance de la courroie de friction par la vitesse linéaire de la circonférence du 
volant d’inertie. Cependant, le modèle mécanique ne prenait pas en compte la puissance 
liée aux accélérations du volant d’inertie et des roues. De plus, la validité de 
l’estimation des forces de frottement sur le volant d’inertie par la courroie de friction a 
depuis été remise en cause [154]. Par ailleurs, à l’instar des ergomètre à rouleaux, les 
mouvements du Sujet n’avaient aucune influence sur la stabilité puisque l’ergomètre 
était fixe. Si cette configuration peut représenter un avantage pour le Sujet, elle reste 
néanmoins éloignée de la réalité du déplacement sur le terrain. 
En 1982, Jarvis et Rolfe [168] ont conçu un simulateur adapté à l’étude de la 
propulsion des enfants en FRM et qui permettait de tester différents systèmes de 
propulsion comme des roues équipées de mains courantes ou des leviers. Le système 
d’application de la résistance et le calcul de la puissance mécanique étaient similaires à 
ceux utilisés par Brattgard et al. [33]. 
A la fin des années 1980, une équipe suédoise, Samuelsson et al. [267, 268], a 
développé un nouveau simulateur relié non pas à un volant d’inertie, mais à un appareil 
isocinétique intégrant un dynamomètre. La résistance était uniquement produite par 
l’appareil isocinétique de manière à maintenir une vitesse constante, déterminée par 
l’expérimentateur. Les vitesses angulaires permises par l’appareil isocinétique 
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correspondaient à une vitesse du FRM variant entre 0,08 et 1,60m/s. La résistance 
appliquée était mesurée par l’appareil et la puissance mécanique était calculée en 
multipliant le moment résistant imposé par le dynamomètre par la vitesse de rotation 
déterminée par l’expérimentateur. Puisque, par définition, la vitesse était constante, les 
moments d’inertie des roues et du système de transmission des efforts jusqu’à l’appareil 
isocinétique n’entraient pas en compte dans le calcul de la puissance mécanique. 
L’avantage de ce simulateur était qu’il permettait de simplifier le modèle mécanique de 
la propulsion et donc d’apprécier très précisément la puissance mécanique externe. Par 
contre, l’inconvénient était qu’il était très éloigné de la réalité du terrain. En effet, 
lorsqu’aucun effort n’était appliqué sur les mains courantes, comme c’est le cas lors de 
la phase de roue libre, la vitesse de rotation de la roue devenait nulle. Aussi, au début de 
la phase de poussée, le Sujet saisissait les mains courantes avec une vitesse nulle, ce qui 
n’est pas le cas dans la réalité, à l’exception du démarrage. De plus, l’inertie de 
translation ne pouvait pas être reproduite sur ce simulateur. Les résultats de ces études 
ont donné des puissances moyennes par cycle comprises entre 98 et 134 Watts avec un 
pic de puissance compris entre 228 et 523 Watts, obtenus avec des sujets valides lors 
d’un test de puissance maximale. Lors d’un exercice maximal anaérobie constitué de 50 
poussées, la puissance pic lors des cinq dernières poussées était de 272 Watts en 
moyenne tandis que la puissance moyenne était de 85 Watts pendant le cycle de 
propulsion. 
Enfin, en 1990, l’équipe néerlandaise du professeur van der Woude, conçut et 
fabriqua son propre simulateur, à partir d’un siège de dentiste [233, 333]. Le siège était 
équipé de deux roues fixées sur des montants instrumentés permettant d’évaluer 
différentes configurations de mains courantes ou d’angle de carrossage. La résistance 
était appliquée sur l’axe de rotation des roues par un moment résistant généré par un 
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frein électromagnétique. La vitesse de rotation des roues était mesurée ainsi que le 
moment propulsif appliqué sur les mains courantes. La puissance mécanique était 
calculée en multipliant le moment propulsif par la vitesse de rotation des roues. Avec la 
même précision que Samuelsson et al. [267, 268], ce simulateur permettait de reproduire 
l’inertie de translation à l’aide du frein électromagnétique. Cependant, le freinage 
appliqué était indépendant des mouvements du Sujet sur le siège, contrairement à ce qui 
se passe dans la réalité. Ce simulateur offrait néanmoins un bon compromis entre 
validité des mesures et validité avec le terrain. 
L’avantage des simulateurs de FRM est qu’ils permettent de tester différents 
réglages comme la position de l’assise ou l’angle de carrossage des roues arrière, par 
exemple. Le modèle mécanique de la propulsion est également simplifié par rapport aux 
ergomètres à rouleaux et aux tapis roulants ce qui permet une meilleure quantification 
du travail et de la puissance mécaniques externe. Cependant, l’influence des 
mouvements du Sujet sur le siège n’a pas été quantifiée pour estimer le travail et la 
puissance mécanique développée par le Sujet. Cet aspect est l’inconvénient majeur des 
simulateurs car ni les forces de résistance à l’avancement, ni la cinématique du FRM ne 
sont modifiés en fonction des mouvements du Sujet sur le siège. 
3.5. Les expérimentations sur le terrain 
Compte tenu des difficultés technologiques, l’étude de la locomotion en fauteuil 
roulant sur le terrain n’a commencé qu’en 1984. A cette date, Asayama et al. [5, 6] ont 
mesuré la fréquence cardiaque de dix athlètes en FRM lors d’un semi-marathon (21,1 
km). Cependant, le travail et la puissance mécaniques n’ont pas été quantifiés car aucun 
des paramètres mécaniques (résistance à l’avancement, vitesse instantanée, pente) ne 
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pouvait être mesuré en condition réelle de déplacement. Les résultats obtenus montrent 
une fréquence cardiaque moyenne de 167 battements par minute au cours de l’épreuve 
et pour les dix sujets participants. Bien que les résultats obtenus dans cette étude 
paraissent pauvres et critiquables de nos jours, il faut relativiser ces résultats avec des 
possibilités technologiques de l’époque. 
Bien que plus de vingt ans aient passé depuis cette première étude sur le terrain, la 
quantification du travail et de la puissance mécaniques en situation réelle n’a toujours 
pas été réalisée de manière satisfaisante. 
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4. Les paramètres biomécaniques 
4.1. Cinématique 
4.1.1. Le FRM 
4.1.1.1. Vitesse 
Depuis les premières études physiologiques, la vitesse du FRM a toujours été un 
paramètre important dans l’analyse de cette locomotion. De même, dès les premières 
études biomécaniques de la fin des années 1980, les vitesses ont été analysées lors de 
compétitions d’athlétisme [63, 73, 252]. Ainsi, du fait du caractère cyclique de la 
propulsion en FRM, alternant des phases de poussée et des phases de roue libre, des 
fluctuations de la vitesse du FRM ont été mise en évidence dès 1990 [67, 75], y compris 
lorsque la vitesse moyenne par cycle était constante (Figure 8). Cependant, dans ces 
deux études, la vitesse du FRM n’a pas fait l’objet d’une analyse particulière. En effet, 
l’étude de Rory Cooper [67] était centrée sur les modifications des paramètres temporels 
du cycle de propulsion, alors que Kenneth Coutts [75] a porté son attention sur la 
comparaison de la vitesse « lissée » entre un FRM de basket-ball et un FRM 
d’athlétisme lors d’un démarrage en sprint. Cette dernière étude a notamment permis de 
montrer que lors des premiers mètres de déplacement, un FRM de basket-ball était plus 
rapide, mais que la vitesse du FRM d’athlétisme devenait très rapidement supérieure et 
continuait d’augmenter, alors que celle du FRM de basket-ball stagnait. Ainsi, le FRM 
d’athlétisme avait rattrapé le FRM de basket-ball au bout de seulement quatre secondes. 
Les différences entre les deux FRM portaient principalement sur le diamètre des mains 
courantes, qui était beaucoup plus petit pour les FRM d’athlétisme (32 cm) que pour les 
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FRM de basket-ball (55 cm), et sur le diamètre des roues propulsives qui était 
légèrement supérieur pour les FRM d’athlétisme (66 cm contre 60 cm pour les FRM de 
basket-ball). Ainsi, le rapport entre les diamètres des roues et des mains courantes était 
de 1,2 pour les FRM de basket-ball contre 2,1 pour les FRM de course, traduisant une 
plus grande difficulté à mettre le système {Sujet + FRM} en mouvement dans le cas du 
FRM d’athlétisme. 
Figure 8 : Evolution de la vitesse instantanée du FRM lors d'un déplacement à vitesse 
moyenne constante sur un ergomètre à rouleaux. (Cooper et al., 1990). (Reproduit avec 
l’autorisation de la revue : J. Rehab. Res. Dev.) 
 
Pourtant, bien que les études précédentes aient montré que la vitesse du FRM varie 
au cours du cycle de propulsion, la quasi-totalité des chercheurs l’a considérée 
constante : sur les ergomètres à rouleaux et les simulateurs, la vitesse du FRM est 
supposée égale à la vitesse moyenne, tandis que sur les tapis roulants, elle est 
généralement assimilée à la vitesse de défilement de la bande du tapis. Seule l’équipe 
d’Yves Vanlandewijck [298, 321, 322] a pris en compte ces variations de vitesse au cours 
du cycle de propulsion, que ce soit sur ergomètre à rouleaux [298] ou sur tapis roulant 
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[321, 322]. En effet, dans les études sur tapis roulant, ces auteurs ont relié des masses 
suspendues au châssis du FRM à l’aide d’un câble sur lequel était fixé un capteur de 
force afin de calculer les accélérations du FRM sur le tapis à partir des variations de la 
force mesurée par le capteur. 
Au niveau des études sur le terrain, les développements récents de l’électronique et 
des techniques de transmission sans fil ont permis d’approcher la vitesse instantanée du 
FRM [84, 85, 96, 224, 225]. Le système de Moss et al. [224, 225], par exemple, nommé 
« velocometer » est en fait un codeur optique qui mesure la position angulaire de la roue 
et qui permet de calculer sa vitesse de rotation puis la vitesse linéaire du FRM, après 
calibration en fonction du rayon de la roue. Dans les deux études réalisées avec cet 
instrument, seule une des roues arrière du fauteuil était équipée. Or, lors d'un 
déplacement en virage, les deux roues arrière n'ont pas la même vitesse de rotation. 
Aussi, Moss et al. [224, 225] n'ont pu étudier qu'un déplacement en ligne droite. Le 
FRET-1 décrit par Dabonneville et al. et de Saint Rémy et al. [84, 85, 96] est quant à lui 
équipé de deux potentiomètres angulaires synchronisés, permettant de calculer la vitesse 
de rotation de chacune des roues arrière ainsi que les vitesses de translation et de 
rotation du châssis du FRM. 
4.1.1.2. Déplacement et trajectoire 
Dans la plupart des études physiologiques et biomécaniques, le déplacement du 
FRM a été mesuré et utilisé pour calculer la vitesse du FRM, mais il a rarement été 
analysé. En effet, ces études réalisées en laboratoire n’ont analysé que l’aspect propulsif 
de la locomotion, tandis que les aspects qualitatifs, tels que la maîtrise des trajectoires, 
n’ont été abordés que de manière subjective, lors de la réalisation de parcours en centres 
de rééducation sous l'observation des cliniciens et sans mesures concrètes et objectives 
  Analyse bibliographique 
  41 
[183]. Ainsi, bien que la (re)construction de trajectoires ait fait l’objet d’écrits 
scientifiques pour la locomotion en fauteuil roulant motorisé afin d’éviter des obstacles, 
par exemple [220], seuls les travaux de N. de Saint Rémy et al. [94, 95, 96] relatent la 
reconstruction de la trajectoire suivie par un sujet se propulsant en FRM sur un parcours 
de slalom et sur un tour de piste d'athlétisme (environ 280m) en situation réelle de 
déplacement sur le terrain. 
4.1.1.3. Accélérations 
De la même façon que l’analyse des trajectoires, la quantification des accélérations 
du FRM n’a pas suscité un grand intérêt de la part des chercheurs. Vanlandewijck et al. 
[321] les ont déterminées à l’aide d’un capteur de force (cf. §  3.3) dans le but de calculer 
la puissance mécanique développée par le Sujet lors d’un exercice sur tapis roulant. 
D’autres auteurs les ont calculées pour estimer les forces de freinage [77, 93, 132, 162, 337] 
et VanSikkle et al. [325] ont utilisé un accéléromètre pour mesurer les vibrations subies 
par le châssis du FRM. Seule l’équipe du LIMOS a utilisé un accéléromètre 3D pour 
évaluer les résistances à l’avancement du FRM [93, 96] et pour évaluer de la puissance 
mécanique développée par le Sujet en se basant sur le théorème de l’énergie cinétique 
[327, 328] et à partir des vitesses du FRM. 
4.1.2. Le Sujet 
4.1.2.1. Cinématique segmentaire 
Les paramètres cinématiques des membres supérieurs du Sujet lors de la 
locomotion ont été mesurés à l’aide de systèmes vidéographiques dans de nombreuses 
études scientifiques, dont les objectifs pouvaient être très différents. Par exemple, la 
trajectoire de la main ou du poignet a été utilisée pour décrire les différentes techniques 
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de propulsion. Ainsi, Sanderson et Sommer 3rd [269] ont distingué une technique de 
pompage et une technique semi-circulaire, alors que d'autres auteurs ont différencié 
quatre techniques : la technique de pompage ou en en arc de cercle, la technique en 
boucle simple, la technique en double boucle et la technique semi-circulaire [26, 27] 
(Figure 9). 
Figure 9 : Schémas de la trajectoire de la main en fauteuil roulant manuel. 
 
La position de la main, plus précisément celle du 2ème ou du 3ème métacarpien, a 
également été utilisée pour déterminer le point d’application de l’effort appliqué par le 
Sujet sur la main courante [264]. Cette mesure permet de réduire le torseur des efforts au 
niveau du point d'application et de réaliser des calculs de dynamique inverse pour 
Arc de cercle Boucle simple
avec retour par le haut
Double boucle
avec retour par le haut
Semi-circulaire
Poussée Retour
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estimer les efforts articulaires au poignet, au coude et à l'épaule. En combinant les 
efforts articulaires et les vitesses angulaires associées, les puissances articulaires ont pu 
être calculées [148, 151]. Les accélérations angulaires du coude et de l'épaule ont 
également été étudiées, de manière descriptive, pour déterminer l'ergonomie de 
différents réglages du siège [217]. 
La cinématique du tronc a été très peu étudiée car ce segment requiert une 
modélisation complexe [246]. Généralement, l'inclinaison du tronc, notamment 
remarquée lors d'exercices en état de fatigue ou contre une forte résistance, a été 
déterminée dans le plan sagittal, à partir de l'angle entre le vecteur joignant le centre de 
la roue arrière à l'épaule et la direction verticale orientée vers l'espace libre. 
L'inclinaison du pelvis, en partie responsable des problèmes d'escarres au niveau du 
bassin, n'a été étudiée que par Sprigle et al. [287] à l'aide d'un goniomètre. 
4.1.2.2. Paramètres du cycle de propulsion 
A partir de la position du point d'application de l'effort sur la main courante, les 
scientifiques et les cliniciens ont identifié les angles de début et de fin de contact [49, 
146, 217, 321]. Ces angles sont définis à partir de l’orientation du vecteur joignant le 
centre de la roue arrière au point d’application, respectivement au début et à la fin du 
contact, par rapport à la direction normale à la surface de déplacement (qui 
correspondait généralement à la direction verticale). L’angle de poussée, quant à lui, est 
défini par la différence entre les angles de début et de fin de contact. 
Les paramètres temporels du contact recouvrent le temps de poussée, le temps de 
retour et la fréquence de propulsion. Les temps de poussée et de retour correspondent 
aux intervalles de temps pendant lesquels la main est en contact ou non avec la main 
courante, respectivement. La durée du cycle de propulsion est l’intervalle de temps 
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séparant deux instants consécutifs de début de contact ; elle permet de calculer la 
fréquence de propulsion, généralement exprimée en nombre de cycles de propulsion par 
seconde (en Hz) ou par minute (coups par minute). D'un point de vue mécanique, il est 
préférable d'exprimer la fréquence en Hertz mais les cliniciens préfèrent l'exprimer en 
nombre de coups par minute. 
4.1.2.3. Centres de masse 
Pour étudier la biomécanique de l’homme en mouvement, il est souvent plus 
simple de modéliser le Sujet à l’aide de son centre de masse global ou d’un nombre 
restreint de centres de masse segmentaires. Cependant, le calcul des centres de masse 
segmentaires et, par suite, du centre de masse global nécessite de connaître les 
propriétés inertielles de chacun des segments du Sujet. Pour cela, des tables 
anthropométriques de la littérature sont généralement utilisées comme celles de Winter 
[344] et de Zatsiorsky [356, 357]. Le problème est que ces tables ne sont pas 
représentatives des utilisateurs de FRM dont les caractéristiques inertielles des segments 
dépendent d'un grand nombre de paramètres comme, par exemple, l'âge, le sexe, le 
niveau de sédentarisation, le niveau de lésion médullaire ou le nombre d'années passées 
en FRM. Par ailleurs, les seules données anthropométriques d’utilisateurs de FRM et 
publiées à ce jour sont destinées aux concepteurs de mobilier ou d’aménagements 
urbains ; elles ne recensent que les longueurs et les largeurs de certains segments, du 
tronc et du FRM [87, 170]. Jusqu’à présent, aucune étude n'a exprimé les positions des 
centres de masse segmentaires des sujets en FRM. De ce fait, il n'existe pas de modèle 
anthropométrique de référence adapté au Sujet en FRM, ce qui explique que l'étude du 
centre de masse global du Sujet n'ait pas été réalisée. En effet, seules quelques études 
exploratoires menées au L.I.M.O.S. ont cherché à déterminer la position globale du 
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centre de masse du Sujet [270, 271, 272, 273] et seuls Moss et al. [225] ont publié des 
résultats basés sur les centres de masse du tronc et des membres supérieurs. Cependant, 
ces différentes études ont été réalisées avec des sujets valides de manière à pouvoir 
s'appuyer sur les tables anthropométriques de Winter [344]. 
4.2. Dynamique 
4.2.1. Le FRM 
4.2.1.1. Les efforts appliqués sur les mains courantes 
4.2.1.1.1. Mesure des efforts 
La mesure des efforts appliqués par le Sujet sur les mains courantes est un des 
points-clés de l’analyse dynamique de la locomotion en FRM. Les premiers instruments 
destinés à cette mesure remontent à la fin des années 1980, lorsque Strauss et al. (1989) 
[292] ont décrit un dynamomètre permettant de mesurer à la fois et les forces et les 
moments appliqués sur la main courante. Cependant, cet instrument présentait des 
problèmes de linéarité et de dérive des signaux et seul le moment propulsif, qui 
correspond au moment autour de l’axe de rotation de la roue, a pu être exploité. Un 
deuxième prototype, incorporant un capteur AMTI à six degrés de liberté, a également 
été décrit par Strauss et al. (1991) [293] mais aucun écrit n’a ensuite rapporté une 
utilisation concrète de cet instrument. Peu après, Gehlsen et Bahamonde (1992, 1993) 
[138, 139] ont rapporté l’utilisation d’un dynamomètre de main courante, mais les 
résultats n’en ont pas été publiés. 
En 1990, Niesing et al. [233] ont construit un simulateur de fauteuil roulant équipé 
de capteurs qui permettaient de mesurer, sur chacune des deux roues arrière, les trois 
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composantes de la force appliquée sur l’axe de rotation de la roue et le moment 
propulsif. Cependant, le torseur dynamique n’était pas complètement déterminé car il 
manquait deux composantes au moment appliqué sur chaque roue. Ce simulateur a tout 
de même permis à l’équipe de Lucas van der Woude de mener un grand nombre 
d’études sur la propulsion en FRM [88, 89, 90, 167, 302, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 316, 
317, 318, 330, 331, 332, 334] car il proposait de nombreux réglages tels que la position du 
siège ou l’angle de carrossage des roues, par exemple. Ce simulateur a également 
permis à Veeger et al. [331] de démontrer le caractère symétrique de la propulsion (à 
partir des paramètres temporels de la propulsion) car c’était le seul instrument 
permettant de mesurer simultanément les efforts appliqués sur les deux mains courantes. 
Depuis, l’équipe néerlandaise s’est équipée d’une roue instrumentée avec un capteur à 
six degrés de liberté pour mesurer le torseur complet en situation réelle, notamment 
utilisée par Stephen van Drongelen pour étudier la dynamique articulaire lors de 
certaines tâches comme le transfert, par exemple [316, 317, 318]. 
A la même époque, aux Etats-Unis, l’équipe de Rory Cooper a mis au point une 
roue dynamométrique qui permettait de mesurer les six composantes du torseur d’effort 
appliqué par le Sujet sur la main courante. Cette roue dynamométrique, décrite par 
Asato et al. [4] et VanSickle et al. [324], pouvait être montée sur n’importe quel FRM 
dans le but de mesurer les efforts appliqués par les Sujets sur leurs propres FRM. Dans 
les études réalisées par cette équipe, le FRM était installé sur un ergomètre à rouleaux et 
la roue dynamométrique leur a permis d’étudier les modèles de la propulsion [63, 64, 65] 
et la dynamique articulaire [23, 24, 60, 219, 253, 278]. Cette roue dynamométrique a été 
commercialisée sous le nom de SMARTWheel, ce qui a permis à d’autres chercheurs tels 
que Newsam [230, 231], Kulig [190, 191] ou encore Mulroy [226, 227] d’étudier la 
dynamique articulaire en fonction du niveau de lésion ou des réglages du siège. Cet 
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instrument permettait également d’envisager des expérimentations sur le terrain, qui 
n’ont cependant pas été réalisées à cette époque. 
Peu de temps après (1992) et toujours aux Etats-Unis, l’équipe du professeur Mary 
Rodgers a décrit [42-44], une main courante instrumentée, de 38 cm de diamètre, qui 
permettait de mesurer en continu les forces tangentielles appliquées sur la main 
courante [254, 255]. Cependant, ce prototype ne permettait pas de mesurer les six 
composantes du torseur des efforts appliqués sur la main courante. Ce problème a 
rapidement été résolu puisque, dès 1994, Rodgers et al. [256] ont rapporté l’utilisation 
d’un nouveau dynamomètre mesurant les six composantes du torseur d’effort pour 
étudier l’influence de la fatigue sur la biomécanique de la propulsion. 
En 1993, Su et al. [294] ont également utilisé un dynamomètre permettant de 
mesurer les six composantes du torseur des efforts appliqués à l’axe de la roue pour 
réaliser une analyse cinématique et dynamique en trois dimensions et calculer, par 
dynamique inverse, les puissances articulaires au poignet, au coude et à l’épaule [148, 
149, 150, 351]. Ensuite, cette équipe taïwanaise a également travaillé avec une équipe 
américaine dirigée par K.N. An, et ces travaux se sont traduits par les études de Sabick 
et al. [263, 264], Kotarjarvi et al. [185, 186, 187] ainsi que Lin et al. [202] qui ont utilisé la 
même roue dynamométrique. 
En France, un Fauteuil Roulant Ergomètre de Terrain, nommé FRET-1 [81, 85, 96] et 
destiné à l’étude des paramètres biomécaniques sur le terrain a été développé au 
L.I.M.O.S. et en collaboration avec le L.M.P.18. Cet ergomètre est équipé de deux roues 
dynamométriques à six composantes fonctionnant sur le principe défini dans les travaux 
                                                 
18
 L.M.P. : Laboratoire de Mécanique Physique, Université Bordeaux I, UMR 5469 CNRS. 
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réalisés par Yves Couétard [71, 72], et dont les mains courantes sont équivalentes au 
plateau d’effort d’une plate-forme de force traditionnelle. Les deux roues 
dynamométriques permettent de mesurer simultanément et de manière synchronisée les 
efforts appliqués des deux côtés du FRET-1 au cours de déplacements sur le terrain. 
Finalement, il existe actuellement dans le monde six types de dynamomètres de 
main courante [4, 81, 233, 256, 294, 316] dont seulement cinq sont capables de mesurer les 
six composantes du torseur des efforts appliqués par le Sujet sur les mains courantes, 
parmi lesquels la SMARTWheel et le FRET-1 [4, 81, 256, 294]. En outre, seul le FRET-1 est 
capable de mesurer les torseurs des efforts appliqués sur les deux mains courantes du 
FRM, simultanément et de manière synchronisée, et est réellement destiné à 
l’exploration scientifique sur le terrain. 
4.2.1.1.2. Moment propulsif 
Le moment propulsif ( propM

) est le moment exercé par le Sujet autour de l’axe de 
rotation de la roue arrière du fauteuil ( 2O ) qui permet de la faire tourner et donc de faire 
avancer le fauteuil. Lorsque le Sujet applique un effort au point mcA  de la main 
courante, il applique une force ( mcF

) et un moment généralement qualifié de « local » 
( mcM

). Le moment résultant en 2O  est alors égal à la somme du moment créé par 
mcF

 et du moment local : 
2 2O mc mcmcM O A F M= ∧ +
   
 
Le moment propulsif correspond à la composante de 2OM

 suivant fk

 : 
2O fpropM M k= ⋅
 
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Figure 10 : Représentation du moment propulsif ( propM

), de la force ( mcF

) et du 
moment local ( mcM

) appliqués par le Sujet sur la main courante. 
 
Pour déterminer le moment propulsif, la première méthode est de le mesurer 
directement à l’aide d’une roue dynamométrique [4, 81, 233, 256, 294]. Une seconde 
méthode consiste à le déterminer indirectement en mesurant ou en calculant la force de 
propulsion ( propF

) appliquée par la roue sur le sol (au point 2I ) : 
2 2prop propM O I F= ∧
  
 
Pour mesurer directement cette force, certains auteurs ont placé le FRM sur une 
plate-forme de forces [301] dont les dimensions réduites limitent l’exploration. D’autres 
auteurs [102, 107] ont équipé des ergomètres à rouleaux d’un capteur de moment afin de 
mesurer le moment créé par la force de propulsion à l’axe du rouleau ( rouleauM

). En 
connaissant le rayon du rouleau ( rouleaur ) et dans l’hypothèse d’un roulement sans 
glissement, la force propulsive pouvait être calculée à partir de la relation suivante : 
rouleauprop f
rouleau
M
F i
r
=
 
 
 
 
mcA
2O
mcF

mcM

propM

fi

fj

fk

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Figure 11 : Représentation du moment appliqué à l'axe de rotation du rouleau 
( rouleauM

) par la force propulsive ( propF

). 
 
Le moment propulsif pouvait alors être calculé en multipliant la force propulsive 
par le rayon de la roue ( 2r ) ou en multipliant directement l’opposé de rouleauM

 par le 
rapport entre les rayons de la roue et du rouleau : 
2prop rouleau
rouleau
r
M M
r
=−
 
 
 
4.2.1.1.3. Force efficace, force motrice et fraction efficace 
4.2.1.1.3.1. Force efficace 
Dans l'étude de la propulsion en FRM, la notion de force efficace ( effF

) a été 
définie par Veeger et al. [333] au début des années 1990 : elle correspond à la 
composante de mcF

 contribuant au moment propulsif. La force efficace est calculée en 
divisant la composante transversale du moment créé en 2O  par mcF

 par le rayon de la 
main courante ( mcr ) : 
mcA
2O
mcF

mcM

propM

fi

fj

2I
rouleaur
2r
rouleauM

propF

fi

fk

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2 mcmc feff
mc
O A F
F k
r
 ∧
= ⋅ 
 
 
 

 
effF

 est donc définie dans le plan de main courante et est tangentielle à celle-ci au 
niveau du point d’application de l’effort. Pour cette raison, de Saint Rémy [96] a 
exprimé ce concept simplement sous le nom de force tangentielle ( tanF

) : 
eff tanF F=
 
 
Figure 12 : Représentation de la force appliquée sur la main courante ( mcF

) et de la 
force efficace ( effF

). 
 
4.2.1.1.3.2. Force motrice 
La force motrice ( mF

) a été définie par Veeger [333] comme la force tangentielle 
théorique qui créerait un moment autour de l’axe de rotation de la roue arrière égal au 
moment propulsif (Figure 13) :  
prop
m
mc
M
F
r
=  
 
mcA
2O
mcF

fi

fj

fk

eff tanF F=
 
mcr
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Soit : 
mc z
m eff
mc
M
F F
r
= +  
La force motrice est donc définie dans le plan de la main courante et orientée 
tangentiellement à celle-ci. 
Figure 13 : Représentation de la force efficace ( effF

) et de la force motrice ( mF

), 
d’après Veeger et al. (1992). 
Figure 14 : Représentation de la force efficace ( effF

), de la force propulsive ( propF

) 
et de la force motrice ( mF

), d’après de Saint Rémy (2005). 
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Pour de Saint Rémy [96], la force motrice est la force qui est appliquée au centre de 
la roue arrière et fait avancer le FRM. Dans l’hypothèse d’un roulement sans 
glissement, la force motrice est égale au rapport entre le moment propulsif et le rayon 
de la roue arrière ( 2r ) : 
2
prop
m
M
F
r
=  
Bien que les définitions données par Veeger et par de Saint Rémy soient 
différentes, elles ne sont pas pour autant très éloignées. En effet, la différence provient 
de l’application qui est en est faite par ces auteurs : pour Veeger, l’objectif était 
d’analyser la qualité de la propulsion des sujets sur un simulateur, alors que pour de 
Saint Rémy, la force motrice était intégrée dans un modèle mécanique de la locomotion 
sur le terrain. 
 
4.2.1.1.3.3. Fraction efficace 
La fraction efficace (FEF) de l’effort appliqué sur la main courante est un autre 
concept défini par Veeger et al. [333] et qui correspond au rapport des normes de la force 
motrice et de la force appliquée sur la main courante. La fraction efficace représente en 
quelque sorte un indice de l’efficacité de l’effort appliqué par le Sujet sur la main 
courante : 
m
mc
F
FEF F=  
En remplaçant dans cette équation la force motrice par sa valeur calculée suivant la 
définition de Veeger et al. [333], il advient que la fraction efficace est égale au rapport 
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de la norme du moment propulsif au produit du rayon de la main courante et de la 
norme de la force appliquée sur la main courante : 
prop
mc mc
M
FEF
r F=  
Dans un modèle en deux dimensions, Morrow et al. [223] ont défini une fraction 
« effective » par le rapport de la force efficace à la force appliquée sur la main courante. 
Dans ce cas, le moment local appliqué par le Sujet sur la main courante n’entre pas en 
ligne de compte et la fraction « effective » représente en quelque sorte la proportion de 
la force appliquée par le Sujet utile à la propulsion : 
taneff
mc mc
F F
FEF F F= =  
 
4.2.1.1.4. Point d’application des efforts sur la main courante 
Pour déterminer la force efficace définie par Veeger et al. [333] et la fraction 
effective définie par Morrow et al. [223], il est nécessaire de connaître les composantes 
de 2 mcO A

, donc les coordonnées du point d’application de l’effort appliqué sur la main 
courante. Ce point est également nécessaire au calcul des efforts articulaires puisque 
l’analyse en dynamique inverse nécessite de connaître le moment local. Différentes 
stratégies et méthodes ont été développées pour calculer ou mesurer la position de mcA  
dans le référentiel de la roue. 
4.2.1.1.4.1. Calcul du point d’application 
Sur une plate-forme de forces, le point d’application, nommé centre de pression 
(COP, « center of pressure »), est calculé à partir du torseur d’effort mesuré par le 
dynamomètre [111] dont le moment, réduit à l’origine O du dynamomètre, est égal à la 
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somme du produit vectoriel entre le vecteur position du centre de pression sur la plate-
forme ( COPOA

) et la force appliquée ( F

), et du moment local ( COPAM

) appliqué en 
COPA  : 
COPO ACOPM OA F M= ∧ +
   
 
Soit 
COP COP COP
COP COP COP
COP COP COP
Ox A z A y A x
Oy A z A x A y
Oz A y A x A z
M y F z F M
M x F z F M
M x F y F M
= − +
=− + +
= − +
 
Où OxM , OyM , OzM  représentent les trois composantes du moment résultant à 
l’origine du dynamomètre ; 
COPA x
M , 
COPA y
M , 
COPA z
M  représentent les trois 
composantes du moment local appliqué sur le plateau ; xF , yF , zF  sont les trois 
composantes de la force appliquée sur la plate-forme et 
COPA
x , 
COPA
y , 
COPA
z  sont les 
coordonnées du centre de pression. 
Sur une plate-forme de force classique, il est généralement admis qu’aucun 
moment ne peut être appliqué autour des axes qui définissent le plan du plateau puisque 
l’effort est appliqué sur le plateau. Soit : 
0A x A zCOP COPM M= =  
Par ailleurs, la coordonnée 
COPA
y  est connue puisqu’elle a été déterminée lors de la 
conception du dynamomètre. En isolant 
COPA
x  et 
COPA
z  dans les expressions 
précédentes de OxM  et OzM  respectivement, les coordonnées du centre de pression 
peuvent alors être calculées comme suit : 
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COP
COP
A x Oz
A
y
y F M
x F
+
=  
COP
COP
A z Ox
A
y
y F M
z F
−
=  
Pour les roues dynamométriques, le problème est que le Sujet peut saisir la main 
courante et donc appliquer un moment local dans les trois dimensions de l’espace. Ce 
problème méthodologique n’a pourtant pas empêché Cooper et al. [57] en 1995 
d’appliquer telle quelle la méthode classique de calcul du centre de pression des plates-
formes de forces traditionnelles. En 1997, ces mêmes auteurs [59] ont essayé de 
contourner le problème en utilisant les coordonnées cylindriques du point d’application 
dans le plan de la main courante. Cependant, le problème restait entier puisque seul le 
moment autour de l’axe de rotation n’était pas considéré comme nul. Cette hypothèse a 
finalement été reconnue comme fausse par ces auteurs à la fin de ce deuxième article.  
Dans un article plus récent, Sabick et al. [263] ont essayé de résoudre le problème 
en considérant le cas général, puis en appliquant certaines hypothèses simplificatrices. 
Ainsi, les moments locaux mcxM , mc yM  et mczM  ont été supposés nuls tour à tour 
puis à la fois mcxM  et mc yM . La position du point d’application était déterminée en 
coordonnées cylindriques dans le plan de la main courante à partir du rayon de la main 
courante et de l’angle (α) : 
cos
sin
mc
mc
A mc
A mc
x r
y r
α
α
=
=
 
L’angle α, permettant de repérer le point d’application, a été calculé pour chacune 
des quatre conditions simplificatrices : les valeurs obtenues étaient différentes pour 
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chacune des conditions, traduisant qu’aucune des trois composantes du moment local ne 
pouvait être supposée nulle. 
 
4.2.1.1.4.2. Mesure du point d’application 
Pour mesurer la position du point d’application, la plupart des auteurs utilisent un 
système vidéographique qui permet de le localiser à l’aide d’un marqueur réfléchissant 
positionné sur la main. En fonction du nombre de caméras, cette position a été 
déterminée en deux dimensions dans le plan de la main courante, ou en trois 
dimensions. Cependant, tous les auteurs ne sont pas d’accord sur la position du 
marqueur fixé sur la main : 2ème métacarpien [57, 58, 59, 253], 3ème métacarpien ou milieu 
du 2ème et 5ème métacarpiens [148, 263]. Quoiqu’il en soit, la mesure de la position d’un 
marqueur sur la main n’est qu’une approximation du point d’application de l’effort et il 
est probable que le point d’application évolue entre le 2ème et le 5ème métacarpien entre 
le début et la fin du contact avec la main courante. 
En dehors des systèmes vidéographiques, une main courante instrumentée 
permettant d’estimer la position angulaire du point d’application sur la main courante a 
été décrite récemment par Kauffmann et al. [180]. Ce capteur est constitué d’une piste 
résistive collée sur le périmètre de la main courante et alimentée en deux points 
diamétralement opposés. Lorsque le Sujet saisit la main courante, un dispositif 
mécanique permet de mettre en contact la piste résistive avec une sonde de tension 
établissant un contact électrique. La position angulaire de la main est alors déterminée à 
un demi-cercle près à partir du rapport entre la tension électrique mesurée et la tension 
de référence. Le capteur permet également de mesurer la largeur de l’appui avec une 
précision inférieure au demi-centimètre lorsque l’on sait sur quel demi-cercle a lieu 
l’appui. Ce capteur n’est actuellement qu’un prototype et des améliorations doivent être 
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apportés afin de déterminer directement la position du point d’application sur 
l’ensemble de la main courante. Selon les auteurs, une double alimentation électrique 
avec un décalage de 90° sur la main courante permettrait de résoudre ce problème. Ce 
prototype de capteur de position du point d’application sur la main courante présente 
des perspectives intéressantes, notamment pour l’exploration sur le terrain. Cependant, 
il n’a pas encore été installé ni testé sur un FRM. 
4.2.1.2. Les efforts appliqués sur le siège 
Il est largement admis que la nature et l’intensité des efforts appliqués par le Sujet 
sur le siège (forces de pression et de cisaillement) sont à l’origine des problème 
d’escarres et d’ulcères de pression ressentis par les personnes en FRM au niveau de 
l’assise : selon Kernozek et Lewin [181] au moins 25% des sujets avec une lésion 
médullaire ont des ulcères de pression, et 4 à 8% d’entre eux décèdent des suites de ces 
lésions. Pourtant ces contraintes ont rarement été étudiées à travers les paramètres 
dynamiques et la plupart des études sur ce thème ont seulement cherché à déterminer la 
cartographie des pressions exercées à l’interface entre l’utilisateur et différents types de 
coussins d’assise. 
4.2.1.2.1. Cartographie des pressions 
Pour étudier la répartition des pressions, la plupart des auteurs a utilisé des tapis 
souples équipés d’une matrice de jauges de contrainte, de dimensions variables d’une 
étude à l’autre, et placés sur le coussin d’assise. Ainsi, le tapis utilisé par Kernozek et 
Lewin [181] était composé de 1024 jauges de contrainte (32 × 32) de 1,5 cm2 chacune, 
celui utilisé par Assaoui et al. [7, 8] était composé de 225 jauges de contrainte (15 × 15) 
d’environ 2,7 cm2 et celui de Tam et al. [297] possédait une densité de quatre jauges par 
centimètre-carré mais le nombre de jauges de contrainte n’a pas été précisé. 
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L’ensemble de ces études a permis de mettre en évidence ou de confirmer que la 
pression exercée par le Sujet sur le siège était différente en conditions statique et 
dynamique [181]. Ainsi, les recommandations actuelles sont comprises entre 6 et 9 kPa 
alors que Kernozek et Lewin [181], d’une part, et Burn et Betz [41], d’autre part, ont 
mesuré une pression moyenne comprise entre 7 et 16 kPa pendant le cycle de 
propulsion. Par ailleurs, Tam et al. [297] ont montré que la pression maximale n’était pas 
toujours située exactement au niveau des tubérosités ischiatiques mais quelques 
millimètres en avant, en fonction des mouvements du Sujet et de la rotation du pelvis. 
Enfin, la comparaison des pressions entre un sujet valide et un sujet avec une lésion 
médullaire [8] a montré que chez ces derniers, les pressions étaient concentrées sur des 
surfaces plus restreintes que chez les valides (Figure 15). 
Figure 15 : Cartographies des pressions sur l’assise d’un FRM en position statique 
chez un sujet valide (à gauche) et chez un sujet avec une lésion médullaire (à droite). 
Les zones blanches sont les zones à fortes pressions et la zone entourée est le résultat de 
l'algorithme de Rachid Assaoui [8]. (Repoduit avec l’autorisation de Elsevier) 
 
4.2.1.2.2. Torseur des efforts et centre de pression 
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Pour mesurer les efforts appliqués par le Sujet sur le siège, il est nécessaire de fixer 
cet élément sur une plate-forme de forces. L’ergomètre de Neising [233] permettait de 
mesurer ce torseur mais aucun résultat n’a été publié. Seuls Gilsdorf et al. [143], Assaoui 
et al. [7] et l’équipe du L.I.M.O.S. [85, 96] ont publié des données sur le torseur 
dynamique appliqué par le Sujet sur le siège et toutes ont permis de montrer que la 
position du centre de pression sur le siège n’était pas constante au cours du cycle de 
propulsion. 
Cependant, dans les quelques études sur les efforts appliqués par le Sujet sur le 
siège d’un FRM, la méthode de calcul du centre de pression n’a pas toujours été 
détaillée [7]. De Saint Rémy, par exemple, a supposé que le Sujet ne pouvait exercer 
qu’un moment local autour de l’axe vertical, ce qui lui permettait de ramener le 
problème dans les conditions d’une plate-forme classique [111] (cf. §  4.2.1.1.4.1). 
 
4.2.1.3. La réaction du sol 
Puisque le système {Sujet + FRM} est en appui sur le sol, celui-ci exerce des 
forces de réaction sur le FRM aux niveaux des points de contact des quatre roues. 
Cependant, jusqu’à présent, ces forces de réaction du sol n’ont pas suscité un grand 
intérêt et seul de Saint Rémy [96] s’est penché sur ce sujet afin de définir un modèle 
mécanique de la propulsion en FRM sur le terrain dans les conditions d’un roulement 
sans glissement.  
Généralement, seule la résultante des quatre composantes normales a été utilisée 
[162], même si quelques auteurs ont différencié les roues avant et les roues arrière [96, 
163], notamment pour déterminer les forces de résistance à l'avancement [96, 162, 163]. 
De plus, la composante normale de la force de réaction globale est souvent supposée 
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égale au poids du système {Sujet + FRM} [162, 163]. Au L.I.M.O.S., il a été considéré 
que les mouvements du Sujet sur le FRM faisaient varier à la fois la résultante des 
réactions normales ainsi que la répartition de cette résultante entre les roues avant et 
arrière [96, 270, 271, 272, 273]. Cependant, jusqu’à présent, seules les forces verticales ont 
été prises en considération, alors que les moments créés par les autres composantes du 
torseur des efforts appliqués sur le siège peuvent créer un moment qui peut aller jusqu’à 
faire décoller les roues avant ou les roues arrière. Ce point sera discuté précisément dans 
le modèle mécanique. 
Nicolas de Saint Rémy [96] a intégré les composantes antéropostérieures des forces 
de réaction du sol dans un modèle mécanique en différenciant les phases de poussée et 
les phases de roue libre, dans le cas précis d’un roulement sans glissement. Aussi, 
pendant la phase de roue libre, les composantes antéropostérieures des quatre forces de 
réaction du sol étaient dirigées dans le sens opposé au déplacement du FRM. Pendant la 
phase de poussée, cette composante restait de sens opposée au déplacement du FRM 
pour les roulettes avant alors qu’elle devenait de même sens pour les roues arrière. 
4.2.1.4. Les forces de freinage 
Les forces de freinage, également nommées forces de résistance à l’avancement 
( raF

), sont l’ensemble des forces qui s’opposent au déplacement du FRM. Dans un 
article consacré à la modélisation de la propulsion en FRM, et suite aux travaux de 
Cooper [66, 68, 69, 70], Hofstad et Patterson [163] ont identifié trois types de résistance à 
l’avancement : la résistance aérodynamique ( aérodynamiqueF

), la résistance au 
roulement ( roulementF

) et la résistance au niveau des axes de rotation des roues 
( frictionF

). 
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ra aérodynamique roulement frictionF F F F= + +
   
 
Le modèle de la résistance aérodynamique utilisé par Hofstad et Patterson est celui 
de la force de traînée classiquement définie par la relation suivante : 
21
2aérodynamique xF S C vρ=−

 
Où ρ  représente la densité de l’air (1,23 kg.m-3 au niveau de la mer), S  la surface 
frontale, xC  le coefficient de traînée aérodynamique du Sujet sur son FRM (également 
nommé coefficient de forme) et v  la vitesse relative du FRM par rapport au vent. 
Le problème est que les variables nécessaires au calcul de la force de traînée 
aérodynamique sont difficiles à quantifier et très peu de résultats ont permis d’évaluer 
leurs ordres de grandeur. Seuls Coe et al. [54] ont rapporté des données sur les 
coefficients de traînée d’un FRM seul ( xC  = 0,96) et d’un système composé d’un FRM 
et d’un mannequin représentant un homme moyen ( xC  = 1,4). Mais aucune étude n’a 
rapporté de résultat quant à la surface frontale. 
En outre, comme la plupart des études sur la locomotion en FRM ont eu lieu en 
laboratoire, sur des ergomètres où le déplacement du FRM était nul (simulateurs et 
ergomètres à rouleaux) ou très faible (tapis roulants), la force de traînée a toujours été 
négligée. Par ailleurs, dans les expérimentations sur le terrain, il a généralement été 
admis qu’en-dessous d’une vitesse de 2 m/s, la résistance aérodynamique était 
négligeable bien qu’aucune mesure n’ait jamais été réalisée pour le démontrer [312]. Par 
contre, lorsque la vitesse est importante, comme lors de compétitions, la résistance 
aérodynamique est généralement considérée comme la principale composante de la 
résultante des forces de freinage [38]. 
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Pour ce qui est de la résistance au roulement et de la résistance de friction, dans la 
plupart des cas, seule la résultante de ces deux résistances a été déterminée. Pour cela, 
des méthodes dynamiques basées sur des tests de résistance [40, 305], des méthodes 
cinématiques basées sur la mesure de la décélération du FRM [30, 76, 132, 133, 162, 298, 
337], ainsi qu’une méthode cinétique utilisant un coefficient de frottement de roulement 
déterminé sur une plate-forme de forces [200], ont été utilisées sur les différents 
ergomètres de laboratoire et sur le terrain. Dans toutes ces méthodes, le Sujet était assis 
et immobile sur le FRM, généralement le dos contre le dossier et la résistance était 
ensuite considérée constante pour un même Sujet tout au long des expérimentations 
avec un même FRM. Hofstad et Patterson [163] ont défini la résistance au roulement à 
partir des coefficients de frottement de roulement des roues avant ( 1λ ) et arrière ( 2λ ) et 
du poids total ( P ) réparti sur chaque roue, calculé à partir de la distance horizontale du 
centre de gravité du système {Sujet + FRM} par rapport aux roues arrière ( 1d ) et avant 
( 2d ). 
1 2
1 2
1 2 1 2
roulement
d d
F P Pd d d dλ λ
   
= +   + +   
 
Ce modèle explique que la position du Sujet sur le FRM faisait varier la résistance 
au roulement [214] qui dépendait alors à la fois de la masse totale du système {Sujet + 
FRM} et de sa répartition entre les roues avant et les roues arrière [93]. Pour Hofstad et 
Patterson [163] la position du centre de gravité était déterminée en statique et la réaction 
normale était alors assimilée à l’opposée du poids du système {Sujet + FRM}. Or, des 
études ultérieures ont montré que les mouvements du Sujet faisaient varier à la fois la 
réaction normale totale du système {Sujet + FRM} et sa répartition entre les roues avant 
et arrière au cours du cycle de propulsion [96, 270, 271, 272, 273]. Actuellement, seul le 
modèle mathématique proposé par de Saint Rémy et al. [96, 97] permet d’estimer les 
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forces de freinage en fonction de la réaction normale ( NR ) et de sa répartition 
antéropostérieure ( APR ) à l’aide de coefficients a ,b et c , calculés statistiquement à 
partir de plusieurs séries de tests de décélération sur le terrain : 
ra roulement N AP N APF F a R b R c R R= = + + ×  
Ce modèle, qui a été développé avec le FRET-1, permet d’estimer la résultante des 
forces de freinage en continu sur le terrain et a permis à Nicolas de Saint Rémy [96] de 
montrer que la force de freinage n’était pas constante au cours du cycle de propulsion 
sur le terrain. Cependant, l’inconvénient de ce modèle est que les coefficients sont 
spécifiques au FRM utilisé, aux réglages choisis et au type de revêtement du sol. En 
outre, la méthode de calcul de NR  et de APR  n’utilisait que les forces verticales 
appliquées sur le FRET-1. 
4.2.2. Les efforts appliqués sur le Sujet 
L’étude des efforts subis par le Sujet se déplaçant en FRM est une étape nécessaire 
pour améliorer son confort et pour minimiser les troubles secondaires liés à cette 
locomotion, comme les escarres ou les traumatismes articulaires des membres 
supérieurs. 
Dans cet objectif, les contraintes articulaires des membres supérieurs sont estimées 
à partir de calculs en dynamique inverse qui nécessitent de connaître les torseurs 
dynamiques et les points d’application des mains sur les mains courantes. Cette 
méthode nécessite également de connaitre les propriétés inertielles des segments du 
Sujet. La précision des résultats dépend alors de la précision de l'ensemble des 
paramètres mis en jeu dans ce calcul. Les premières études sur la dynamique articulaire 
lors de la propulsion en FRM ont été menées au début des années 1990 par Haghpanahi 
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et al. [152], Gehlsen et Bahamonde [138, 139] et par Rodgers et al. [255]. Elles ont été 
suivies par de nombreuses études réalisées notamment par l’équipe de Lucas van der 
Woude [302, 316, 317, 318, 319, 334] et par l’équipe de Rory Cooper [219, 253]. Quelques 
études ont également calculé les forces produites par les muscles de l'épaule du Sujet 
[302], mais l'influence de la précision de la localisation des points d'insertion des 
muscles sur les calculs réalisés nécessite de prendre des précautions dans 
l’interprétation des résultats [248]. 
Au niveau du bassin, les cartographies des pressions et les rares études 
dynamométriques sur l'assise du FRM ont été réalisées dans le but d’évaluer les efforts 
subis par le Sujet au niveau des tubérosités ischiatiques. 
 
4.3. Les paramètres cinétiques et énergétiques 
Les grandeurs cinétiques utiles à l'étude de la locomotion en FRM sont les 
quantités de mouvement de translation (quantité de mouvement linéaire) et de rotation 
(moment cinétique), tandis que les grandeurs énergétiques recouvrent l’énergie 
cinétique ainsi que le travail et la puissance mécaniques. Parmi toutes ces grandeurs, 
seule la puissance mécanique du Sujet a été quantifiée, suivant deux méthodes : soit à 
partir des efforts externes (poids du système {Sujet + FRM} et résistance au roulement) 
et de la vitesse linéaire du FRM, soit à partir du moment propulsif appliqué sur la roue 
et de sa vitesse de rotation. 
Sur les ergomètres à rouleaux et les simulateurs, la puissance mécanique du Sujet a 
été calculée en multipliant la valeur de la force de freinage par la vitesse linéaire 
simulée du FRM. Sur les tapis roulants, la puissance mécanique du Sujet a été calculée 
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en multipliant la résistance totale, induite par les moments de roulement et par la 
composante motrice du poids du système {Sujet + FRM} (fonction de la pente du tapis), 
par la vitesse de défilement de la bande du tapis. Ces paramètres sont généralement 
considérés constants, bien qu’il ait été montré que la vitesse du FRM [67, 75, 76, 77, 96, 
270] et l’intensité des forces de freinage [96, 273] étaient variables au cours du cycle de 
propulsion. En outre, sur tous ces ergomètres, la puissance cinétique est généralement 
supposée nulle, ce qui permet de considérer que la puissance développée par le Sujet est 
uniquement égale à l’opposée de la puissance des forces de résistance à l’avancement. 
L'influence des inerties des roues sur les simulateurs, des roues et des rouleaux sur les 
ergomètres à rouleaux et du système {Sujet + FRM} sur les tapis roulant [40, 268, 305] 
n’est généralement pas prise en compte. Dans tous les cas, les mouvements du Sujet sur 
le FRM n’étaient pas pris en compte. 
Sur le terrain, d'autres auteurs [327] ont pris en compte l'effet de l'inertie du système 
{Sujet + FRM} et les variations de la vitesse du fauteuil pour calculer la puissance 
cinétique du système {Sujet + FRM}. Cependant, dans cette étude, les forces de 
freinage étaient négligées et l’énergie cinétique était calculée à partir de la masse du 
système {Sujet + FRM} et de la vitesse de translation du FRM, négligeant ainsi les 
mouvement du Sujet sur le FRM, c’est-à-dire en que le Sujet était assimilé à une masse 
inerte sur son FRM. Lors d’une étude sur tapis roulant [321] et également pour la mise 
au point d’un ergomètre à rouleaux [298], certains auteurs ont intégré les accélérations 
soit du FRM, soit des rouleaux, pour calculer la puissance mécanique du Sujet afin de 
prendre en compte à la fois la résultante des forces de freinage et l’effet de l’inertie. 
Cependant, l’influence des mouvements du Sujet sur l’intensité des forces de freinage 
n’a pas été considérée et la vitesse du système {Sujet + FRM} était assimilée à la 
vitesse de translation du FRM. 
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Avec l’apparition des roues dynamométriques, la puissance mécanique développée 
par le Sujet ( SujetP P) a été calculée à partir du produit scalaire entre le moment propulsif 
( propM

) et la vitesse angulaire de la roue ( roueω

) [329] : 
prop roueSujetP M ω= ⋅
 
 
Cette expression signifie que la puissance développée par le Sujet se résumerait à la 
puissance des actions sur les mains courantes. Dans ce cas, la puissance du Sujet serait 
nulle pendant les phases de roue libre puisque le Sujet n’exerce pas d’action sur les 
mains courante pendant cette phase et que le moment propulsif est par conséquent nul. 
La puissance des efforts appliqués sur le siège est alors négligée de même que la 
puissance liée aux mouvements du Sujet sur le FRM. 
Sur le terrain, la force de résistance à l'avancement dépend des moments de 
roulement et de la résistance aérodynamique : elle est donc fonction des mouvements du 
Sujet sur le FRM. De plus, la variation de la vitesse linéaire du FRM au cours du temps 
a déjà été montrée [67, 75, 76, 77, 96, 270]. Par ailleurs, la puissance des forces de 
résistance aérodynamique et des résistances au roulement ne se rapportent pas aux 
mêmes vitesses. Ainsi, la puissance des forces de résistance aérodynamique fait 
intervenir la vitesse de chaque élément du système {Sujet + FRM} tandis que la 
puissance des résistances au roulement fait intervenir la vitesse de rotation des roues du 
FRM.  
Il apparaît donc que la puissance mécanique développée par le Sujet met en jeu de 
nombreux paramètres qu'il convient de déterminer précisément et de manière continue 
car leurs évolutions au cours du temps ne sont pas constantes. Aussi, bien que la 
puissance mécanique développée par le Sujet ait été très souvent calculée dans la 
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littérature, cette grandeur n’a jamais été correctement définie : elle a généralement été 
réduite soit à la puissance des forces de résistance à l’avancement, estimée plus ou 
moins précisément et supposée constante, soit à la puissance du moment propulsif. Dans 
tous les cas, les mouvements du Sujet sur le FRM n’ont jamais été considérés. 
 
Dans la réalité, la puissance mécanique produite par le Sujet lors de la locomotion 
en FRM n’est pas accessible aussi facilement que ce qui a été décrit dans la littérature. 
Aussi, l’objectif du présent travail a été de définir une méthode de calcul de la puissance 
mécanique développée par le Sujet lors de la propulsion en FRM sur le terrain prenant 
en compte l’ensemble des paramètres mécaniques du système {Sujet + FRM}. Un 
protocole expérimental a ensuite été mis en place pour analyser les résultats obtenus 
avec cette méthode sur plusieurs cycles de propulsion sur le terrain. 
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Résumé du Chapitre I 
Depuis les premières traces de l’utilisation d’une chaise roulante (6ème siècle avant 
Jésus Christ) jusqu’au début du 20ème siècle, le fauteuil roulant a subi de profondes 
modifications, permettant notamment à l’utilisateur de se déplacer par lui-même. En 
1933, avec le modèle Everest & Jenning, le fauteuil roulant possédait déjà les 
principales caractéristiques des fauteuils roulants manuels (FRM) utilisés aujourd’hui : 
souvent réglable et parfois pliable, il est équipé de quatre roues dont deux grandes à 
l’arrière sur lesquelles sont fixées des mains courantes permettant la propulsion, et deux 
petites roulettes directrice à l’avant. L’utilisation du FRM représente un enjeu social 
important pour les personnes ne pouvant plus marcher et son utilisation est vivement 
recommandée car elle permet notamment de lutter contre la sédentarisation de ses 
utilisateurs. Malheureusement, il arrive très fréquemment que des troubles secondaires 
apparaissent, tels que des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, et qui 
en limitent l’utilisation. Aussi, les recherches sur la locomotion en FRM ont notamment 
pour but d’améliorer la propulsion et de limiter les troubles secondaires qui y sont 
associés. 
Pour étudier cette locomotion, différents ergomètres de laboratoire ont été 
développés (ergomètres à manivelles, à rouleaux, tapis roulant ou simulateurs de FRM) 
et un modèle mécanique a été décrit pour chacun d’eux afin de d’estimer la puissance 
mécanique produite par l’utilisateur. Cependant, dans la plupart des cas, la puissance 
développée par l’utilisateur a été réduite à la puissance des résistances à l’avancement, 
négligeant la dépense d’énergie relative aux mouvements du sujet sur le FRM et aux 
variations de la vitesse du FRM au cours du cycle de propulsion. 
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Suite à une analyse bibliographique aussi précise que possible des paramètres 
mécaniques de la propulsion en FRM, il est apparu important de définir une méthode 
permettant d’estimer la puissance mécanique réellement produite par l’utilisateur au 
cours de la propulsion en FRM lors de déplacements réels, sur le terrain. 
  Modèle mécanique 
  71 
CHAPITRE II : 
MODELE MECANIQUE 
Pour analyser et comprendre les aspects mécaniques de la locomotion en FRM, il 
est nécessaire de définir un modèle mécanique adapté, afin d’obtenir les résultats les 
plus réalistes possibles. Pour cela, les différents référentiels et les liaisons mécaniques 
entre les différents éléments du système {Sujet + FRM} sont présentés en premier lieu. 
Les aspects cinématiques, dynamiques, cinétiques et énergétiques du FRM, du Sujet et 
du système {Sujet + FRM} sont ensuite présentés, dans cet ordre. 
5. Définition des référentiels d’étude 
Pour étudier la locomotion d’un sujet se déplaçant en FRM sur le terrain, il a été 
nécessaire de définir plusieurs référentiels mobiles dans le référentiel terrestre, et les uns 
par rapport aux autres. En outre, il est parfois utile de définir plusieurs référentiels pour 
un même solide, afin de faciliter les calculs ou la compréhension. Ainsi, est-il possible 
de distinguer les référentiels considérés comme galiléens, d’une part, et les référentiels 
non-inertiels, d’autre part. 
5.1. Référentiel terrestre et référentiels barycentriques 
Le référentiel terrestre choisi ( , , , )O x y zℜ  de base ( , ,i j k
  
) est considéré 
galiléen. Ses axes sont orientés suivant les recommandations de la Société 
Internationale de Biomécanique (ISB) pour la normalisation des référentiels  
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(Wu & Cavanagh., 1995) [348] : l’axe Oy  est vertical et dirigé vers l’espace libre, tandis 
que les axes Ox  et Oz  définissent le plan horizontal (Figure 16, p. 75). 
Pour étudier les mouvements de translation des différents solides dans ℜ , un 
référentiel barycentrique a été associé à chacun d’eux. Ces référentiels ont tous été 
définis à partir de la même base ( , ,i j k
  
) que ℜ  et admettent pour origine, par 
définition, leurs centres de masse. Ces différents référentiels barycentriques sont listés 
ci-dessous (Figure 16, p. 75) :  
• 
* * * *( , , , )f f f f fG x y zℜ  est le référentiel barycentrique du FRM ; 
• 
* * * *( , , , )
s s s s s
G x y zℜ  est le référentiel barycentrique du Sujet ; 
• 
* * * *( , , , )G x y zℜ  est le référentiel barycentrique du système {Sujet + FRM} ; 
• 
* * * *( , , , )f i f i f i f i f iG x y zℜ  est le référentiel barycentrique associé à chaque 
élément i du FRM (système {châssis + siège}, roulettes avant, fourchettes avant, 
roues arrière) ; 
• 
* * * *( , , , )Sj j Sj Sj SjG x y zℜ  est le référentiel barycentrique associé à chaque segment 
iS  du Sujet. 
5.2. Référentiels mobiles non-galiléens 
Pour étudier les mouvements de rotation d’un solide dans l’espace, il est nécessaire 
de lui associer un référentiel, qui n'est pas galiléen et est donc soumis aux forces 
d'inertie. Un référentiel a ainsi été associé à chacun des éléments composant le Sujet et 
le FRM et un référentiel a également été associé au FRM complet pour étudier les 
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mouvements du Sujet dans le FRM. Ces différents référentiels sont listés et définis ci-
dessous (Figure 17, p. 75) : 
• ( , , , )f f f f fO x y zℜ  est le référentiel du FRM composé de l'ensemble {châssis 
+ siège}, de ses quatre roues et de ses fourchettes avant. Son origine fO  est le 
milieu du segment joignant les moyeux des deux roues arrière. Ses axes fx , fy  
et fz  sont définis par rapport au système {châssis + siège} à l’aide de la base 
orthonormée ( , ,f ffi j k
  
) telle que fi

 soit parallèle au sol est dirigé vers 
l’avant du châssis, fk

 soit porté par la droite joignant les centres des roues 
arrière et dirigé de la gauche vers la droite et fj

 soit perpendiculaire aux deux 
autres. 
• 1 1 1 1 1( , , , )G G G G GO x y zℜ  et 1 1 1 1 1( , , , )D D D D DO x y zℜ  sont les référentiels 
associés aux roulettes avant gauche et droite, respectivement. Leurs origines, 
1GO  et 1DO , sont les centres des roues avant gauche et droite et leurs axes 1Gx , 
1Gy  et 1Gz , d’une part, et 1Dx , 1Dy  et 1Dz , d’autre part, sont définis par les 
bases ( 1 11, ,G GGi j k
  
) et ( 1 11, ,D DDi j k
  
), respectivement. Les vecteurs 1Gk

 et 
1Dk

 sont portés par les axes de rotation des roulettes avant gauche et droite, 
respectivement, et dirigés de la gauche vers la droite lorsque le FRM roule vers 
l’avant. Les axes 1Gi

 et 1Di

, d'une part, et 1Gj

 et , 1Dj

 d'autre part, forment 
quant à eux le plan sagittal des roulettes.  
• 2 2 2 2 2( , , , )G G G G GO x y zℜ  de base ( 2 22, ,G GGi j k
  
) et 
2 2 2 2 2( , , , )D D D D DO x y zℜ  de base ( 2 22, ,D DDi j k
  
) sont les référentiels associés 
aux roues arrière gauche et droite, respectivement. Leurs origines, 2GO  et 2DO , 
sont les centres des roues arrière gauche et droite, respectivement. Les vecteurs 
2Gk

 et 2Dk

 sont portés par les axes de rotation des roues arrière tandis que les 
vecteurs 2Gi

 et 2Gj

, d’une part, et 2Di

 et 2Dj

, d’autre part, définissent les 
plans des roues arrière gauche et droite, respectivement. Dans le cas particulier 
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où les angles de carrossage et de pincement sont nuls, ces plans sont parallèles et 
les vecteurs 2Gk

 et 2Dk

 sont identiques à fk

. 
• 3 3 3 3 3( , , , )G G G G Go x y zℜ  et 3 3 3 3 3( , , , )D D D D DO x y zℜ  sont les référentiels 
associés aux fourchettes avant gauche et droite, respectivement. Leurs origines, 
3GO  et 3DO , sont situés à l’intersection des axes de rotation des fourchettes avec 
le châssis du FRM. Leurs axes sont définis par les bases ( 3 33, ,G GGi j k
  
) et 
( 3 33, ,D DDi j k
  
), respectivement, telles que les vecteurs 3Gj

 et 3Dj

 soient égaux 
à fj

 et que les vecteurs 3Gk

 et 3Dk

 soit égaux aux vecteurs 1Gk

 et 1Dk

 des 
roulettes avant, respectivement. 
• ( , , , )Sj j Sj Sj SjO x y zℜ est le référentiel associé à chaque segment iS  du Sujet. 
Son origine jO  est située au niveau de l’articulation proximale du segment et 
ses axes sont définis suivant les recommandations de l'ISB sur la normalisation 
des référentiels (Wu et al., 2002 ; 2005) [349, 350]. Ainsi, l’axe Sjy  représente 
l’axe longitudinal du segment, Sjx  est perpendiculaire au plan frontal et pointe 
vers l’avant, et Sjz  est perpendiculaire au plan sagittal et pointe vers la droite. 
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Figure 16 : Référentiels barycentriques du Sujet ( *
s
ℜ ), du FRM ( *fℜ ), du système 
{Sujet + FRM} ( *ℜ ) et d’un segment du Sujet ( *Sjℜ ) (ici le bras) dans le référentiel 
terrestre ℜ . 
Figure 17 : Référentiels non-inertiels associés au fauteuil ( fℜ ), à la roue avant droite 
( 1Dℜ ), à la roue arrière droite ( 2Dℜ ), à la fourchette avant droite ( 3Dℜ ) et au 
segment j (ici le bras) du Sujet ( Sjℜ ) dans le référentiel terrestre ℜ . 
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6. Propriétés inertielles 
La relation entre les paramètres dynamiques et cinématiques d’un solide dépend de 
ses propriétés inertielles : sa masse, la position de son centre de masse et son tenseur 
d’inertie. Dans le cas de l’étude de la locomotion en FRM, le système {Sujet + FRM} 
peut être assimilé à un système de solides polyarticulés dont les propriétés inertielles 
doivent être toutes connues. Pour cela, il a été choisi de distinguer les éléments du 
FRM, d’une part, et les segments du Sujet, d’autre part. 
6.1. Le FRM 
Un FRM standard est composé d’un châssis sur lequel est fixé un siège comprenant 
une assise et un dossier, et de quatre roues dont deux petites, directrices et généralement 
placées à l’avant. Les roues arrière, motrices, sont directement fixées sur le châssis, 
tandis que les roulettes directrices sont reliées au châssis par une petite fourche 
déterminant la châsse du FRM. Ainsi, de manière générale, il est possible de considérer 
un FRM comme un système de sept solides indéformables : l’ensemble {châssis + 
siège}, les deux roues arrière, les deux roulettes avant et les deux fourchettes reliant les 
roulettes avant au châssis. Les propriétés inertielles de chacun de ces solides sont 
définies dans le Tableau 1. 
Pour simplifier les écritures, il est utile de nommer les différents solides du FRM 
par un chiffre. Ainsi, sont définis : 
• Les solides 1G et 1D sont les roulettes avant gauche et droite, respectivement ; 
• Les solides 2G et 2D sont les roues arrière gauche et droite, respectivement ; 
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• Les solides 3G et 3D sont les fourchettes gauche et droite, respectivement ; 
• Le solide 4 est l’ensemble {châssis + siège}. 
 
Elément Masse (kg) Centre de masse Tenseur d’inertie  
Roue avant gauche 1Gm  1GG = 1GO  1GJ  
Roue avant droite 1Dm  1DG = 1DO  1DJ  
Roue arrière gauche 2Gm  2GG  2GJ  
Roue arrière droite 2Dm  2DG  2DJ  
Fourchette gauche 3Gm  3GG  3GJ  
Fourchette droite 3Dm  3DG  3DJ  
{Châssis + Siège} 4m  4G  4J  
FRM fm  fG  fJ  
Tableau 1 : Propriétés inertielles du FRM et de ses sept éléments. 
La masse totale du FRM ( fm ) a été déterminée en additionnant les masses des sept 
solides composant le FRM : 
(1) 
La position du centre de masse global du FRM a été calculée par le barycentre des 
positions des centres de masse des sept solides du FRM : 
( )7
1
7
1
ii
if
i
i
m OG
OG
m
=
=
=
∑
∑


 
Exprimé à l’orgine fO  du référentiel du FRM fℜ , cette expression se développe 
comme suit :: 
(2) 
7
1 1 2 2 3 3 4
1
f i G D G D G D
i
m m m m m m m m m
=
= = + + + + + +∑
1 1 2 21 1 2 2
3 3 43 3 4
G f D f G f D fG D G D
f f
f
G f D f fG D
f
m O G m O G m O G m O G
O G
m
m O G m O G m O G
m
+ + +
=
+ +
+
   

  
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L’équation (2) montre que la position du centre de masse global du FRM dans son 
propre référentiel fℜ  dépend des positions des sept éléments dans fℜ . Ainsi, les 
mouvements des fourchettes et des roulettes avant dans fℜ  modifient la position du 
centre de masse global du FRM dans fℜ . 
Enfin, le tenseur d’inertie global du FRM correspond à la somme des tenseurs des 
sept éléments du FRM, réduits au même point et exprimés dans la même base. Ainsi, le 
tenseur d’inertie résultant du FRM réduit en fO  et exprimé dans la base ( ), ,f ffi j k    
du référentiel de fℜ  s’écrit : 
(3) 
En outre, à l’instar du centre de masse du FRM, le tenseur d’inertie global du FRM 
évolue suivant les orientations des sept élément du FRM dans fℜ  et donc en fonction 
des mouvements des fourchettes et des roulettes avant.. 
 
6.2. Le Sujet 
A l’instar du FRM, le Sujet peut être modélisé par un système de solides articulés 
entre eux dont les propriétés inertielles de chaque segment j  du Sujet sont écrites au 
Tableau 2. Cependant, la définition détaillée des propriétés inertielles nécessite de 
définir le modèle anthropométrique qui est discuté plus loin (cf. p. 156). 
 
 
 
( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3 4 , ,, ,f G D G D G D O i j kO i j k f f f ff f f fJ J J J J J J J= + + + + + +   
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Elément Masse Centre de 
masse 
Tenseur d’inertie Tenseur d’inertie dans 
fℜ  
Elément i jm  jG  jJ  f
jJ
ℜ
 
Sujet 
s
m  
s
G  SJ  f
s
J
ℜ
 
Tableau 2 : Propriétés inertielles du Sujet. 
Comme pour le FRM, la masse, le centre de masse et le tenseur d’inertie du Sujet 
sont calculés à partir des propriétés de ses n éléments j. 
 
1
n
s j
j
m m
=
=∑  1
n
jj
j
s
j
m OG
OG
m
=
=
∑
∑


 
1
n
S j
j
J J
=
=∑  
Puisque le Sujet est un système de solides polyarticulés, son centre de masse et son 
tenseur d’inertie résultant varient au cours du mouvement. 
 
6.3. Le système {Sujet + FRM} 
Les propriétés inertielles du système {Sujet +FRM} découlent de celles du Sujet et 
du FRM. Ainsi, sa masse ( { }S Fm + ), la position de son centre de masse (G ) et son 
tenseur d’inertie ( { }S FJ + ) sont obtenus par les relations suivantes : 
{ }S F s fm m m+ = +
 
s s f f
s f
m OG m OG
OG
m m
+
=
+
 

 { }S F S frmJ J J+ = +  
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7. Liaisons mécaniques 
Pour décrire et analyser le mouvement du FRM résultant des actions du Sujet, il est 
nécessaire de définir les degrés de liberté des différents solides du système, les uns par 
rapport aux autres. A chaque solide a été associé une matrice cinématique 3 × 2 
contenant les composantes de translation ( xv , yv  et zv ), dans la première colonne, et les 
composantes de rotation ( xω , yω  et zω ), dans la seconde. Afin d'établir les relations 
entre la cinématique et la dynamique, le torseur des efforts transmis par la liaison entre 
deux solides contigus a également été noté à l’aide d’une matrice 3 × 2 contenant les 
composantes de la force transmise ( xF , yF  et zF ), dans la première colonne, et les 
composantes des moments transmis ( xM , yM  et zM ), dans la seconde. 
7.1. Le FRM 
Les liaisons mécaniques entre les différents solides contigus du FRM sont décrites 
dans le Tableau 3 ci-dessous. Dans tous les cas, les liaisons sont des pivots d’axes 
verticaux ou transversaux. Toutes ces liaisons ont été supposées pafaites, c’est-à-dire 
que la puissance des efforts de liaison était nulle. 
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Solide A Solide B Type de liaison 
Matrice des degrés de 
liberté 
Torseur des efforts 
transmissibles 
Roue 
arrière 
gauche 
(2G) 
Système 
{châssis 
+ siège} 
(4) 
Pivot d’axe 
transversal 
( 2G fk k=
 
) ( )
2
, ,2
0 0
0 0
0
G
z O i j kG f f f
ω
 
 
 
    
 
( )
2 4
, ,2
0
G
x x
y y
z O i j kG f f f
F M
F M
F
→
 
  
 
 
    
 
Roue 
arrière 
droite 
(2D) 
Système 
{châssis 
+ siège} 
(4) 
Pivot d’axe 
transversal 
( 2D fk k=
 
) ( )
2
, ,2
0 0
0 0
0
D
z O i j kD f f f
ω
 
 
 
    
 
( )
2 4
, ,2
0
D
x x
y y
z O i j kD f f f
F M
F M
F
→
 
  
 
 
    
 
Fourchette 
avant 
gauche 
(3G) 
Système 
{châssis 
+ siège} 
(4) 
Pivot d’axe 
vertical 
( 3G fj j=
 
) ( )
3
, ,3
0 0
0
0 0
G
z
O i j kG f f f
ω
 
 
 
    
 
( )
3 4
, ,3
0
G
x x
y
z z O i j kG f f f
F M
F
F M
→
 
  
 
 
    
 
Fourchette 
avant 
droite 
(3D) 
Système 
{châssis 
+ siège} 
(4) 
Pivot d’axe 
vertical 
( 3D fj j=
 
) ( )
3
, ,3
0 0
0
0 0
D
z
O i j kD f f f
ω
 
 
 
    
 
( )
3 4
, ,3
0
D
x x
y
z z O i j kD f f f
F M
F
F M
→
 
  
 
 
    
 
Roue 
avant 
gauche 
(1G) 
fourchette 
avant 
gauche 
(3G) 
Pivot d’axe 
transversal 
( 1 3G Gk k=
 
) ( )
1
, ,1 3 3 3
0 0
0 0
0
G
z O i j kG G G G
ω
 
 
 
    
 
( )
1 3
, ,1 3 3 3
0
G G
x x
y y
z O i j kG G G G
F M
F M
F
→
 
  
 
 
    
 
Roue 
avant 
droite 
(1D) 
fourchette 
avant 
droite 
(3D) 
Pivot d’axe 
transversal 
( 1 3D Dk k=
 
) ( )
1
, ,1 3 3 3
0 0
0 0
0
D
z O i j kD D D D
ω
 
 
 
    
 
( )
1 3
, ,1 3 3 3
0
D D
x x
y y
z O i j kD D D D
F M
F M
F
→
 
  
 
 
    
 
Tableau 3 : Description des liaisons entre les différents solides composant le FRM. 
En combinant les propriétés des liaisons entre les roulettes et les fourchettes avant, 
d’une part, et entre les fourchettes avant et le châssis, d’autre part, les matrices des 
degrés de liberté et des efforts transmis entre les roulettes avant et le châssis du FRM 
s’écrivent : 
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( )
1
, ,1
0 0
0
0
G
y
z O i j kG f f f
ω
ω
 
 
 
 
    
 et : 
( )
1 4
, ,3
0
0
G
x x
y
z O i j kG f f f
F M
F
F
→
 
  
 
 
    
 
 
( )
1
, ,1
0 0
0
0
D
y
z O i j kD f f f
ω
ω
 
 
 
 
    
 et : 
( )
1 4
, ,3
0
0
D
x x
y
z O i j kD f f f
F M
F
F
→
 
  
 
 
    
 
7.2. Le Sujet 
Les degrés de liberté des différents segments du Sujet dépendent du modèle adopté 
pour chaque articulation. Généralement, les liaisons mécaniques sont de type rotule ou 
pivot. Dans le cas d’une liaison pivot, seul le moment permettant un mouvement de 
rotation autour de l’axe du pivot n'est pas transmis. 
Ainsi, dans le cas d'un pivot autour d'axe zj, les matrices des degrés de liberté et des 
efforts transmis entre les deux segments A et B s’écrivent : 
 
( ), ,
0 0
0 0
0
A
z O i j kB BA B
ω
 
 
 
    
 et : 
( ), ,0
A B
x x
y y
z O i j kB BA B
F M
F M
F
→
 
  
 
 
    
 
Dans le cas d'une liaison rotule, toutes les composantes de la force sont transmises 
mais aucune de celles du moment. Ainsi, les matrices des degrés de liberté et des efforts 
transmis entre les deux solides s’écrivent : 
 
( ), ,
0
0
0
A
x
y
z O i j kB BA B
ω
ω
ω
 
 
 
 
    
 et : 
( ), ,
0
0
0
A B
x
y
z O i j kB BA B
F
F
F
→
 
  
 
 
    
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Alors que la modélisation des degrés de liberté des articulations est nécessaire pour 
analyser les contraintes exercées sur les différentes articulations et butées articulaires 
des segments du Sujet, elle n’est pas utile pour quantifier les aspects cinétiques et 
énergétiques. Par conséquent, la modélisation des articulations des segments du Sujet 
n'a pas fait l'objet d'un développement dans le présent travail. 
7.3. Le système {Sujet + FRM} 
Les liaisons mécaniques entre le Sujet et le FRM évoluent au cours du cycle de 
propulsion, aussi bien en nature qu'en nombre. Pendant tout le cycle, le Sujet est assis 
sur le siège formant avec celui-ci une liaison de type appui plan. Cependant, si 
l’adhérence et la réaction normale appliquée par le siège sur le Sujet sont suffisantes, ce 
qui est généralement le cas, cette liaison peut s’apparenter à une liaison complète 
transmettant tous les efforts du Sujet vers le siège et inversement. Cela peut également 
être le cas lorsque le Sujet prend appui sur le dossier ou sur les palettes repose-pied. En 
outre, pendant la phase de poussée, le Sujet met en rotation les roues arrière motrices 
par le contact de ses mains sur les mains courantes du FRM. En fonction de sa 
technique de propulsion et du moment du cycle, cette liaison peut être de type appui 
plan entre la paume de la main et la main courante ou de type encastrement de la main 
courante dans la main rendant la liaison complète. Dans le cas d'un appui plan, 
l'adhérence et la réaction normale entre la main courante et la paume de la main 
détermine le glissement entre les deux plans. Si le Sujet applique une force suffisante 
sur la main courante pour éviter le glissement entre les deux plans, le moment autour de 
la normale au plan de la main est transmis à la main courante et la rotation autour de cet 
axe est supprimée. Ce phénomène est à l’origine de la création d’un moment local entre 
la main du Sujet et la main courante de la roue. 
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Les matrices des degrés de liberté et des efforts transmis entre le Sujet et le FRM 
sont synthétisées dans le Tableau 4.  
 
Solide A Solide B Type de liaison Matrice des degrés de liberté 
Torseur des efforts 
transmissibles 
Main Main 
courante 
Plan de normale 
fk

 
( ), ,
0
0
0
B
x
x
z A i j k fmc f f
v
v
ω
 
 
 
    
 
( ), ,
0
0
0
A B
x
y
x A i j k fmc f f
M
M
F
→
 
 
 
 
   
 
Main Main 
courante 
Plan de normale 
fk

 avec 
adhérence 
complète ( ), ,
0 0
0 0
0 0
B
A i j k fmc f f
 
 
 
    
 
( ), ,
A B
x x
y y
z z A i j k fmc f f
F M
F M
F M
→
 
 
 
 
   
 
Main Main 
courante Encastrement 
( ), ,
0 0
0 0
0 0
B
A i j k fmc f f
 
 
 
    
 
( ), ,
A B
x x
y y
z z A i j k fmc f f
F M
F M
F M
→
 
 
 
 
   
 
Bassin + 
cuisses Assise 
Plan de normale 
fj

 avec 
adhérence 
complète ( ), ,
0 0
0 0
0 0
B
A i j k fS f f
 
 
 
    
 
( ), ,
A B
x x
y y
z z A i j k fS f f
F M
F M
F M
→
 
 
 
 
   
 
Dos Dossier 
Plan de normale 
dirigée par fi

 
avec adhérence 
complète ( ), ,
0 0
0 0
0 0
B
A i j k fS f f
 
 
 
    
 
( ), ,
A B
x x
y y
z z A i j k fS f f
F M
F M
F M
→
 
 
 
 
   
 
Pieds Repose-pied 
Plan de normale 
dirigée par fj

 
avec adhérence 
complète ( ), ,
0 0
0 0
0 0
B
A i j k fS f f
 
 
 
    
 
( ), ,
A B
x x
y y
z z A i j k fS f f
F M
F M
F M
→
 
 
 
 
   
 
Tableau 4 : Description des liaisons entre le Sujet et le FRM. 
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8. Cinématique 
Pour étudier le mouvement d’un solide S dans l’espace, il est nécessaire d’utiliser 
son torseur cinématique { }cT  qui permet de calculer facilement la vitesse de tout point P 
appartenant à ce solide. Le torseur cinématique comprend une composante de rotation 
( Ω

), qui correspond à la résultante du torseur, et une composante de translation ( v

), qui 
correspond au moment cinématique. Ce torseur, exprimé dans ℜ  et réduit au point P, 
s'écrit : 
{ }
/
//
S
SS
c P
P P
T
v
ℜ
ℜℜ  Ω 
= 
  

  
Dans le cas de la locomotion en FRM, il est nécessaire de définir les torseurs 
cinématiques de tous les solides. Chaque torseur pourra être exprimé en différents 
points, en fonction de son intérêt pour la compréhension du mouvement. 
 
8.1. Le FRM 
Le FRM est composé de sept éléments dont les vitesses peuvent être décrites par 
leurs torseurs cinématiques exprimés en leurs centres de masse respectifs, au niveau des 
liaisons mécaniques avec les autres solides adjacents ou dans le référentiel dans lequel 
ils sont définis. Dans les parties qui suivent, les vitesses des différents éléments sont 
exprimées dans le référentiel terrestre ( ℜ ). 
Chapitre II 
86 
8.1.1. Les roues arrière  
Pour définir le mouvement des roues arrière gauche et droite, leurs torseurs 
cinématiques ont été réduits à leur centres de rotation respectifs, 2GO  et 2DO , et 
s’écrivent : 
{ } /2 / 2
2 /2
G G
c O G O G
T
v
ℜ ℜℜ
ℜ
 Ω 
= 
  

  et : { } /2 / 2
2 /2
D D
c O D O D
T
v
ℜ ℜℜ
ℜ
 Ω 
= 
  

  
 
Pour calculer la vitesse linéaire des points 2GO  et 2DO , il est nécessaire de 
comprendre la cinématique du contact entre la roue et le sol. Ainsi, pour la roue arrière 
gauche, le contact entre la roue et le sol est considéré quasi-ponctuel et fait intervenir 
trois points remarquables : 
• 2GI  qui est le point de contact entre la roue et le sol et dont l'évolution dans le 
temps décrit la trajectoire du contact dans l'espace ; 
• 
'
2GI  qui est le point appartenant à la roue arrière gauche et qui est en contact 
avec le sol au point 2GI  à l'instant t ; 
• 
"
2GI  qui est le point appartenant au sol et qui est en contact avec la roue arrière 
gauche au point 2GI  à l'instant t. 
 
Cependant, comme les points 2GI  et 
"
2GI  appartiennent tous deux au référentiel 
terrestre ( ℜ ), ces deux points sont alors confondus tout au long du déplacement. Aussi, 
seuls les points 2GI  et 
'
2GI  sont nécessaires pour décrire le mouvement de la roue sur 
sol (Figure 18). 
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Figure 18 : Représentation des points de rotation de la roue arrière gauche par rapport 
au sol ( 2GI ) et par rapport au châssis du FRM ( 2GO ). 
La vitesse de 2GO  dans le référentiel terrestre ( ℜ ) est alors déduite du torseur 
cinématique de la roue : 
( ) ( )// 22 2 22'O I GG G GGv v I Oℜ ℜℜℜ ℜ= +Ω ∧     
Dans cette expression, la vitesse de 2
'
GI  dans ℜ  représente la vitesse de glissement 
de la roue par rapport au sol. Dans le cas d'un roulement sans glissement, /
2
'
I
G
v ℜ

 est 
nulle et la vitesse de 2GO  est directement obtenue par le produit vectoriel de la vitesse 
de rotation de la roue et du vecteur joignant le point de contact 2GI  au point 2GO  : 
(4) 
En appliquant ce raisonnement aux deux roues arrière (gauche et droite), leurs 
torseurs cinématiques réduits aux points 2GO  et 2DO  s'écrivent : 
(5) 
(6) 
( ) ( )/22 2 2O GG G Gv I Oℜ ℜℜ ℜ= Ω ∧
  
{ } ( )
/22 /
2 /2 2 2
GG
c O G G G G
T
I O
ℜ ℜℜ
ℜ ℜ
ℜ
 Ω 
= Ω ∧  

 
{ } ( )
/22 /
2 /2 2 2
DD
c O D D D D
T
I O
ℜ ℜℜ
ℜ ℜ
ℜ
 Ω 
= Ω ∧  

 
O
ℜ
2Gℜ
2GO
2GI
'
2GI
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8.1.2. Le système {châssis + siège} 
La cinématique du système {châssis + siège} correspond à la cinématique du 
référentiel du FRM ( fℜ ). Aussi, pour comprendre la cinématique de fℜ  dans ℜ , le 
torseur cinématique du système {châssis + siège} a été réduit à l’origine fO  de fℜ  : 
{ } /4/
/
f
c O f O f
T
v
ℜ ℜℜ
ℜ
 Ω 
= 
  

  
Pour déterminer la vitesse de fO  dans ℜ , il est possible de faire intervenir les 
points 2GO  et 2DO  qui appartiennent au châssis. Ainsi, à partir du torseur cinématique 
du châssis : 
// /2 2O O ff G G fv v O Oℜ ℜℜ ℜ= +Ω ∧
   
 
// /2 2O O ff D D fv v O Oℜ ℜℜ ℜ= +Ω ∧
   
 
Sachant que fO  est le milieu entre 2GO  et 2DO  ( 2 2D f G fO O O O=−
 
), la second 
expression devient : 
// /2 2O O ff D G fv v O Oℜ ℜℜ ℜ= −Ω ∧
   
 
Ainsi, il vient :  / / /2 22 O O Of G Dv v vℜ ℜ ℜ= +
  
 
Soit : 
(7) 
Le torseur cinématique du châssis réduit en fO  s'écrit donc : 
(8) 
( )1/ / /2 22O O Of G Dv v vℜ ℜ ℜ= +  
{ } ( )
/4/
1 / /2 22
f
c O f O OG D
T
v v
ℜ ℜℜ
ℜ ℜ
 Ω 
= 
+  

 
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Par ailleurs, puisque les points 2GO  et 2DO  appartiennent au châssis, la vitesse de 
2DO  dans ℜ  peut s’écrire :  
// /2 2 2 2O O fD G G Dv v O Oℜ ℜℜ ℜ= +Ω ∧
   
 
 
En isolant le produit vectoriel de /fℜ ℜΩ

 avec 2f DO O

, l’expression précédente 
devient : 
(9) 
L'intérêt pratique de cette expression est manifeste dans le cas d’un déplacement 
horizontal où les quatre roues restent en contact avec le sol : les composantes de 
/fℜ ℜΩ

 autour des axes fx  et fz  sont alors nulles, les vecteurs unitaires fj

 et j

 
restent colinéaires tout au long du déplacement et fk

 reste perpendiculaire à j

. Donc, 
les vecteurs /fℜ ℜΩ

 et 2 2G DO O

 sont perpendiculaires. En définissant la largeur de la 
voie arrière du FRM par 2u  et la composante de /fℜ ℜΩ

 autour de fy  par ( )/y fω ℜ ℜ , 
l’expression précédente peut s'écrire sous forme scalaire : 
( )2 / /2 2/ O OD Gy fu v vω ℜ ℜℜ ℜ = −  
La vitesse de rotation du châssis du FRM dans ℜ  s'exprime alors sous la forme 
simplifiée suivante : 
(10) 
 
 
/ / /2 22 2 O Of D GG DO O v vℜ ℜ ℜ ℜΩ ∧ = −
   
/ /2 2
/
2
0, , 0ℜ ℜℜ ℜ
ℜ
− 
Ω = 
 
 
 O OD G
f
v v
u
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Détermination de l’axe de viration :  
A partir du torseur cinématique exprimé en un point connu sur le châssis du FRM 
et des propriétés de l'axe central du torseur, il est possible de déterminer la position de 
l’ensemble des point C constituant l’axe de viration du châssis dans ℜ , et dont la 
démonstration est détaillée à l’Annexe 1 (cf. p. 344).  
(11) 
Dans le cas où le système se déplace uniquement sur un plan horizontal, il est 
intéressant de noter que C représente le centre instantanné de rotation. Par ailleurs, dans 
le cas d’un roulement sans glissement des roues arrière sur le sol, fO C

 est toujours 
colinéaire à fk

, ce qui signifie que le point C est alors situé sur fz . 
 
8.1.3. Les roulettes avant 
Comme pour les roues arrière, les torseurs cinématiques des roulettes avant ont été 
réduits aux points 1GO  et 1DO  puisque leurs axes de rotation passent par ces points.  
{ } /1 / 1
1 /1
G G
c O G O G
T
v
ℜ ℜℜ
ℜ
 Ω 
= 
  

  et : { } /1 / 1
1 /1
D D
c O D O D
T
v
ℜ ℜℜ
ℜ
 Ω 
= 
  

  
Bien que les roulettes avant ne possèdent qu’un seul degré de liberté autour de 
leurs axes de rotation respectifs ( 1Gz  et 1Dz ), ceux-ci possèdent également un degré de 
liberté défini par les pivots de leurs fourchettes respectives ( 3Gy  et 3Dy ). Les torseurs 
cinématiques des roulettes avant gauche et droite réduits aux points 1GO  et 1DO , 
respectivement, ont ainsi été exprimés en faisant intervenir les points 3GO  et 3DO  : 
( ) / /2
/
Of f
f
f
V
O C
ℜ ℜ ℜ
ℜ
ℜ ℜ
ℜ
 Ω ∧
 
=
 Ω 
 


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(12) 
(13) 
 
De même, puisque chaque pivot appartient au système {châssis + siège}, il est 
possible d’exprimer son torseur cinématique en fonction de celui du système {châssis + 
siège} : 
(14) 
(15) 
 
Les torseurs cinématiques des roulettes avant gauche et droite, réduits aux points  
1GO  et 1DO  s'écrivent finalement : 
(16) 
(17) 
 
 
Détermination de 3 /G fℜ ℜΩ

 et 3 /D fℜ ℜΩ

 : 
Comme les liaisons entre les fourchettes avant et le châssis du FRM ne possèdent 
qu'un seul degré de liberté, les vitesses de rotation /3G fℜ ℜΩ

 et /3D fℜ ℜΩ

, n'ont qu’une 
seule composante non nulle, suivant les axes 3Gy  et 3Dy , respectivement. Il est alors 
{ } / /1 / 3 1 3
1 // 33 3 1
G G G G
c O G O GG G G
T
v O O
ℜ ℜ ℜ ℜℜ
ℜ ℜℜ
 Ω +Ω 
= 
+Ω ∧  
 
  
{ } / /1 / 3 1 3
1 // 33 3 1
D D D D
c O D O DD D D
T
v O O
ℜ ℜ ℜ ℜℜ
ℜ ℜℜ
 Ω +Ω 
= 
+Ω ∧  
 
  
{ } /4/
3 // 3
f
c O G O ff f G
T
v O O
ℜ ℜℜ
ℜ ℜℜ
 Ω 
= 
+Ω ∧  

  
{ } /4/
3 // 3
f
c O D O ff f D
T
v O O
ℜ ℜℜ
ℜ ℜℜ
 Ω 
= 
+Ω ∧  

  
{ } ( )
/ / /3 1 31 /
1 / / // 33 3 1
f G f G GG
c O G O f f G ff f G G G
T
v O O O O
ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜ
 Ω +Ω +Ω 
= 
+Ω ∧ + Ω +Ω ∧  
  
     
{ } ( )
/ / /3 1 31 /
1 / / // 33 3 1
f D f D DD
c O D O f f D ff f D D D
T
v O O O O
ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜ
 Ω +Ω +Ω 
= 
+Ω ∧ + Ω +Ω ∧  
  
     
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possible de déterminer ces composantes en dérivant par rapport au temps les angles 
entre les vecteurs 3Gi

 et fi

, d’une part, et 3Di

 et fi

, d’autre part. 
Or, lors de la rotation du FRM, les roulettes sont entraînées par leurs fourchettes 
respectives qui s'alignent tangentiellement aux vecteurs joignant les points C de l’axe de 
viration du châssis du FRM à leurs pivots respectifs 3GO  et 3DO  (Figure 19). Ainsi, 
l'orientation des fourchettes dans le plan f fOx z  correspond à l'angle entre les vecteurs 
vitesses des pivots 3GO  et 3DO , respectivement, et le vecteur unitaire fi

. Les angles 
3Gθ  et 3Dθ  correspondants aux orientations de 3Gℜ  et 3Dℜ  par rapport à fℜ  autour de 
fy , peuvent donc être déterminés à partir de leurs tangentes calculées à partir des 
composantes des vitesses de 3GO  et de 3DO  suivant les directions de fi

 et de fk

. 
(18) 
(19) 
 
 
La fonction arctangente donne deux solutions pour les angles 3Gθ  et 3Dθ  (modulo 
pi). L’ambigüité est ensuite levée à partir du signe des composantes des vitesses de 3GO  
et 3DO  suivant fi

. 
 
 
 
3
3
/
3
/
tan G
G
O f
G
O f
v k
v i
θ ℜ
ℜ
⋅
=
⋅
 
 
3
3
/
3
/
tan D
D
O f
D
O f
v k
v i
θ ℜ
ℜ
⋅
=
⋅
 
 
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Figure 19 : Rotation du FRM dans le plan Oxz du référentiel du FRM et autour du 
centre instantané de rotation (C), dans le cas d’un roulement sans glissement des roues 
sur le sol. 
Les vitesses angulaires /3G fℜ ℜΩ

 et /3D fℜ ℜΩ

 sont enfin calculées en dérivant les 
angles 3Gθ  et 3Dθ  par rapport au temps :  
(20) 
(21) 
 
 
ℜ
i

k

C
fO
fi

3GO
3DO
fi

fi

3Gi

3Di

 
3Gθ
 
3Dθ
 
3Gθ
 
3Dθ
3
/3 0, , 0
θ
ℜ ℜ
ℜ
 Ω = 
 

G
G f
f
d
dt
3
/3 0, , 0
θ
ℜ ℜ
ℜ
 Ω = 
 

D
D f
f
d
dt
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Calcul de 1 3/G Gℜ ℜΩ

 et 1 3/D Gℜ ℜΩ

 
Puisque les roulettes avant gauche et droite n’ont qu’un seul degré de liberté autour 
des axes 1Gz  et 1Dz , respectivement, dont les vecteurs unitaires sont égaux à ceux de 
3Gz  et 3Gz , les vitesses angulaires des roulettes avant gauche et droite par rapport à leur 
fourchettes respectives n’ont qu’une seule composante non nulle, autour des axes 3Gz  et 
3Gz , respectivement. 
Dans le cas d’un roulement sans glissement, ces composantes sont facilement 
déterminées en divisant les vitesses de translation des points 1GO  et 1DO  dans ℜ , 
respectivement, déterminées dans la première partie du présent paragraphe (cf. page 90) 
et exprimées suivant 3Gi

 et 3Di

, par le rayon des roulettes ( 1r ) :  
(22) 
(23) 
 
8.2. Le Sujet 
Pour décrire précisément les mouvements du Sujet dans l’espace et par rapport au 
FRM, il est nécessaire de décrire le mouvement de chacun de ses segments jS  à l'aide 
du torseur cinématique qui lui est associé et réduit à son centre de masse jG  : 
(24) 
/ 31
/1 3
1
3
0, 0, O GGG G
G
v i
r
ℜ
ℜ ℜ
ℜ
 
⋅
Ω = −  
 
 

/ 31/1 3
1
3
0, 0, O DDD D
D
v i
r
ℜ
ℜ ℜ
ℜ
 
⋅
Ω = −  
 
 

{ } //
/
S Sjj
c G j G j
T
v
ℜ ℜℜ
ℜ
 Ω 
= 
  


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Afin de faire apparaître les mouvements relatifs des segments par rapport au centre 
de masse global du Sujet, il est nécessaire de faire intervenir le mouvement du 
référentiel barycentrique du Sujet *Sℜ  qui, par définition, est uniquement en translation 
dans ℜ , ( * / 0Sℜ ℜΩ =
 
) : 
(25) 
Par ailleurs, pour mieux comprendre l’organisation des mouvements du Sujet par 
rapport au FRM, il est intéressant de faire intervenir le référentiel du FRM ( fℜ ). Ainsi, 
après décomposition, décrite à l’Annexe 2 (cf. page 346), le torseur cinématique d’un 
segment j du Sujet et réduit à son centre de masse s’écrit : 
(26) 
 
 
9. Dynamique 
Pour comprendre la cinématique du système {Sujet + FRM}, il est nécessaire 
d’étudier les efforts appliqués sur celui-ci. Pour ce faire, le système a été décomposé en 
deux sous-systèmes, le Sujet, d’une part, et le FRM, d’autre part, de façon à comprendre 
les mouvements relatifs de l’un par rapport à l’autre. Enfin, la dynamique de l’ensemble 
du système {Sujet + FRM} à été étudiée à partir de l’ensemble des efforts appliqués sur 
chacun des deux sous-systèmes : le Sujet et le FRM. 
{ } //
*/ /
S Sjj
c G j G GS j S
T
v v
ℜ ℜℜ
ℜ ℜ
 Ω 
= 
+  

 
{ }
/ /
/
// /
f Sj f
S j
c G j O G ff S f s j f j
f
T d
v v G G O Gdt
ℜ ℜ ℜ ℜ
ℜ
ℜ ℜℜ ℜ
ℜ
 Ω +Ω
  
=   
+ + +Ω ∧  
   
 
    
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9.1. Le FRM 
L’étude de la dynamique du FRM a été réalisée sur chacun des sept éléments qui le 
compose : système {châssis + siège}, roues arrière, fourchettes et roulettes avant. Pour 
faciliter la description et l’analyse des efforts, le FRM a été réduit à son plan sagittal 
médian.  
9.1.1. Le système {châssis + siège} 
Pour simplifier les explications, le système {châssis + siège} a été considéré 
comme un solide rigide reposant sur un sol horizontal par l’intermédiaire de deux points 
de contact : fO  et 3O , ce dernier étant la projection des pivots 3GO  et 3DO  dans le plan 
sagittal médian du FRM. 
Les efforts appliqués sur le système {châssis + siège} sont (Figure 20) : 
• Le poids du système {châssis + siège} ( 4

P ) appliqué en son centre de masse 
( 4G ) ; 
• Le torseur résultant des actions exercées par le Sujet sur le siège, réduit au point 
SA  et composé d’une force ( )4SF →

 et d’un moment ( )4A SSM →

 ; 
• Les réactions du support, ( )3 4→

R et ( )2 4→

R  au niveau des points d’appui 3O  et 
fO , respectivement. 
 
Les bilans des forces et des moments externes s’écrivent donc : 
( ) ( ) ( ) ( )4 4 3 4 2 44 4 SF P F R R→ → →→ = + + +∑
    
 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )4 4 44 4 2 4 3 4O O P O F A S O R O RSf f f S f fM M M M M M→ →→ → →= + + + +∑    
     
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Figure 20 : Représentation 2D des efforts appliqués sur le système simplifié  
{châssis + siège}. 
9.1.2. Les fourchettes avant 
Pour décrire les efforts appliqués sur les fourchettes avant, une seule fourchette a 
été considérée et était reliée au système {châssis + siège} par l’intermédiaire d’une 
liaison pivot au point 3O . Ainsi, les efforts externes appliqués sur la fourchette avant 
sont :  
• Le poids de la fourchette ( 3

P ) appliqué en son centre de masse ( 3G ) ; 
• Le torseur des efforts appliqués par le système {châssis + siège} sur la 
fourchette au niveau de 3O  et composé d’une force ( )4 3→

F  et d’un 
moment ( )4 33 →

OM  ; 
3OfO
SA
 4

P
 ( )3 4→

R
 ( )2 4→

R
 ( )4SF →

 ( )4A SSM →

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• La réaction ( )1 3→

R  appliquée au point 1O  situé sur l’axe de rotation de la 
roulette avant ; 
• Un moment ( ( )1 31 →

OM ) appliqué au niveau du point de contact 1O  et qui dépend 
de la nature de la liaison à ce niveau (encastrement, pivot, rotule, etc.). 
 
Les bilans des forces et des moments externes appliqués sur la fourchette avant 
s’écrivent :  
( ) ( ) ( )3 3 4 3 3 1 3→ → →= + +∑
   
F F P R  
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )3 3 4 3 1 34 3 3 1 33 3 3 3 3 1→ → →→ →= + + + +∑   
     
O O F O O P O R OM M M M M M  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21 : Représentation 2D des efforts appliqués sur une fourchette avant du FRM. 
3O
fO
1O 3G
 ( )1 3→

R
 ( )1 31 →

OM  3

P  ( )4 3→

F
 ( )4 33 →

OM
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9.1.3. Les roulettes avant 
Comme pour les fourchettes avant, l’étude a été réduite à une seule roulette, 
articulée avec la fourchette en 1O . Les efforts externes appliqués sur la roulette avant 
sont : 
• Le poids de la roulette ( 1

P ) appliqué au point 1O  ; 
• Le torseur des efforts appliqué en 1O  par la fourchette avant sur la roulette et 
composé d’une force ( )3 1→

F  et d’un moment ( )3 11 →

OM  ; 
• Le torseur des efforts de contact entre la roue et le sol appliqué en 1Z  qui, du fait 
des déformations locales, est distant de quelques millimètres en avant du point 
1I  situé à l’intersection entre la surface de contact et la normale passant 1O . Ce 
torseur est composé d’une force de réaction du sol sur la roue ( ( )1→

solR ) et d’un 
moment de résistance au pivotement suivant la direction normale au plan de 
contact ( ( )11 →

Z solM ). 
Figure 22 : Représentation 2D des efforts appliqués sur une roulette avant. 
 
( )1ZR

1I 1Z
1O
 1

P
 ( )3 1→

F
4 
3 
1 
3O
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Les bilans des forces et des moments externes exprimés au point 1I  s’écrivent : 
( ) ( ) ( )1 1 1 3 1 1→ → →= + +∑
   
solF P F R  
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )1 1 1 3 11 3 1 11 1 1 1 1 1→ → →→ →= + + + +∑   
     
I I P I F I R Z sol OsolM M M M M M  
L’expression des moments peut également être écrite en regroupant les forces 
appliquées au point 1O  : 
( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )1 1 1 3 1 1 3 111 1 11 1 1 1→ → → →→= ∧ + + ∧ + +∑        I R Z sol OsolM I O P F I Z R M M  
Pour faciliter l’expression du moment résultant des actions de contact avec le sol 
réduites au point 1I , il est pratique d‘exprimer ce moment dans la base de la fourchette 
( 3 3 3, ,i j k
  
). Dans cette base, le moment de résistance au pivotement ( )11 →

Z solM  ne 
possède qu’une seule composante suivant 3

j  déterminée par le produit du coefficient de 
résistance au pivotement de la roulette ( 1κ ) et assimilable à une distance, par la 
composante de ( )1→

solR  suivant 3

j . 
( ) ( )
( )
11 1 1
, ,3 31 3
0
0
Z sol y sol
Z i j k
M Rκ→ →
 
 
= 
  
    

 
En définissant 1RM

 comme le moment global de résistance au roulement et au 
pivotement (la résistance au roulement est exprimée suivant 3

k  tandis que la résistance 
au pivotement est exprimée suivant 3

j ) réduit au point 1I , celui-ci est exprimé comme 
suit : 
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( ) ( )→ →= ∧ +
   
111 11 1 solR Z solM I Z R M  
En posant : 
 
1
1 1
3
0
0
I Z
λ
ℜ
 
 
= 
 
 

 et ( )
( )
( )
( )
1
1 1
1
3
x sol
sol y sol
z sol
R
R R
R
→
→ →
→ ℜ
 
 
 
=
 
 
 

 
Le développement du moment de résistance au roulement et au pivotement de la 
roulette avant dans la base ( 3 3 3, ,i j k
  
) s’écrit : 
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
1
111
1 1 1 11 1 1 1/1 3
3 11 13 /3 1 3
0 0
0
0 0
sol
x sol
sol
R y sol y sol z sol y solI
z sol y sol I
R
M R R R R
R R
λ
κ λ κ
λ
→
→
→
→ → → →ℜ
ℜ ℜ→ →ℜ ℜ
               
= ∧ + = − +                   

 
En remplaçant ( )1y solR →  par 1NR  dans l’expression précédente, le moment de 
résistance au roulement et au pivotement ( 1RM

) appliqué sur la roue avant au point 1I  
devient : 
(27) 
 
Il est interessant de noter que la première partie de l’expression du moment de 
résistance au pivotement ( ( )1 1z solRλ →− ) est nulle dans le cas d’un pivotement sans 
roulement puisque 1λ  est alors nul. Dans le cas du roulement, cet élément est 
certainement négligeable devant la seconde partie ( 1 1κ NR ) mais reste à démontrer. 
Ainsi, le torseur des efforts de contact appliqué par le sol sur la roue peut être 
exprimé au point 1I  : 
( ) ( )
1
1
1 1 1 11/1 3
1 1 /1 3
0
sol
sol
R Nz solI
N I
M R R
R
λ κ
λ
→
→
→ℜ
ℜ
 
 
 = − +
 
 
 

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{ } ( )
1
11
1 1
1
→
→→   
= 
  


sol
solsol
d I
R I
R
T
M
 
Afin de déterminer la composante antéropostérieure de la force de réaction du sol 
( )1→

solR , qui correspond à la force de frottement appliqué sur les roulettes avant, il est 
utile de réduire l’expression des moments externes au point 1O . Dans ce cas, les 
moments du poids de la roulette 1

P  et de la force ( )3 1→

F  sont nuls puisque ces forces 
sont appliquées en 1O . Ainsi : 
( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 3 11 1 11 1→ → → →= ∧ + +∑
    
O sol Z sol OM O Z R M M  
 
En décomposant le vecteur 1 1O Z

 à l’aide du point 1I , cette expression s’écrit : 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1 1 1 3 11 1 11 1 1 1
1
→ → → → →= ∧ + ∧ + +∑
      


O sol sol Z sol O
R
M O I R I Z R M M
M
 
Soit :  ( ) ( ) ( )1 1 1 1 3 11 11 1→ → →= ∧ + +∑
    
O sol R OM O I R M M  
Sachant que : 1 1 1
3
0
0
O I r
ℜ
 
 
= − 
 
 

 et : ( )
( )
( )
1
1 1
1
3
x sol
sol N
z sol
R
R R
R
→
→
→ ℜ
 
 
= 
 
 
 

 
Le produit vectoriel de 1 1O I

 avec ( )1→

solR  s’écrit : 
( )( )
( )
( )
( )
( )
11 1
11 1 1 1
3
11 13 3 3
0
0
0
x sol z sol
I N
z sol x sol
R r R
O I R r R
R r R
→ →
ℜ
→ →ℜ ℜ ℜ
−         
∧ = − ∧ =    
             
 
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L’expression complète des moments réduits au point 1O  s’écrit alors : 
( )( )
( )
( )
( )
( )
( )
1 1 3 11
1 11 1 1 11 3 113
1 1 1 13 33
0
0
0
z sol O x
O Nz sol O y
x sol N
r R M
M R R M
r R R
λ κ
λ
→ →
→ → →ℜ
→ ℜ ℜℜ
 −   
    
 = + − + +   
    
    
    
∑

 
Où la composante transversale (suivant 3k ) du moment appliqué par la fourchette 
sur la roulette en 1O  ( ( )3 11 →O zM ) est nulle. 
Ainsi : 
( )
( )
( ) ( )
( )
1 1 3 11
1 11 1 1 11 3 11
1 1 11
3
z O x
O Nz sol O y
Nx sol
r R M
M R R M
r R R
λ κ
λ
→
→ → →
→ ℜ
 
− +
 
 
= − + +
 
 +
 
∑

 
Par ailleurs, la somme des moments externes aux roulettes réduit au point 1O  est 
égale au moment dynamique des efforts externes aux roulettes en ce point : 
( )
( )1/ 3
1 1 (1/ )1 1 3
1
x
O O y
z O
M
δ
δ δ
δ
ℜ
→ ℜ
 
 
= = 
  
 
∑
 
 
Ainsi, suivant la direction transversale du référentiel de la fourchette 3

k
 : 
( ) ( )( )1 1 111/1 3 3z Nx solO r R Rδ λ→ℜ ℜ= +  
D’où il est possible de déterminer ( )1x solR →  : 
(28) ( )( ) ( )1/ 31 1 11
13 3
ON z
x sol
R
R
r
λ δ ℜ
→ ℜ ℜ
− + 
= 
 
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Par ailleurs, dans le cas particulier d’un déplacement rectiligne, l’accélération 
angulaire n’a qu’une composante suivant la direction transversale dirigée par 3

k , ce qui 
permet, dans le cas d’un roulement sans glissement, d’exprimer le moment dynamique 
directement à partir du moment d’inertie de la roulette suivant cette direction ( 1 1O zzI ) et 
de l’accélération de son centre 
1O x
γ . 
( )( ) 11 1 121 113 1 3
O zzN
O xx sol
IR
R
r r
λ γ
→ ℜ
ℜ
 
 = − −
 
 
 
Par ailleurs, en négligeant l’inertie de rotation de la roulette (négligeable devant 
l’autre terme étant donné le moment d’inertie des roulettes), la composante 
antéropostérieure de la force de réaction du sol, qui correspond à la contribution ( 1raF

) 
de la roulette avant à la force globale de résistance à l’avancement ( raF

), s’écrit : 
(29) 
 
9.1.4. Les roues arrière 
Pour exprimer les efforts appliqués sur les roues arrière, il convient de distinguer 
les cas où soit le Sujet n’exerce aucun effort sur les mains courantes, soit il propulse ou 
freine le FRM par ses actions sur les mains courantes. 
Dans le premier cas qui est celui de la phase de roue libre, les efforts sont : 
• Le poids de la roue arrière ( 2

P ) appliqué en 2O  ; 
1 1
1
1 3
, 0, 0
λ
ℜ
 
= − 
 

N
ra
R
F
r
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• Le torseur réduit en 2O  des efforts appliqués par le système {châssis + siège} 
sur la roue arrière et composé d’une force ( ( )4 2→

F ) et d’un moment 
( ( )4 22 →

OM ) ; 
• Le torseur des efforts de contact entre la roue arrière et le sol appliqué en 2Z  
qui, du fait des déformations locales, est distant de quelques millimètres en 
avant du point 2I  situé à l’intersection entre la surface de contact et la normale 
passant 2O . Ce torseur est composé d’une force de réaction du sol sur la roue 
( ( )2→

solR ) et d’un moment de résistance au pivotement suivant la direction 
normale au plan de contact ( ( )22 →

Z solM ). 
 
Figure 23 : Représentation 2D des efforts appliqués sur la roue arrière du FRM lorsque 
le Sujet n’exerce pas d’action sur la main courante. 
 
Les bilans des forces et des moments externes s’écrivent alors :  
( ) ( ) ( )2 2 2 3 2 2→ → →= + +∑
   
solF P F R  
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 3 2 4 2 2 22 2 12 2 2 2→ → → → →= ∧ + + + ∧ +∑        I O sol Z solM I O P F M I Z R M  
 
2O
2I 2Z
 ( )2→

solR
 2

P
 ( )4 2→

F
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Pour faciliter l’expression du moment résultant des actions de contact avec le sol 
réduites au point 2I , il est pratique d‘exprimer ce moment dans la base de ℜ f  
( , ,
  
f f fi j k ). Dans cette base, le moment de résistance au pivotement ( )22 →

Z solM  ne 
possède qu’une seule composante suivant 

fj  déterminée par le produit du coefficient 
de résistance au pivotement des roues arrière ( 2κ ) et assimilable à une distance, par la 
composante de ( )2→

solR  suivant 

fj . Il est alors possible de définir le moment de 
résistance au roulement et au pivotement 2RM

 réduit en 2I  et de l’exprimer dans la 
base ( , ,
  
f f fi j k ) : 
( ) ( )2 2 222 2 → →= ∧ +
   
R sol Z solM I Z R M  
Soit : 
 
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
2
222
2 2 2 22 2 2 2/2
22 2 /2
0 0
0
0 0
sol
x sol
sol
R y sol y sol z sol y solI f
f z sol y solf If f
R
M R R R R
R R
λ
κ λ κ
λ
→
→
→
→ → → →ℜ
ℜ ℜ→ →ℜ ℜ
               
= ∧ + = − +                   

 
En remplaçant 2Ry  par 2NR , le moment de résistance ( 2RM

) appliqué sur la roue 
arrière devient : 
(30) 
 
( ) ( )
2
2
2 2 2 22/2
2 2 /2
0
sol
sol
R Nz solI f
N I f
M R R
R
λ κ
λ
→
→
→ℜ
ℜ
 
 
 = − +
 
 
 

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Dans le cas où le Sujet exerce des actions sur les mains courantes, il convient 
d’ajouter aux bilans précédents : 
• Une force ( )2SF →

 appliquée au point d’application 
mc
A  de la main courante. 
• Un moment ( )2A SmcM →

 également exercé au point 
mc
A . 
Figure 24 : Représentation 2D des efforts appliqués sur une roue arrière du FRM 
lorsque le Sujet exerce un effort sur la main courante. 
 
Les bilans des forces et des moments externes réduits au point 2I  s’écrivent alors : 
(31) 
(32) 
 
En décomposant le vecteur 2 mcI A

 à l’aide du point 2O , puis en factorisant les 
termes en 2 2I O

, l’expression des moments externes aux roues arrière et réduits en 2I  
devient : 
 ( )2SF →

2O
2I 2Z
mcA
 ( )2→

solR
 2

P
 ( )4 2→

F
 ( )2A SmcM →

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 4 2 2 2S solF P F F R→ → → →= + + +∑
    
( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2 2 4 2 2 22 2 2 2
4 2 2 22 22 2
I S A Smcmc
O sol Z sol
M I O P F I A F M
M I Z R M
→ → → →
→ → →
= ∧ + + ∧ +
+ + ∧ +
∑
      
   
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( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2 2 4 2 2 2 22 2 2 2
4 2 2 22 22 2
I S S A Smcmc
O sol Z sol
M I O P F F O A F M
M I Z R M
→ → → → →
→ → →
= ∧ + + + ∧ +
+ + ∧ +
∑
       
     
En remplaçant le produit vectoriel de 2 mcO A

 avec ( )2SF →

 par ( )( )22O F SM →

 et la 
somme du produit vectoriel de 2 2I Z

 avec ( )2→

solR  et du moment de résistance au 
pivotement par 2RM

, l’expression précédente s’écrit : 
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )
2 2 2 4 2 2 222 22 2
4 2 22
I S O F A SS mc
O R
M I O P F F M M
M M
→ → → →→
→
= ∧ + + + +
+ +
∑ 
      
   
Cette expression met en évidence que la force ( )2SF →

 exercée par le Sujet sur la 
main courante n’agit pas que sur la rotation de la roue autour de 2O , mais participe 
également à la rotation de 2O  autour du point de contact 2I , au même titre que les 
forces exercées par le châssis ( ( )4 2→

F ) et le poids de la roue ( 2

P ). 
En exprimant l’ensemble des moments au point 2O , afin d’annuler les moments 
créés par le poids de la roue 2

P  et par la force appliquée par le châssis ( )4 2→

F , il est 
possible de déterminer la composante antéropostérieure de la réaction du sol sur les 
roues arrière 2xR , à partir de l’équation suivante : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 4 2 2 22 2 22 2 2O S A S O sol Z solmcmcM O A F M M O Z R M→ → → → → →= ∧ + + + ∧ +∑
       
 
Après développement (cf. Annexe 3, p. 349), et dans la condition d’un roulement 
sans glissement, 2xR  s’écrit : 
(33) ( )( ) ( )2/22 22
2 2
zO fprop N
x sol
f
f
M R
R
r r
λ δ ℜ
→ ℜ
ℜ
 + 
= − +
 
 
 
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Où propM  représente le moment propulsif et vaut : 
(34) 
La composante antéropostérieure de la force de réaction appliquée par le sol sur les 
roues arrière est donc déterminée par les actions propulsives du Sujet sur les mains 
courantes (à travers le moment propulsif), par le moment de résistance au roulement 
( 2 2NRλ ) et par la composante transversale du moment dynamique. 
Dans le cas particulier d’un déplacement en ligne droite et en négligeant l’influence 
des produits d’inertie qui ne sont pas nuls dans le cas des roues arrière équipées de 
mains courantes, la composante antéropostérieure de la force de réaction du sol, dans le 
cas d’un roulement sans glissement, s’écrit : 
( )( ) 22 2 2 2 /22
2 2 2
O zzprop N
G xx sol
f
f
IM R
R
r r r
λ γ ℜ→ ℜ
ℜ
 
 = − − −
 
 
 
Où 2 2O zzI  est le moment d’inertie des roues arrière suivant 

fk  et 2 /G xγ ℜ  est 
l’accélération linéaire du centre de masse des roues arrière dans ℜ  et suivant la 
direction de 

fi . 
Par ailleurs, en négligeant l’infuence de l’inertie de rotation des roues (négligeable 
devant les deux autres termes), l’expression précédente s’écrit  
( )( ) 2 22
2 2
prop N
x sol
f f
M R
R
r r
λ
→
ℜ ℜ
 
= − −  
 
 
( ) ( ) ( )( )2 2 2prop A Ay S x S z A Smc mc mc fM x F y F M→ → → ℜ= − +
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Où le premier terme correspond à la force motrice ( mF

) (suivant la définition de 
N. de Saint Rémy [96]) tandis que le second terme correspond à la contribution des 
roues arrière ( 2raF

) à la force globale de résistance à l’avancement du FRM ( raF

) : 
(35) 
Avec : 
 
2
, 0, 0prop
m
f
M
F
r
ℜ
 
= −  
 

 (36) 
 
2 2
2
2
, 0, 0Nra
f
R
F
r
λ
ℜ
 
= − 
 

 (37) 
9.1.5. Le FRM 
Pour comprendre la dynamique de l’ensemble formé par les sept éléments du 
système FRM, il convient d’additionner les sept torseurs réduits au point fO  et 
exprimés dans le référentiel du FRM ( fℜ ). 
Les forces et moments externes agissant sur le FRM sont : 
• Les poids des roulettes avant ( 1P

), des roues arrière ( 2P

),des fourchettes avant 
( 3P

) et du système {châssis + siège} ( 4P

). Leur résultante frmP

 est appliqué au 
centre de masse fG  du FRM ; 
• Le torseur des efforts appliqués au point 
mc
A  par le Sujet sur la main courante et 
composé d’une force ( )2SF →

 et d’un moment local ( )2A SmcM →

 ; 
( )( ) ( )22 m rax sol ffR F F→ ℜℜ = +
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• Le torseur des efforts appliqués au point SA  par le Sujet sur le siège et composé 
d’une force ( )4SF →

 et d’un moment ( )4A SSM →

 ; 
• Le torseur des efforts appliqués par le sol sur les roulettes avant au point 1I  et 
composé de la réaction ( )1solR →

 et du moment de résistance au roulement et au 
pivotement 1RM

. 
• Le torseur des efforts appliqués par le sol sur les roues arrière au point 2I  et 
composé de la réaction ( )2solR →

 et du moment de résistance au roulement et au 
pivotement 2RM

. 
Figure 25 : Représentation 2D (dans le plan sagittal médian) des forces externes 
appliquées sur le FRM au cours de la propulsion. Dans cette représentation, les points 
2O  et fO  sont confondus. 
O
ℜj

frmP

3G
1O
3OfO
fG
SA
mcA
2O
( )2SF →

 ( )4SF →

 ( )1solR →

 ( )2solR →

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Ainsi, les bilans des forces et des moments externes s’écrivent : 
(38) 
(39) 
Figure 26 : Représentation 2D dans le plan sagittal des forces externes exercées sur le 
Sujet pendant la propulsion en FRM. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 4 1 2FRM FRM frm S S sol solF P F F R R→ → → → →= + + + +∑
     
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )( ) ( )
( )( ) ( )( )
1 2 3 4
2 4 42
1 21 2
O FRM FRM O P O P O P O Pf f f f f
O F A S O F S A SSf mc f S
O R R O R Rsol solf f
M M M M M
M M M M
M M M M
→
→ → →→
→ →
= + + + +
+ + + +
+ + + +
∑    
 
 
    
   
   
O
ℜj
 3
OfO
SA
mcA
repose piedA −
assiseA
dossierA
S jP

jG
( )2SF →−

 ( )dossier SR →

( )assise SR →

( )repose pied SR − →

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9.2. Le Sujet 
Pour exprimer la dynamique du Sujet, les efforts ont été réduits au point SA  qui est 
un point quelconque du siège où le torseur des efforts appliqués par le siège sur le Sujet 
est connu. Le Sujet a été considéré comme un système polyarticulé de solides rigides et 
indéformables dont le nombre Sn  dépend de la modélisation choisie (cf. p. 156). 
9.2.1. Les forces 
Lors de la propulsion en FRM, le Sujet exerce des actions en différents points du 
FRM. En conséquence, le FRM applique sur le Sujet des forces de réaction qui, par 
définition, sont strictement opposées aux actions du Sujet sur le FRM. Ainsi, les forces 
externes appliquées sur le Sujet sont : 
• Les poids S jP

 de tous les segments jS  appliqués au centre de masse jG  
de chaque segment. Le poids total du Sujet SP

 est alors la somme des poids 
segmentaires S jP

. 
(40) 
• La force de réaction de la main courante appliquée au point 
mc
A  et opposée 
à ( )2SF →

 ; 
• La force de réaction du dossier ( ( )dossier SR →

) lorsque le tronc du Sujet prend 
appui sur celui-ci. Cette réaction est appliquée au point dossierA  ; 
• La force de réaction de l’assise ( ( )assise SR →

) appliquée au point 
assiseA . 
• La force de réaction des repose-pied ( ( )repose pied SR − →

) appliquée au point 
repose piedA − . 
 
 
 
1
nS
S S j
j
P P
=
=∑
 
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Le bilan des forces externes appliquées sur le Sujet s’écrit alors : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2Sujet Sujet S S dossier S assise S repose pied SF P F R R R→ → → → − →= − + + +∑
     
 
Le dossier, l’assise et les repose-pied appartenant tous au système {châssis + 
siège}, la résultante des réactions appliquées par ces éléments sur le Sujet est opposée à 
l’action du Sujet sur le siège ( ( )4SF →

) et appliquée au point SA  : 
( ) ( ) ( ) ( )4dossier S assise S repose pied S SR R R F→ → − → →+ + =−
   
 
Ainsi, le bilan des forces externes défini au-dessus peut s’écrire : 
(41) 
Or, par définition, la somme des forces externes appliquées sur le Sujet est égale au 
produit de la masse totale du Sujet (
s
m ) par l’accélération de son centre de masse par 
rapport à ℜ  ( /Gsγ ℜ

) : 
(42) 
De cette expression, il ressort que la force exercée par le Sujet sur le siège 
( ( )4SF →

) dépend du poids du Sujet ( SP

), des forces exercées sur les mains courantes 
( ( )2SF →

) et des mouvements du Sujet sur le siège, exprimés par le produit de sa masse 
totale et de l’accélération de son centre de masse ( /Gs sm γ ℜ

) : 
(43) 
( ) ( ) ( )2 4Sujet Sujet S S SF P F F→ → →= − −∑
   
( ) ( )2 4/ S S SGs sm P F Fγ → →ℜ = − −
   
( ) ( )4 2 /S S S Gs sF P F m γ→ → ℜ= − −
   
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9.2.2. Les moments 
Le moment externe résultant appliqué sur le Sujet et calculé au point SA  est 
composé des moments créés par les forces externes, présentées au paragraphe 
précédent, ainsi que des moments locaux au niveau des points de contact du Sujet sur le 
siège et avec les mains courantes qui sont composés par :  
• Le moment local exercé par la main courante sur la main du Sujet au point 
mc
A  
et qui est opposé à celui exercé par la main sur la main courante : ( )2A SmcM →−

 ; 
• Le moment local exercé par le dossier ( ( )A dossier SdossierM →

) sur le dos du Sujet 
au point dossierA  : ce moment local est probablement nul, compte tenu de la 
nature de l’appui du dos sur le dossier, mais il a été conservé afin d’écrire les 
équations dans le cas général ; 
• Le moment local exercé par l’assise ( ( )A assise SassiseM →

) sur le bassin et les 
cuisses du Sujet au point 
assiseA  ; 
• Le moment local exercé par les repose-pied ( ( )A repose pied Srepose piedM − →−

) sur les 
pieds du Sujet au point 
repose piedA − . 
Ainsi, le bilan des moments externes exprimés au point SA  s’écrit : 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2
1
nS
A Sujet Sujet S j S A SS mcS j S mc
j
dossier S A dossier SdossierS dossier
assise S A assise SassiseS assise
reposeS repose pied
M A G P A A F M
A A R M
A A R M
A A R
→ → →
=
→ →
→ →
−
= ∧ − ∧ −
+ ∧ +
+ ∧ +
+ ∧
∑ ∑
     
  
  
 
( ) ( )pied S A repose pied Srepose piedM− → − →−+

 
•  
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Figure 27 : Représentation 2D dans le plan sagittal des moments externes exercés sur 
le Sujet pendant la propulsion en FRM. 
Cette expression, relativement exhaustive, peut cependant être simplifiée en 
rassemblant les trois derniers termes correspondant aux différents moments dus aux 
efforts appliqués par le siège sur le Sujet. En effet, le moment résultant en SA  des 
forces de réactions du dossier, de l’assise et des repose-pied ainsi que des moments 
locaux ( )A dossier SdossierM →

, ( )A assise SassiseM →

 et ( )A repose pied Srepose piedM − →−

 est égal à 
l’opposé du moment ( )4A SSM →

 exercé par le Sujet sur le siège au point SA  : 
(44) 
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
4A S dossier S A dossier SS dossierS dossier
assise S A assise SassiseS assise
repose pied S A repose pied Srepose piedS repose pied
M A A R M
A A R M
A A R M
→ → →
→ →
− → − →
−
−
− = ∧ +
+ ∧ +
+ ∧ +
   
  
  
O
ℜj
 3
OfO
SAmcA
repose piedA −
assiseA
dossierA
 ( )2A SmcM →−

 ( )A dossier SdossierM →

( )A assise SassiseM →

( )A repose pied Srepose piedM − →−

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Ainsi, le bilan des moments externes appliqués au Sujet au point SA  s’écrit : 
(45) 
Or, d’après le principe fondamental de la dynamique, la somme des moments 
externes au Sujet est égale au moment dynamique du Sujet, lequel correspond à la 
somme des variations des moments cinétiques des Sn  segments du Sujet exprimés en un 
même point, comme le point SA  du siège par exemple. 
( ) ///
1
S
S
n
GjA S j S j j j
j
J A G mδ γ ℜℜℜ
=
 
= Ω + ∧ 
 
∑
i   
 
Où jJ  est le tenseur d’inertie du segment j  centré sur le centre de masse du 
segment et jΩ
i
 et /G jγ ℜ

 sont les accélérations angulaires et linéaires, respectivement, 
du segment j  dans ℜ . 
Ainsi, l’expression (45) devient : 
 
(46) 
Il est alors possible de faire ressortir le moment résultant des actions du Sujet sur le 
siège ( SM

) afin de montrer que la mesure de ce moment permet de rendre compte des 
efforts appliqués par le Sujet sur les mains courantes, mais aussi de ses mouvements sur 
le FRM. 
 
(47) 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )2 2 4
1
nS
A Sujet Sujet S A S A SS S j mc SS j S mc
j
M A G P A A F M M→ → → →
=
 = ∧ − ∧ + +
 ∑ ∑
      
( ) ( )( ) ( ) ( )/ 2 2 4/
1 1
n nS S
j S j S A S A SG mc Sj S j j S j S mcjj j
J A G m A G P A A F M Mγℜ → → →ℜ
= =
 
 Ω + ∧ = ∧ − ∧ + +    
 
∑ ∑
i        
( ) ( )( ) ( )4 2 2 / /
1
nS
A S S S A S j GS mcS S mc j S j j jj
M A G P A A F M J A G m γ→ → → ℜ ℜ
=
 
 = ∧ − ∧ + − Ω + ∧   
 
∑
i        
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9.3. Le système {Sujet+FRM} 
9.3.1. Les forces 
Pour déterminer la résultante des forces externes au système {Sujet + FRM}, les 
forces externes au Sujet, d’une part, et au FRM, d’autre part, doivent être additionnées : 
(48) 
En développant cette expression à l’aide des équations (38) et (41), celle-ci 
devient : 
{ } { }( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 4 2 4 1 2S F S F S S S frm S S sol solF P F F P F F R R+ → + → → → → → →= − − + + + + +∑         
 
Il apparaît ainsi clairement que cette expression peut être allégée des termes 
( )2SF →

 et ( )4SF →

 puisqu’ils deviennent alors des forces interne au système {Sujet + 
FRM} :  
(49) 
En appliquant le principe fondamental de la dynamique, cette expression est alors 
égale au produit de la masse totale du système {Sujet + FRM} par l’accélération du 
centre masse global de ce système ( /Gγ ℜ

) : 
(50) 
Or, d’après la définition du centre de masse : 
( ) / / /G G Gs f s fs fm m m mγ γ γℜ ℜ ℜ+ = +    
{ } { }( ) ( ) ( )S F S F Sujet Sujet FRM FRMF F F+ → + → →= +∑ ∑ ∑  
{ } { }( ) ( ) ( )1 2S F S F S frm sol solF P P R R+ → + → →= + + +∑     
( ) ( ) ( )1 2 /S frm sol sol Gs fP P R R m m γ→ → ℜ+ + + = +    
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L’expression (50) s’écrit alors : 
(51) 
9.3.2. Les moments 
Comme pour les forces, la résultante des moments externes appliqués au système  
{Sujet + FRM} est la somme des moments externes appliqués sur le Sujet, d’une part, et 
sur le FRM, d’autre part. Cependant, les moments doivent être tous réduits au même 
point, par exemple à l’origine fO  du référentiel fℜ  : 
(52) 
Ainsi : 
{ } { }( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( ) ( )
1 21 2
2 22 2
4 44 4
O S F S F O P O PS frmf f f
O R R O R Rsol solf f
O F O F A S A SS Sf f mc mc
O F O F A S A SS Sf f S S
M M M
M M M M
M M M M
M M M M
+ → +
→ →
→ →→ →
→ →→ →
= +
+ + + +
+ − + −
+ − + −
∑  
 
 
 
  
   
   
   
 
où il apparaît que les deux dernières lignes sont nulles. Cette expression s’écrit 
donc : 
 
(53) 
La résultante des moments externes au système {Sujet + FRM} se réduit 
finalement à la somme des moments créés par les poids du Sujet et du FRM, des 
moments créés par les forces de réaction appliquées par sol sur les roues avant et arrière 
( ) ( )1 2 / /S frm sol sol G Gs fs fP P R R m mγ γ→ → ℜ ℜ+ + + = +
     
{ } { }( ) ( ) ( )O S F S F O Sujet Sujet O FRM FRMf f fM M M+ → + → →= +∑ ∑ ∑
  
{ } { }( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) 1 21 2O S F S F O P O P O R O R R RS frm sol solf f f f fM M M M M M M+ → + → →= + + + + +∑    
      
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aux points 1I  et 2I , respectivement, et des moments de résistance au roulement et au 
pivotement des roues avant et arrière. 
Or d’après le principe fondamental de la dynamique, l’expression (53) est égale au 
moment dynamique du système {Sujet + FRM}. 
(54) 
Soit : 
{ }( )
7
/ // / /
1 1
nS
i jO S F Gi Gf i f i i j f j j j
i j
J O G m J O G mδ γ γℜ ℜ+ ℜ ℜ ℜ
= =
   
= Ω + ∧ + Ω + ∧      
   
∑ ∑
i i      
 
10. Cinétique 
10.1. Généralités sur le solide 
Le torseur cinétique { }kT  d’un solide iS  comprend les grandeurs vectorielles 
correspondant aux quantités de mouvement en translation et en rotation du solide, c’est-
à-dire la quantité de mouvement du centre de masse (
iG
p

) et le moment cinétique ( iL

). 
Réduit au centre de masse iG  du solide iS , le torseur cinétique s’écrit : 
(55) 
Où : 
• La quantité de mouvement résultante Gip

 du solide iS  est le produit de sa 
masse im  par la vitesse linéaire de son centre de masse Giv

 ; 
{ } { }Ext S F O S FfO fM δ+ +=∑
 
{ }
/
/
*
Si
GS ii
k Gi
G ii Gi
p
T
L L
ℜ
ℜ
 
 
= 
 = 

 
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• Le moment cinétique GiL

 est le produit du tenseur d’inertie ( iJ ) du solide iS , 
réduit au centre de masse iG , par la vitesse angulaire iΩ

 du solide. Le moment 
cinétique réduit au centre de masse du solide est également nommé moment 
cinétique propre et noté 
*
iL

. 
 
Le torseur cinétique s’écrit alors : 
(56) 
 
Pour exprimer ce torseur en tout point P  du solide iS , le moment cinétique est 
réécrit à l’aide du premier théorème de Koenig selon la relation suivante : 
(57) 
Ainsi, le torseur cinétique du solide iS  réduit au point P  s’écrit : 
(58) 
10.2. Le FRM 
Le FRM étant composé de sept solides supposés indéformables, son torseur 
cinétique { }k FRMΤ  est la somme des torseurs cinétiques des sept éléments qui le 
composent, réduits au même point et exprimés dans le même référentiel. Le torseur 
cinétique du FRM réduit au centre de masse fG  et exprimé dans ℜ  s’écrit : 
 
{ }
/
/
Si
S Gii i
k Gi ii Gi
m v
T
J
ℜ
ℜ   
= 
Ω  


*
P i Gii iL L PG m v= + ∧
   
{ }
/
/
Si
GS iii
k Gi Gii i i i Gi
m v
T
J PG m v
ℜ
ℜ   
= 
Ω + ∧  

  
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(59) 
 
Sachant que im  est la masse et Giv

 est la vitesse du centre de masse iG  de chaque 
solide iS  du FRM, la résultante cinétique peut être développée comme suit : 
7 7
/
1 1
GG iii
i i
p m v ℜ
= =
=∑ ∑
 
 
Soit, d’après la définition du centre masse appliquée au FRM : 
(60) 
En utilisant le premier théorème de Koenig pour exprimer les moments des sept 
solides au centre de masse global du FRM ( fG ), le moment cinétique du FRM s’écrit : 
( )7 7 * /
1 1/
i i Gif i i
i iG f
L L G G m v ℜ
= = ℜℜ
 
= + ∧ 
 
∑ ∑
   
 
Soit : 
 (61) 
Le torseur cinétique global du FRM, exprimé au centre de masse fG  du FRM, 
s’écrit alors : 
(62) 
 
{ } ( )
/7
/ 1
7
*
1
FRM
GiFRM i
k G f
Gi ii i
i G f
p
L PG m v
ℜ
ℜ =
=
 
 
 Τ = 
 + ∧
  
∑
∑

  
7
/
1
GG ffi
i
p m v ℜ
=
=∑
 
{ } ( ) ( )
/
/
/
7 7
*
/
1 1
FRM
G ff
FRM
k G f i Gif i i
i i G f
m v
L G G m v
ℜ
ℜ
ℜ
ℜ
ℜ
= = ℜ
 
 
Τ = 
+ ∧ 
 
∑ ∑

  
( ) ( )7 7 7* /
1 1 1/
i i Gif i i
i i iG f
L L G G m v ℜ
ℜ
= = = ℜℜ
 
= + ∧ 
 
∑ ∑ ∑
   
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A l’aide du premier théorème de Koenig, il est possible de réduire le torseur 
cinétique en tout point du FRM. Exprimé à l’origine fO  du référentiel fℜ , par 
exemple, le torseur cinétique du FRM s’écrit finalement : 
(63) 
 
10.3. Le Sujet 
Comme le FRM, le Sujet est un système de solides dont le nombre 
s
n  dépend du 
modèle anthropométrique choisi. Son torseur cinétique résultant et réduit au centre de 
masse global du Sujet 
s
G  s’écrit donc : 
(64) 
 
Où la somme des quantités de mouvement est égale au produit de la masse totale 
du Sujet (
s
m ) et de la vitesse linéaire de son centre de masse global ( /Gsv ℜ

) ; tandis que 
le moment cinétique total est la somme des moments cinétiques propres des 
s
n  
segments du Sujet et des moments cinétiques de translation des centres de masse des 
s
n  
segments. Par ailleurs, le moment cinétique propre de chaque segment j  est le produit 
du tenseur d’inertie du segment réduit au centre de masse du segment ( jJ ) et de la 
vitesse de rotation jΩ

 du segment sur lui-même : 
 
{ } ( ) ( )
/
/
/
7 7
*
/ /
1 1
FRM
G ff
FRM
k O f i G Gi ff i i f f f
i i O f
m v
L G G m v O G m v
ℜ
ℜ
ℜ
ℜ ℜ
ℜ
= = ℜ
 
 
Τ = 
+ ∧ + ∧ 
 
∑ ∑

    
{ } ( ) ( )
/
1/
*
/
1 1
Sujet
ns
G jjSujet
k n nG S SS
j G jS j j
j j GS
p
L G G m v
ℜ
=ℜ
ℜ
ℜ
= = ℜ
 
 
 Τ = 
 + ∧ 
 
∑
∑ ∑

  
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(65) 
 
Exprimé au point SA  sur le siège (cf. Figure 20, p. 97), le torseur cinétique du Sujet 
s’écrit :  
(66) 
 
10.4. Le système {Sujet + FRM} 
Puisque le système {Sujet + FRM} est composé du Sujet, d’une part, et du FRM, 
d’autre part, son torseur cinétique résultant est la somme vectorielle de ceux du Sujet et 
du FRM. Ainsi, le torseur cinétique réduit au centre de masse G  du système {Sujet + 
FRM} s’écrit : 
 
(67) 
 
Or, d’après la définition du centre masse, la somme des quantités de mouvement du 
Sujet et du FRM est égale à la quantité de mouvement du centre de masse du système 
{Sujet + FRM}, définie par le produit de la masse totale du système {Sujet + FRM} et 
de la vitesse de son centre de masse ( Gv

)  : 
(68) 
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En appliquant le premier théorème de Koenig pour transporter le moment cinétique 
du système {Sujet + FRM} à l’origine fO  du référentiel du FRM, celui-ci s’écrit : 
 
(69) 
 
 
Par ailleurs, il peut être intéressant de faire apparaître le moment cinétique total du 
Sujet au point SA  du siège. Dans ce cas, l’expression du moment cinétique total du 
système {Sujet + FRM} devient : 
(70) 
11. Energétique 
En mécanique, les grandeurs énergétiques sont l’énergie cinétique, le travail 
mécanique et la puissance mécanique. Ces grandeurs sont des scalaires, obtenus par les 
produits scalaires des différents torseurs décrits précédemment : torseurs cinématiques, 
torseurs dynamiques et torseurs cinétiques. 
11.1. Le FRM 
11.1.1. Energie cinétique 
A l’instar du torseur cinétique, dont elle dépend, l’énergie cinétique totale du FRM 
est égale à la somme des énergies cinétiques des sept solides qui le composent, c’est-à-
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dire à la demi-somme des comoments des torseurs cinétiques et cinématiques des sept 
solides, réduits à leurs centres de masse respectifs iG  : 
(71) 
Le développement littéral de cette expression donne : 
(72) 
Soit : 
(73) 
Où le premier terme de cette expression représente la composante de translation de 
l’énergie cinétique du FRM (
cT FRME ) tandis que le second représente la composante de 
rotation (
cR FRME ) : 
(74) 
(75) 
 
Cette décomposition est intéressante car elle permet d’isoler l’énergie cinétique de 
rotation et de quantifier, notamment, la contribution de l’énergie cinétique de rotation 
des roues et celle de l’énergie cinétique de translation du FRM à l’énergie cinétique 
totale du FRM. 
En faisant intervenir le second théorème de Koenig, la composante de translation 
de l’énergie cinétique du FRM peut être exprimée en fonction de la vitesse du centre de 
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masse global du FRM dans ℜ  ( /G fv ℜ

) et des vitesses linéaires relatives des centres de 
masse des sept éléments du FRM dans le référentiel barycentrique *fℜ  : 
(76) 
Or, dans fℜ , les centres de masse des roulettes et des fourchettes avant peuvent 
avoir une vitesse de translation non-nulle. Aussi, la vitesse du centre de masse du FRM 
varie dans fℜ  chaque fois que ces éléments bougent par rapport au FRM, comme c’est 
le cas lors de l’amorce d’un virage par exemple. Par conséquent, la vitesse de fG  dans 
ℜ  ne peut pas être calculée directement à partir du torseur cinématique du système 
{châssis + siège}, comme c’est le cas pour n’importe quel point fixe du FRM. De plus, 
si la vitesse de fG  dans fℜ  n’est pas nulle, alors aucune des vitesses des sept éléments 
n’est nulle dans le référentiel barycentrique *fℜ . Dans le cas contraire, autrement dit si 
les vitesses des centres de masse des sept éléments qui composent le FRM sont nulles 
dans fℜ , comme c’est le cas lorsque la trajectoire est uniforme (ligne droite, courbe 
uniforme), alors la décomposition donnée par l’expression (76) peut s’avérer très utile 
puisque le seconde terme de cette expression est nul. 
11.1.2. Puissance cinétique 
En appliquant le théorème de l’énergie cinétique, le travail mécanique élémentaire 
du FRM ( { }FRMWδ ) est égal à la variation de son énergie cinétique au cours du temps : 
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Ce travail correspond à la somme des travaux mécanique des efforts extérieurs au 
FRM et du travail interne. Par suite, la puissance cinétique du FRM ( { }FRM
cinP ) est 
obtenue en dérivant l’énergie cinétique totale du FRM par rapport au temps : 
(78) 
11.1.3. Puissance mécanique externe 
La puissance mécanique externe du FRM ( { }FRMExtP ), résultant des efforts 
externes appliqué au FRM peut quant-à elle être calculée par la somme des comoments 
des torseurs dynamiques et cinématiques des sept solides composant le FRM : 
(79) 
Soit : 
(80) 
Or, puisque toutes les forces sont transmises au châssis, le premier terme de cette 
expression est égal au produit scalaire de la résultante des forces externes au FRM (cf. 
équation (38)) par la vitesse du centre de masse du FRM : 
(81) 
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11.2. Le Sujet : 
11.2.1. Energie cinétique 
Comme pour le FRM, l’énergie cinétique totale du Sujet est la somme des énergies 
cinétiques de tous ses segments, c’est-à-dire la demi-somme des 
s
n  comoments des 
torseurs cinétiques et cinématiques des segments du Sujet : 
(82) 
Cette expression s’écrit sous la forme scalaire suivante : 
(83) 
où le premier terme représente l’énergie cinétique de translation du Sujet 
( { }Sujet
cTE ), tandis que le second représente son énergie cinétique de rotation 
( { }Sujet
cRE ) : 
(84) 
(85) 
En développant la composante de translation à l’aide du second théorème de 
Koenig, l’énergie cinétique totale du Sujet est alors égale à la somme de l’énergie 
cinétique de son centre de masse global, des énergies cinétiques de translation des 
centres de masse segmentaires du Sujet dans son référentiel barycentrique ( *
s
ℜ ) et des 
énergies cinétiques de rotation des segments sur eux-mêmes :  
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(86) 
où le premier terme représente l’énergie cinétique du centre de masse du Sujet 
( cExtE ), tandis que la somme des deux suivants représente son énergie cinétique de 
« gesticulation » ( cGesE ), c’est-à-dire l’énergie cinétique due aux mouvements des 
segments dans le référentiel barycentrique : 
(87) 
(88) 
11.2.2. Puissance cinétique 
En appliquant le théorème de l’énergie cinétique, le travail mécanique élémentaire 
du Sujet ( { }SujetWδ ), résultats des travaux interne et externes au Sujet, est égal à la 
variation de son énergie cinétique totale au cours du temps : 
(89) 
Par suite, la puissance cinétique du Sujet ( { }Sujet
cinP ) est calculée en dérivant son 
énergie cinétique totale par rapport au temps : 
(90) 
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11.2.3. Puissance mécanique externe 
La puissance mécanique externe au Sujet ( { }SujetExtP ), résultant des actions 
extérieures au Sujet est calculée par la somme des 
s
n  comoments des torseurs 
dynamiques et cinématiques des segments du Sujet : 
(91) 
Soit : 
(92) 
Dans le cas de solides rigides et indéformables, dont les liaisons mécaniques sont 
supposées parfaites, toutes les composantes des forces sont transmises d’un solide à 
l’autre : la première partie de l’expression précédente est alors égale au produit scalaire 
de la résultante des forces externes au Sujet et de la vitesse de son centre de masse 
( Gsv

). 
(93) 
 
11.3. Le système {Sujet + FRM} 
11.3.1. Energie cinétique 
L’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} ( { }S FcE + ) est la somme des 
énergies cinétiques de tous les éléments du système, c’est-à-dire la somme des énergies 
cinétiques totales du Sujet et du FRM : 
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(94) 
11.3.2. Puissance cinétique 
A partir du théorème de l’énergie cinétique, le travail mécanique élémentaire du 
système {Sujet + FRM} ( { }S FWδ + ), correspondant à la somme des travaux internes et 
externes au système, est égal à la variation de son énergie cinétique totale : 
(95) 
Soit : 
(96) 
Par suite, la puissance cinétique du système {Sujet + FRM} ( { }S F
cinP + ) est obtenue 
en dérivant l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} par rapport au temps : 
(97) 
Soit : 
(98) 
11.3.3. Puissance mécanique interne 
En mécanique des systèmes de solides, la puissance cinétique ( { }S FcinP + ) est la 
somme de la puissance mécanique externe ( { }S FExtP + ), relative aux efforts extérieurs au 
système, et de la puissance mécanique interne ( { }S FIntP + ). Dans le cas du système {Sujet 
+ FRM}, la puissance mécanique interne est la résultante de la puissance développée 
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par le Sujet et de la puissance dissipée dans les laisons mécaniques. Dans la présente 
étude, étant donné que les liaisons mécaniques ont toutes été supposées parfaites, la 
puissance dissipée par ces liaisons mécaniques est par conséquent nulle. Aussi, la 
puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} représente la puissance 
mécanique produite par le Sujet. 
{ } { } { }S F S F S Fcin Ext IntP P P+ + += +  
Par conséquent la puissance interne du système {Sujet + FRM} est la différence 
entre la puissance cinétique et la puissance des efforts externes. 
{ } { } { }S F S F S FInt cin ExtP P P+ + += −  
Où la puissance cinétique correspond à la dérivée de l’énergie cinétique du système 
{Sujet + FRM} (cf. eq. (97) et (98), p. 132). Au niveau de la puissance mécanique 
externe, il est nécessaire d’identifier les efforts qui travaillent. Ainsi, dans l’expression 
(49) correspondant au bilan des forces externes au système {Sujet + FRM} (cf. p. 118) 
les seules forces qui travaillent sont le poids du Sujet et celui du FRM puisque le travail 
des forces de réaction du sol est nul dans le cas d’un roulement sans glissement. Par 
ailleurs, dans l’expression (53) (p. 119) relative au bilan des moments externes au 
système {Sujet + FRM}, seuls les moments de résistance au roulement et au pivotement 
travaillent. La puissance mécanique externe du système {Sujet + FRM} s’écrit alors : 
{ } ( ) ( ) ( ) ( )1 2S R RS F P P M MfrmExtP P P P P+ = + + +     
Finallement, la puissance mécanique interne du système est égale à : 
(99) 
 
{ } { }( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2S R RS F S F P P M MfrmInt cdP E P P P Pdt+ += − − − −
   
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Résumé du Chapitre II 
Le modèle mécanique présenté dans ce chapitre décrit successivement les 
paramètres cinématiques, dynamiques puis cinétiques et énergétiques de la locomotion 
en FRM. La puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} ( { }S FIntP + ) est 
explicitée à partir du théorème des puissances : 
{ } { } { }S F S F S FInt cin ExtP P P+ + += −  
Cette relation exprime la puissance mécanique interne ( { }S FIntP + ), produite par 
l’utilisateur, comme la différence entre la puissance cinétique ( { }S FcinP + ), liée aux 
variations de l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM}, et la somme des 
puissances des efforts externes au système {Sujet + FRM} ( { }S FExtP + ), qui se résume, 
dans le cas d’un roulement sans glissement, à la somme des puissances des poids du 
Sujet et du FRM et des résistances au roulement et au pivotement. 
Le tableau suivant résume les paramètres nécessaires à l’estimation de la puissance 
mécanique interne du système {Sujet + FRM} : 
Puissance Paramètres mécaniques 
{ }S FcinP +  
• Torseurs cinématiques des 7 éléments du FRM et des Sn  segments du 
Sujet 
• Masses, centres de masse et tenseurs d’inerties des 7 éléments du FRM 
et des Sn  segments du Sujet 
( )P frmP   • Poids du FRM 
• Vitesse du centre de masse du FRM 
( )PSP   • Poids du Sujet 
• Vitesse du centre de masse du Sujet 
( )1M RP   
• Moments de résistance au roulement et au pivotement des roulettes 
avant 
• Torseurs cinématiques des roulettes avant 
( )2M RP   • Moments de résistance au roulement et au pivotement des roues arrière 
• Torseurs cinématiques des roues arrière 
Tableau 5 : Récapitulatif des paramètres nécéssaires à l’estimation de la puissance 
mécanique interne du système {Sujet + FRM} 
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CHAPITRE III : 
MATERIELS ET METHODES 
1. Matériels 
Pour estimer les paramètres énergétiques de la locomotion en FRM sur le terrain, il 
était nécessaire de mesurer les efforts appliqués sur le système {Sujet + FRM} ainsi que 
les mouvements du Sujet et du FRM au cours d’un déplacement en situation réelle. Pour 
cela, il a été choisi d’utiliser un fauteuil roulant instrumenté (FRET-1) qui permettait 
d’accéder à la fois aux efforts appliqués par le Sujet sur le FRM et à la cinématique du 
FRM. L’application du modèle mécanique décrit au chapitre précédent devait permettre 
d’évaluer le travail et la puissance interne au FRM à partir des données de cet 
instrument. 
Cependant, comme ce dernier ne permettait pas de mesurer la cinématique du Sujet 
sur le FRM, il a été choisi d’utiliser simultanément un système d’analyse cinématique 
optoélectronique (Motion Analysis) pour mesurer les mouvements des segments du 
Sujet sur le FRM pendant au moins un cycle complet de propulsion sur le terrain. 
1.1. Le Fauteuil Roulant Ergomètre de Terrain (FRET-1) 
Le Fauteuil Roulant Ergomètre de Terrain (FRET-1) a été développé au L.I.M.O.S. 
(Dabonneville et al., 2005 [82, 83, 84, 85]) et la description et la validation expérimentale 
de cet instrument a été réalisée par Nicolas de Saint Rémy (2005) [96]. Le FRET-1 est 
équipé de deux roues dynamométriques et d’un dynamomètre fixé sous le siège 
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permettant de mesurer tous les efforts appliqués par le Sujet sur le FRM, et de plusieurs 
capteurs de mouvement (accéléromètre 3D, capteurs potentiométriques de position 
angulaire) permettant de calculer les paramètres cinématiques du FRET-1. Les données 
mesurées par ces capteurs sont transmises par wifi à un ordinateur distant, laissant les 
mouvements du FRET-1 indépendants du système d’acquisition. 
1.1.1. Dimensions et caractéristiques générales du FRET-1 
Le FRET-1 a été construit à partir d’un FRM standard du commerce (modèle 
« Action Echo », Scandinavian Mobility, Danemark), et dont la masse à vide, donnée 
par le constructeur, était de 14,5 kg. Une fois équipé de l’ensemble des capteurs et du 
système d’acquisition et de transmission sans fil, la masse du FRET-1 était de 39,1 kg. 
Les angles de carrossage et de pincement des roues arrière étaient nuls, ce qui 
signifie que les référentiels des roues arrière ( 2Gℜ  et 2Dℜ ) ne pouvaient tourner 
qu’autour de l’axe transversal du référentiel du FRM ( fℜ ). Ainsi, les axes 2Gz , 2Dz  et 
fz  étaient confondus et leurs vecteurs unitaires étaient égaux : 2 2G D fk k k= =
  
. 
La mise en place des capteurs potentiométriques de position angulaire a nécessité 
un écartement supplémentaire des roues arrière portant la distance entre les roues arrière 
(ou la voie arrière : 2u ) à 0,60 m. La largeur entre les plans parallèles des mains 
courantes était quant à elle de 0,72 m (Figure 28). 
Les rayons des roulettes avant ( 1r ) et des roues arrière ( 2r ) étaient de 0,07 m et de 
0,30 m, respectivement, tandis que celui des mains courantes ( mcr ) était de 0,25 m. Dans 
sa configuration de référence (Figure 29), la distance antéropostérieure entre les points 
de contact des roues arrière et des roulettes avant, généralement nommée empattement 
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ou parfois distance fonctionnelle (Bernard, 1994 [17]), était de 0,33 m. La distance 
horizontale liée à la châsse des fourchettes avant était quant à elle de 0,065 m. 
La masse du FRET-1 ainsi que l’écartement des roues arrière étaient largement 
supérieurs à ceux d’un FRM standard, rendant la propulsion et la direction plus 
difficiles. Aussi, une interprétation clinique des résultats en termes de vitesse maximale 
de propulsion pour différentes populations, par exemple, peut s’avérer délicate. 
Cependant, ces caractéristiques n’avaient aucune incidence sur le modèle développé ni 
sur les résultats obtenus dans le présent travail. 
Chapitre III 
138 
Figure 28 : Principales dimensions du FRET-1 vu de face. (en mètres) 
Figure 29 : Principales dimensions du FRET-1 vu de profil. (en mètres) 
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1.1.2. Mesures des efforts appliqués par le Sujet sur le FRET-1 
Le FRET-1 était équipé de trois dynamomètres à six composantes (TSR, Bordeaux, 
France) : deux roues dynamométriques et un dynamomètre fixé sous le siège. Leur 
principe de fonctionnement et leur étalonnage a été décrit précisément par Yves 
Couétard [71, 72] dans une thèse de doctorat et pour le dépôt d’un Brevet. 
1.1.2.1. Le dynamomètre du siège 
1.1.2.1.1. Fonctionnement 
Le dynamomètre du siège est constitué de deux plaques rigides dont la plaque 
inférieure constitue le socle et est fixée sur le châssis du FRET-1, tandis que la plaque 
supérieure constitue le plateau sur lequel les efforts sont exercés. Les deux plaques sont 
reliées entre elles, de manière supposée ponctuelle, par trois capteurs de forces 
bidirectionnels qui mesurent les déformations dont la direction et le sens sont définis par 
les vecteurs unitaires 1 2 3 4 5 6, , , , ,u u u u u u
     
. Lorsque qu’une force extérieure iF

 est 
appliquée sur un capteur de raideur ik  connue (exprimée en N/V/V) dans la direction du 
vecteur unitaire iu

 du capteur, elle peut être calculée à partir de la déformation id  
(exprimée en V/V) mesurée par le capteur à l’aide de la loi de Hooke : 
i ii iF k d u=
 
 
Dans le cas où une force est appliquée sur le plateau d’effort, elle crée un moment 
sur les six capteurs qui dépend de la position de chaque capteur par rapport au point 
d’application de la force sur le plateau et de l’orientation du vecteur unitaire de ce 
capteur. La méthode d’étalonnage permet de déterminer les 36 coefficients de la matrice 
6×6 de sensibilité du dynamomètre [ ]S  (Yves Couétard, 1993 et 2000 [71, 72]). Le 
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torseur { }d OT , réduit à l’origine O du dynamomètre, est alors calculé en multipliant la 
matrice de sensibilité et les déformations id  mesurées par les six capteurs : 
{ } [ ]d iOT S d = ⋅   
Ainsi, les six forces mesurées par les trois capteurs bidirectionnels du 
dynamomètre du siège permettent de calculer les six composantes du torseur des efforts 
appliqués sur le dynamomètre par l’intermédiaire du siège, et réduit à l’origine SO  du 
dynamomètre, choisi lors de l’étalonnage. 
Une structure rigide composant l’assise, le dossier et le repose-pied est fixée sur le 
plateau supérieur du dynamomètre, de manière à ce que tous les efforts appliqués par le 
Sujet sur le siège soient transmis au châssis uniquement par l’intermédiaire du 
dynamomètre. Ainsi, le dynamomètre du siège mesure en réalité la somme des efforts 
appliqués par son plateau supérieur, par le siège et par le Sujet sur le châssis. Dans le 
cas simplifié d’un déplacement sur un plan, l’influence des poids du plateau supérieur 
du dynamomètre et du siège peut être facilement supprimée en retranchant aux signaux 
expérimentaux les valeurs des signaux mesurés en statique par les six capteurs lorsque 
le Sujet n’est pas sur le FRET-1. L’influence de la dynamique de ces deux éléments sur 
les mesures est alors limitée aux accélérations des centres de masse de ces deux 
éléments. Dans le présent travail, cette influence à été négligée en raison des 
accélérations supposées du FRET-1 au cours de la locomotion étudiée.19 
                                                 
19
 Considérant les accélérations du centre de masse du FRET-1 mesurées par N. de Saint Rémy (2005) 
comprises entre -1 et 2 m.s-2 et les inerties du FRET-1 (voir modèle à l’annexe 5) les erreurs maximales 
faites sur le torseur sont estimées à 23 N pour ( )4x SF →  et à 0,5 Nm pour ( )4fzO SM →  pour un 
déplacement rectiligne sur le plat. 
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Par ailleurs, du fait des réglages des roues arrière et des roulettes avant par rapport 
au châssis utilisés lors de la présente expérimentation, le dynamomètre n’est pas fixé 
parfaitement à l’horizontale et possède une légère inclinaison autour de l’axe fz  
évaluée à 1,8° (0,032 rad) par N. de Saint Rémy, 2005) [96]. 
1.1.2.1.2. Paramètres mesurés 
Les signaux mesurés par les six capteurs permettent de calculer les six 
composantes du torseur des efforts appliqué par le Sujet sur le siège ( ( )4SF →

 et 
( )4SA SM →

) ainsi que ceux liés à la dynamique du siège et du plateau supérieur du 
dynamomètre, réduits à l’origine SO  du dynamomètre, dont la position dans fℜ  est 
connue (cf. Annexe 4, p. 352) et dans base du référentiel du dynamomètre Sℜ . 
{ }( ) ( )
( ) ( ) { } { }
4 / /4
/
4
/
S siège Psup G Gsiège PsupS siège Psup
d OS S
siège PsupO S O P P O Osiège PsupS S S S OS S
F P P m m
T
M M
γ γ
δ δ
→ ℜ ℜ→
ℜ
→ +
ℜ
 + + + + 
= 
+ + +  
 
    
     
Où 
siègem  et Psupm  représente les masse du siège et du plateau supérieur du 
dynamomètre du siège, respectivement ; /Gsiègeγ ℜ

 et /GPsupγ ℜ

 sont les accélérations 
linéaires de leur centre de masse respectif et { }siègeO fδ

 et { }PsupO fδ

 sont leurs 
moments dynamiques dans Sℜ  exprimé en OS . 
Compte-tenu des éléments négligés et du traitement appliqué sur les signaux pour 
supprimer l’influence du poids du siège et du plateau supérieur du dynamomètre (cf. 
paragraphe précédent), le torseur mesuré par le dynamomètre du siège revient à : 
{ }( ) ( )
( )
44
/
4 /
SS
d OS S O SS OS S
F
T
M
→→
ℜ
→ ℜ
  
= 
  

  
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En connaissant l’angle formé par la plate-forme dans fℜ , il est possible d’écrire la 
matrice de passage f
S
Rℜℜ  de la base de Sℜ  à celle de fℜ  (cf. Annexe 4, p. 352) et 
d’exprimer dans fℜ  les six composantes du torseur dont le moment est réduit en SO  : 
(100) 
(101) 
 
1.1.2.2. Les roues dynamométriques 
1.1.2.2.1. Fonctionnement 
Chaque roue dynamométrique peut être assimilée à une plate-forme de forces dont 
le socle est la jante de la roue et le plateau est constitué par la main courante fixé sur un 
anneau rigide. La liaison entre l’anneau et la jante est considérée ponctuelle et est 
assurée par trois capteurs de forces bidirectionnels. Son fonctionnement est similaire à 
celui du dynamomètre du siège : les six forces mesurées par les trois capteurs 
bidirectionnels de chaque roue dynamométrique permettent de calculer les six 
composantes du torseur des efforts appliqués sur la main courante, réduit à l’origine du 
dynamomètre, choisi lors de l’étalonnage et situé au centre de la roue, soit 2GO  pour la 
roue arrière gauche et 2DO  pour la roue arrière droite. 
Lors de la propulsion, les efforts appliqués sur la roue dynamométrique sont le 
poids total de la main courante et de l’anneau et le torseur des efforts appliqués par le 
Sujet sur la main courante. Or, dans le cas d’une roue dynamométrique, la main 
courante et l’anneau tournent avec la roue, ce qui fait varier la répartition de leur poids 
( )( ) ( )( )4 4fS SSf SF R F
ℜ
→ →ℜℜ ℜ
=
 
( )( ) ( )( )4 4/ /fA S A SS SSO OS f S SM R M
ℜ
→ →ℜℜ ℜ
=
 
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sur les six capteurs. Les valeurs des signaux produits par le poids total de l’anneau et de 
la main courante doivent donc être soustraites des valeurs mesurées pendant 
l’expérimentation. Pour réaliser l’opération de mise à zéro des signaux des capteurs de 
la roue dynamométrique lorsque celle-ci tourne sans aucun effort appliqué sur la main 
courante, un algorithme basé sur un polynôme de Fourier d’ordre 10 (21 coefficients) a 
été utilisé [85] afin d’approximer le signal de chacun des six capteurs en fonction de 
l’orientation du dynamomètre. Les valeurs obtenues par cet algorithme sont alors 
retranchées de celles mesurées par les six capteurs afin de ne conserver que les signaux 
dus aux actions du Sujet sur la main courante. Les signaux corrigés sont ensuite utilisés 
pour calculer les six composantes du torseur des efforts appliqués par le Sujet sur la 
main courante. Il est important de noter que cet algorithme ne fonctionne que dans le 
cas d’un déplacement sur un sol plan dont l’inclinaison dans le référentiel terrestre est 
connue. En outre, l’algorithme de correction du signal de chaque capteur est propre à un 
angle de carrossage, qui était nul dans cette étude. 
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1.1.2.2.2. Paramètres mesurés 
Les roues dynamométriques permettent de calculer le torseur des efforts appliqués 
par le Sujet sur les mains courantes, réduit au point 2GO  pour la roue arrière gauche et 
au point et au point 2DO  pour la roue arrière droite, dont les coordonnées sont données à 
l’Annexe 4 (cf. p. 352). 
Le torseur appliqué par le Sujet au point mcGA  de la main courante gauche est 
composé d’une résultante ( )2S GF →

 et d’un moment local ( )2mcGA S GM →

. Le torseur des 
efforts mesurés par la roue gauche, au point 2GO  et dans le repère de la roue gauche, 
s’écrit : 
{ }( ) ( )
( ) ( )
( )2
22
2 2 22 2
S G
S GS G
d O G S G A S GmcGG mcG O G
F
T
O A F M
→
→→
→ →
  
= 
∧ +  

    
 
De la même façon, le torseur appliqué par le Sujet au point mcDA  de la main 
courante droite est composé d’une résultante ( )2S DF →

 et d’un moment local ( )2mcDA S DM →

. 
Le torseur des efforts mesurés par la roue droite, au point 2DO  et dans le répère de la 
roue droite, s’écrit : 
{ }( ) ( )
( ) ( )
( )2
22
2 2 22 2
S D
S GS D
d O D S G A S DmcDD mcD O D
F
T
O A F M
→
→→
→ →
  
= 
∧ +  

    
 
En posant 
2
f
G
Rℜℜ  la matrice de passage de la base ( 2 22, ,G GGi j k
  
) à ( , ,f ffi j k
  
), et 
2
f
D
Rℜℜ  la matrice de passage de la base ( 2 22, ,D DDi j k
  
) à ( , ,f ffi j k
  
), dont les éléments 
sont calculées à partir des mesures des capteurs potentiométriques de position angulaire 
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(cf. §  1.1.3.1), il est possible d’exprimer les torseurs précédents dans la base 
( , ,f ffi j k
  
) : 
(102) 
(103) 
Et : 
(104) 
(105) 
 
1.1.3. Mesures de la cinématique du FRET-1 
Le FRET-1 est équipé de deux capteurs potentiométriques de position angulaire, 
fixés sur l’axe des deux roues arrière et d’un accéléromètre triaxial fixé à l’arrière du 
châssis. Leurs fonctionnements et les grandeurs qu’ils mesurent sont présentés dans les 
paragraphes suivants : 
1.1.3.1. Capteurs potentiométriques de position angulaire 
Chacune des deux roues arrière est équipée d’un capteur potentiométrique de 
position angulaire (modèle 601-1045, Vishay Spectrol, U.S.A.) permettant de mesurer 
l’orientation des bases ( 2 22, ,G GGi j k
  
) et ( 2 22, ,D DDi j k
  
) des référentiels 2Gℜ  et 2Dℜ , 
respectivement, dans la base ( , ,f ffi j k
  
) de fℜ . Il est donc possible de déterminer les 
paramètres cinématiques des deux roues arrière dans fℜ , et d’exprimer les efforts 
( )( ) ( )( )2 22 2fS G S GGf GF R F
ℜ
→ →ℜℜ ℜ
=
 
( )( ) ( )( )2 22/ /2 2 2fA S G A S GmcG mcGGO OG f G GM R M
ℜ
→ →ℜℜ ℜ
=
 
( )( ) ( )( )2 22 2fS D S DDf DF R F
ℜ
→ →ℜℜ ℜ
=
 
( )( ) ( )( )2 22/ /2 2 2fA S D A S DmcD mcDDO OD f D DM R M
ℜ
→ →ℜℜ ℜ
=
 
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mesurés par les roues dynamométriques dans ( 2 22, ,G GGi j k
  
) et ( 2 22, ,D DDi j k
  
) dans la 
base ( , ,f ffi j k
  
). 
1.1.3.1.1. Fonctionnement 
Les capteurs potentiométriques de position angulaire sont fixés au niveau des axes 
des deux roues arrière du FRET-1 de manière à mesurer les positions angulaires des 
référentiels 2Gℜ  et 2Dℜ , autour des axes 2Gz  et 2Dz , respectivement. En outre, puisque 
les angles de carrossage et de pincement des roues arrière sont nuls, cela revient à 
mesurer la position angulaire autour de l’axe fz  de fℜ . Ainsi, 2Gθ  est l’angle formé 
entre les vecteurs 2Gi

 et fi

 (ou entre 2Gj

 et fj

) tandis que 2Dθ  est l’angle formé entre 
2Di

 et fi

 (ou entre 2Dj

 et fj

). 
La précision des capteurs, qui correspondait à l’amplitude entre deux paliers du 
signal, a été déterminée expérimentalement (de Saint Rémy, 2005) [96] et était égale à 
environ 0,55°.  
1.1.3.1.2. Paramètres mesurés 
A partir de la mesure des angles 2Gθ  et 2Dθ , il est possible de calculer les vitesses 
de rotation des roues arrière dans fℜ  en dérivant leurs positions angulaires successives 
par rapport au temps : 
(106) 
(107) 
2
/2 0, 0, GG f
d
dt
θ
ℜ ℜ
 Ω = 
 

2/2 0, 0, DD f
d
dt
θ
ℜ ℜ
 Ω = 
 

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De plus, comme l’angle 2Gθ  représente l’orientation de 2Gℜ  par rapport à fℜ  
autour de l’axe fz , il permet de définir les coefficients de la matrice de rotation 2GfR
ℜ
ℜ  
entre les bases ( , ,f ffi j k
  
) et ( 2 22, ,G GGi j k
  
) . 
2 2
2
2 2
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1
G G
G
G GfR
θ θ
θ θ
ℜ
ℜ
− 
 
=  
  
 
La matrice de rotation 
2
f
G
R ℜℜ , permettant d’exprimer les efforts mesurés par la roue 
dynamométrique gauche dans le base ( , ,f ffi j k
  
) est alors obtenues en transposant la 
matrice 2G
f
Rℜℜ . 
(108) 
De la même façon, la matrice 
2
f
D
R ℜℜ , permettant d’exprimer les efforts mesurés par 
la roue dynamométrique droite dans la base ( , ,f ffi j k
  
) s’écrit : 
(109) 
 
1.1.3.2. Accéléromètre 3D 
1.1.3.2.1. Fonctionnement 
Un accéléromètre 3D (FA3506, FGP, France) dont l’étendue de mesure est de ±10g 
est fixé sur l’arrière du châssis du FRET-1. Il mesure les trois composantes de 
l’accélération dans ℜ  subie par son origine ( aO ) dans son propre système d’axes 
2 2
2
2 22
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1
G G
Tf G
G GG fR R
θ θ
θ θ
ℜ ℜ
ℜ ℜ
 
 
= = − 
  
2 2
2 22
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1
D Df
D DD
R
θ θ
θ θ
ℜ
ℜ
 
 
= − 
  
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( , ,a aai j k
  
). Les accélérations sont ensuite exprimées dans fℜ  à l’aide d’un algorithme 
développé par Vaslin et Dabonneville (2000) [326], qui utilise les composantes de g

 
dans ( ), ,a aai j kℜ     pour déterminer la matrice de passage ( ), ,f a aai j kRℜℜ     entre les bases 
( , ,a aai j k
  
) et ( , ,f ffi j k
  
). Cet algorithme est prévu pour fonctionner dans le cas 
simplifié d’un déplacement sur un plan et nécessite d’immobiliser le FRET-1 pendant 
trois secondes au début et à la fin de chaque enregistrement. En effet, puisque 
l’accéléromètre mesure à la fois les accélérations de aO  dans ℜ  et l’accélération 
gravitationnelle ( g

), les données mesurées ne sont pas directement exploitables. Pour 
retirer l’influence de g

 sur les trois axes, les valeurs moyennes mesurées des 
composantes de cette accélération pendant les trois premières secondes 
d’immobilisation sur chacun des trois axes sont soustraites des accélérations mesurées 
au cours du déplacement. Cependant, comme le sol n’est jamais parfaitement plat, 
l’orientation de l’accéléromètre varie légèrement et une partie de g

 apparaît alors à 
nouveau sur les accélérations mesurées pendant le déplacement. Ainsi, à la fin du 
déplacement, la vitesse de aO , calculée par intégration des accélérations de aO  dans le 
temps, n’est pas nulle aors que le FRET-1 est immobile. Cette vitesse de fin de 
déplacement est alors utilisée pour calculer l’accélération moyenne due à gravité 
pendant le déplacement. Cette valeur est alors soustraite aux accélérations mesurées 
pour obtenir l’accélération réelle de aO  dans ℜ . 
1.1.3.2.2. Paramètres mesurés 
L’accéléromètre permet de mesurer l’accélération dans ( ), ,f ffi j kℜ     du point aO  
dont la position dans fℜ  est donnée à l’Annexe 4 (cf. p. 352). En appliquant la loi de 
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composition des accélérations et en faisant intervenir le référentiel fℜ , l’accéléromètre 
mesure généralement : 
(110) 
Cependant, dans le cas particulier d’un déplacement rectiligne, /fℜ ℜΩ

 est nulle et 
l’accélération mesurée par l’accéléromètre est alors égale à l’accélération de fO  dans 
ℜ ( ), ,f ffi j k    : 
(111) 
1.1.4. Système d’acquisition des données 
Le FRET-1 est équipé d’un système sans fil d’acquisition des données, développé 
au sein du L.I.M.O.S. [82,84,85], et qui le rend complètement autonome. Ce système 
comprend un boitier de connexion fixé sous le siège du FRET-1 et contenant les 
batteries qui alimentent l’ensemble des capteurs en courant continu de ± 5 V. Ce boitier 
contient également un bornier électronique qui permet de connecter les 23 voies des 
capteurs (6 voies pour chacun des trois dynamomètres, 3 voies pour l’accéléromètre et 1 
voie pour chacun des deux capteurs potentiométriques) au système d’acquisition des 
données. 
L’acquisition et la transmission des données s’effectuent via un mini-ordinateur 
portable (TC1100, Hewlett-Packard, USA) fixé au dessus du boitier de connexion. Les 
signaux analogiques produits par les capteurs sont convertis en valeurs numériques à 
l’aide d’une carte de conversion analogique/numérique 16 bits (DAQCard-6036E, 
National Instruments, USA) et sont temporairement enregistrées sur le mini-ordinateur 
/ /O Oa fa aℜ ℜ=
 
( )/ / // / fO O f fa f f a f ada a O O O Odtℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜ ℜ Ω= + ∧ +Ω ∧ Ω ∧

     
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embarqué. Les données sont ensuite transmises en temps quasi-réel à l’aide des 
protocoles de transmission sans fil IEEE 802.11b et TCP/IP jusqu’à un ordinateur 
distant (M5200N, ASUS, Taiwan) sur lequel elles sont enregistrées. L’acquisition est 
pilotée par le second ordinateur à l’aide du logiciel LabVIEW® 5.1 (National 
Instrument, USA). 
Les données sont enregistrées dans un fichier texte contenant les données brutes 
des capteurs, exprimées en millivolts. Le traitement de ces données, notamment la 
conversion en unités internationales, est ensuite réalisé à l’aide de routines 
informatiques écrites avec un logiciel libre de développement scientifique (Scilab 4.1, 
INRIA, France). 
1.2. Système optoélectronique 
1.2.1. Principe de fonctionnement 
Les systèmes optoélectroniques d’analyse du mouvement permettent de calculer les 
positions 3D de marqueurs réfléchissants (marqueurs passifs) à partir de la mesure de 
leurs coordonnées 2D dans les plans d’au moins deux caméras vidéographique à l’aide 
de la technique de la transformation linéaire directe (DLT) [1]. 
Ces systèmes sont généralement constitués de plusieurs caméras vidéo numériques, 
chacune étant équipée d’une grille de capteurs CCD et d’un filtre numérique qui permet 
de réaliser un seuillage des signaux de manière à ne laisser passer qu’une partie 
spécifique du spectre de la lumière (infrarouge). Les caméras sont également équipées 
d’une source de lumière infrarouge qui est émise vers la scène et réfléchie par les 
marqueurs en forme de petites sphères de 20 mm de diamètre recouvertes d’un adhésif 
réfléchissant (Scotchlite ®). Les caméras enregistrent donc les taches lumineuses 
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correspondant aux réflexions des différents marqueurs dont les coordonnées sont 
ensuite calculées par l’isobarycentre de chaque tache. 
Les avantages de ces systèmes sont leur grande rapidité de traitement et leur grande 
précision de mesure [28]. Cependant, ils sont également très sensibles à la lumière 
réfléchie par d’autres surfaces que les marqueurs, telles que des pièces métalliques, ou 
en provenance d’autres sources lumineuses (le soleil, par exemple). Par ailleurs, ces 
systèmes sont sensibles au masquage temporaire de certains marqueurs (exemple : par 
un membre) dans le champ d’une ou plusieurs caméras, qui se traduit par des 
trajectoires irrégulières, voire interrompues lorsque ces marqueurs ne sont plus visibles 
par au moins deux caméras. Le suivi des trajectoires est également sensible à la 
proximité de plusieurs marqueurs dont les trajectoires peuvent alors être inversées au 
cours du mouvement. Ces inconvénients impliquent une vérification manuelle des 
trajectoires, un lissage des données, ainsi qu’une interpolation dans le cas de l’occlusion 
temporaire d’un marqueur. 
1.2.2. Description du système vidéographique utilisé 
L’analyse cinématique 3D a été réalisée avec le système optoélectronique Eagle 
Digital RealTime (Motion Analysis, USA) du L.B.M.C.20. Ce système était composé de 
six caméras numériques qui offraient une résolution de 1,3 million de pixels (1280 × 
1024 pixels) pour une fréquence d’échantillonnage pouvant aller jusqu’à 500 Hz avec 
cette résolution. La calibration, décrite au paragraphe suivant, et l’acquisition ont été 
réalisées à l’aide du logiciel EVaRT (Motion Analysis, USA). 
                                                 
20
 Laboratoire de Biomécanique et de Mécanique des Chocs, UMR-T 9406 INRETS/Université Claude 
Bernard – Lyon I. 
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1.2.3. Etalonnage du volume d’analyse 
Cette étape permet au système optoélectronique de déterminer les paramètres de 
chaque caméra nécessaires au calcul des coordonnées 3D des marqueurs. Elle comporte 
deux phases : 
• Tout d’abord, le système enregistre les positions de marqueurs fixés sur un 
objet statique, de forme et de dimensions connues. Cette phase permet de définir 
le référentiel dans lequel sont calculées les coordonnées des marqueurs, ainsi 
qu’une première approximation des paramètres de la DLT. 
• La seconde phase, plus fastidieuse, consiste à balayer le champ des caméras à 
l’aide d’une barre-étalon équipée de marqueurs dont l’espacement est connu. 
Cette étape permet d’affiner et d’homogénéiser les paramètres de la DLT dans 
l’ensemble de l’espace d’analyse, et de déterminer la précision des mesures. En 
outre, le système EVaRT présente l’avantage de visualiser en temps réel le 
passage de la barre-étalon et de repérer les zones où la densité des mesures est 
insuffisante, permettant ainsi d’améliorer l’homogénéité de la calibration. 
Pour cette étude, le champ de calibration devait être le plus long possible de façon 
à enregistrer au moins un cycle complet de propulsion sur le terrain, soit environ 2 à 3 
mètres en fonction de la vitesse de propulsion, ainsi qu’une hauteur allant du sol 
jusqu’au vertex de la tête, soit environ 1,50 mètre. 
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1.2.4. Traitement des données 
Les données enregistrées par le système optoélectronique n’étaient cependant pas 
directement exploitables et plusieurs étapes de traitement ont ensuite été nécessaires, 
généralement regroupées sous le nom de « tracking » : 
• La première étape a consisté à identifier, sur une image, tous les marqueurs de 
la scène. Cette étape, nommée « labelling », permet d’affecter un nom à chaque 
marqueur. 
• La deuxième étape a consisté à vérifier qu’il n’existait pas d’inversion entre les 
trajectoires de marqueurs proches. Cette inversion était repérée par une 
discontinuité dans la trajectoire temporelle d’au moins une des coordonnées du 
marqueur et elle était corrigée en réaffectant la bonne trajectoire au marqueur 
considéré. 
• La troisième étape était nécessaire lorsque la trajectoire d’un marqueur était 
perdue au cours de la séquence. Dans ce cas, ses coordonnées étaient interpolées 
à l’aide d’une spline cubique ou reconstruites à partir des coordonnées de deux 
autres marqueurs dont les distances étaient invariantes, comme les marqueurs du 
FRM, par exemple. 
• Enfin, la dernière étape a consisté à lisser les trajectoires de tous les marqueurs 
à l’aide d’une fonction spécifique du logiciel. 
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2. Méthodes 
2.1. Modélisation inertielle 
Pour calculer les paramètres énergétiques à partir de données cinématiques, il était 
nécessaire de connaître les paramètres inertiels du FRET-1 et du Sujet. Ainsi, les 
masses, centres de masses et tenseurs d’inertie des différents solides et segments ont été 
estimés à partir de modèles inertiels décrits dans les paragraphes qui suivent. 
2.1.1. Le FRET-1 
Pour caractériser les paramètres inertiels du FRET-1, celui-ci a été modélisé en 
éléments de formes géométriques simples (parallépipèdes, cylindres et tores) dont la 
masse, le centre de masse et les six composantes du tenseur d’inertie étaient facilement 
accessibles. Ce modèle est détaillé à l’Annexe 5 (cf. p. 353) et ses résultats sont 
synthétisés dans le Tableau 6. 
Par ailleurs, comme il a été nécessaire d’ôter le dossier du FRET-1 pour que les 
marqueurs positionnés sur le dos du Sujet soient visibles par les caméras (cf. §  2.2.2), 
les propriétés inertielles de l’ensemble {châssis + siège} et du FRET-1 ont été 
recalculées et sont répertoriées dans le Tableau 7. 
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Masse 
(kg) 
Centre de masse 
(m) Tenseur d’inertie (kg.m
2) 
Ensemble 
{châssis + 
siège} 
29,87 
0, 166
0, 089
0
fℜ
 
 
 
 
 
 
4
1, 241 0, 370 0, 002
0, 370 1, 782 0
0, 002 0 1, 943 G f∈ℜ
− 
 
− 
  
 
Roue arrière 
gauche 3,79 
0
0
0, 305
fℜ
 
 
 
 
− 
 
2
0, 111 0 0
0 0, 111 0
0 0 0, 160 G G f∈ℜ
 
 
 
  
 
Roue arrière 
droite 3,79 
0
0
0, 305
fℜ
 
 
 
 
 
 
2
0, 111 0 0
0 0, 111 0
0 0 0, 160 G D f∈ℜ
 
 
 
  
 
Roulette avant 
gauche 0,32 
1
0
0
0
Gℜ
 
 
 
 
 
 
1 1
0, 0004 0 0
0 0, 0004 0
0 0 0, 0008 G G G∈ℜ
 
 
 
  
 
Roulette avant 
droite 0,32 
1
0
0
0
Dℜ
 
 
 
 
 
 
1 1
0, 0004 0 0
0 0, 0004 0
0 0 0, 0008 G D D∈ℜ
 
 
 
  
 
Fourchette 
avant gauche 0,49 
3
0, 049
0, 047
0
Gℜ
− 
 
− 
 
 
 
3 3
0, 001 0 0
0 0 0
0 0 0, 001 G G G∈ℜ
 
 
 
  
 
Fourchette 
avant droite 0,49 
3
0, 049
0, 047
0
Dℜ
− 
 
− 
 
 
 
3 3
0, 001 0 0
0 0 0
0 0 0, 001 G D D∈ℜ
 
 
 
  
 
FRET-1 39,07 
0, 141
0, 060
0
fℜ
 
 
 
 
 
 / 
Tableau 6 : Propriétés inertielles des différents éléments du FRET-1.  
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Masse 
(kg) 
Centre de masse 
(m) Tenseur d’inertie (kg.m
2) 
Ensemble 
{châssis + 
siège} 
28,72 
0, 174
0, 077
0
fℜ
 
 
 
 
 
 
4
1, 111 0, 293 0, 002
0, 293 1, 714 0
0, 002 0 1, 773 G f∈ℜ
− 
 
− 
  
 
FRET-1 37,92 
0, 142
0, 048
0
fℜ
 
 
 
 
 
 / 
Tableau 7 : Propriétés inertielles de l’ensemble {châssis + siège} et du FRET-1 sans le 
dossier 
2.1.2. Le Sujet 
Pour déterminer les paramètres inertiels segmentaires (PIS) du Sujet, il a été 
nécessaire d’utiliser un modèle anthropométrique qui assimile le corps humain à une 
chaîne de solides poly-articulés. Une analyse bibliographique (détaillée à l’Annexe 6, p. 
361) a permis de mettre en avant que, quel que soit le type de modèle anthropométrique 
utilisé (modèle proportionnel, modèle géométrique ou modèle volumique), il existe 
toujours des hypothèses par rapport à la densité segmentaire. Par ailleurs, la plupart des 
modèles proportionnels expriment les coordonnées des centres de masse segmentaires 
uniquement suivant les axes longitudinaux et seuls les moments principaux d’inertie 
sont présentés, considérant ainsi que les produits d’inertie sont nuls. Les modèles 
géométriques les plus simples présentent quant à eux l’inconvénient d’exprimer les PIS 
dans le référentiel du solide et non dans le référentiel du segment, ce qui pose des 
problèmes pour associer les paramètres cinématiques mesurés dans le référentiel du 
segment. 
Aussi, pour répondre aux besoins de cette étude, il a été choisi d’utiliser le modèle 
anthropométrique de Dumas et al. (2007a,b,c) [112, 113, 114] qui définit le Sujet comme 
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un ensemble de seize solides poly-articulés, de densité identique et égale à 1000 kg/m3, 
et qui sont : les deux pieds, les deux jambes, les deux cuisses, le pelvis, le tronc, 
constitué d’une partie abdominale et d’une partie thoracique, les deux bras, les deux 
avant-bras et les deux mains. 
Les avantages de ce modèle sont de : 
• Exprimer les PIS dans les référentiels segmentaires normalisés de l’ISB [349,350] ; 
• Fournir les coordonnées 3-D des centres de masse segmentaires ; 
• Fournir les six composantes du tenseur d’inertie, à savoir les trois moments 
principaux et les trois produits ; 
• Segmenter le tronc en deux parties, définies dans un article non publié [114]. 
 
Les différents référentiels des segments du Sujet sont définis à l’Annexe 7 (cf. p. 
367) présentés sur la Figure 30 : 
• PVℜ  est le référentiel du pelvis ; 
• CU Gℜ  et CU Dℜ  sont les référentiels des cuisses gauche et droite, 
respectivement ; 
• JA Gℜ  et JA Dℜ  sont les référentiels des jambes gauche et droite, 
respectivement ; 
• PI Gℜ  et PI Dℜ  sont les référentiels des pieds gauche et droit, respectivement ; 
• ABℜ  et THℜ  sont les référentiels des parties abdominales et thoraciques du 
tronc, respectivement ; 
• TCℜ  est le référentiel de l’ensemble {tête et cou} 
• BR Gℜ  et BR Dℜ  sont les référentiels des bras gauche et droit, respectivement ; 
• AVB Gℜ  et AVB Dℜ  sont les référentiels des avant-bras gauche et droit, 
respectivement ; 
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• Et MA Gℜ  et MA Dℜ  sont les référentiels des mains gauche et droite, 
respectivement. 
 
Figure 30 : Schéma des référentiels segmentaires du Sujet avec les axes 
antéropostérieurs (x) en bleu, les axes longitudinaux (y) en rouge et les axes 
transversaux (z) en vert. 
PVℜ
PI GℜPI D
ℜ
JA Dℜ JAGℜ
BR Dℜ BRGℜ
AVBGℜ
AVB Dℜ
CU Dℜ CU Gℜ
MAGℜMA Dℜ
ABℜ
THℜ TCℜ
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2.2. Protocole expérimental 
2.2.1. Précautions expérimentales 
2.2.1.1. FRET-1 
Les caractéristiques des capteurs du FRET-1 et les modalités de traitement des 
données mesurées ont imposé plusieurs précautions expérimentales : 
• Une immobilisation de trois secondes au début et à la fin de chaque acquisition 
était nécessaire afin de soustraire l’influence de la gravité sur les signaux mesurés 
par l’accéléromètre ; 
• Le traitement des données des roues dynamométriques nécessitait un 
déplacement sur un plan afin de soustraire l’influence du poids des mains 
courantes des signaux mesurés par les dynamomètres ; 
• Pour simplifier les calculs de la cinématique du FRET-1, il était nécessaire de 
respecter la condition de roulement sans glissement et donc d’effectuer les 
déplacements sur une surface suffisamment adhérente afin que le Sujet n’ait pas 
besoin de modifier sa technique de propulsion pour maintenir cette condition de 
roulement ; 
• Un déplacement rectiligne permettait d’utiliser les mesures de l’accéléromètre 
pour connaître directement l’accélération de l’origine du référentiel du FRET-1. 
Cette dernière condition, qui n’avait cependant pas un caractère obligatoire, 
permettait de simplifier le modèle inertiel du FRET-1, puisque les fourchettes avant 
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restaient alors alignées avec l’axe antéropostérieure du FRM ( 3 3G D fi i i= =
  
) ; les 
roulettes avant ne tournaient alors qu’autour de leurs axes de rotation respectifs ( 3Gz  et 
3Dz ), dont les vecteurs unitaires 3Gk

 et 3Dk

, respectivement, étaient ainsi tous deux 
égaux à fk

. Par conséquent, les centres de masse de tous les éléments du FRET-1 
étaient immobiles dans fℜ , et les coordonnées du centre de masse du FRET-1 étaient 
alors constantes dans fℜ . 
Pour toutes ces raisons, il a été choisi de limiter l’étude à la locomotion en ligne 
droite, sur le plat, et sur une surface présentant une bonne adhérence. 
2.2.1.2. Système optoélectronique 
Le système vidéographique permettait de calibrer un espace fixe dans ℜ  mais de 
volume limité. L’analyse d’un cycle complet de propulsion à allure modérée, débutant 
par une phase de poussée et se terminant par une phase de roue libre, nécessitait un 
volume de calibration d’une longueur d’environ deux mètres. De plus, pour que le cycle 
mesuré ne corresponde pas à une mise en mouvement ou un freinage, il était nécessaire 
que le Sujet puisse réaliser au moins deux à trois cycles de propulsion (soit environ trois 
mètres) avant le cycle mesuré, ainsi qu’un à deux cycles après (soit environ deux 
mètres). Aussi, une longueur minimale de déplacement de sept mètres était nécessaire à 
cette expérimentation. 
2.2.1.3. Acquisition et synchronisation des données 
La fréquence d’acquisition du FRET-1 a été choisie à 500 Hz et celle du système 
optoélectronique à 100 Hz avec une vitesse d’obturation de 1/1000ème de seconde.  
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La synchronisation entre le FRET-1 et le système optoélectronique a été réalisée 
manuellement, à l’aide d’un maillet en caoutchouc équipé d’un marqueur réfléchissant 
avec lequel un assistant donnait un petit choc sur la main courante gauche du FRET-1, 
dans la zone calibrée du système optoélectronique. Ainsi, pour le système 
optoélectronique, l’instant de synchronisation correspondait à l’instant où la vitesse 
transversale du marqueur du maillet, exprimée dans la base de fℜ , devenait nulle avant 
de changer de sens. Pour le FRET-1, l’instant de synchronisation a été déterminé par le 
pic de force mesuré par le dynamomètre de la main courante gauche. 
En tenant compte des précautions nécessaires à l’exploitation des données du 
FRET-1 et du mode de synchronisation pour chaque acquisition, le mode opératoire 
était le suivant : 
1. Le sujet assis sur le FRET-1 était placé au milieu de la zone calibrée des 
caméras et attendait immobile sans toucher aux mains courantes ; 
2. Les acquisitions des deux systèmes étaient démarrées ; 
3. L’assistant venait frapper la main courante gauche avec le maillet dont le 
marqueur était visible par les caméras ; 
4. L’assistant emmenait le sujet assis sur le FRET-1 quelques mètres en retrait 
de la zone calibrée puis s’écartait du sujet pour ne plus toucher au FRET-1 ; 
5. Le sujet marquait un temps d’immobilisation de trois secondes sans toucher 
aux mains courantes ; 
6. Le sujet réalisait un déplacement rectiligne d’environ sept mètres en 
traversant la zone calibrée puis s’arrêtait quelques mètres plus loin ; 
7. Le sujet marquait un nouveau temps d’immobilisation de trois secondes 
sans toucher aux mains courantes ; 
8. Les acquisitions du système optoélectronique et du FRET-1 étaient arrêtées. 
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2.2.2. Mise en place du modèle anthropométrique du Sujet 
Pour calculer l’orientation des seize référentiels du Sujet, cinquante quatre 
marqueurs ont été collés sur la peau (Tableau 8, Figure 31) au niveau de points 
anatomiques remarquables. Ces marqueurs étaient directement utiles à la construction 
des référentiels segmentaires, ou destinés à faciliter le traitement. Ces derniers 
marqueurs techniques permettent de faciliter l’étape de « labelling » lorsque des 
marqueurs étaient proches, comme les processus styloïdes du radius et de l’ulna, par 
exemple, ou d’interpoler des coordonnées de marqueurs peu visibles pendant la 
propulsion, comme les épines iliaques antérosupérieures, qui ont nécessité de placer des 
marqueurs supplémentaires sur les crêtes iliaques, par exemple. 
 
Segment N° Dénomination 
1 Vertex de la tête 
2 Tempe gauche 
3 Tempe droite Tête et cou 
4 7ème vertèbre cervicale (C7) 
5 Manubrium sternal 
6 Processus xiphoïde 
7 8ème vertèbre thoracique (T8) Tronc 
8 12ème vertèbre thoracique (T12) 
9 Epine iliaque antérosupérieure (EIAS) gauche 
10 Epine iliaque antérosupérieure (EIAS) droite 
11 Epine iliaque postéro-supérieure (EIPS) gauche 
12 Epine iliaque postéro-supérieure (EIPS) droite 
13 Crête iliaque gauche (marqueur technique) 
Pelvis 
14 Crête iliaque droite (marqueur technique) 
15 Angle de l’acromion gauche 
16 Processus acromio-claviculaire gauche 
17 Acromion gauche (marqueur technique) 
18 Crête du tubercule majeur gauche, V deltoïdien gauche 
(marqueur technique) 
19 Trigone de la scapula gauche 
Epaule gauche 
20 Angle inférieur de la scapula gauche 
Tableau 8 : Numérotation et localisation des marqueurs collés sur le Sujet. 
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Segment N° Dénomination 
21 Angle de l’acromion droit 
22 Processus acromio-claviculaire droit 
23 Acromion droit (marqueur technique) 
24 Crête du tubercule majeur droit, V deltoïdien droit 
(marqueur technique) 
25 Trigone de la scapula droite 
Epaule droite 
26 Angle inférieur de la scapula droite 
27 Epicondyle médial de l’humérus gauche Bras gauche 28 Epicondyle latéral de l’humérus gauche 
29 Epicondyle médial de l’humérus droit Bras droit 30 Epicondyle latéral de l’humérus droit 
31 Processus styloïde de l’ulna gauche 
32 Processus styloïde du radius gauche Avant-bras gauche 
33 Bord latéral du radius gauche (marqueur technique) 
34 Processus styloïde de l’ulna droit 
35 Processus styloïde du radius droit Avant-bras droit 
36 Bord latéral du radius droit (marqueur technique) 
37 Tête du 2ème métacarpien gauche Main gauche 38 Tête du 5ème métacarpien gauche 
39 Tête du 2ème métacarpien droit Main droite 40 Tête du 5ème métacarpien droit 
41 Grand trochanter gauche 
42 Epicondyle médial du fémur gauche Cuisse gauche 
43 Epicondyle latéral du fémur gauche 
44 Grand trochanter droit 
45 Epicondyle médial du fémur droit Cuisse droite 
46 Epicondyle latéral du fémur droit 
47 Malléole médiale gauche Jambe gauche 48 Malléole latérale gauche 
49 Malléole médiale droite Jambe droite 50 Malléole latérale droite 
51 Tête du 1er métatarsien gauche Pied gauche 52 Tête du 5ème métatarsien gauche 
53 Tête du 1er métatarsien droit Pied droit 54 Tête du 5ème métatarsien droit 
Tableau 8 : Numérotation et localisation des marqueurs collés sur le Sujet. 
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Figure 31 : Numérotation et localisation des marqueurs du Sujet. 
 
Pour calculer les centres articulaires, il a été choisi d’utiliser une méthode 
prédictive plutôt que la méthode fonctionnelle recommandée par Wu et al., (2002) [349] 
et particulièrement indiquée pour la détermination des centres articulaires de la hanche 
et de l’épaule, lors des études en dynamique inverse. En effet, comme notre objectif 
n’était pas de calculer les efforts articulaires, mais les vitesses des segments, la méthode 
prédictive ne posait pas de problèmes particuliers et était plus simple à mettre en place. 
 
1 1 
3 2 
2 
1 
3 2 
4 4 
5 
6 
5 
6 7 
8 7 
8 
9 10 9 
13 14 13 
13 14 
11 11 12 
18 18 20 
19 
17 16 16 17 
15
17
21 
23 
23 22 
24 
24 
25 
26 
27 
28 28 
29 
30 30 29 
27 
28 
34 
35 
36 
31 
33 
32 
33 
32 
31 
36 
35 
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41 44 
42 
43 
45 
46 
41 
43 
41 44 
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42 45 
50 48 
49 47 
54 52 
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48 52 48 
47 
50 
49 
39 
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Les centres articulaires ont donc été calculés comme suit : 
• Les centres articulaires lombaires et des hanches ont été calculés à partir des 
coordonnées des marqueurs des épines iliaques antérosupérieures et 
postérosupérieures (marqueurs 9, 10, 11 et 12) à l’aide de relations 
mathématiques utilisant les résultats de régressions statistiques réalisées par Reed 
et al. (1999) [251] et rapportées par Dumas et al., (2007a) [112]. 
• Le centre articulaire thoracique a été calculé à partir des coordonnées de C7, du 
manubrium sternal, de T8 et de T12 (marqueurs 4, 5, 7 et 8) en utilisant 
l’appendice de R. Dumas (2007c) [114]. 
• Les centres articulaires cervical et des épaules gauche et droite ont été calculés à 
partir des résultats des régressions statistiques proposées par Reed et al. (1999) 
[251] et basées sur les positions du manubrium, de la 7ème cervicale et des 
acromions gauche et droit (marqueurs 4, 5 17 et 23). 
• Les centres articulaires des coudes ont été calculés au milieu des épicondyles 
médiaux et latéraux des humérus (marqueurs 27 et 28 pour le coude gauche et 29 
et 30 pour le coude droit). 
• Les centres articulaires des poignets ont été calculés au milieu des processus 
styloïdes de l’ulna et du radius (marqueurs 31 et 32 pour le poignet gauche et 34 
et 35 pour le poignet droit). 
• Les centres articulaires des genoux ont été calculés au milieu des épicondyles 
médiaux et latéraux des fémurs (marqueurs 42 et 43 pour le genou gauche et 45 
et 46 pour le genou droit). Pour définir les axes antéropostérieurs ( JAGx  et JADx ) 
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des référentiels des jambes JAGℜ  et JADℜ , respectivement, les épicondyles 
latéraux ont été utilisés à la place des têtes fibulaires. Cependant, cette variante 
ne devait pas avoir d’importance majeure puisque les jambes étaient censées 
rester immobiles dans fℜ . 
• Enfin, les centres articulaires des chevilles ont été calculés au milieu des 
malléoles médiales et latérales (marqueurs 47 et 48 pour la cheville gauche et 49 
et 50 pour la cheville droite). Cependant, pour définir les axes PI Gx  et PI Gy  du 
référentiel du pied gauche ( PIGℜ ) d’une part, et PI Dx  et PI Dy  du référentiel du 
pied droit ( PIDℜ ) d’autre part, il était nécessaire de connaître les positions des 
calcanéums qui ne pouvaient pas être mesurés car ils étaient cachés par le châssis 
du FRET-1. Aussi, ces positions ont été reconstruites à partir d’une régression sur 
les données de McConville et al. (1980) [218], rapportées par Dumas et al. 
(2007a) [112], en utilisant les marqueurs des malléoles latérales et des 2ème et 5ème 
métatarsiens (marqueurs 47, 48, 51 et 52 pour le pied gauche et 49, 50, 53 et 54 
pour le pied droit). 
 
Pour étudier les mouvements du Sujet par rapport au FRM, cinq marqueurs 
supplémentaires ont été fixés sur le FRET-1 (Figure 32 et Tableau 9) et ont permis de 
définir le référentiel fℜ  dans ℜ  (cf. Annexe 8, p.374). 
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Figure 32 : Numérotation et localisation des marqueurs du FRET-1. 
 
N° Dénomination 
55 Partie supérieure droite du dossier 
56 Partie supérieure gauche du dossier 
57 Partie inférieure droite du dossier 
58 Partie antérieure droite de l’assise 
59 Rayon roue arrière 
Tableau 9 : Numérotation et localisation des marqueurs du FRET-1. 
 
2.2.3. Expérimentations sur le terrain 
2.2.3.1. Choix du Sujet 
Pour réaliser cette étude, il était préférable que les caractéristiques 
anthropométriques du Sujet correspondent à celles de la population de référence du 
modèle anthropométrique retenu. Il a donc été choisi de faire appel à un jeune sujet 
valide de sexe masculin et de type caucasien (26 ans ; 1,75 m ; 64 kg) puisque que les 
PIS du modèle de Dumas et al. (2007a,b,c) [112, 113, 114] ont été établis sur une 
population de soldats américains du même type [218]. 
55 56 
57 
58 
59 
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Le fait que le Sujet soit valide et ne soit pas un utilisateur régulier de FRM ne 
posait pas de problème puisque l’objectif premier de cette étude était méthodologique. 
En effet, le modèle et la méthode nécessitent une validation expérimentale avant de 
pouvoir être utilisées, ultérieurement, avec d’autres personnes présentant divers 
handicaps. 
2.2.3.2. Nombre d’essais 
Dans le but de pouvoir présenter les résultats d’un cycle standard, il a été demandé 
au Sujet de réaliser dix déplacements à allure modérée, afin d’enregistrer tous les 
paramètres cinématiques et dynamiques de dix cycles complets de propulsion sur le 
terrain. 
Afin d’analyser l’influence des mouvements du Sujet sur les paramètres 
énergétiques, il a également été demandé au sujet de réaliser cinq déplacements à plus 
vive allure. Cependant, dans ce cas, il a été plus difficile d’enregistrer les paramètres 
cinématiques d’un cycle complet de propulsion sur le terrain. 
2.3. Simplification du modèle mécanique 
Les conditions spécifiques de la présente étude - d’un déplacement en ligne droite 
sur le plat et roulement sans glissement - ont permis de simplifier le modèle mécanique 
et de calculer d’autres paramètres mécaniques, comme les grandeurs des composantes 
normales des forces de réaction du sol, requises pour déterminer les résistances à 
l’avancement, par exemple. 
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2.3.1. Déplacement horizontal et rectiligne 
2.3.1.1. Vecteurs unitaires 
Lors d’un déplacement rectiligne, les bases des référentiels des fourchettes avant 
( 3Gℜ  et 3Dℜ ) et celles des référentiels associés aux quatre points de contact des roues 
sur le sol ( 1GIℜ , 1DIℜ , 2GIℜ  et 2DIℜ ) sont toutes égales à celle du FRET-1 ( fℜ ). 
Ainsi : 
(112) 
De plus, les vecteurs unitaires transversaux des quatre roues sont alors égaux fk

 : 
(113) 
Enfin, lors d’un déplacement horizontal, et tant que les quatre roues du FRET-1 
restent en contact avec le sol, le vecteur unitaire fj

 de fℜ  est égal au vecteur unitaire 
j

 de ℜ  qui définit la direction verticale : 
(114) 
2.3.1.2. Vecteurs positions 
Puisque les roues arrière du FRET-1 ne possèdent pas d’angles de carrossage et ni 
de pincement, les coordonnées des vecteurs joignant les points de contact 2GI  et 2DI  
aux centres des roues arrière 2GO  et 2DO , respectivement, et dont la norme représente le 
rayon des roues, sont égales entre elles aussi bien dans le référentiel terrestre que dans 
celui du FRET-1 : 
3 3 1 1 2 2
3 3 1 1 2 2
3 3 1 1 2 2
f G D I I I IG D G D
f G D I I I IG D G D
f G D I I I IG D G D
i i i i i i i
j j j j j j j
k k k k k k k
= = = = = =
= = = = = =
= = = = = =
      
      
      
1 1 2 2 3 3 1 1 2 2f G D G D G D I I I IG D G Dk k k k k k k k k k k= = = = = = = = = =
          
3 3 1 1 2 2f G D I I I IG D G Dj j j j j j j j= = = = = = =
       
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(115) 
 
Il en est de même pour les roulettes avant : 
(116) 
Où 1r  et 2r  sont les rayons des roulettes avant et des roues arrière, respectivement. 
 
2.3.1.3. Vitesses angulaires 
Les conditions d’un déplacement rectiligne et horizontal impliquent que la vitesse 
de rotation de fℜ  dans ℜ  soit nulle tout au long du déplacement : 
(117) 
Dans ces conditions, les vitesses de rotation des fourchettes avant sont également 
nulles dans fℜ  (et donc dans ℜ ) puisque les bases des référentiels fℜ , 3Gℜ  et 3Dℜ  
sont égales : 
(118) 
Les vitesses angulaires des roulettes avant dans fℜ  n’ont alors qu’une seule 
composante non nulle, suivant fk

 : les vitesses angulaires des quatre roues du FRET-1 
sont donc colinéaires. 
2 2 2 2 2 2
0 0
0 0
G G D D
f
I O I O r r
ℜ ℜ
   
   
= = =   
   
   
 
1 1 1 1 1 1
0 0
0 0
G G D D
f
I O I O r r
ℜ ℜ
   
   
= = =   
   
   
 
/ 0fℜ ℜΩ =
 
/ /3 3
/ /3 3
0
0
G f G
D f D
ℜ ℜ ℜ ℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ
Ω =Ω =
Ω =Ω =
  
  
  Matériels et Méthodes 
  171 
2.3.1.4. Vitesses de translation 
Puisque la vitesse de rotation du FRET-1 est nulle dans ℜ  (cf. eq. (117)), les 
vitesses de translation de tous les points fixes du châssis sont égales à la vitesse de 
l’origine fO  du référentiel du FRET-1 dans ℜ . Cette égalité s’applique notamment aux 
vitesses du centre de masse du système {châssis + siège}, des origines ( 2GO  et 2DO ) et 
des centres de masse ( 2GG  et 2DG ) des roues arrière gauche et droite, respectivement, et 
aux vitesses des pivots des fourchettes avant ( 3GO  et 3DO ) : 
(119) 
De plus, les vitesses de rotation des fourchettes avant étant nulles dans fℜ  (cf. eq. 
(118)), les vitesses de translation de leur centre de masse ( 3GG  et 3DG ) et celles des 
centres de masse des roulettes avant ( 1GO  et de 1DO ) sont également nulles dans fℜ . 
/ / / /3 3 1 1 0G G O OG f D f G f D fv v v vℜ ℜ ℜ ℜ= = = =
    
 
Par conséquent, les vitesses de translation dans ℜ  des centres de masse des 
fourchettes et des roulettes avant, elles aussi, sont égales à la vitesse de fO  : 
(120) 
Finalement, comme les vitesses de translation dans ℜ  des sept éléments du FRET-
1 sont toutes égales à la vitesse de fO , la vitesse du centre de masse fG  du FRET-1 est 
égale à la vitesse de fO  dans ℜ  : 
(121) 
/ / / / / / / /4 2 2 2 2 3 3G O O G G O O OG D G D G D fv v v v v v v vℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ= = = = = = =
       
/ / / / /3 3 1 1G G O O OG D G D fv v v v vℜ ℜ ℜ ℜ ℜ= = = =
    
/ /G Of fv vℜ ℜ=
 
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Et la vitesse de fG  dans fℜ  est donc nulle : 
(122) 
2.3.1.5. Paramètres dynamiques 
Comme les vecteurs unitaires j

 et fj

 sont égaux et verticaux, les poids de tous les 
solides du FRET-1 et des segments du Sujet sont distribués de la même façon dans 
fℜ et dans ℜ , à savoir uniquement suivant j

. Ainsi, par exemple, le poids du FRET-1 
dans fℜ  s’écrit : 
(123) 
Où g représente la norme de l’attraction gravitationnelle. 
2.3.2. Roulement sans glissement 
La condition de roulement sans glissement permet de relier la vitesse de rotation 
des roues à la vitesse de translation de leurs axes respectifs. Ainsi, les vitesses de 
translation des roulettes avant s’écrivent : 
// 11 1 1O GG G Gv I Oℜ ℜℜ =Ω ∧
  
 
// 11 1 1O DD D Dv I Oℜ ℜℜ =Ω ∧
  
 
Or, comme les vitesses linéaires des points 1GO  et 1DO  dans ℜ  sont égales, de 
même que les vecteurs 1 1G GI O

 et 1 1D DI O

, les vitesses de rotation des deux roulettes 
avant sont donc égales entre elles dans fℜ  et dans ℜ  : 
(124) 
/ 0G f fv ℜ =
 
0 0
0 0
frm
f
P m g m gf f
ℜ ℜ
   
   
   = − = −
   
   
   

/ / / /1 1 1 1G f D f G Dℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜΩ =Ω =Ω =Ω
   
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Suivant le même raisonnement, il advient que les vitesses de rotation des deux 
roues arrière sont égales entre elles dans fℜ  et dans ℜ  : 
(125) 
Pour déterminer les composantes de ces vitesses, il suffit de calculer, par exemple :  
// 11 1 1 1
/11
0 0
0
0
x
O GG G G y
zz GO G
v
v I O v r
v ω
ℜ ℜℜ
ℜℜ ℜ∈ℜ
     
     
=Ω ∧ ⇔ = ∧     
         
  
 
Ainsi, dansℜ , seule la composante antéropostérieure de cette vitesse n’est pas 
nulle : 
(126) 
A l’aide de cette expression, il est ensuite possible de calculer les vitesses 
angulaires des roulettes avant gauche ( /1Gℜ ℜΩ

) et droite ( /1Dℜ ℜΩ

) : 
(127) 
(128) 
Ainsi que celles des roues arrière gauche ( /2Gℜ ℜΩ

) et droite ( /2Dℜ ℜΩ

) :  
(129) 
(130) 
/ / / /2 2 2 2G f D f G Dℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜΩ =Ω =Ω =Ω
   
( )/ 1 /1 1xO zG Gv r ω= −ℜ ℜ ℜ
/1/ /1 1
1
0 ; 0 ; xO GG G f
v
r
ℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ
 
Ω =Ω = − 
 
 
 
/1/ /1 1
1
0 ; 0 ; xO DD D f
v
r
ℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ
 
Ω =Ω = − 
 
 
 
/2/ /2 2
2
0 ; 0 ; xO GG G f
v
r
ℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ
 
Ω =Ω = − 
 
 
 
/2/ /2 2
2
0 ; 0 ; xO DD D f
v
r
ℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ
 
Ω =Ω = − 
 
 
 
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Enfin, parce que les potentiomètres angulaires du FRET-1 permettent de calculer 
les vitesses de rotation des roues arrière dans fℜ  ( /2G fℜ ℜΩ

 et /2D fℜ ℜΩ

), il est 
intéressant d’écrire : 
(131) 
2.4. Application du modèle mécanique 
2.4.1. Système vidéographique 
2.4.1.1. Paramètres cinématiques 
Le système vidéographique a permis de mesurer, dans l’espace, les positions des 
marqueurs réfléchissants placés sur le Sujet et sur le FRET-1, qui ont servi à définir les 
vecteurs unitaires des référentiels segmentaires ( Sjℜ ) et de fℜ  dans ℜ . Les 
composantes des vecteurs unitaires des référentiels Sjℜ  dans ℜ  ont ensuite été 
regroupés avec la position de l’origine jO  de Sjℜ , dans des matrices homogènes 4×4, 
proposées par Legnani et al. (1996) [199] à partir des travaux antérieurs de Denavit et 
Hartenberg (1955) [100] : 
 
(132) 
Dont la dernière ligne permet simplement de faciliter les produits matriciels. 
2 2/ / / /1 1 2 2
1 1
G f D f G f D f
r r
r r
ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜΩ =Ω = Ω = Ω
   
0 0 0 1
x y z OSj Sj Sj j
x y z OSj Sj Sj j
Sj
x y z OSj Sj Sj j
x x x x
y y y y
M
z z z z
ℜ
ℜ
 
 
 
 =
 
 
 
 
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Les coordonnées des centres de masse segmentaires ( jG ), connues dans Sjℜ  à 
partir du modèle anthropométrique du Sujet, pouvaient alors être exprimées dans ℜ  en 
multipliant la matrice de position par les coordonnées homogènes de jG  dans Sjℜ  : 
(133) 
C’est-à-dire : 
(134) 
 
La position du centre de masse global du Sujet était ensuite calculée par le 
barycentre des positions de ses seize centres de masses segmentaires, pondérées par 
leurs masses respectives : 
(135) 
 
La vitesse du centre de masse global du Sujet était enfin obtenue en dérivant son 
vecteur position par rapport au temps : 
(136) 
 
Pour déterminer les vitesses des segments dans ℜ , les différentes matrices 
homogènes de position des segments (
j SjGM
ℜ
∈ℜ ) ont été centrées sur les centres de 
masses segmentaires iG  et s’écrivaient ainsi : 
( ) ( )j jSj SjG M Gℜℜℜ ℜ=
0 0 0 11 1
x y z OG GSj Sj Sj jj j
x y z OG GSj Sj Sj jj j
x y z OG GSj Sj Sj jj j
Sj
x x x xx x
y y y yy y
z z z zz z
ℜ ℜ
    
    
    
    =
    
    
        
( )16
1
16
1
j j
j
s
j
j
m OG
OG
m
=
=
=
∑
∑


/
s
Gs
dOG
v dtℜ
ℜ
 
= 
 
 


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(137) 
La dérivation de cette matrice par rapport au temps a permis de calculer les six 
composantes des torseurs cinématiques (Doriot et Chèze, 2004) [108] des seize segments 
du Sujet. Les matrices de vitesses se présentaient alors sous la forme suivante : 
 
(138) 
 
 
2.4.1.2. Grandeurs énergétiques 
Pour calculer l’énergie cinétique de chaque segment du Sujet, la masse et le tenseur 
d’inertie ont été déterminés à partir des relations fournies par le modèle 
anthropométrique de Dumas et al., (2007,a,b,c) [112, 113,114]. L’énergie cinétique totale 
du Sujet a été calculée en additionnant les énergies cinétiques des 16 segments du Sujet 
( 16sn = ) à l’aide de l’expression (83) du modèle mécanique. 
{ } ( )16 162 * *1 1 / //2 2
1 1
Sujet j f j fGc j jjj j
E m v Jℜ ℜ ℜ ℜℜ
= =
= + Ω ⋅ Ω∑ ∑
  
 
L’énergie cinétique totale du Sujet a ensuite été décomposée à l’aide des 
expressions (87) et (88) du modèle mécanique (cf. p. 130) de façon à faire apparaître 
l’énergie cinétique de son centre de masse ( Sujet
c ExtE ) et l’énergie cinétique de 
gesticulation de ses segments ( Sujet
c GesE ) : 
0 0 0 1
x y z GSj Sj Sj j
x y z GSj Sj Sj j
G j Sj
x y z GSj Sj Sj j
x x x x
y y y y
M
z z z z
ℜ
∈ℜ
 
 
 
 =
 
 
 
 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
// /
/ / /
// /
0
0
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0 0 0 1
xGz y jSj Sj
yGz x jSj Sj
G j Sj
zGy x jSj Sj
v
v
V
v
ω ω
ω ω
ω ω
ℜℜ ℜ ℜ ℜ
ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ
∈ℜ
ℜℜ ℜ ℜ ℜ
− 
 
 
−
 
=  
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 
 
 
  Matériels et Méthodes 
  177 
{ } 21 /2Sujet Gsc Ext sE m v ℜ=

 
{ }
16 162
* **1 1 / //2 2
1 1
Sujet G j f j fj ScGes j j
j j
E m v Jℜ ℜ ℜ ℜℜ
= =
= + Ω ⋅ Ω∑ ∑
  
 
2.4.2. FRET-1  
Pour accéder à la puissance mécanique des efforts externes au système {Sujet + 
FRM}, il était nécessaire de déterminer la puissance mécanique des résistances au 
roulement. La méthode a été développée pour être utilisée à partir des seules données du 
FRET-1, ce qui permet d’envisager son application lors de déplacement sur une distance 
beaucoup plus longue que ce que permet un système vidéographique 3-D. 
2.4.2.1. Calcul des paramètres dynamiques non mesurés 
2.4.2.1.1. Le poids du Sujet et le poids du FRET-1 
Les poids du Sujet et du FRET-1 étaient nécessaires au calcul des bilans des forces 
externes appliquées sur le FRET-1 (cf. eq. (38), p. 112), sur le Sujet (cf. eq. (41),  
p. 114) et sur le système {Sujet + FRM} (cf. eq.(49), p. 118). Les moments créés par 
ces forces étaient également nécessaires au calcul des bilans des moments externes 
appliqués sur le FRET-1 (cf. eq. (39), p. 112), sur le Sujet (cf. eq. (45), p. 117) et sur le 
système {Sujet + FRM} (cf. eq. (53), p. 119). 
Le poids du Sujet ( SP

) a été déterminé à partir de la résultante des forces 
appliquées par le Sujet sur le siège ( SF

) au début de chaque acquisition, lorsque le 
Sujet était immobile sur le FRET-1 sans toucher les mains courantes. Les composantes 
du poids du Sujet s’écrivaient alors : 
(139) 
0
0
S SP F
ℜ
 
 
= − 
 
 

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Le poids du FRET-1 à été calculé en multipliant sa masse ( fm ), connue par la 
modélisation inertielle, par l’accélération de la gravité ( g

) : 
(140) 
Soit : 
(141) 
Le moment créé par frmP

 en fO  a ensuite été calculé par : 
( )O P frmfrmf f fM O G P= ∧
  
 
Et, comme la position de fG  était constante dans fℜ , le moment du poids du 
FRET-1 était toujours égal à : 
( )( )
0
00
G f
O P frmf G fff
ff
x
M y m g
ℜ
ℜℜ
   
   
 = ∧ − 
       


 
Où seule la composante transversale n’était pas nulle : 
(142) 
2.4.2.1.2. Les forces de réaction du sol 
La détermination des composantes antéropostérieures et normales des forces de 
réaction du sol est détaillée dans les deux paragraphes qui suivent. Les composantes 
transversales n’ont quant-à elles pas été détaillées puisqu’il n’y avait pas de glissement 
latéral ni de pivotement des quatre roues du FRET-1 sur le sol. 
fP m gfrm =
 
0
0
fP m gfrm
 
 
= − 
 
 ℜ

( )( ) ( )O P ffrmf f G ffM m g x kℜ = − 
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2.4.2.1.2.1. Les composantes antéropostérieures 
Les composantes antéropostérieures des forces de réaction du sol ( 1G xR  et 1D xR ) 
sur les roulettes avant gauche et droite, respectivement, sont déterminées par les valeurs 
des composantes normales pondérées du rapport entre le paramètre de roulement 1λ  et 
le rayon des roulettes 1r  (cf. eq. (28), p. 103) : 
( )
/1 31 1 1
1
1 1
z G GN G zz
x sol G
R I
R
r r
λ ℜ ℜ
→
Ω
=− +
i
  
et : ( )
/1 31 1 1
1
1 1
z D DN D zz
x sol D
R I
R
r r
λ ℜ ℜ
→
Ω
=− +
i
 
En négligeant l’influence de la dynamique des roulettes mettant en jeu les inerties 
de rotation (ce qui représente 0,01 /1 3zω ℜ ℜ
i
 newtons pour chaque roulette) puis en 
additionnant ces deux expressions, la composante antéropostérieure résultante des 
forces de réaction exercée par le sol sur les deux roulettes avant s’écrit : 
(143) 
Au niveau des roues arrière, les composantes 2G xR  et 2D xR  ont été déterminées à 
partir de l’expression (33) (cf. p. 108) : 
( )
/222 2
2
2 2 2
zpropG G fzzN G
x sol G
M IR
R
r r r
λ ℜ ℜ
→
Ω
=− − +
i
 
( )
/222 2
2
2 2 2
zpropD D fzzN D
x sol D
M IR
R
r r r
λ ℜ ℜ
→
Ω
=− − +
i
 
 
Où la dernière partie des deux expressions précédentes correspond à l’influence de 
la dynamique des roues arrière. Or, cette part étant relativement faible par rapport aux 
( ) ( ) ( ) ( )
1
11 1 1 1
1
Nx sol x sol G x sol G x solR R R R Rr
λ
→ → → →
= + ⇔ =−
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autres quantités (elle représente 0,53 /2z fω ℜ ℜ
i
 newtons pour chacune des roues arrière), 
celle-ci a été négligée. Les deux expressions précédentes pouvaient alors s’écrire : 
( )
2 2
2
2 2
propG N G
x sol G
M R
R
r r
λ
→
=− −  
( )
2 2
2
2 2
propD N D
x sol D
M R
R
r r
λ
→
=− −  
En additionnant ces deux expressions, on obtient la composante antéropostérieure 
de la force de réaction exercée par le sol sur les deux roues arrière : 
(144) 
Les équations (143) et (144) montrent que pour calculer ( )1x solR →  et ( )2x solR → , il 
était nécessaire de connaitre les composantes normales des forces de réaction du sol sur 
les roues avant et arrière du FRET-1 ( 1NR  et 2NR ) ainsi que les paramètres de 
roulement ( 1λ  et 2λ ) des roues avant et arrière. La détermination des composantes 
normales est détaillée au paragraphe suivant tandis que la détermination des paramètres 
de roulement est présentée au paragraphe consacré aux moments de résistance au 
roulement 1RM

 et 2RM

 (cf. §  2.4.2.1.3.2). 
 
2.4.2.1.2.2. Les composantes normales 
Pour déterminer les composantes normales des forces de réaction du sol appliquées 
sur les roues du FRET-1, il fallait utiliser l’équation des moments appliqués sur le 
FRET-1 et faire le choix de calculer soit la composante normale appliquée sous les 
roulettes avant ( 1NR ), soit celle appliquée sous les roues arrière ( 2NR ). Il a été choisi de 
( ) ( ) ( ) ( )
2
22 2 2 2
2 2
propG propD
Nx sol x sol G x sol D x sol
M M
R R R R R
r r
λ
→ → → →
+
= + ⇔ =− −
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commencer par calculer 1NR , puis 2NR  a été déduite de l’expression (38) correspondant 
au bilan des forces externes appliquées sur le FRET-1 (cf. p. 112). 
Détermination de la composante normale sous les roulettes avant : 1NR  
Pour déterminer 1NR , l’expression (39) (cf. p. 112) a été récrite en réduisant 
l’expression des moments externes au FRET-1 à son centre de masse ( fG ). Après 
développement (cf. Annexe 9), 1NR  pouvait alors être déterminée à partir de 
l’expression suivante : 
 
 
 
(145) 
Après simplification liée à l’application numérique dans le cas du FRET-1 (cf. 
Annexe 9), cette expression peut s’écrire : 
 
 
(146) 
Où : 
• frmP  est connue d’après la modélisation inertielle du FRET ; 
• S xF , S yF  et S zM  sont mesurés par le dynamomètre du siège ; 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 21 2 2 1
1 1 4 4
1 2 1 2 2
1 2 12 2
4 2 2 2 2
2 2 1 2
f f
f f f S S
ff f f
f fS
G G
G N G frm G A Ax S y S
zz GG G zz G
G prop Gz A S x S y S
y yr r
e y R x P y y F x F
r r r r r
I r r yy y I y
M y F F M
r r r r
λ λλ λλ
λ
γ
→ →
→ → →
    −  
+ + − = − + − − − +          
      
 
− +     
− − − + − +             
x
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
( )
4 4 4 2
2
1
1 2
1
1
f
f f S S fS
G
G frm G A A G propx S y S z A S x S
N
y
x P y y F x F M y F M
r
R
r r
e
r
λ
→ → → →
 
− − − + + − +   
 
=
 −
+ 
 
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• mc xF  et propM sont mesurés par les dynamomètres des mains courantes. 
En outre, cette expression montre que 1NR  : 
• augmente avec l’intensité du moment créé par le poids du FRM, c’est-à-dire 
avec la masse du FRM et l’avancée de la position de son centre de masse ; 
• augmente avec la hauteur du siège par rapport au centre de masse du FRM 
lorsque S xF  est positive et diminue avec cette hauteur lorsque S xF  est 
négative. ( ( )S fA G S xy y F− ) 
• Augmente avec le poids du Sujet ( S yF ) et l’avancée du Sujet sur le siège 
(
SA S y
x F− ) (ps : S yF <0) ; 
• Diminue avec l’intensité du moment propulsif (ps : propM <0). Cependant, 
cette influence est d’autant plus faible que la hauteur du centre de masse du 
FRM est proche de l’axe des roues arrière. 
• Diminue avec l’empattement. 
En remplaçant les constantes connues dans l’expression (146), celle-ci devient : 
(147) 
 
Cette dernière expression montre qu’il était nécessaire de connaître la valeur du 
paramètre de roulement 1λ  pour déterminer 1NR . 
( ) ( ) ( )( ) ( )4 4 4 2
1
1
5,385 0,095 0,017 0,06 0,2
0, 230,33
0,07
S propx S y S z A S x S
N
g F F M F M
R
λ
→ → → →− − + − +
=
 
− 
 
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Détermination de la composante normale sous les roues arrière : 2NR  
Pour déterminer 2NR , l’expression (38), présentant le bilan des forces externes 
appliquées sur le FRET-1, a été utilisée en distinguant les forces appliquées sur les 
mains courantes gauche et droite : 
(148) 
En appliquant le principe fondamental de la dynamique, cette expression est égale 
au produit de la masse du FRET-1 ( fm ) par l’accélération de son centre de masse 
(
fGγ

) : 
(149) 
Or, tant que les quatre roues du FRET-1 restaient en contact avec le sol, 
l’accélération verticale du FRET-1 était nulle (déplacement horizontal) : 
/ 0
G xf
G f
G zf f
γ
γ
γ
ℜ
ℜ
 
 
 =
 
 
 

 
Ce qui permet d’écrire :  
 
 
 
 
(150) 
 
{ } ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 4 1 2FRMExt frm S G S D S sol solF P F F F R R→ → → → →= + + + + +∑
      
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )2 2 4 1 2 /frm S G S G S sol sol Gf fP F F F R R m γ→ → → → → ℜ+ + + + + =      
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2 4 1 1 2 2
1 22 2 4
1 1 2 22 2 4
0
0
x S G x S D x S x sol G x sol D x sol G x sol D
f N Ny S G y S D y S
z sol G z sol D z sol G z sol D
z S G z S D z S
F F F R R R R
m g F F F R R
R R R RF F F
→ → → → → → →
→ → →
→ → → →
→ → →
      + +                   
− + + + + +              + +                
0
G xf
f
G zf
m
γ
γ
 
 
 =
 
  
  
Chapitre III 
184 
Où 2NR  peut alors être calculé à partir de la seconde ligne de l’expression (150) : 
( ) ( ) ( ) 1 22 2 4 0f N Ny S G y S D y Sm g F F F R R→ → →− + + + + + =  
Soit : 
(151) 
Où 
• fm  est connue (37,92 kg) d’après la modélisation inertielle du FRET ; 
• ( )2y S GF → , ( )2y S DF →  sont mesurées par les dynamomètres des mains 
courantes gauche et droite, respectivement ; 
• ( )4y SF →  est mesurée par le dynamomètre du siège ;  
• et 1NR  est calculée à l’aide de l’équation (147).  
 
2.4.2.1.3. Les moments de résistance au roulement 
2.4.2.1.3.1. Modèle 
Les moments de résistance au roulement et au pivotement des roulettes avant 
gauche et droite étaient donnés par la relation (27) du modèle mécanique. Par ailleurs, 
comme le déplacement était rectiligne, ces moments pouvaient être directement 
exprimés dans fℜ .  
 (152) 
 
( ) ( ) ( )( )2 12 2 4N f Ny S G y S D y SR m g F F F R→ → →=− − + + + +
( )1 1 1 11
1 1 /1
0
R Nz sol
N I f
M R R
R
λ κ
λ
→
ℜ
 
 
 = − +
 
 
 

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(153) 
En outre, étant donné que le déplacement était réalisé en ligne droite, la puissance 
de la résistance au pivotement était nulle, ce qui permettait de centrée l’étude des 
moments de résistance sur la résistance au roulement des quatre roues du FRET-1 
(suivant fk

).  
2.4.2.1.3.2. Détermination expérimentale des paramètres de roulements 
Pour calculer les composantes antéropostérieures et normales des forces de réaction 
du sol ainsi que les moments de résistance au roulement, il était nécessaire de connaître 
les paramètres de roulement 1λ  et 2λ  des roues avant et arrière, respectivement.  
Pour cela, des tests de décélération ont été réalisés préalablement aux 
expérimentations avec le Sujet et sur le lieu même des mesures, suivant la méthodologie 
décrite par de Saint Rémy (2005) [96]. Le test consistait à pousser le FRET-1 pour lui 
donner une vitesse initiale, puis à le laisser décélérer, sous l’effet des seules résistances 
à l’avancement. Les tests se sont déroulés sur un sol horizontal et en vérifiant que la 
trajectoire du FRET-1 restait rectiligne. 
Le bilan des forces externes au système {Sujet + FRM} pendant la phase de 
décélération était égal au produit de la masse totale du système par l’accélération de son 
centre de masse. Ce bilan a déjà été donné par l’expression (51) (cf. p. 119) : 
( ) ( )1 2 / /S frm sol sol G Gs fs fP P R R m mγ γ→ → ℜ ℜ+ + + = +
     
 
( )2 2 2 22
2 2 /2
0
R Nz sol
N I f
M R R
R
λ κ
λ
→
ℜ
 
 
 = − +
 
 
 

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En remplaçant le Sujet par des masses additionnelles, son accélération /sGγ ℜ

 dans 
ℜ  était égale à celle du FRET-1 puisque le déplacement était rectiligne. L’expression 
précédente s’écrivait alors : 
(154) 
Où massesm  et massesP

 représentaient, respectivement, la masse et le poids des 
masses additionnelles disposées sur le FRET-1. Par ailleurs, en appliquant l’équation 
(139) (cf. p. 177) à ce cas particulier : 
( )4masses SP F →=
 
 
Où : 
• ( )4SF →

 était mesurée par le dynamomètre du siège et massesm  était 
déterminé en divisant la valeur de ( )4SF →

 par celle de g

 ; 
• frmP

 et fm  étaient connus à partir de la modélisation inertielle du FRET-1 ;  
• et /fGγ ℜ

 était mesurée par l’accéléromètre du FRET-1. 
Pour déterminer les inconnues ( )1solR →

 et ( )2solR →

, l’expression précédente a été 
développée dans la base ( , ,f ffi j k
  
), où seule la première composante de 
fGγ

 n’était 
pas nulle puisque le déplacement était rectiligne et horizontal : 
 
(155) 
( ) ( ) ( )1 2 /masses frm sol sol Gmasses f fP P R R m m γ→ → ℜ+ + + = +    
( )
( )
( )
( )
( )
( )
1 2
1 24
1 2
0 0
0
000
G xx sol x sol f
f N N masses fy S
z sol z sol
R R
F m g R R m m
R R
γ
→ →
→
→ →
       
       
 − + − + + = +      
                      
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En remplaçant ( )1x solR →  et ( )2x solR →  par les expressions (143) et (144), (cf. p. 
179 et p. 180) le bilan des forces externes au système {FRM + masses additionnelles} 
suivant fi

 était : 
(156) 
 
Dans la réalité, la décélération subie par le FRET-1 incluait à la fois les frottements 
de roulement et les frottements aux paliers des quatre roues : les résistances des axes des 
roues étaient donc incluses dans les paramètres de roulements 1λ  et 2λ  calculés. 
Pour déterminer 1λ  et 2λ  expérimentalement, quatre séries de quinze tests de 
décélération ont été réalisées avec deux masses additionnelles (50 kg et 90 kg) 
positionnées successivement à l’arrière et à l’avant de l’assise du FRET-1 [96]. Ces 
quatre conditions permettaient de faire varier 1NR  et 2NR . Une fois que 1NR  et 2NR  
étaient connues grâce aux équations (157) et (158) (cf. ci-dessous), 1λ  et 2λ  ont été 
déterminés à l’aide de régressions des moindre carrés sur l’ensemble des résultats des 
tests de décélération. 
Cependant, la détermination des paramètres de roulement nécessitait de connaitre 
1NR  (cf. eq. (146) p. 181) qui faisait déjà intervenir le paramètre de roulement 1λ . 
Aussi, il a été choisi de procéder à l’aide une méthode itérative où 1λ  était remplacé par 
une constante temporaire temporaireλ  pour calculer 1NR  et 2NR . A la première 
itération, temporaireλ  était choisi nul et les paramètres 1λ  et 2λ  étaient déterminés par 
des régressions linéaires des moindres carrés sur les résultats des tests de décélération. 
A la seconde itération, le paramètre temporaireλ  était posé égal à 1λ . Les paramètres de 
( )1 21 2
1 2
N N
masses f G xf
R R
m m
r r
λ λ γ− − = +
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roulement 1λ  et 2λ  étaient alors à nouveau déterminés par la méthode des moindres 
carrés. La procédure était répétée jusqu’à ce que 1λ  calculé par la régression soit égal à 
temporaireλ  avec une précision de 10-6 mètre, choisie en référence aux valeurs des 
paramètres de roulement rapportées dans la littérature spécialisée et comprises entre 
0,007 et 0,014 m pour les pneus d’automobile (National Academy of Sciences, 
Transportation Research Board, 2006 [228]). 
Comme le dossier du FRET-1 n’avait pas été ôté lors des tests de décélérations, la 
masse et le poids du FRET-1 ainsi que le moment créé en fO  créé par frmP

 étaient 
différents de ceux utilisés pour l’expérimentation avec le Sujet. Dans ce cas, 1NR  et 
2NR  ont donc été calculés comme suit : 
(157) 
 
(158) 
 
2.4.2.2. Paramètres cinématiques du FRET-1 
Les capteurs potentiométriques de position angulaire ont permis de mesurer 
l’orientation des référentiels 2Gℜ  et 2Dℜ  des roues arrière par rapport à fℜ . La 
dérivation de ces angles par rapport au temps a ainsi permis de calculer les composantes 
transversales des vitesses de rotation 2 /G fℜ ℜΩ

 et 2 /D fℜ ℜΩ

 (cf. §  1.1.3.1.2 du présent 
chapitre). 
( )
( ) ( ) ( )4 4 4
2 4
1
5, 509 0, 107 0, 017
39, 07
0, 230, 33 0, 07
x S y S z A SS
N y S
g F F M
R g F
λ
→ → →
→
 
 + + −
 =− − + +
  
−  
  
( ) ( ) ( )4 4 4
1
1
5, 509 0, 107 0, 017
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x S y S z A SS
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g F F M
R
λ
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=
 
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Dans les conditions de roulement sans glissement, les vitesses angulaires des roues 
arrière dans fℜ  permettaient de calculer 2 /GOv ℜ

 et 2 /DOv ℜ

, exprimées dans la base 
( , ,f ffi j k
  
) : 
(159) 
(160) 
L’application de l’expression (8) (cf. p. 88) du modèle mécanique permettait 
d’exprimer le torseur cinématique du châssis dans ℜ  et de vérifier que le déplacement 
était bien rectiligne : 
{ } ( )
/
/ 1 / /2 22
f
c O f f O OG D
T
v v
ℜ ℜ
∈ℜ ℜ
ℜ ℜ
 Ω 
= 
+  

   
Où /fℜ ℜΩ

 était calculée à partir de l’expression (10) (cf. p. 89) et devait être 
nulle puisque le déplacement était rectiligne et horizontal. 
 
2.4.2.3. Energie cinétique 
L’énergie cinétique du FRM a été calculée en appliquant l’équation (76)  
(cf. p. 127) du modèle mécanique, rappelée ci-dessous, et en utilisant les données du 
FRET-1 : 
{ } ( ) ( )7 72 2 * **1 1 1 / ///2 2 2
1 1
FRM G i f i fG i fc f i jf
i i
E m v m v Jℜ ℜ ℜ ℜℜℜ
= = ℜ
= + + Ω ⋅ Ω∑ ∑
   
 
// 22 2O G fGv r ℜ ℜℜ =− Ω
 
// 22 2O D fDv r ℜ ℜℜ =− Ω
 
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L’énergie cinétique du FRM a également été décomposée de manière à distinguer 
les composantes de translation ( { }FRM
cTE ) et de rotation ( { }FRMcRE ) à l’aide des 
expressions (74) et (75) du modèle mécanique. 
Cependant, dans le cas d’un déplacement rectiligne et horizontal, la vitesse du 
centre de masse du FRET-1 était égale à celle d’origine fO  du référentiel du FRM et 
les vitesses relatives des sept éléments du FRET-1 dans le référentiel barycentrique, 
contenues dans le deuxième terme l’équation (76), étaient nulles. En outre, puisque les 
vitesses de rotation de l’ensemble {châssis + siège} et des deux fourchettes avant 
étaient nulles, seules les quatre roues du FRET-1 possédaient une énergie cinétique de 
rotation. L’expression de l’énergie cinétique totale du FRM s’écrivait alors : 
(161) 
Et dans ce cas, ses composantes de translation et de rotation étaient données par les 
expressions suivantes : 
(162) 
(163) 
 
{ } ( )42 * *1 1 / //2 2
1
FRM O i f i ffc f i
i
E m v Jℜ ℜ ℜ ℜℜ
= ℜ
= + Ω ⋅ Ω∑
  
{ } 21 /2FRM O fcT fE m v ℜ=

{ } ( )4 * *1 / /2
1
FRM i f i fc R i
i
E Jℜ ℜ ℜ ℜ
= ℜ
= Ω ⋅ Ω∑
 
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Résumé du Chapitre III 
Ce chapitre a permis de présenter le matériel et les méthodes utilisés pour mesurer 
ou calculer les paramètres mécaniques nécessaires à l’estimation de la puissance 
mécanique interne du système {Sujet + FRM}. Pour cela, un système 3-D d’analyse du 
mouvement (Motion Analysis) composé de six caméras a permis de mesurer la 
cinématique du Sujet et, par suite, de calculer les torseurs cinématiques de tous ses 
segments. Simultanément, un fauteuil roulant instrumenté (FRET-1), conçu et 
développé au L.I.M.O.S., a été utilisé pour déterminer la cinématique du FRM ainsi que 
les efforts appliqués par le Sujet sur le FRM. Le Sujet a été modélisé par 16 segments 
rigides et indéformables dont les caractéristiques inertielles ont été calculées à partir des 
données de Dumas et al. (2007a, b c). Les caractéristiques inertielles du FRET-1 ont été 
calculées à partir d’une modélisation géométrique fine des éléments qui le compose. 
L’étude a été réduite à des déplacements en ligne droite et sur le plat, ce qui a 
permis de simplifier le modèle mécanique, et d’accéder notamment à l’estimation en 
continu des moments de résistance au roulement à partir des seules données du FRET-1. 
Au total, le Sujet (jeune et valide) a réalisé dix déplacements d’environ sept mètres à 
allure de confort et cinq déplacements à allure plus rapide avec pour seule consigne de 
veiller à maintenir les quatre roues du FRM en contact avec le sol. 
Afin de déterminer les paramètres de résistance au roulement des roues avant et 
arrière, quatre séries de douze tests de décélération ont été réalisées avec le FRET-1 sur 
la même surface que les expérimentations avec le Sujet. 
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CHAPITRE IV : 
RESULTATS 
1. Détermination des paramètres de roulement 
Pour déterminer les paramètres de roulement 1λ  et 2λ , il a été nécessaire de traiter 
les quatre séries de tests de décélération (Tableau 10). Pour chaque série, douze essais 
ont été réalisés et traités, mais seulement dix essais ont été retenus après suppression de 
ceux qui présentaient une évolution anormale de l’accélération au cours du test.  
 Modalité Nombre d’essais 
Masse 
additionnelle 
(kg) 
1NR  
(N) 
2NR  
(N) 
Accélération 
(m/s2) 
raF  
(N) 
Série 1 50 kg 
arrière 10 49,6 (±0,2) 
343 
(±1) 
527 
(±2) 
-0,152 
(±0,013) 
-13,5 
(±1,1) 
Série 2 50 kg 
avant 10 49,6 (±0,7) 
566 
(±2) 
303 
(±6) 
-0,216 
(±0,018) 
-19,1 
(±1,6) 
Série 3 90 kg 
arrière 10 89,7 (±0,2) 
489 
(±2) 
774 
(±3) 
-0,179 
(±0,025) 
-23,0 
(±3,2) 
Série 4 90 kg 
avant 10 88,6 (±0,3) 
857 
(±5) 
395 
(±6) 
-0,245 
(±0,015) 
-31,3 
(±1,9) 
Tableau 10 : Résultats des quatre séries de tests de décélération. 
 
Pour les quatre séries, les deux masses additionnelles, d’environ 50 kg et 90 kg, ont 
été mesurées par le dynamomètre du siège. Pour les deux premières séries, la masse 
mesurée était bien identique tandis qu’une différence d’un peu plus d’un kilogramme a 
été observée entre la troisième et la quatrième série. La répartition antéropostérieure des 
masses additionnelles s’est bien traduite par une variation notable de 1NR  et 2NR  entre 
les deux premières séries, d’une part, et entre les deux dernières, d’autre part. 
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Les forces de résistance à l’avancement calculées d’après les accélérations 
mesurées étaient comprises entre -13,5 N et -31,3 N pour la première et la quatrième 
série, respectivement. Les écarts-types étaient compris entre 1 et 2 N, sauf pour la 
troisième série où l’écart-type dépassait 3 N. La comparaison de raF  entre les quatre 
séries montre que cette force augmentait avec la masse (1ère vs 3ème séries et 2ème vs 4ème 
séries) et avec l’avancement des masses sur le siège (1ère vs 2ème séries et 3ème vs 4ème 
série). 
Les résultats de l’ensemble des tests de décélération ont permis de calculer les 
paramètres de roulement 31 2, 227 10λ −= ×  mm et 32 2, 240 10λ −= ×  mm qui pouvaient 
être considérés comme équivalents. En remplaçant les rayons des roues avant ( 1r ) et 
arrière ( 2r ) par leurs valeurs dans l’équation de calcul de raF , celle-ci s’écrivait :  
31 22, 227 2, 240 100, 07 0, 30
N N
ra
R R
F
− 
=− × + × × 
 
 
Soit : 
(164) 
Bien que les paramètres de roulement des roulettes avant et des roues arrière soient 
équivalents, l’expression (164) montre que raF  est beaucoup plus sensible à 1NR  qu’à 
2NR  en raison du plus faible rayon des roulettes avant. Ainsi, pour une même valeur de 
réaction normale, 1raF  était preque quatre fois supérieure à 2raF , du fait du rapport 
entre 2r  et 1r  qui était égal à 4,3. 
( )1 20, 0318 0, 0081ra N NF R R=− × + ×
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La comparaison entre les valeurs des forces de freinage mesurées et celles estimées 
à partir de l’expression (164) est présenté à la Figure 33. Le coefficient de détermination 
(r2) entre les valeurs mesurées et les valeurs estimées était égal à 0,90. 
 
 
Figure 33 : Représentation des valeurs mesurées de la résultante des forces de freinage 
en fonction des valeurs calculées. 
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2. Analyse de la propulsion en situation réelle 
Etant donné que le nombre de paramètres dynamiques et cinématiques impliqués 
dans le calcul des paramètres énergétiques du Sujet se propulsant en FRM était très 
important, seuls les résultats d’un essai sont détaillés dans les pages suivantes. Par 
contre, les résultats finaux de la puissance mécanique moyenne du Sujet prennent en 
compte les quinze essais réalisés. 
2.1. Synchronisation des systèmes de mesure 
Tout d’abord, il a été nécessaire de synchroniser les deux systèmes de mesure : le  
FRET-1 et le système d’analyse vidéographique 3-D. L’instant de synchronisation des 
données du FRET-1 a été déterminé à partir de la valeur maximale de la norme de la 
force créée par le choc du maillet sur la main courante gauche et mesurée par le 
dynamomètre de la roue gauche. Dans l’exemple présenté (Figure 34), l’instant de 
synchronisation était situé 2,708 secondes après le début de l’enregistrement. 
Figure 34 : Evolution temporelle de la force mesurée lors du choc du maillet sur la 
main courante gauche. 
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Pour le système vidéographique 3-D, les données ont été préalablement interpolées 
de 100 Hz à 500 Hz à l’aide d’une fonction spline afin d’harmoniser les fréquences 
d’échantillonnage des données du FRET-1 et du système vidéographique 3-D. L’instant 
de synchronisation des données cinématiques a ensuite été déterminé lorsque la vitesse 
transversale dans fℜ  du marqueur fixé sur le maillet, calculée en dérivant ses positions 
par rapport au temps, changeait de signe. Dans l’exemple présenté (Figure 35), cet 
instant était situé 3,624 secondes après le début de l’enregistrement. 
Figure 35 : Evolution temporelle de la vitesse transversale dans fℜ  du marqueur fixé 
sur maillet. 
2.2. Les paramètres temporels du cycle de propulsion 
Pour déterminer les paramètres temporels de la propulsion, différentes méthodes 
ont été utilisées, soit à partir de la force appliquée sur la main courante (Rodgers et al., 
1994 ; Veeger et al., 2002), soit à partir du moment propulsif (Mulroy et al., 1996 ; 
Newsam et al., 1996 ; Rao et al., 1996). Dans tous les cas, les phases de poussée ou de 
roue libre ont été déterminées par le franchissement d’une valeur seuil. 
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Dans la présente étude, il a été choisi de déterminer les différentes phases en deux 
temps à partir de la force résultante ( )2S GF →

 mesurée par le dynamomètre de la roue 
gauche. Tout d’abord, les phases de poussées ont été grossièrement définies par le 
franchissement d’une valeur seuil de 10 N. Ensuite, les données ont été lissées à l’aide 
d’une méthode par moyenne glissante, calculée sur 11 valeurs dans les deux sens du 
signal afin de minimiser les décalages temporels induits par cette méthode. La définition 
des phases de poussée a ensuite été affinée (au début et à la fin de la phase) à l’aide 
d’une procédure itérative se terminant lorsque la variation de ( )2S GF →

 devenait nulle 
ou changeait de signe (Figure 36). Les résultats obtenus sur l’ensemble du déplacement 
sont présentés à la Figure 37. 
 
Figure 36 : Représentation schématique des phases de poussée lors des deux temps de 
la méthode de détermination des paramètres temporels à partir de la force résultante 
appliquée par le Sujet sur la main courante gauche. 
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Figure 37 : Représentation schématique des phases de poussée et de l’évolution 
temporelle de la norme de la force appliquée par le Sujet sur la main courante gauche. 
 
Le déplacement complet de l’essai présenté ici était composé de sept phases de 
poussée et de six phases de roue libre, soit six cycles complets de propulsion. Le 
premier cycle correspondait à un cycle de démarrage tandis que la dernière poussée 
correspondait au freinage du FRM (Tableau 11). Comme les paramètres mécaniques 
étaient souvent très différents pendant le cycle de démarrage et pendant le freinage, 
l’analyse a été réalisée sur les cinq autres cycles. La durée totale du déplacement était 
d’environ dix secondes entre la 15ème et la 25ème seconde après le signal de 
synchronisation. La traversée de l’espace vidéographique a duré environ deux secondes 
(20,3-22,2 secondes), ce qui a permis d’enregistrer le cycle 4 dans sa totalité (Figure 
38). 
 
0
20
40
60
80
100
120
140
160
14 16 18 20 22 24 26
Poussée Roue libre
( )2S GF →

  Résultats 
  199 
 
 
Instant 
de début 
(s) 
Instant de 
fin (s) 
Durée du 
cycle (s) 
Durée de la 
phase de 
poussée (s) 
Durée de la 
phase de 
roue libre 
(%) 
Cycle de 
Démarrage 15,244 17,196 1,902 1,368 (72%) 0,534 (28%) 
Cycle 1 17,196 18,270 1,074 0,562 (52%) 0,512 (48%) 
Cycle 2 18,270 19,546 1,276 0,582 (46%) 0,694 (54%) 
Cycle 3 19,546 20,670 1,124 0,526 (47%) 0,598 (53%) 
Cycle 4 20,670 21,858 1,188 0,542 (46%) 0,646 (54%) 
Cycle 5 21,858 23,080 1,222 0,520 (43%) 0,702 (57%) 
Freinage 23,080 25,116 2,036 2,036 (100%) 0 (0%) 
Tableau 11 : Détail des paramètres temporels de l’essai analysé. Les durées des phases 
de poussée et de roue libre ont été exprimées en pourcentage de la durée du cycle, et 
notées entre parenthèses. 
Figure 38 : Représentation des durées des phases de poussée et des phases de roue 
libre au cours du déplacement, de la période analysée et de la période mesurée par le 
système vidéographique. 
 
2.3. Dynamique 
2.3.1. Les actions sur les mains courantes 
Les six composantes des torseurs des efforts appliqués par le Sujet sur les mains 
courantes gauche et droite au cours du déplacement ont été calculées dans 2Gℜ  et 2Dℜ , 
respectivement, à partir des mesures des roues dynamométriques du FRET-1. Ces 
efforts ont ensuite été exprimés dans la base ( , ,f ffi j k
  
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rotation de 2Gℜ  et de 2Dℜ  dans fℜ  et en transportant le moment en fO . Les 
évolutions temporelles des trois composantes de ( )2S GF →

 (Figure 39) et de ( )2S DF →

 
(Figure 40) montrent que ces efforts étaient bien nuls pendant les phases de roue libre, 
puisque le Sujet ne touchait pas les mains courantes. 
• Dans la direction antéropostérieure ( fx ), ( )2S GF →

et ( )2S DF →

 présentaient de 
grandes différences entre elles, hormis pour le démarrage et le freinage, 
puisqu’elles étaient étrangement de signes opposés et d’amplitudes beaucoup plus 
élevées à droite qu’à gauche. Ainsi, pendant les phases de poussée, ( )2x S GF →  
évoluait entre -28 et 8 N tandis que ( )2x S DF →  était positif et atteignait des 
valeurs maximales par cycle comprises entre 35 et 55 N. Cela signifie que 
( )2S GF →

 était plutôt dirigée vers l’arrière du FRM tandis que ( )2S DF →

 était 
clairement dirigée vers l’avant. 
• Les composantes verticales ( fy ) de ( )2S GF →

 et ( )2S DF →

 étaient les plus 
marquées des trois composantes et étaient toutes les deux négatives, c’est-à-dire 
qu’elles étaient dirigées vers le sol. Les valeurs pics étaient comprises entre -72 et 
-117 N pour ( )2y S GF →  et entre -78 et -124 N pour ( )2y S DF → . 
• Enfin, la composante transversale de ( )2S GF →

 (suivant fz ) était quasiment nulle 
pendant tout le déplacement alors que celle de ( )2S DF →

 était faiblement positive, 
c’est-à-dire qu’elle était dirigée vers l’extérieur du FRM. 
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De la même façon que ( )2S GF →

 et ( )2S DF →

, les évolutions temporelles des 
moments ( )2fO S GM →

 et ( )2fO S DM →

 des efforts appliqués par le Sujet sur les mains 
courantes gauche (Figure 41) et droite (Figure 42) montrent que ces moments étaient 
logiquement nuls pendant les phases de roue libre. 
• Les composantes antéropostérieures de ( )2fO S GM →

 et ( )2fO S DM →

 étaient les 
plus marquées et étaient logiquement de signes opposés puisque résultants 
d’efforts équivalents appliqués de part et d’autre de l’axe horizontal de symétrie 
du FRET-1 : ( )2fxO S GM →  était négatif tandis que ( )2fxO S DM →  était positif. 
Les valeurs pics de ( )2fxO S GM →  étaient comprises entre -25 et -43 Nm et 
étaient légèrement supérieure, entre 28 et 49 Nm, pour ( )2fxO S DM → . Il apparaît 
que l’intensité de ( )2fxO S DM →  était légèrement supérieure à celle de 
( )2fxO S GM → , traduisant un effort dissymétrique appliqué par le Sujet sur le 
FRM qui était compensé puisque les quatre roues du FRM restaient en contact 
avec le sol. 
• Suivant la direction verticale, ( )2fO S GM →

 et ( )2fO S DM →

 étaient d’amplitudes 
très différentes, mais tous deux de signe positif en conséquence de l’opposition 
entre les forces observées sur les deux mains courante dans les directions 
antéropostérieure et transversale, tendant à créer un mouvement de lacet vers la 
gauche. Les valeurs pics étaient comprises entre 3 et 9 Nm pour ( )2fyO S GM →  et 
entre 13 et 22 Nm pour ( )2fyO S DM → . 
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Figure 39 : Evolutions temporelles des trois composantes de ( )2S GF →

 dans fℜ  au 
cours du déplacement. 
Figure 40 : Evolutions temporelles des trois composantes de ( )2S DF →

 dans fℜ  au 
cours du déplacement. 
-200
-150
-100
-50
0
50
100
14 16 18 20 22 24 26
Temps (s)
Fo
rc
e 
(N
)
P P P P P P PRL RL RL RL RL RL
Vidéo
Démarrage C1 C2 C3 C4 C5 Freinage
( )2x S GF →
( )2y S GF →
( )2z S GF →
-200
-150
-100
-50
0
50
100
14 16 18 20 22 24 26
Temps (s)
Fo
rc
e 
(N
)
( )2x S DF →
P P P P P P PRL RL RL RL RL RL
Vidéo
Démarrage C1 C2 C3 C4 C5 Freinage
( )2y S DF →
( )2z S DF →
  Résultats 
  203 
Figure 41 : Evolutions temporelles des trois composantes du moment en fO  et dans 
fℜ  des efforts appliqués par le Sujet sur la main courante gauche au cours du 
déplacement. 
Figure 42 : Evolutions temporelles des trois composantes du moment en fO  et dans 
fℜ  des efforts appliqués par le Sujet sur la main courante droite au cours du 
déplacement. 
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• Enfin, les composantes transversales de ( )2fO S GM →

 et ( )2fO S DM →

, 
constituant les moments propulsifs, étaient de signes négatifs. Dans cette 
direction, les valeurs pics étaient comprises entre -8 et -19 Nm pour la roue 
gauche et entre -19 et -27 Nm pour la roue droite. 
2.3.2. Les actions sur le siège 
La résultante des efforts appliqués par le Sujet sur le siège du FRET-1 a été 
calculée dans le référentiel Sℜ  du dynamomètre, puis exprimée dans fℜ . Avant la 
première poussée (Figure 43), ( )4SF →

 était constante et uniquement distribuée suivant 
la direction verticale, et a permis de déterminer le poids du Sujet (-630 N) et d’en 
déduire sa masse (64,2 kg). 
• Pendant les phases de poussée, la composante antéropostérieure de ( )4SF →

 
présentait des valeurs très largement négatives, pouvant dépasser -100 N, puis des 
valeurs faiblement positives pendant les phases de roues libres, restant inférieures 
à 40 N. Ces résultats signifient que pendant la phase de poussée, le Sujet exerçait 
sur le siège une force orientée vers l’arrière du FRM tandis que pendant la phase 
de roue libre, il exerçait une force plus faible et dirigée vers l’avant. 
• Au cours des phases de poussée, la composante verticale de ( )4SF →

 atteignait 
environ -500 N et traduisait donc un allègement. A la fin de la phase de poussée, 
l’intensité de cette composante augmentait très brusquement, dépassant alors  
-700 N dans les premiers instants de la phase de roue libre, et traduisant une 
surcharge. Les valeurs oscillaient ensuite autour du poids du Sujet pendant le reste 
de la phase de roue libre. 
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• Dans la direction transversale, les variations de ( )4SF →

 n’étaient pas très 
marquées et ne présentaient pas une évolution cyclique correspondant aux phases 
du mouvement. 
Les trois composantes du moment ( )4fO SM →

 des efforts appliqués par le Sujet 
sur le siège sont représentées à la Figure 44 : 
• Dans la direction antéropostérieure, ( )4fO SM →

présentait des valeurs 
généralement négatives et comprises entre -21 et 11 Nm, mais son évolution 
temporelle acyclique ne permettait pas une analyse en fonction des mouvements et 
des actions du Sujet. 
• Dans la direction verticale, ( )4fO SM →

était négatif pendant les phases de 
poussée, atteignant des intensités maximales comprises entre -12 et -35 Nm puis il 
était généralement positif pendant les phases de roue libre, atteignant des valeurs 
maximales comprises entre 7 et 9 Nm. 
• Dans la direction transversale, ( )4fO SM →

montrait de fortes valeurs et de grandes 
variations mais il restait toujours négatif. Avant la première poussée, ( )4fzO SM →  
était créé par le poids du Sujet lors de la période d’immobilisation initiale (-105 
Nm). Pendant le déplacement, l’évolution temporelle montrait une diminution de 
l’intensité de cette composante, atteignant jusqu’à -35 Nm, pendant presque toute 
la durée de la phase de poussée avant d’augmenter brusquement pour atteindre 
son intensité maximale, comprise entre -125 et -148 Nm au début des phases de 
roue libre. 
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Figure 43 : Evolutions temporelles des trois composantes de ( )4SF →

 dans fℜ  au 
cours du déplacement. 
Figure 44 : Evolutions temporelles des trois composantes du moment en fO  et dans 
fℜ  appliqué par le Sujet sur le siège au cours du déplacement. 
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Suivant la direction verticale, ( )4fO SM →

tendait à créer des efforts de lacet de 
signe négatif, destiné à compenser le moment résultant, suivant cette direction, des 
efforts dissymétriques appliqués par le Sujet sur les mains courantes. 
2.3.3. Bilan des efforts sur les mains courantes et sur le siège 
Dans le présent travail, les composantes transversales des forces de réactions du sol 
n’ont pas été étudiées. Pour évaluer leur importance, dans le cas d’un déplacement 
rectiligne, la résultante des composantes transversales des forces exercées par le Sujet 
sur les mains courantes et sur le siège a été calculée (Figure 45). Celle-ci présentait des 
valeurs oscillant entre -57 et 44 N et bien que l’évolution de cette résultante ne soit pas 
très clairement cyclique, ses valeurs étaient principalement positives pendant les phases 
de poussée et principalement négatives pendant les phases de roue libre. En moyenne, la 
valeur était de -4 N pendant l’ensemble du déplacement. 
Figure 45 : Evolution temporelle de la résultante transversale des forces appliquées par 
le Sujet sur les mains courantes et sur le siège au cours du déplacement. 
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De la même façon, la composante verticale du moment en fO , résultant des 
actions du Sujet sur les deux mains courantes et sur le siège (Figure 46), présentait des 
valeurs comprises entre -12 et 14 Nm mais son évolution cyclique n’était pas clairement 
établie. 
Dans le cas spécifique d’un déplacement strictement rectiligne, les forces de 
réaction du sol devraient permettre d’annuler les forces et les moments résultants 
présentés dans ce paragraphe.  
Figure 46 : Evolution temporelle de la résultante verticale des moments créés par les 
actions du Sujet sur les mains courantes et sur le siège au cours du déplacement. 
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2.3.4. Les forces de réaction du sol 
Les forces de réaction du sol sur les roues du FRET-1 ont été calculées à partir des 
torseurs des actions appliquées par le Sujet sur les mains courantes et sur le siège en 
utilisant les expressions (143), (144), (147) et (151). 
2.3.4.1. Composantes antéropostérieures 
Suivant la direction antéropostérieure, la force de réaction du sol sur les roulettes 
avant ( ( )1solR →

) était logiquement négative du début à la fin du déplacement, 
permettant de faire tourner la roue autour de son point de contact avec le sol. Elle 
oscillait entre -8 et -15 N de manière cyclique (Figure 47) : elle augmentait de -8 à  
-15 N pendant les phases de poussée puis revenait à -8 N pendant les phases de roue 
libre. 
Figure 47 : Evolution temporelle de la composante antéropostérieure de ( )1solR →

 au 
cours du déplacement analysé. 
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Sur les roues arrière, la composante antéropostérieure de la force de réaction du sol 
( ( )2solR →

) présentait une alternance logique de valeurs positives pendant les phases de 
poussée et de valeurs négatives pendant les phases de roue libre (Figure 48). Ainsi, cette 
composante permettait l’accélération du FRM pendant les phases de poussée tandis que 
son action se limitait à la rotation de la roue en empêchant le glissement pendant les 
phases de roue libre. Pendant la phase de poussée, ( )2x solR →  passait d’environ -5 N à 
des valeurs comprises entre 75 et 150 N, puis elle redevenait négative à la fin de l’action 
propulsive du Sujet, dans les derniers instants de la phase de poussée et évoluait entre -5 
et -10 N pendant la phase de roue libre. 
Figure 48 : Evolutions temporelles des composantes antéropostérieures de ( )1solR →

 et 
( )2solR →

 au cours du déplacement analysé. 
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Figure 49 : Evolutions temporelles des composantes verticales de ( )1solR →

 et 
( )2solR →

 ( 1NR  et 2NR , respectivement) au cours du déplacement. 
2.3.4.2. Composantes verticales 
Dans la direction verticale, qui correspondait à la direction normale, ( )1solR →

 et 
( )2solR →

 évoluaient de manière cyclique et opposées entre elles). Ainsi, 1NR  
augmentait tandis que 2NR  diminuait pendant les phases de poussée, et inversement 
pendant les phases de roue libre. Par ailleurs, 2NR  était presque toujours supérieure à 
1NR , indiquant que la réaction normale totale ( NR ) était principalement répartie sur les 
roues arrière pendant tout le déplacement.  
La réaction normale totale montrait des variations par rapport à la norme du poids 
(-1002 N) du système {Sujet + FRM}, indiquant que l’augmentation de l’une des 
composantes de la réaction normale ( 1NR  et 2NR ) ne compensait pas la diminution de 
l’autre. Ainsi, pendant les phases de poussée, NR  augmentait jusqu’à approcher 1100 
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N, avant de chuter brutalement jusqu’à des valeurs généralement comprises entre 950 et 
1000 N, pendant les phases de roue libre. 
2.3.5. Résistances à l’avancement.  
2.3.5.1. Moments de résistance au roulement 
Figure 50 : Evolutions temporelles des moments de roulement appliqués sur les 
roulettes avant ( 1zRM ) et sur les roues arrière ( 2zRM ). 
 
Les paramètres de roulement et les composantes normales des forces de réaction du 
sol ont permis de déterminer les moments de résistance au roulement (composante 
transversale – suivant 3k

 - de 1RM

) appliqué sur les roulettes avant et sur les roues 
arrière (composante transversale – suivant fk

 - de 2RM

) (Figure 50). Au cours du 
déplacement, ces moments étaient toujours positifs, c’est-à-dire qu’ils s’opposaient à la 
rotation des roues, qui tournent dans le sens négatif lorsque le FRET-1 se déplace vers 
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
14 16 18 20 22 24 26
Temps (s)
M
o
m
en
t (N
m
)
P P P P P P PRL RL RL RL RL RL
Vidéo
Démarrage C1 C2 C3 C4 C5 Freinage
1zRM
2 zRM
  Résultats 
  213 
l’avant. Comme les paramètres de roulement 1λ  et 2λ  étaient presque identiques, 
1zRM  et 2zRM  évoluaient de manière similaire aux composantes normales des forces 
de réaction du sol, 1NR  et de 2NR , respectivement. Ainsi, 1zRM  augmentait tandis que 
2zRM  diminuait pendant les phases de poussée, et inversement pendant les phases de 
roue libre. De plus, 2zRM  était presque toujours supérieur à 1zRM . Les valeurs de ces 
moments étaient globalement comprises entre 0,50 et 1,25 Nm pour 1zRM  et entre 1,00 
et 1,75 Nm pour 2zRM . 
2.3.5.2. Résultante des forces de résistance à l’avancement 
Figure 51 : Evolution temporelle de la résultante des forces de freinage au cours du 
déplacement analysé. 
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arrière, obtenues en divisant les moments de roulement par les rayons des roues. Cette 
résultante était négative et uniquement dirigée suivant fi

, c’est-à-dire qu’elle 
s’opposait à l’avancement du FRET-1. Elle variait entre -13 et -23 N et son évolution 
cyclique montrait une augmentation de son intensité, d’environ -15 N à -20 N, pendant 
la phase de poussée, et une diminution pendant la phase de roue libre, où elle revenait à 
environ -15 N (Figure 51). 
 
2.4. Cinématique 
2.4.1. Cinématique du FRET-1 
2.4.1.1. Vitesses des roues arrière du FRET-1 
Les positions angulaires de 2Gℜ  et de 2Dℜ  par rapport à fℜ  ont été mesurées 
par les capteurs potentiométriques de position angulaire du FRET-1. Leurs évolutions 
dans le temps ont permis de calculer les vitesses de rotation des roues arrière gauche 
( 2 /G fℜ ℜΩ

) et droite ( 2 /D fℜ ℜΩ

) dans fℜ , qui avaient une seule composante suivant 
fk

 (Figure 52). Ces vitesses ont ensuite été filtrées à l’aide d’un filtre passe-bas dont la 
fréquence de coupure était de 5 Hz, en accord avec les recommandations de DiGiovine 
et al. (2000) [106] et de Cooper et al. (2002) [61]. Les évolutions temporelles de 
2 /G fℜ ℜΩ

 et 2 /D fℜ ℜΩ

 étaient logiquement très proches mais elles n’étaient pas 
superposées. Cette observation signifie que les deux roues ne tournaient pratiquement 
jamais à la même vitesse et que dans les conditions d’un roulement sans glissement, le 
déplacement du FRET-1 n’était donc pas strictement rectiligne. En dehors des premiers 
et des derniers instants du déplacement, les vitesses de rotation des roues étaient 
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négatives, c’est-à-dire que le FRM se déplaçait vers l’avant. Les vitesses de rotation 
maximales étaient de -4,20 rad.s-1 et -4,16 rad.s-1 pour les roues arrière gauche et droite, 
respectivement, et toutes les deux ont été atteintes pendant la phase de roue libre du 
cycle 3, avec un léger déphasage temporel. 
Figure 52 : Evolutions temporelles des composantes transversales des vitesses de 
rotation des roues arrière dans fℜ  : 2 /G fℜ ℜΩ

 et 2 /D fℜ ℜΩ

. 
 
Dans l’hypothèse réaliste d’un roulement sans glissement, les vitesses de rotation 
des roues arrière dans fℜ  ont permis de calculer les vitesses de translation vers l’avant 
(suivant fi

) des centres des roues arrière dans ℜ  (
2 /GOv ℜ

 et 
2 /DOv ℜ

) (Figure 53). 
Comme les rayons des roues arrière étaient identiques, ces vitesses linéaires 
présentaient des évolutions temporelles très proches, mais non superposées : elles 
étaient positives pendant tout le déplacement, sauf dans les premiers instants du 
démarrage et les derniers instants du freinage où elles étaient très légèrement négatives. 
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Les vitesses maximales de 
2 /GOv ℜ

(1,26 m.s-1) et de 
2 /DOv ℜ

 (1,25 m.s-1) ont été 
atteintes pendant la phase de roue libre du cycle 3. Les évolutions cycliques de ces 
vitesses présentaient à deux phases d’accélération : la première pendant la phase de 
poussée, et la seconde pendant la première partie de la phase de roue libre. Par ailleurs, 
il est intéressant de remarquer qu’au début de la phase de poussée, la vitesse diminuait 
alors que le Sujet appliquait des efforts sur les mains courantes. 
Figure 53 : Evolutions temporelles des vitesses de translation des centres des roues 
arrière (
2 /GOv ℜ

 et 
2 /DOv ℜ

) suivant la direction de fi

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cyclique présentait deux phases d’accélération au cours du cycle de propulsion montrait 
une légère diminution au début de la phase de poussée, alors que le Sujet appliquait des 
efforts sur les mains courantes, suivie d’une forte augmentation pendant le reste de la 
phase de poussée. Pendant la première moitié de la phase de roue libre, /fOv ℜ

 
augmentait encore jusqu’à atteindre sa valeur maximale du cycle, avant de diminuer 
jusqu’à la fin de la phase de roue libre. Ainsi, /fOv ℜ

 présentait deux phases 
d’accélération au cours du cycle de propulsion : la première pendant la phase de 
poussée et la seconde pendant la phase de roue libre. Ces observations montrent que la 
phase de poussée, généralement définie par l’action des mains sur les mains courantes, 
ne correspondait pas à celle définie par la période entre les vitesses minimale et 
maximale du cycle de propulsion. 
Par ailleurs, le système vidéographique a permis de calculer les positions de 
l’origine de fℜ  pendant une partie du déplacement. Il a donc été possible de calculer 
/fOv ℜ

 et de comparer les résultats avec ceux obtenus à partir des données du FRET-1 
sur cette période (Figure 54). Les deux vitesses étaient assez proches et leurs évolutions 
temporelles étaient relativement synchrones. Cependant, la vitesse minimale pendant le 
cycle 4 était de 0,95 m.s-1 à partir du système vidéographique alors qu’elle était de  
0,89 m.s-1 à partir des données du FRET-1. De la même façon, la vitesse maximale était 
de 1,10 m.s-1 à partir des données vidéographiques alors qu’elle était de 1,07 m.s-1 à 
partir des données du FRET-1. 
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Figure 54 : Evolutions temporelles de /fOv ℜ

 suivant fi

, calculées à partir des 
données du FRET-1 et à partir du système vidéographique. 
Figure 55 : Evolutions temporelles de /fℜ ℜΩ

 suivant fj

, calculés à partir des 
données du FRET-1 et à partir du système vidéographique. 
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Les vitesses des centres des roues arrière 2GO  et 2DO  dans ℜ  ont également 
permis de calculer la vitesse de rotation de fℜ  dans ℜ , autour de l’axe vertical 
(suivant fj

) (Figure 55). La vitesse de rotation du FRET-1 oscillait entre -0,37 et  
0,29 rad.s-1 (soit entre -21 à 17 °.s-1) ce qui signifie qu’il effectuait un mouvement lacet 
et donc que la condition de déplacement rectiligne n’était pas strictement respectée. Ces 
résultats indiquent que le déplacement était constitué d’une succession de très faibles 
rotations alternativement positives et négatives de manière à produire la trajectoire le 
plus rectiligne possible. 
La vitesse de rotation du châssis dans ℜ  a également pu être calculée à partir des 
données vidéographiques en dérivant les positions des vecteurs unitaires de fℜ  dans 
ℜ  (Figure 55). Les résultats étaient très similaires à ceux obtenus à partir des données 
du FRET-1 mais suivaient une évolution plus continue. Pendant le cycle 4, les résultats 
des deux systèmes mettent en évidence une vitesse de rotation négative pendant presque 
tout le cycle, traduisant un mouvement de lacet vers la gauche. Ainsi, le moment 
vertical résultant des actions du Sujet sur le FRET-1 (cf. §  2.3.3, p. 207), qui était positif 
pendant le cycle 4, visait à limiter le mouvement de lacet du FRET-1 afin de maintenir 
la trajectoire la plus rectiligne possible. 
Les vitesses linéaires et angulaires ainsi calculées ont permis de définir le torseur 
cinématique du FRET-1 dans ℜ . Il devenait alors possible de calculer la vitesse de tout 
point fixe dans fℜ , tels que les centres de masse du châssis et des roues arrière ou les 
points de pivots entre le châssis et les fourchettes avant ( 3GO  et 3DO ). 
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2.4.1.3. Vitesses des fourchettes avant 
Les composantes antéropostérieure ( fi

) et transversale ( fk

) des vitesses des 
points 3GO  et 3DO  dans ℜ  ont été utilisées pour calculer les angles 3Gθ  et 3Dθ  
définissant les orientations des référentiels 3Gℜ  et 3Dℜ  des fourchettes avant dans fℜ  
et autour de leurs axes respectifs 3Gy  et 3Dy , en supposant les vecteurs unitaires 3Gi

 
et 3Di

 était colinéaire et de même sens que les vitesses de translation des point 3GO  et 
3DO  dans ℜ  (Figure 56). Au premier abord, les résultats obtenus montraient des 
aberrations très importantes au début et à la fin du déplacement pendant environ  
0,5 seconde. En effet, à ces instants, les positions angulaires calculées étaient 
supérieures à 2 pi ou montraient des variations très importantes, notamment juste avant 
la première poussée. Ces résultats s’expliquent par la très faible vitesse de translation du 
FRET-1 durant ces instants qui pouvait créer une instabilité numérique lors du calcul de 
3Gθ  et 3Dθ . En limitant l’analyse entre les instants compris entre 15,6 et 24,6 
secondes, où la vitesse de translation du FRET-1 était supérieure à 0,02 m.s-1, les 
valeurs de 3Gθ  et 3Dθ  étaient cohérentes et oscillaient entre -0,263 et 0,164 rad (soit -
15 à 9°) pour la fourchette gauche et entre -0,197 et 0,207 rad (soit -11 à 12°) pour la 
fourchette droite. Ces résultats montrent que les orientations des fourchettes et des 
roulettes avant n’étaient jamais constantes au cours du déplacement. 
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Figure 56 : Evolutions temporelles 3Gθ  et 3Dθ  au cours du déplacement. Les instants 
extérieurs à la zone encadrée présentent des aberrations dues à la faible vitesse de 
translation du FRET-1. 
Figure 57 : Evolutions temporelles de 3 /G fℜ ℜΩ

 et de 3 /D fℜ ℜΩ

 suivant fj

 au 
cours du déplacement. 
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Les angles 3Gθ  et 3Dθ  ont ensuite été dérivés par rapport au temps pour calculer 
les vitesses de rotation des fourchettes avant dans fℜ . Ces vitesses ( 3 /G fℜ ℜΩ

 et 
3 /D fℜ ℜΩ

) avaient une seule composante non nulle, suivant la direction verticale 
( fj

), et oscillaient de manière similaire entre elles avec des valeurs presque identiques 
(comprises entre -1 et 1 rad.s-1), du fait de la faible vitesse de rotation du FRET-1 
(Figure 57). 
2.4.1.4. Vitesses des roulettes avant 
Connaissant les vitesses angulaires 3 /G fℜ ℜΩ

 et 3 /D fℜ ℜΩ

 et à l’aide des 
expressions (16) et (17) du modèle mécanique, il a été possible de calculer les vitesses 
linéaires des centres des roulettes avant ( 1GO  et 1DO ) dans ℜ . Les projections de ces 
vitesses dans les bases ( 3 33, ,G GGi j k
  
) et ( 3 33, ,D DDi j k
  
), où elles n’avaient qu’une 
composante non nulle, suivant 3Gi

 et 3Di

, respectivement, ont permis d’obtenir les 
vitesses de rotation des roulettes avant dans 3Gℜ  et dans 3Dℜ  (Figure 58). Les 
résultats montrent que ces vitesses ( 1 3/G Gℜ ℜΩ

 et 1 3/D Dℜ ℜΩ

) n’étaient pas égales au 
cours du déplacement, bien que leurs évolutions soient restées logiquement proches. Les 
valeurs maximales de 1 3/G Gℜ ℜΩ

 et 1 3/D Dℜ ℜΩ

 (uniquement distribuées suivant 3Gz  
et 3Dz , respectivement) au cours du déplacement étaient de -19,41 et de -19,36 rad.s-1, 
respectivement et elles ont été atteintes pendant la phase de roue libre du cycle 3, à 
l’instar des vitesses de rotation des roues arrière. 
Les vitesses 1 3/G Gℜ ℜΩ

 et 1 3/D Dℜ ℜΩ

 ont ensuite été recalculées en adoptant 
l’hypothèse simplificatrice d’un déplacement strictement rectiligne. Dans ce cas, elles 
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étaient toutes les deux égales à 1 / fℜ ℜΩ

, elle-même déterminée par la vitesse linéaire 
de fO , et n’avait qu’une seule composante : suivant fz . Les résultats issus de ce calcul 
simplifié ont montré des différences relativement importantes avec les précédents 
(Figure 58) puisque ces vitesses étaient alors toujours inférieures aux deux précédentes. 
La différence entre le modèle complet et le modèle simplifié était comprise entre 0,85 et 
2,91 rad.s-1 pour 1 3/G Gℜ ℜΩ

 (moyenne : 1,79 rad.s-1 ) , et entre 0,21 et 2,91 rad.s-1 pour 
1 3/D Dℜ ℜΩ

 (moyenne : ,49 rad.s-1). 
Enfin, les composantes verticales des vitesses de rotation des roulettes avant dans 
fℜ  étaient connues et identiques à celles de 3 /G fℜ ℜΩ

 et de 3 /D fℜ ℜΩ

. 
Figure 58 : Evolutions temporelles des vitesses de rotation des roulettes avant autour 
de leurs axes de rotation. 
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2.4.1.5. Position du centre de masse du FRET-1 
Etant donné que les angles 3Gθ  et 3Dθ  n’étaient ni nuls, ni constants au cours du 
déplacement, les positions des centres de masse des fourchettes et des roulettes avant 
variaient dans fℜ , entraînant des mouvements du centre de masse global du FRET-1 
dans fℜ . Cependant, les déplacements des centres de masse des fourchettes sont restés 
inférieurs à 0,5 mm et ± 5 mm dans les directions antéropostérieure et transversale, 
respectivement, tandis que les déplacements des centres de masse des roulettes étaient 
inférieurs à 1,0 mm et ± 10 mm suivant ces mêmes directions. Compte tenu des masses 
des fourchettes et des roulettes par rapport à la masse totale du FRET-1, leurs 
mouvements induisaient des déplacements maximaux du centre de masse global du 
FRET-1 de l’ordre de 0,02 mm et ± 0,3 mm dans les directions antéropostérieure et 
transversale, respectivement. Ces déplacements ont donc légitimement été négligés dans 
la suite des calculs. 
2.4.2. Cinématique du Sujet 
Afin de calculer les paramètres cinétiques et énergétiques du système {Sujet + 
FRM}, il a été nécessaire de calculer les torseurs cinématiques de tous les segments du 
Sujet. La présentation de ces résultats pourra paraître fastidieuse mais reste nécessaire à 
la compréhension de l’énergie cinétique et de la puissance mécanique du système {Sujet 
+ FRM}. En outre, l’analyse de ces résultats permettra d’identifier l’importance des 
mouvements des différents segments du Sujet.  
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Les grandeurs cinématiques du Sujet ont été obtenues uniquement à partir des 
enregistrements du système vidéographique 3-D, et elles sont présentées dans fℜ  afin 
de mieux comprendre les mouvements du Sujet sur le FRET-1. 
2.4.2.1. Vitesses des segments du Sujet 
Afin de faciliter la comparaison visuelle entre les évolutions temporelles des 
vitesses linéaires des centres de masse des segments, d’une part, et entre les vitesses 
angulaire de ces segments, d’autre part, les graphiques ont été présentés avec les mêmes 
échelles d’ordonnées. 
Par ailleurs, avant de calculer les torseurs cinématiques des segments du Sujet, les 
coordonnées des marqueurs des épines iliaques antérosupérieures et postérosupérieures 
dans fℜ  ont été filtrées à l’aide d’un filtre passe-bas à 3 Hz car leurs trajectoires 
présentaient de nombreuses discontinuités dues à l’occlusion régulière de ces 
marqueurs, notamment ceux des épines iliaques antérosupérieures. Les positions des 
marqueurs des malléoles médiales et latérales ont, quant à elles, été supposées 
constantes dans fℜ  car elles étaient présentaient des trajectoires non réalistes21. Ces 
erreurs de trajectoires peuvent être attribuées à la faible visibilité de ces marqueurs qui 
étaient proches entre eux et évoluaient dans la zone basse du volume de calibration. 
2.4.2.1.1. Les membres inférieurs 
Les vitesses relatives des centres de masse des cuisses gauche et droite présentaient 
des valeurs minimales et maximales suivant les différentes composantes, comprises 
                                                 
21
 Exemple : deplacement transversal dans fℜ  des marqueurs des malléoles médiales qui finissaient par 
se confondre entre eux sans mouvements des marqueurs des malléoles latérales. 
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entre -0,05 et 0,07 m.s-1 et entre -0,05 et 0,09 m.s-1, respectivement (Figure 59). Les 
vitesses relatives des centres de masse des jambes gauche et droite présentaient des 
valeurs minimales et maximales comprises entre -0,10 et 0,11 m.s-1 et entre -0,10 et 
0,13 m.s-1 pour l’ensemble de leurs trois composantes, respectivement. Enfin, les 
vitesses relatives des centres de masse des pieds gauche et droit étaient comprises entre 
-0,11 et 0,16 m.s-1 et entre -0,11 et 0,15 m.s-1 pour l’ensemble de leurs trois 
composantes, respectivement. Les évolutions temporelles de ces vitesses relatives 
étaient donc logiquement très faibles mais n’étaient pas nulles (Figure 59). Il est 
étonnant de noter que les vitesses linéaires des centres de masse des pieds étaient 
relativement importantes par rapport aux possibilités réduites de mouvements des pieds 
sur le repose-pied. 
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Figure 59 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xv , yv , zv ) des vitesses 
linéaires relatives des centres de masses des cuisses, des jambes et des pieds dans fℜ . 
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Figure 60 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xω , yω , zω ) des vitesses de 
rotation des cuisses, des jambes et des pieds dans fℜ . 
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Les trois composantes des vitesses de rotation des cuisses gauche et droite 
présentaient des valeurs comprises entre -0,47 et 0,21 rad.s-1 (-27 à 12 °.s-1) et entre  
-0,44 et 0,17 rad.s-1 (-25 à 10 °.s-1), respectivement (Figure 60). Celles des jambes 
gauche et droite étaient comprises entre -0,71 et 0,83 rad.s-1 (-41 à 48 °.s-1) et entre  
-0,62 et 0,43 rad.s-1 (-36 à 25 °.s-1), respectivement, et celles des pieds gauche et droit 
étaient comprises entre -1,54 et 0,81 rad.s-1 (-88 à 46 °.s-1) et entre -1,58 et 0,89 rad.s-1 
(-91 à 51 °.s-1), respectivement. Ces valeurs étaient logiquement très faibles pour les 
cuisses et les jambes mais étonnamment importantes pour les pieds, sachant qu’ils sont 
restés sur le repose-pied pendant le tout le déplacement. 
2.4.2.1.2. Le corps du Sujet 
Dans le modèle choisi, le corps du Sujet comprend le pelvis, le tronc – composé de 
l’abdomen et du thorax – et de l’ensemble tête et cou. 
2.4.2.1.2.1. Le pelvis 
Pendant la séquence, les trois composantes de la vitesse linéaire du centre de masse 
du pelvis dans fℜ  étaient comprises entre -0,05 et 0,08 m.s
-1
 (Figure 61) tandis que 
celles de sa vitesse de rotation étaient comprises entre -0,50 et 0,20 rad.s-1  
(-29 à 11 °.s-1) (Figure 62). Ces résultats montrent que les mouvements du pelvis 
pouvaient être considérés comme nuls dans fℜ  au cours de cette séquence. 
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Figure 61 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xv , yv , zv ) de la vitesse 
linéaire relative du centre de masse du pelvis dans fℜ . 
Figure 62 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xω , yω , zω ) de la vitesse de 
rotation du pelvis dans fℜ . 
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2.4.2.1.2.2. Le tronc 
Comme le pelvis, les trois composantes de la vitesse linéaire relative du centre de 
masse de l’abdomen étaient comprises entre -0,05 et 0,08 m.s-1 (Figure 63) et celles de 
sa vitesse de rotation étaient comprises entre -0,88 et 0,51 rad.s-1 (-50 à 29 °.s-1)  
(Figure 64). Pour le thorax, les trois composantes de la vitesse relative du centre de 
masse étaient comprises entre -0,10 et 0,12 m.s-1 (Figure 65) tandis que celles de sa 
vitesse de rotation étaient comprises entre -0,92 et 0,29 rad.s-1 (-53 à 17 °.s-1)  
(Figure 66). Il est intéressant de remarquer que la composante antéropostérieure de la 
vitesse linéaire du centre de masse du thorax était positive pendant la phase de poussée 
et négative pendant la phase de roue libre. Ces résultats traduisaient des mouvements du 
centre de masse du thorax dans fℜ  vers l’avant pendant la phase de poussée et vers 
l’arrière pendant la phase de roue libre. Ces mouvements étaient moins évidents pour 
l’abdomen, dont les vitesses étaient très proches de zéro. En outre, les composantes 
transversales des vitesses de rotation de l’abdomen et du thorax sont restées négatives 
pendant presque toute la séquence vidéographique, traduisant un mouvement de bascule 
uniquement vers l’avant pendant tout le cycle présenté. Ce résultat apparemment 
surprenant rappelle que le cycle analysé ne peut pas être considéré comme un cycle 
standard et que les grandeurs cinématiques de ce cycle dépendent également des actions 
précédentes, avant d’entrer dans le champs des caméras, et non prises en compte par 
cette analyse restreinte. 
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Figure 63 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xv , yv , zv ) de la vitesse 
linéaire relative du centre de masse de l’abdomen dans fℜ . 
Figure 64 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xω , yω , zω ) de la vitesse de 
rotation de l’abdomen dans fℜ . 
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Figure 65 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xv , yv , zv ) de la vitesse 
linéaire relative du centre de masse du thorax dans fℜ . 
Figure 66 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xω , yω , zω ) de la vitesse de 
rotation du thorax dans fℜ . 
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2.4.2.1.2.3. La tête et le cou 
Les trois composantes de la vitesse linéaire relative du centre de masse de 
l’ensemble {tête + cou} étaient comprises entre -0,17 et 0,18 m.s-1 (Figure 67) et ces 
valeurs étaient toutes les deux atteintes suivant la direction antéropostérieure, pendant 
les phases de roue libre et de poussée, respectivement, tandis que les composantes 
verticale et transversale étaient quasiment nulles puisque comprises entre -0,06 et  
0,08 m.s-1. Ces résultats signifient que l’ensemble {tête + cou} avait principalement un 
mouvement vers l’avant pendant la phase de poussée et vers l’arrière pendant la phase 
de roue libre. 
Les trois composantes de la vitesse de rotation de l’ensemble {tête + cou} (Figure 
68) étaient comprises entre -0,95 et 0,14 rad.s-1 (-54 à 9 °.s-1). La composante 
transversale était négative tout au long de la séquence analysée et comprise entre -0,95 
et -0,17 rad.s-1 (-54 à -10 °.s-1), alors que les composantes antéropostérieure et verticale 
étaient quasiment nulles et restaient comprises entre -0,33 et 0,15 rad.s-1 (-0,19 à 9 °.s-1). 
Ces résultats traduisent un mouvement de bascule vers l’avant de l’ensemble {tête + 
cou} pendant toute la séquence et comme pour l’abdomen et le thorax, ils montrent que 
le cycle analysé ne peut pas être assimilé à un cycle de propulsion standard. 
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Figure 67 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xv , yv , zv ) de la vitesse 
linéaire relative du centre de masse de l’ensemble {tête + cou} dans fℜ . 
Figure 68 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xω , yω , zω ) de la vitesse de 
rotation de l’ensemble {tête + cou} dans fℜ . 
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2.4.2.1.3. Les membres supérieurs 
2.4.2.1.3.1. Les bras 
Contrairement aux segments des membres inférieurs et du corps du Sujet, les 
vitesses linéaires relatives des centres de masse des bras dans fℜ  présentaient des 
valeurs importantes. Ainsi, les composantes antéropostérieures des deux bras étaient 
globalement comprises entre -0,50 et 0,50 m.s-1 tandis que leurs composantes verticales 
et transversales étaient globalement comprises entre -0,25 et 0,25 m.s-1 (Figure 69). Les 
évolutions temporelles des composantes antéropostérieures et verticales des deux bras 
étaient presque identiques et synchrones alors que les composantes transversales étaient 
opposées. Ainsi, pendant la phase de poussée, les vitesses des centres de masse des bras 
augmentaient dans la direction antéropostérieure, tandis qu’elles diminuaient dans la 
direction verticale, traduisant un mouvement accéléré de ces segments vers l’avant et le 
bas. Dans la direction transversale, les vitesses linéaires des bras traduisaient leurs 
mouvements vers l’extérieur du FRM pendant la première moitié de la phase de 
poussée, puis leurs mouvements vers l’intérieur pendant la seconde moitié. Pendant la 
phase de roue libre, les composantes antéropostérieures négatives et les composantes 
verticales positives, traduisaient un mouvement vers l’arrière et le haut. Les 
composantes transversales traduisaient un léger mouvement des bras vers l’extérieur du 
FRM pendant la première moitié de la phase de roue libre, suivi d’un mouvement vers 
l’intérieur pendant la seconde moitié. 
Les vitesses de rotation des deux bras étaient globalement opposées suivant les 
directions antéropostérieure et verticale, mais elles étaient logiquement similaires dans 
la direction transversale (Figure 69). Ainsi, les composantes transversales des vitesses 
de rotation des deux bras présentaient des valeurs positives pendant la phase poussée, 
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atteignant environ 2 rad.s-1, et des valeurs négatives pendant la phase de roue libre, 
atteignant environ -3 rad.s-1. Ces vitesses traduisaient un mouvement d’extension des 
épaules pendant la phase de poussée, suivi d’un mouvement de flexion pendant la roue 
libre, correspondant au retour des bras vers l’arrière du FRM. Les composantes 
antéropostérieures traduisaient un mouvement d’adduction des épaules pendant la phase 
de poussée, suivi d’un mouvement d’abduction pendant la phase de roue libre. Enfin, 
les composantes verticales résultaient, quant à elles, des mouvements dans les deux 
autres directions. 
Figure 69 : Evolutions temporelles des trois composantes des vitesses linéaires relatives 
( xv , yv , zv ) des centres de masse des bras gauche et droit dans fℜ  (en haut) et des 
vitesses angulaires ( xω , yω , zω ) de ces segments (en bas). 
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2.4.2.1.3.2. Les avant-bras 
Les vitesses linéaires relatives des centres de masse des deux avant-bras dans fℜ  
présentaient des évolutions semblables à celles des bras, mais avec des amplitudes 
supérieures (Figure 70). Ainsi, elles étaient similaires entre les deux avant-bras suivant 
les directions antéropostérieure et verticale, tandis qu’elles étaient opposées suivant la 
direction transversale. Pendant la phase de poussée, les vitesses des deux avant-bras 
traduisaient un mouvement vers l’avant et le bas et atteignaient des valeurs proches de 
1,00 m.s-1 dans la direction antéropostérieure et de -0,50 m.s-1 dans la direction 
verticale. Dans le même temps, les composantes transversales traduisaient un 
mouvement vers l’extérieur du FRM pendent la première moitié de la phase de poussée, 
suivi d’un mouvement vers l’intérieur du FRM pendant la seconde moitié. Ces vitesses 
transversales étaient de signes opposés entre les bras gauche et droit et entre les deux 
moitié de la phase de poussée, présentant des valeurs maximales d’environ 0,25 m.s-1 
pendant la première moitié et d’environ 0,50 m.s-1 pendant la seconde moitié. Pendant 
la phase de roue libre, les vitesses relatives des deux avant-bras traduisaient un 
mouvement vers l’arrière et le haut et atteignaient des valeurs de 1,25 à 1,50 m.s-1 
suivant la direction antéropostérieure et légèrement supérieures à 0,25 m.s-1 suivant la 
direction verticale. Dans la direction transversale, les vitesses relatives des avant-bras 
traduisaient un mouvement vers l’intérieur du FRM, dans la continuité de la fin de la 
phase de poussée, puis elles reflétaient un mouvement vers l’extérieur du FRM et 
atteignaient ± 0,25 m.s-1. 
Les vitesses de rotation présentaient des évolutions logiquement similaires entre les 
deux avant-bras dans la direction transversale, mais opposées dans les directions 
antéropostérieures et verticales (Figure 70). Ainsi, les avant-bras suivaient le 
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mouvement de flexion du coude pendant les deux premiers tiers de la phase de poussée, 
puis le mouvement d’extension pendant le dernier tiers ; la composante transversale de 
la vitesse de rotation pouvait alors dépasser ± 2 rad.s-1. De même, pendant presque la 
moitié de la phase de roue libre, l’avant-bras suivait le mouvement de flexion du coude, 
puis le mouvement d’extension préparatoire à la saisie des mains courantes du cycle de 
propulsion suivant. 
Figure 70 : Evolutions temporelles des trois composantes des vitesses linéaires relatives 
( xv , yv , zv ) des centres de masse des avant-bras gauche et droit dans fℜ  (en haut) et 
des vitesses angulaires ( xω , yω , zω ) de ces segments (en bas). 
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2.4.2.1.3.3. Les mains 
Comme pour les bras et les avant-bras, les vitesses linéaires relatives des centres de 
masse des deux mains étaient similaires suivant les directions antéropostérieure et 
verticale et opposées suivant la direction transversale (Figure 71). Pendant la phase de 
poussée, les évolutions temporelles de ces vitesses traduisaient un mouvement vers 
l’avant et le bas, atteignant des valeurs maximales proches de 1,0 m.s-1 suivant la 
direction antéropostérieure et dépassant -0,5 m.s-1 suivant la direction verticale. Dans la 
direction transversale, la vitesse était nulle pendant la phase de poussée, en raison de la 
saisie des mains courantes. Pendant la première moitié de la phase de roue libre, ces 
deux composantes traduisaient un mouvement vers l’arrière et le haut, suivi d’un 
mouvement vers l’arrière et le bas pour saisir les mains courantes pendant la seconde 
moitié. Les vitesses maximales dépassaient alors -1,5 m.s-1 suivant la direction 
antéropostérieure et 0,75 m.s-1 suivant la direction verticale. Pendant la première moitié 
de la phase de roue libre, la vitesse transversale du centre de masse des mains traduisait 
un mouvement vers l’intérieur du FRM, suivi d’un mouvement vers l’extérieur du FRM 
pendant la seconde moitié. 
Les vitesses de rotation des deux mains présentaient des évolutions similaires 
suivant la direction transversale. Ainsi, ces composantes étaient positives au début de la 
phase de poussée, traduisant une légère abduction du poignet dans le but de saisir 
complètement les mains courantes. Ensuite, elles devenaient négatives, ce qui traduisait 
un mouvement d’adduction du poignet destiné à accompagner les rotations des mains 
courantes. Dans les derniers instants de la phase de poussée, les valeurs redevenaient 
positives en raison du relâchement progressif des mains courantes. Pendant les deux 
premiers tiers de la phase de roue libre, les composantes transversales des vitesses de 
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rotation des mains étaient positives, avant de devenir négatives pendant le dernier tiers, 
préparant ainsi la saisie des mains courantes. 
Figure 71 : Evolutions temporelles des trois composantes des vitesses linéaires relatives 
( xv , yv , zv ) des centres de masse des mains gauche et droite dans fℜ  (en haut) et des 
vitesses angulaires ( xω , yω , zω ) de ces segments (en bas). 
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2.4.2.2. Vitesse et position du centre de masse du Sujet 
A partir des vitesses linéaires relatives des seize segments du Sujet, il a été possible 
de calculer la vitesse relative du centre de masse du Sujet sur le FRET-1 au cours de la 
séquence vidéographique. Celle-ci présentait de faibles variations, comprises entre -0,13 
et 0,15 m.s-1 suivant la direction antéropostérieure (Figure 72). Dans cette direction, 
/S fGv ℜ

 traduisait un mouvement vers l’avant du FRM pendant toute la phase de 
poussée, qui se continuait pendant les premiers instants de la phase de roue libre, suivi 
d’un mouvement de retour vers l’arrière du FRM. Dans la direction verticale, /S fGv ℜ

 
traduisait un mouvement vers le bas pendant la phase de poussée, suivi d’un 
mouvement vers le haut dès le début de la phase de roue libre. La composante 
transversale de /S fGv ℜ

 était globalement nulle pendant toute la séquence. 
Au niveau des déplacements, les positions transversales ( fk

) du centre de masse 
global du Sujet sont restées comprises entre 0,2 et 0,8 cm, c’est-à-dire dans un intervalle 
qui permet d’assimiler le mouvement de SG  dans fℜ  à un mouvement dans le plan 
sagittal médian du FRM. Suivant les directions antéropostérieure et verticale, les 
positions de SG  étaient comprises entre 0,163 et 0,206 m et entre 0,445 et 0,459 m, soit 
des amplitudes de 4,3 et de 1,4 cm, respectivement (Figure 73). Ainsi, la trajectoire de 
SG  traduisait un déplacement vers le bas et l’avant pendant la phase de poussée et à un 
déplacement vers le haut et l’arrière pendant la phase de roue libre.  
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Figure 72 : Evolutions temporelles des trois composantes ( xv , yv , zv ) de la vitesse du 
centre de masse du Sujet dans fℜ . 
Figure 73 : Evolutions temporelles des positions du centre de masse du Sujet ( SG  ) 
suivant les directions antéropostérieure et verticale de fℜ . 
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Dans le même temps, les positions du centre de masse global du tronc et de la tête 
évoluaient entre 0,053 et 0,080 m suivant la direction antéropostérieure et entre 0,670 et 
0,677 m dans la direction verticale, soit des amplitudes de 2,7 et 0,7 cm, 
respectivement. Ces résultats montrent que le déplacement de l’ensemble {tronc + tête} 
restait très modéré au cours du cycle de propulsion. Inversement, le centre de masse 
global des membres supérieurs évoluait entre -0,076 et 0,254 m et entre 0,458 et 0,573 
m suivant les directions antéropostérieure et verticale, soit des amplitudes de 
déplacement de 33,0 et de 11,5 cm, respectivement. 
 
2.5. Energie cinétique 
2.5.1. Le FRET-1 
Les torseurs cinématiques des sept éléments du FRET-1 ont permis de calculer son 
énergie cinétique totale, et de distinguer les composantes de translation et de rotation. 
L’énergie cinétique totale du FRET-1 a été calculée de deux manières : 
• A partir du modèle complet, en prenant en compte les mouvements des 
fourchettes et des roulettes avant dans fℜ , ainsi que les rotations du FRET-1 
dans ℜ  ; 
• A partir du modèle simplifié du déplacement strictement rectiligne, c’est-à-
dire à partir de la translation de l’origine de fℜ  et des vitesses théoriques de 
rotation des quatre roues autour de leurs axes, calculées à partir de la vitesse 
de translation de l’origine du référentiel du FRET-1 ( /fOv ℜ

). 
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Dans les deux cas, l’énergie cinétique de translation évoluait entre 15,0 J et 22,0 J, 
soit une variation de 7,0 J pendant le quatrième cycle de propulsion (Figure 74). Par 
ailleurs, la valeur minimale était atteinte pendant la phase de poussée tandis que la 
valeur maximale était atteinte pendant la phase de roue libre. Les différences entre les 
deux modèles étaient comprises entre 0,008 J et 0,215 J et restaient faibles au regard des 
valeurs moyennes et maximales de l’ensemble du déplacement qui étaient de 14,0 J et 
28,1 J, respectivement. 
L’énergie cinétique de rotation du FRET-1 présentait un profil d’évolution 
similaire à la composante de translation mais avec des valeurs nettement plus faibles 
puisqu’elles étaient comprises entre 1,6 J et 2,3 J soit une variation de 0,7 J au cours du 
quatrième cycle de propulsion (Figure 75). Les valeurs minimale et maximale étaient 
atteintes pendant la phase de poussée et de roue libre, respectivement, de manière 
synchrone avec celles de la composante de translation. Les différences entre le modèle 
complet et le modèle simplifié étaient comprises entre 0,003 J et 0,183 J au cours de 
l’ensemble du déplacement. Rapportées aux valeurs moyenne (1,5 J) et maximale  
(2,9 J), ces différences étaient relativement plus conséquentes que pour la composante 
de translation. 
Au cours du cycle 4, l’énergie cinétique totale du FRET-1 variait de 7,7 J et la 
valeur minimale (16,5 J) était atteinte pendant la phase de poussée tandis que la valeur 
maximale (24,2 J) était atteinte pendant la phase de roue libre (Figure 76). La 
comparaison des deux modèles montre des différences comprises entre 0,022 J et  
0,398 J et qui ne représentaient qu’une faible partie de l’énergie cinétique totale, dont 
les valeurs moyenne et maximale étaient de 15,5 et 31,1 J, respectivement. 
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Figure 74 : Evolutions temporelles des composantes de translation de l’énergie 
cinétique du FRET-1, calculées à partir du modèle complet (EcT FRET) et du modèle 
simplifié (EcT FRET bis). 
Figure 75 : Evolutions temporelles des composantes de rotation de l’énergie cinétique 
du FRET-1, calculées à partir du modèle complet (EcR FRET) et du modèle simplifié 
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(EcR FRET bis). 
Figure 76 : Evolutions temporelles de l’énergie cinétique totale du FRET-1, calculées à 
partir du modèle complet (Ec FRET) et du modèle simplifié (Ec FRET bis). 
 
2.5.2. Le Sujet 
L’énergie cinétique totale du Sujet ( { }SujetcE ) a été calculée à partir des données 
du système vidéographique et a été dissociée en une composante due à la translation de 
son centre de masse ( { }SujetcExtE ), et une composante due aux mouvements - de 
translation et de rotation - de ses segments dans son référentiel barycentrique *Sℜ  
( { }SujetcGesE ). 
Au cours du cycle 4, l’énergie cinétique de translation du centre de masse du Sujet 
était comprise entre 29,9 et 42,1 J, soit une variation de 12,2 J. { }SujetcExtE  augmentait 
pendant presque la totalité de la phase de poussée, puis diminuait progressivement 
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jusqu’à la fin de la phase de roue libre (Figure 77). La seconde composante, qui 
correspondait à la gesticulation du Sujet dans *Sℜ , montrait une légère augmentation 
pendant la phase de poussée, puis une diminution pendant le premier tiers de la phase de 
roue libre, suivie d’une forte augmentation pendant le second tiers, avant de diminuer à 
nouveau jusqu’à la fin de cette phase. { }SujetcGesE  était comprise entre 1,0 et 7,1 J 
pendant le quatrième cycle soit une variation de 6,1 J. Ses valeurs minimale et 
maximale étaient atteintes au début de la phase de poussée et à la fin du second tiers de 
la phase de roue libre, respectivement. Pendant la phase de poussée, sa valeur maximale 
était de 5,5 J. 
L’énergie cinétique totale du Sujet était comprise entre 31,0 et 47,5 J, soit une 
variation de 16,5 J au cours du quatrième cycle propulsion (Figure 77). L’évolution de 
{ }SujetcE  présentait une augmentation continue et progressive pendant presque la 
totalité de la phase poussée, suivie d’une diminution jusqu’à la moitié de la phase de 
roue libre. Ensuite, { }SujetcE  augmentait d’environ 3 J jusqu’à la fin du second tiers de 
la phase de roue libre, avant de diminuer de manière continue jusqu’à la fin de cette 
phase. Au cours du cycle de propulsion, l’énergie cinétique de translation du centre de 
masse du Sujet représentait la plus grande partie de l’énergie cinétique totale du Sujet 
(81 à 97 %). Bien que l’énergie cinétique de gesticulation ne représentait que 3 à 19 % 
de l’énergie cinétique totale du Sujet, sa contribution relative à l’évolution de 
{ }SujetcE  était particulièrement visible lors de la phase de roue libre, où elle seule 
permet d’expliquer l’augmentation de { }SujetcE . 
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Figure 77 : Evolutions temporelles de l’énergie cinétique totale du Sujet ( { }SujetcE ) et 
des composantes { }SujetcExtE  et { }SujetcGesE . 
 
Afin d’évaluer la contribution de l’énergie cinétique de rotation des segments dans 
l’énergie cinétique totale du Sujet, l’énergie cinétique gesticulation a été dissociée en 
une composante due à la rotation des segments sur eux-mêmes ( { }SujetcRE ) et une 
composante due aux translations des centres de masse des segments dans *Sℜ  
( { }* SujetcTE ).Les évolutions temporelles de { }SujetcRE et de { }* SujetcTE  étaient 
globalement synchrones au cours de la séquence (Figure 78). Cependant, la composante 
de translation présentait une évolution beaucoup plus continue que celle de la 
composante de rotation ( { }SujetcRE ) qui évoluait entre 0,7 et 3,7 J, et qui présentait 
une brève augmentation d’environ 1,5 J à la fin de la phase de poussée. En moyenne, la 
composante de rotation représentait 60 % de l’énergie cinétique de gesticulation. 
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Figure 78 : Evolutions temporelles de l’énergie cinétique de gesticulation du Sujet 
( { }SujetcGesE ) et des composantes { }SujetcRE  et { }* SujetcTE . 
 
2.5.3. Le système {Sujet + FRM} 
L’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} a été obtenue en additionnant 
les énergies cinétiques totales du FRET-1 et du Sujet. Au cours de la séquence 
vidéographique, les valeurs minimale (50,2 J) et maximale (69,2 J) ont été atteintes au 
début et à la fin de la phase de poussée, respectivement, alors que la valeur maximale de 
l’énergie cinétique du FRET-1 a été atteinte au début de la phase de roue libre (Figure 
79). De plus, l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} augmentait à 
nouveau nettement au milieu de la phase de roue libre, alors que celle du FRET-1 était à 
peu près stable à cet instant. Inversement, l’énergie cinétique du Sujet atteignait son 
maximum en même temps que l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} et 
elle présentait une augmentation similaire au milieu de la phase de roue libre. 
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Cependant, alors que l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} diminuait 
légèrement au début de la phase de poussée, celle du Sujet augmentait dès le début. 
Pendant la phase de poussée du cycle 4, l’augmentation de l’énergie cinétique du Sujet 
devenait rapidement supérieure à la diminution de l’énergie cinétique du FRET-1, 
générant ainsi une augmentation de l’énergie cinétique totale du système dès la fin du 
premier tiers, alors que celle du FRET-1 n’augmentait qu’à partir de la moitié de la 
phase de poussée. A l’inverse, l’augmentation de l’énergie cinétique totale du FRET-1 
au début de la phase de roue libre atténuait en partie la diminution de l’énergie cinétique 
totale du système {Sujet + FRM} due à la baisse de l’énergie cinétique du Sujet, à cet 
instant. 
Figure 79 : Evolutions temporelles des énergies cinétiques du système {Sujet + FRM} 
( { }S FcE + ), du Sujet ( { }SujetcE ) et du FRET-1 ( { }1FRETcE − ) pendant la séquence 
vidéographique. 
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2.6. Puissance mécanique 
2.6.1. Puissance cinétique du système {Sujet + FRM} 
La puissance cinétique du système {Sujet + FRM} ( { }S FcinP + ) a été calculée en 
dérivant l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} sur chaque intervalle de 
temps (0,002 s) entre deux mesures (Figure 80). Cette puissance évoluait entre -94 et 
102 W pendant la séquence vidéographique. Pendant le quatrième cycle, la puissance 
cinétique moyenne était de 20 W pendant la phase de poussée et de -20 W pendant la 
phase de roue libre, et elle n’était que de -2 W sur l’ensemble du cycle de propulsion. 
Au cours de ce cycle, la puissance cinétique du système {Sujet + FRM} augmentait de -
35 à  
102 W pendant la première moitié de la phase de poussée, avant de diminuer 
brusquement jusqu’à -85 W quelques instants avant la fin de la phase de poussée, puis 
de s’annuler à la fin cette phase. Pendant la phase de roue libre, la puissance cinétique 
du système {Sujet + FRM} montrait plusieurs variations : elle commençait par 
augmenter jusqu’à 22 W dans les tout premiers instants, dans la continuité de son 
évolution à la fin de la phase de poussée, puis elle diminuait jusqu’à -94 W à la fin du 
premier tiers de la phase de roue libre. Elle présentait ensuite une forte augmentation 
jusqu’à 54 W au milieu de la phase de roue libre, avant de pour diminuer à nouveau 
jusqu’à -47 W à la fin du deuxième tiers. Enfin, elle augmentait encore jusqu’à 9 W, 
avant de diminuer jusqu’à -79 W puis d’augmenter à nouveau jusqu’à la fin de la phase 
de roue libre. 
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Figure 80 : Evolution temporelle de la puissance cinétique du système {Sujet + FRM} 
au cours de la séquence vidéographique. 
 
2.6.2. Puissance des forces de résistance à l’avancement 
Les puissances mécaniques des résistances à l’avancement appliquées sur les 
roulettes avant sur les roues arrière ont été calculées à partir des moments de roulement 
et des vitesses de rotation des roues autour de leurs axes respectifs. La puissance 
mécanique des moments de roulement appliqués sur les roulettes avant s’est révélée très 
largement supérieure à celles des moments de roulement appliqués sur les roues arrière 
et représentait ainsi la plus grande part de la puissance mécanique totale des moments 
de roulement (Figure 81). Entre le cycle 1 et le cycle 5, la puissance mécanique des 
moments de roulement appliqués sur les roulettes avant évoluait entre -7 et -20,5 W 
tandis que celle des moments de roulement appliqués sur les roues arrière évoluait entre 
-3,5 et -6 W. Dans le même temps, la puissance mécanique globale des moments de 
roulement évoluait entre -11 et -25 W. Pendant le cycle 4, ces puissances évoluaient 
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respectivement entre -9 et -17,5 W, entre -4,5 et -5,5 W et entre -13,5 et -21,5 W. 
Pendant ce cycle, les puissances moyennes des moments de roulement étaient de  
-12,5 W pour les pour les roulettes avant, de -5 W pour les roues arrière et de -17,5 W 
pour l’ensemble des quatre roues. La puissance globale des quatre moments de 
roulement évoluait de manière cyclique : elle oscillait faiblement pendant la première 
moitié de la phase de poussée puis augmentait fortement jusqu’à atteindre sa valeur 
maximale au début de la phase roue libre, avant de diminuer pendant tout le reste de la 
phase roue libre. 
Figure 81 : Evolution temporelles des puissances mécaniques des moments de 
roulement appliqués sur les roulettes avant ( ( )1M RP  ), sur les roues arrière 
( ( )2M RP  ) et sur l’ensemble des quatre roues du FRET-1 ( ( ) ( )1 2M MR RP P+  ). 
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2.6.3. Puissance du poids du système {Sujet + FRM} 
Comme le déplacement du centre de masse du FRET-1 était horizontal, son 
déplacement vertical était nul et donc le travail et la puissance du poids du FRET-1 
étaient nuls tout au long du déplacement. Cependant, puisque le centre de masse du 
Sujet se déplaçait verticalement, la puissance mécanique du poids du système {Sujet + 
FRM} a été déterminée à partir de la puissance du poids du Sujet, calculée à l’aide de la 
composante verticale de la vitesse du centre de masse du Sujet. Ainsi, pendant le 
quatrième cycle, la puissance du poids du système était positive pendant la phase de 
poussée, atteignant jusqu’à 48 W, et négative pendant la phase de roue libre, atteignant 
jusqu’à -26 W. Ces résultats signifient qu’une partie de la puissance mécanique externe 
du système {Sujet + FRM}, pendant la phase de poussée, n’était pas due aux actions du 
Sujet mais était produite par son poids, alors que le Sujet devait travailler pour élever 
son centre de masse pendant la phase de roue libre. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 82 : Evolution temporelle de la puissance mécanique du poids du système {Sujet 
+ FRM} au cours de la séquence vidéographique. 
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2.6.4.  Puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} 
A partir des puissances cinétique et externe du système {Sujet + FRM} et dont 
cette dernière fait intervenir les puissances des moments de roulement et du poids du 
système {Sujet + FRM}, il a été possible de calculer la puissance mécanique interne du 
système {Sujet + FRM} ( { }S FintP + ), produite par les efforts réalisés par le Sujet (Figure 
83). Au cours du quatrième cycle, la puissance mécanique interne présentait des valeurs 
alternativement positives et négatives, qui signifiaient que le Sujet produisait tantôt un 
travail moteur, tantôt un travail résistant. Au début du cycle de propulsion, la puissance 
mécanique interne du système {Sujet + FRM} était négative (-35 W) mais devenait très 
rapidement positive pour atteindre sa valeur maximale (106 W) quelques instants après 
la moitié de la phase de poussée. Peu de temps avant la fin de cette phase, la puissance 
interne redevenait négative (-101 W) avant d’augmenter à nouveau jusqu’à 46 W dans 
les tout premiers instants de la phase de roue libre. Au cours du second tiers de cette 
phase, { }S FintP +  présentait une forte augmentation jusqu’à 87 W. Les valeurs moyennes 
de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} étaient de 26 W et 9 W 
pendant les phases de poussée et de roue libre, respectivement, et de 17 W au cours de 
l’ensemble du quatrième cycle. 
2.6.5. Puissance mécanique produite par le Sujet 
En considérant que la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}, 
produite par le Sujet, nécessitait le même débit énergétique pour un travail moteur ou 
résistant, la puissance produite par le Sujet a été calculée à partir des valeurs absolues 
de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}. Dans ce cas, la puissance 
moyenne développée par le Sujet était de 49 W et 35 W pendant les phases de poussée 
et de roue libre, respectivement, et de 41 W pour l’ensemble du quatrième cycle. 
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Figure 83 : Evolution temporelle de la puissance mécanique interne développée par le 
Sujet pour se déplacer au cours de la séquence vidéographique. 
 
3. Synthèse des résultats 
Après avoir présenté en détail, pour un essai, les différents paramètres mécaniques 
nécessaires à l’estimation de la puissance mécanique développée par le Sujet, les 
puissances moyennes de l’ensemble des essais sont présentées dans les paragraphes qui 
suivent, notamment dans le but d’étudier l’influence de la vitesse de déplacement et de 
comparer ces résultats avec ceux des méthodes antérieures présentées dans la littérature. 
Au cours de l’expérimentation, le Sujet a réalisé quinze déplacements dont dix à 
vitesse de confort et cinq à vitesse rapide. Pour chaque déplacement réalisé à vitesse de 
confort, le système vidéographique a permis d’isoler au moins un cycle de propulsion 
complet ; le troisième essai a même permis d’enregistrer deux cycles complets. Pour les 
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déplacements à vitesse rapide, il a été difficile d’isoler un cycle complet composé d’une 
phase de poussée et d’une phase de roue libre complètes. Seuls les deuxième et 
troisième essais à cette vitesse ont permis d’enregistrer un cycle complet, alors que les 
premier et cinquième essais ont permis d’enregistrer uniquement une phase complète de 
poussée et une phase complète de roue libre, respectivement. Le quatrième essai à 
vitesse rapide, quant à lui, n’a pas permis d’enregistrer une seule phase complète. Au 
total, il a donc été possible d’isoler 13 cycles de propulsion (11 à vitesse de confort et 2 
à vitesse rapide), 14 phases de poussées (11 à vitesse de confort et 3 à vitesse rapide) et 
18 phases de roue libre (15 à vitesse de confort et 3 à vitesse rapide). 
Traitement statistique : 
Etant donné que l’objectif premier de ce travail était de proposer une méthodologie 
d’étude biomécanique de la locomotion en FRM, les expérimentations réalisées avaient 
pour but essentiel de mettre en application le modèle théorique et de quantifier les 
grandeurs cinétiques et énergétiques. Aussi, dans le protocole expérimental, il n’a pas 
été envisagé de procéder à un traitement statistique, qui aurait notamment nécessité un 
nombre plus important de cycles de propulsion, visant à comparer les différents résultats 
en fonction de plusieurs modalité (exemple : allure de déplacement). Par conséquent, les 
comparaisons des valeurs moyennes présentées ci-après permettent uniquement 
d’identifier des tendances, mais imposent une certaine réserve dans l’interprétation de 
ces résultats. Les écarts-types ont néanmoins été calculés pour illustrer la dispersion des 
résultats autour de la valeur moyenne présentée. 
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3.1. Paramètres temporels et cinématiques 
Les paramètres temporels des cycles de propulsion ont été déterminés pour tous les 
essais (Tableau 12). Les durées des cycles étaient plus longues pour les deux cycles à 
vitesse rapide (1,33 et 1,34 seconde) que pour les cycles réalisés à vitesse de confort 
(1,15 ± 0,09 seconde), et elles correspondaient à des fréquences de propulsion de  
0,75 Hz et environ 1 Hz (0,88 ± 0,08 Hz), respectivement. Cependant, la durée des 
phases de poussée était plus courte pour les essais à vitesse rapide (0,47 ± 0,05 seconde) 
que pour les essais à vitesse de confort (0,59 ± 0,07 seconde). Par contre, la durée de la 
phase de roue libre était plus longue lorsque la vitesse était rapide (0,81 ± 0,05 seconde) 
que lors des essais à allure de confort (0,56 ± 0,05 seconde). Ainsi, les ratios des phases 
de poussée et des phases de roue libre par rapport à la durée du cycle étaient similaires 
pour les essais à allure de confort, alors que l’augmentation de la vitesse se traduisait 
par une augmentation du ratio temporel de la durée de la phase de roue libre et une 
diminution de celui de la phase de poussée. 
Figure 84 : Durées moyennes des phases de poussée et de roue libre pour les deux 
allures de déplacement. 
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La vitesse de l’origine du référentiel du FRET-1 ( /fOv ℜ

) a été calculée pendant 
les différents cycles de propulsion. Les résultats montrent que pour une même allure, la 
vitesse était relativement stable entre les différents essais. Par ailleurs, comme cela était 
attendu, la vitesse moyenne était supérieure lors des essais à allure rapide (1,46 m.s-1) 
comparé aux essais à allure de confort (0,98 ± 0,06 m.s-1). Pour les deux allures, la 
vitesse moyenne de la phase de poussée (allure de confort : 0,93 ± 0,06 m.s-1 ; allure 
rapide : 1,34 ±0,05 m.s-1) était inférieure à celle de la phase de roue libre (allure de 
confort : 1,02 ± 0,08 m.s-1 ; allure rapide : 1,57 ±0,03 m.s-1 pour les déplacements à 
allure rapide). De plus, l’écart entre les valeurs moyennes de la phase de poussée et de 
la phase de roue libre était plus important que pour les essais à allure rapide, ce qui 
sous-entend un travail du Sujet plus conséquent pour accélérer le système {Sujet + 
FRM}. 
Figure 85 : Vitesses moyennes du FRM pendant les phases de poussée et de roue libre 
pour les allures de déplacement. 
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Nom Phase Durée (s) Vitesse (m/s) 
Durée cycle 
(s) 
Vitesse cycle 
(m/s) 
RL 0,728 1,06 C_01 P 0,52 1,03 1,25 1,05 
RL 0,582 1,02 C_02 P 0,6 0,94 1,18 0,98 
RL 0,628 1,05 
P 0,492 0,89 1,12 0,98 
RL 0,51 0,92 C_03 
P 0,694 0,92 1,20 0,92 
RL 0,42 1,09 
P 0,668 0,90 1,09 0,97 C_04 
RL 0,564 0,95 Incomplet / 
P 0,544 0,94 C_05 RL 0,66 1,02 1,20 0,98 
RL 0,394 1,11 
P 0,534 0,91 0,93 0,99 C_06 
RL 0,608 0,96 Incomplet / 
RL 0,592 1,03 
P 0,568 0,87 1,16 0,95 C_07 
RL 0,518 0,91 Incomplet / 
P 0,636 0,92 C_08 RL 0,6 1,00 1,24 0,96 
RL 0,498 1,20 
P 0,552 1,05 1,05 1,12 C_09 
RL 0,496 1,09 Incomplet / 
RL 0,546 0,94 C_10 P 0,642 0,84 1,19 0,89 
R_01 P 0,42 1,39 Incomplet / 
RL 0,802 1,56 R_02 P 0,526 1,30 1,33 1,46 
RL 0,864 1,53 R_03 P 0,472 1,31 1,34 1,46 
R_05 RL 0,758 1,60 Incomplet / 
 
P 0,59 (± 0,07) 0,93 (± 0,06) Moyenne 
C RL 0,56 (± 0,09) 1,02 (± 0,08) 1,15 (±0,09) 0,98 (±0,06) 
P 0,47 (± 0,05) 1,34 (±0,05) Moyenne 
R RL 0,81 (±0,05) 1,57 (±0,03) 1,33 (±0,01) 1,46 (±0,00) 
Tableau 12 : Durées et vitesses moyennes des phases et des cycles de propulsion 
analysés. 
Les essais dont le nom commence par « C » correspondent aux déplacements à allure 
de confort et ceux dont le nom commence par « R » aux déplacements à allure rapide. 
Pour les phases : « P » correspond à une phase de poussée et « RL » à une phase de 
roue libre. 
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 Phase { }S FcinP + (
W) 
( )1 2R RM MP + 
 (W) 
{ }( )S FPP +  
(W) intP  (W) int
P  (W) 
RL -26,6 -19,7 -12,4 5,4 41,5 C_01 P 42,2 -17,6 14,4 45,6 65,0 
RL -20,4 -18,0 -11,2 9,0 29,7 C_02 P 29,5 -16,8 10,7 35,4 45,5 
RL -23,0 -19,3 -0,4 -3,1 30,9 
P 22,6 -15,0 9,8 27,7 40,7 
RL -15,9 -17,2 -17,7 18,8 26,0 C_03 
P 4,3 -16,2 8,1 12,4 29,7 
RL -23,4 -19,0 -6,4 2,4 31,8 
P 12,0 -15,9 7,2 20,5 34,7 C_04 
RL -21,9 -17,4 -12,2 7,7 23,8 
P 20,6 -16,2 10,7 25,8 49,0 C_05 RL -20,8 -18,5 -11,2 9,1 34,6 
RL -18,7 -19,2 -3,1 4,0 26,0 
P 8,0 -15,5 12,3 10,8 34,8 C_06 
RL -24,3 -17,2 -15,9 9,0 20,2 
RL -22,9 -17,9 -9,1 4,3 27,3 
P 16,6 -15,1 10,4 21,1 36,5 C_07 
RL -16,0 -17,0 -14,9 15,9 22,7 
P 12,6 -16,5 10,1 18,7 39,4 C_08 RL -27,6 -19,0 -16,7 8,1 26,9 
RL -3,9 -21,3 -5,2 23,0 42,1 
P 5,3 -17,7 9,4 13,3 31,3 C_09 
RL -18,9 -19,7 -17,3 18,5 39,2 
RL -22,3 -17,2 -14,3 9,4 14,0 C_10 P 8,7 -14,8 10,0 13,5 29,7 
R_01 P 74,3 -26,5 40,4 59,8 78,5 
RL -15,0 -28,9 -27,9 42,0 77,8 R_02 P 35,9 -27,8 50,3 12,7 51,1 
RL -22,6 -30,2 -28,1 35,8 69,5 R_03 P 96,4 -24,8 56,5 64,3 109,6 
R_05 RL -29,5 -31,4 -42,6 44,9 68,5 
 
P 16,6 (± 11,5) 
-16,1 
(± 1,0) 
10,3 
(± 1,9) 
22,3  
(± 10,8) 
39,7 
(± 10,4) Moyenne 
C RL -20,5 (± 5,7) 
-18,5 
(± 1,2) 
-11,2 
(± 5,4) 
9,4 
(± 7,0) 
29,1 
(± 7,9) 
P 68,9 (± 30,6) 
-26,4 
(± 1,5) 
49,1 
(± 8,2) 
45,6 
(± 28,5) 
79,7 
(± 29,2) Moyenne 
R RL -22,3 (± 7,2) 
-30,2 
(± 1,2) 
-32,9 
(± 8,4) 
40,9 
(± 4,7) 
71,9 
(± 5,1) 
Tableau 13 : Puissances mécaniques moyennes au cours des phases étudiées.  
 
Les essais dont le nom commence par « C » correspondent aux déplacements à allure 
de confort et ceux dont le nom commence par « R » aux déplacements à allure rapide. 
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Pour les phases : « P » correspond à une phase de poussée et « RL » à une phase de 
roue libre. 
 
nom 
{ }S FcinP +  
(W) 
( )1 2R RM MP +   
(W) 
{ }( )S FPP +  
(W) intP  (W) int
P  (W) 
C_01 2,1 -18,8 -1,3 22,1 51,3 
C_02 4,9 -17,4 -0,1 22,4 37,8 
C_03 -3,0 -17,4 4,1 10,4 35,2 
C_03 -4,3 -16,6 -2,8 15,1 28,1 
C_04 -1,7 -17,1 1,9 13,5 33,5 
C_05 -2,1 -17,4 -1,3 16,6 41,1 
C_06 -3,4 -17,1 5,8 7,9 31,1 
C_07 -3,6 -16,5 0,4 12,6 31,8 
C_08 -6,9 -17,7 -2,9 13,6 33,4 
C_09 1,0 -19,4 2,5 17,9 36,4 
C_10 -5,5 -15,9 -1,2 11,6 22,5 
R_02 5,1 -28,5 3,0 30,4 67,2 
R_03 19,5 -28,3 1,8 45,9 83,6 
 
Moyenne C -2,0 (± 3,5) 
-17,4 
(± 1,0) 
0,5 
(± 2,8) 
14,9 
(± 4,6) 
34,7 
(± 7,4) 
Moyenne R 12,3 (± 10,1) 
-28,4 
(± 0,1) 
2,4 
(± 0,9) 
38,2 
(± 10,9) 
75,4 
(±11,6) 
Tableau 14 : Puissances mécaniques moyennes au cours des 13 cycles étudiés. 
Les essais dont le nom commence par « C » correspondent aux déplacements à allure 
de confort et ceux dont le nom commence par « R » aux déplacements à allure rapide. 
 
3.2. Energétique du Sujet 
Pour tous les cycles et les phases décrits au paragraphe précédent, il a été possible 
de calculer les valeurs moyennes de la puissance cinétique, des moments de roulement, 
du poids du système {Sujet + FRM} et par suite, de la puissance mécanique interne du 
système {sujet + FRM} et de la puissance développée par le Sujet (Tableau 13, Tableau 
14, Figure 86 et Figure 87). 
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Figure 86 : Puissances mécaniques moyennes au cours des phases de poussée, des 
phases de roue libre et des cycles de propulsion, lors des essais réalisés à allure de 
confort. 
 
Figure 87 : Puissances mécaniques moyennes au cours des phases de poussée, des 
phases de roue libre et des cycles de propulsion, lors des essais réalisés à allure rapide. 
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3.2.1. Puissance cinétique 
Lors des phases de poussée, la moyenne de la puissance cinétique du système 
{Sujet + FRM} était positive aussi bien pour les onze phases de poussée réalisées à 
allure de confort (16,6 ± 11,5 W) (Figure 86) que pour les trois phases de poussée 
réalisées à allure rapide (68,9 ± 30,6 W) (Figure 87). Bien que ces résultats soit très 
largement supérieurs lors des déplacements rapides, les écart-types indiquent une 
grande dispersion des valeurs entre les essais des deux modalités et qui imposent une 
interprétation prudente. A l’inverse, la moyenne de la puissance cinétique du système 
{Sujet + FRM} était négative aussi bien pendant les quinze phases de roue libre 
réalisées à allure de confort (-20,5 ± 5,7 W) que pour les trois phases de roue libre 
réalisées à allure rapide (-22,3 ± 7,2 W). Ces résultats semblent indiquer que la 
puissance cinétique était similaire pendant les phases de roue libre, pour les deux allures 
de déplacement étudiées. 
Lors de déplacement à allure stabilisée, les paramètres cinétiques d’un cycle 
standard devraient revenir, en fin de cycle, à leurs valeurs initiales du début du cycle de 
propulsion : la variation de l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} devrait 
donc être nul ainsi que la valeur moyenne de la puissance cinétique du système. Sur 
l’ensemble du cycle de propulsion, la moyenne des puissances cinétiques n’était nulle ni 
pour les cycles à allure de confort (-2,0 ± 3,5 W) ni pour les deux cycles à allure rapide 
(12,3 ± 10,1), dont l’un approchait même 20 W. Ces résultats montrent bien que les 
cycles de propulsion étudiés ici ne pouvaient pas être considérés comme des cycles 
standards et qu’un nombre conséquent de cycles serait nécessaire pour que la puissance 
moyenne se rapproche de zéro comme c’est le cas pour les déplacements à allure de 
confort. 
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3.2.2. Puissance des résistances à l’avancement 
Comme on pouvait s’y attendre, la moyenne des puissances des moments de 
roulement était négative pendant le cycle de propulsion, aussi bien lors des 
déplacements à allure de confort (-17,4 ± 1,0 W) (Figure 86) que lors des déplacements 
à allure rapide (-28,4 ± 0,1 W) (Figure 87). Elle était cependant logiquement supérieure 
lors des déplacements à allure rapide car la vitesse de rotation des roues était alors plus 
élevée. Cette différence s’est également retrouvée entre les deux phases du cycle de 
propulsion puisque la puissance moyenne des moments de roulement était supérieure 
pendant la phase de roue libre (allure de confort : -18,5 ± 1,2 W ; allure rapide : -30,2 ± 
1,2 W) par rapport à la phase de poussée (allure de confort : -16,1 ± 1,0 W ; allure 
rapide : -26,4 ± 1,5 W). 
3.2.3. Puissance du poids du système {Sujet + FRM} 
Au cours des phases de poussée, la puissance mécanique moyenne du poids du 
système {Sujet + FRM} était positive, aussi bien lors des déplacements à vitesse de 
confort (10,9 ± 1,9 W) (Figure 86) que lors des déplacements à vitesse rapide  
(49,1 ± 8,2 W) (Figure 87), traduisant une participation du travail du poids à 
l’augmentation de l’énergie cinétique du système {Sujet + FRM}. A l’inverse, pendant 
les phases de roue libre, la puissance moyenne du poids du système {Sujet + FRM} était 
négative aussi bien lors des déplacements à allure de confort  
(-11,2 ± 5,4 W) que lors des déplacements à allure rapide (-32,9 ± 8,4 W). Ces résultats 
sont en rapport avec les mouvements du centre de masse du Sujet qui s’abaissait 
pendant la phase de poussée et qui s’élevait pendant la phase de roue libre, alors que le 
déplacement du FRM était horizontal. Ils traduisent une puissance développée par le 
Sujet, pendant la phase de roue libre, pour élever son centre de masse et donc celui du 
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système {Sujet + FRM}. Au cours des déplacements à allure rapide, la puissance 
moyenne du poids du système {Sujet + FRM} était plus importante que lors des 
déplacements à allure de confort, aussi bien pendant les phases de poussée que pendant 
les phases de roue libre, et ces résultats reflétaient des mouvements verticaux plus 
rapides du centre de masse du Sujet. Sur l’ensemble du cycle de propulsion, la 
puissance moyenne du poids du système {Sujet+ FRM} était pratiquement nulle pour 
l’ensemble des 11 cycles réalisés à allure de confort (0,5 ± 2,8 W) et légèrement 
positive pour les deux cycles réalisés à allure rapide (2,4 ± 0,9 W).  
3.2.4. Puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} 
Les résultats de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} (Figure 
86 et Figure 87) montrent des valeurs moyennes logiquement positives aussi bien 
pendant les phases de poussée (allure de confort : 22,3 ± 10,8 W ; allure rapide : 45,6 ± 
28,5 W) que pendant les phases de roue libre (allure de confort : 9,4 ± 7,0 W ; allure 
rapide : 40,9 ± 4,7 W). Par conséquent, la valeur moyenne sur l’ensemble du cycle de 
propulsion était positive, et nettement supérieure lors des cycles réalisés à allure rapide 
(38,2 ± 10,9 W) comparée à celle des cycles réalisés à allure de confort (14,9 ± 4,6 W). 
3.2.5. Puissance mécanique développée par le Sujet 
La puissance mécanique développée par le Sujet (Figure 86 et Figure 87), calculée 
à partir des valeurs absolues de la puissance mécanique interne du système {Sujet + 
FRM}, montrait des valeurs moyennes par cycle qui étaient environ deux fois 
supérieures à celle de la puissance mécanique interne (allure de confort : + 130 % ; 
allure rapide : + 98 %). De plus, la puissance moyenne du Sujet pendant le cycle de 
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propulsion était plus de deux fois supérieure lors des essais réalisés allure rapide (75,4 ± 
11,6 W) par rapport à ceux réalisés à allure de confort (34,7 ± 7,4 W). 
De la même façon, pendant la phase de poussée, la puissance moyenne développée 
par le Sujet était presque deux fois supérieure à la puissance mécanique interne 
moyenne (allure de confort : +78 % ; allure rapide : + 75 %) et elle était deux fois 
supérieure lors des essais réalisés à allure rapide (79,7 ± 29,2 W) par rapport aux essais 
réalisés à allure de confort (39,7 ± 10,4 W). Pendant les phases de roue libre, la 
puissance mécanique moyenne développée par le Sujet était deux à trois fois supérieure 
à la puissance mécanique interne moyenne (allure de confort : + 208 % ; allure rapide : 
+76 %) et était plus de deux fois supérieure lors des essais réalisés à allure rapide  
(71,9 ± 5,1 W) par rapport aux essais réalisés à allure de confort (29,1 ± 7,9 W). 
3.3. Comparaison avec les méthodes antérieures 
Pour estimer l’apport des résultats de ce travail par rapport à ceux de la littérature, 
la puissance mécanique développée par le Sujet a été estimée en appliquant les deux 
principales méthodologies utilisées antérieurement et basées soit sur les forces de 
freinage, soit sur les moments propulsifs. Dans le premier cas, qui correspond à la 
méthodologie utilisée sur les tapis roulant par van der Woude et al. [305], la puissance 
mécanique développée par le Sujet était supposée d’intensité égale mais de signe 
opposé à celle des forces de résistance à l’avancement, c’est-à-dire que la puissance 
mécanique cinétique du système {Sujet + FRM} et la puissance du poids du système 
{Sujet + FRM} étaient négligées. Pour appliquer cette première méthode, la force 
freinage a été calculée à l’aide du modèle d’estimation de raF

 en utilisant les valeurs 
des composantes normales des forces de réactions du sol ( 1NR  et 2NR ), au début de 
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l’enregistrement, lorsque le Sujet était immobile, le buste redressé au niveau du 
dossier22. La force de freinage était alors de -17,6 ± 0,2 N pour les essais à allure de 
confort et de -17,7 ± 0,1 N pour les essais à allure rapide. La puissance a alors été 
calculée en multipliant cette valeur par la vitesse de l’origine du référentiel du FRM. 
Pour calculer la puissance des moments propulsifs selon la seconde méthode, la 
puissance de chacun des deux moments propulsifs a été calculée, en multipliant sa 
valeur par la vitesse de rotation de la roue autour de son axe, puis elles ont été 
additionnées. Cette méthode ne prend donc pas en compte la puissance des efforts 
appliqués par le Sujet sur le siège ni la puissance du poids du système {Sujet + FRM}. 
 
Figure 88 : Evolution temporelle de l’opposé de la puissance des forces de résistance à 
l’avancement, calculée suivant la méthode classique décrite par van der Woude et al. 
(1986), de la puissance des moments propulsifs et de la puissance mécanique interne du 
système {Sujet + FRM} au cours d’un cycle de propulsion (Cycle 4 de l’essai C_05). 
                                                 
22
 Le dossier avait été enlevé lors des expérimentations avec le sujet. 
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Les évolutions temporelles de la puissance des forces de résistance à l’avancement 
et de la puissance des moments propulsifs montraient des différences évidentes entre-
elles et par rapport à la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}. 
(Figure 88). En effet, la puissance des forces de freinage évoluait très peu au cours du 
cycle de propulsion (entre 15,1 et 18,2 W) et ses valeurs moyennes étaient de -16,2 W 
au cours de la phase de poussée, de -17,4 W au cours de la phase de roue libre, et de  
-16,9 W sur l’ensemble du cycle présenté. A l’inverse, la puissance des moments 
propulsifs présentait une très forte augmentation jusqu’à 86,9 W pendant la phase de 
poussée, puis devenait logiquement nulle pendant toute la phase de roue libre. Les 
puissances moyennes obtenues avec cette méthode étaient de 33,0 W pendant la phase 
de poussée et de 14,9 W pendant l’ensemble du cycle de propulsion. 
 
Tableau 15 : Puissances mécaniques moyennes au cours des 13 cycles étudiés. 
Les essais dont le nom commence par « C » correspondent aux déplacements à allure 
de confort et ceux dont le nom commence par « R » aux déplacements à allure rapide. 
Nom ( )F raP−

 (W) 
(méthode classique) 
( )M propP   
(W) 
{ }S FintP +  
(W) 
{ }S FintP +  
(W) 
C_01 18,9 23,9 22,1 51,3 
C_02 17,5 21,7 22,4 37,8 
C_03 16,7 14,1 10,4 35,2 
C_03 15,8 15,1 15,1 28,1 
C_04 17,0 14,0 13,5 33,5 
C_05 16,9 14,9 16,6 41,1 
C_06 17,6 15,0 7,9 31,1 
C_07 16,5 13,2 12,6 31,8 
C_08 16,6 14,3 13,6 33,4 
C_09 17,9 14,1 17,9 36,4 
C_10 15,7 15,3 11,6 22,5 
R_02 25,8 35,5 30,4 67,2 
R_03 25,3 46,2 45,9 83,6 
     
Moyenne C 17,0 (±0,9) 16,0 (± 3,5) 14,9 (± 4,6) 34,7 (± 7,4) 
Moyenne R 25,6 (± 0,4) 40,9 (±7,6) 38,2 (± 10,9) 75,4 (± 11,6) 
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Tableau 16 : Puissances mécaniques moyennes au cours des phases étudiées. 
Les essais dont le nom commence par « C » correspondent aux déplacements à allure 
de confort et ceux dont le nom commence par « R » aux déplacements à allure rapide. 
Pour les phases : « P » correspond à une phase de poussée et « RL » à une phase de 
roue libre.) 
Nom Phase ( )F raP−

 (W) 
(méthode classique) 
( )M propP   
(W) 
{ }S FintP +  
(W) 
{ }S FintP +  
(W) 
RL 18,7 0,0 5,4 41,5 C_01 P 19,1 57,3 45,6 65,0 
RL 18,1 0 9,0 29,7 C_02 P 17,0 42,7 35,4 45,5 
RL 17,7 0 -3,1 30,9 
P 15,3 32,1 27,7 40,7 
RL 15,9 0 18,8 26,0 C_03 
P 15,7 26,2 12,4 29,7 
RL 19,1 0 2,4 31,8 
P 15,7 22,8 20,5 34,7 C_04 
RL 16,5 0 7,7 23,8 
P 16,2 33,0 25,8 49,0 C_05 RL 17,4 0 9,1 34,6 
RL 19,5 0 4,0 26,0 
P 16,1 26,1 10,8 34,8 C_06 
RL 16,9 0 9,0 20,2 
RL 18,0 0 4,3 27,3 
P 15,0 26,9 21,1 36,5 C_07 
RL 15,6 0 15,9 22,7 
P 16,1 27,8 18,7 39,4 C_08 RL 17,1 0 8,1 26,9 
RL 19,1 0 23,0 42,1 
P 16,8 26,9 13,3 31,3 C_09 
RL 17,2 0 18,5 39,2 
RL 16,6 0 9,4 14,0 C_10 P 14,9 28,3 13,5 29,7 
R_01 P 25,5 116,3 59,8 78,5 
RL 27,6 0 42,0 77,8 R_02 P 23,2 89,6 12,7 51,1 
RL 26,5 0 35,8 69,5 R_03 P 23,0 130,9 64,3 109,6 
R_05 RL 27,3 0 44,9 68,5 
      
P 16,2 (± 1,2) 31,8 (±10,0) 22,3 (± 10,8) 
39,7 
(± 10,4) Moyenne C RL 17,6 (±1,2) 0 9,4 (± 7,0) 29,1 (± 7,9) 
P 23,9 (± 1,4) 112,3 (±20,9) 45,6 (± 28,5) 
79,7 
(± 29,2) Moyenne R RL 27,1 (±0,6) 0 40,9 (± 4,7) 71,9 (± 5,1) 
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Les puissances moyennes ont été calculées avec ces deux méthodes pour toutes les 
phases et tous les cycles de propulsion (Tableau 15 et Tableau 16). Les résultats 
montrent que, sur l’ensemble du cycle de propulsion, les puissances mécanique 
moyennes développées par le Sujet, calculées à partir des forces de freinage (17,0 ± 0,9 
W), des moments propulsifs (16,0 ± 3,5 W) et la puissance mécanique interne du 
système {Sujet + FRM} (14,9 ± 4,6 W) n’étaient pas très différentes lors des 
déplacements à allure de confort (Figure 89). Cependant, l’observation des résultats de 
chaque essai faisait apparaître des différences plus importantes entre les méthodes : par 
exemple, la méthode des forces freinage ne donnait pas toujours des résultats supérieurs 
à ceux de la méthode basée sur les moments propulsifs (Tableau 15, p. 270). A allure 
rapide, les différences entre les méthodes étaient nettement plus marquées : la méthode 
des forces de freinage (25,6 ± 0,4 W) semblait sous-estimer la puissance développée par 
le Sujet par rapport au moment propulsif (40,9 ± 7,6 W) et à celle des la puissance 
mécanique interne du système {Sujet + FRM} (38,2 ± 10,9 W), ces deux dernières 
donnant des résultats moyens équivalents. Dans tous les cas, et quelle que soit l’allure 
du déplacement, la méthode de calcul de la puissance développée par le Sujet à partir 
des valeurs absolues de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}, 
donnait les résultats environ deux fois plus élevés que les autres méthodes. 
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Figure 89 : Puissance mécanique moyenne par cycle de propulsion calculée à partir 
des différentes méthodes. 
 
Figure 90 : Puissance mécanique moyenne par phase, calculée à partir des différentes 
méthodes. 
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La puissance mécanique moyenne des forces de freinage était équivalente entre les 
phases de poussée et de roue libre, pour une même allure de déplacement (allure de 
confort : 16,2 ± 1,2 W vs 17,6 ± 1,2 W ; allure rapide : 23,9 ± 1,4 W vs 27,1 ± 0,6 W) 
(Figure 90 et Tableau 16). Pour les moments propulsifs, la puissance était logiquement 
nulle pendant les phases de roue libre, quelle que soit l’allure du déplacement. Par 
ailleurs, pour toutes les phases de poussée réalisée à allure de confort, la puissance des 
moments propulsifs était inférieure à la puissance moyenne développée par le Sujet23 
(31,8 ±10 W vs 39,7 ±10,4 W, respectivement) (Tableau 16, p. 271). Par contre, c’était 
le contraire pour les trois phases de poussée réalisées à vitesse rapide (112,3 ± 20,9 W 
vs 79,7 ± 29,2 W, respectivement). 
 
                                                 
23
 Rappel : la puissance développée par le Sujet a été calculée à l’aide des valeurs absolues de la 
puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}. 
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Résumé du Chapitre IV 
Après une présentation des résultats des tests de décélération et des valeurs des 
paramètres de résistance au roulement des roues avant et arrière, tous les paramètres 
mécaniques nécessaires à l’estimation de la puissance mécanique interne du système 
{Sujet + FRM} ont été présentés pour un déplacement choisi au hasard parmi les dix 
déplacements réalisés à allure de confort. Tous ces résultats, exhaustifs et nécessaires à 
l’estimation de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}, méritent une 
analyse fine pour comprendre la complexité de la locomotion en FRM. Les résultats 
moyens par cycle et par phase ont ensuite été présentés pour l’ensemble des 
déplacements, à allure de confort et à allure plus rapide. 
En premier lieu, ces résultats ont mis en évidence une vitesse de rotation du châssis 
non nulle lors d’un déplacement demandé en ligne droite, traduisant un léger 
mouvement de lacet du FRM et par conséquent le non-respect de la condition stricte de 
déplacement rectiligne. Cependant, ces mouvements n’ont pas eu de répercussions 
sensibles sur l’énergie cinétique totale du FRM ni sur la puissance cinétique associée. 
Au niveau de la dynamique, les efforts appliqués par le Sujet sur les mains courantes 
ont montré une différence très claire entre les côtés gauche et droit. Au niveau cinétique 
et énergétique, des variations de la puissance cinétique du système {Sujet + FRM} ont 
été notées, ainsi que l’importance de la puissance du poids du Sujet lors d’un 
déplacement sur le plat, même à allure de confort alors que les mouvements du tronc 
étaient réduits. La puissance des moments de roulement des roulettes avant s’est révélée 
très largement supérieure à celle des roues arrière et toutes deux présentaient des 
variations importantes au cours du cycle de propulsion. Enfin, la puissance mécanique 
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interne a montré des variations très élevées au cours du cycle de propulsion, présentant 
alternativement des valeurs positives et négatives. 
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CHAPITRE V : 
ANALYSE ET DISCUSSION 
1. Tests de décélération 
Les résultats des tests de décélération ont confirmé que la force de résistance à 
l’avancement dépendait de la masse totale du système {FRM + Masse additionnelle} et 
de sa répartition entre les roulettes avant ( 1NR ) et les roues arrière ( 2NR ), comme 
l’avait déjà montré de Saint Rémy et al. (2003) [93]. Entre la 3ème et la 4ème série de tests 
de décélération, une différence d’environ un kilogramme a été notée sans pour autant 
que la masse additionnelle ait changé. Cette différence peut être expliquée par la 
position très avancée de la masse additionnelle sur le siège durant la quatrième série 
créant un effort sur le dynamomètre du siège en dehors de ceux appliqués lors de son 
étalonnage. Un nouvel étalonnage avec des efforts appliqués sur la structure du siège et 
en dehors des dimensions propres du dynamomètre (sur le repose-pied ou sur le haut du 
dossier, par exemple) devrait permettre d’améliorer la précision des mesures de ce 
dynamomètre, notamment dans le cas d’efforts extrêmes. Par ailleurs, une dispersion 
plus importante des décélérations a été notée pour la 3ème série de tests qui pourrait être 
expliquée par des trajectoires du FRET-1 plus variées dans cette série que dans les 
autres, modifiant les irrégularités du sol rencontrées au cours du déplacement. 
Dans la présente étude, les forces de résistance à l’avancement mesurées étaient 
comprises entre -13,9 et -32,0 N et donc inférieures à celles mesurées (entre -16,7 et -
51,3 N) par N. de Saint Rémy (2005) [96] avec les mêmes masses additionnelles et le 
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même FRM. Cette différence peut être attribuée à la surface de déplacement qui était 
une moquette rase dans cette étude et une piste d’athlétisme en caoutchouc dans celle de 
de Saint Rémy (2005). 
Les tests de décélération ont permis de calculer les paramètres de résistance au 
roulement des roues avant ( 1δ =2,227 × 10-3 m) et arrière ( 2δ =2,420 × 10-3 m) du 
FRET-1 sur une moquette rase. Ces paramètres étaient logiquement inférieurs à ceux 
des roues de voiture roulant sur une route bitumée, généralement compris entre 7,0 × 10-
3
 m et 14,0 × 10-3 m (National Academy of Sciences, Transportation Research Board, 
2006) [228], mais ils étaient du même ordre de grandeur que ceux récemment déterminés 
par J.C. Cabelguen [43] ( 1δ =1,5 × 10-3 m et 2δ =1,0 × 10-3 m) pour le FRET-1 à l’aide 
d’un autre modèle mais sans préciser la nature du sol. Ces dernières valeurs ont été 
reprises par F. Lavaste dans un modèle de la propulsion en FRM [198]. En rapportant les 
paramètres de roulement aux rayons des roues, la résistance des roulettes avant est 
apparue nettement supérieure à celle des roues arrière, en raison du faible rayon des 
roulettes. Ainsi, raF  était principalement déterminée par la force de réaction normale 
du sol sur les roulettes avant. 
Le modèle des forces de résistance à l’avancement et la méthode de détermination 
des paramètres de roulement utilisés ici présentent un avantage supplémentaire par 
rapport au modèle utilisé par de Saint Rémy (2005) [96] puisqu’ils permettent de 
caractériser la résistance au roulement sans glissement d’une roue sur une surface 
quelconque, indépendamment des caractéristiques géométriques et inertielles du FRM. 
L’application de cette méthode à différents pneus et à différentes surfaces pourrait 
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permettre de construire une échelle des paramètres de roulement des différents couples 
pneus/surfaces. 
 
2. Analyse de la propulsion 
2.1. Paramètres temporels 
Au cours des différents cycles analysés dans ce travail, la fréquence de propulsion 
était plus faible quand l’allure était rapide (environ 0,75 Hz) que lors des déplacements 
à allure de confort (environ 1 Hz). De plus, avec l’augmentation de la vitesse, la durée 
de la phase de poussée diminuait légèrement alors que la durée de la phase de roue libre 
augmentait fortement. Ces résultats sont en désaccord avec ceux de van der Woude et 
al. (1989c) [309] qui ont montré que la fréquence de propulsion augmentait avec la 
vitesse tandis que la durée de la phase de roue libre diminuait. Il est cependant possible 
que des résultats similaires auraient été obtenus dans la présente étude si les vitesses 
avaient été plus rapides ; mais cette hypothèse devra être vérifiée ultérieurement. 
2.2. Paramètres cinématiques 
2.2.1. Cinématique du FRET-1 
Le modèle mécanique élaboré et présenté ici a permis de calculer les torseurs 
cinématiques des sept éléments du FRM à partir des mesures réalisées à l’aide du 
FRET-1. Les résultats ont montré que la vitesse de translation du FRET-1, définie par la 
vitesse de l’origine du référentiel du FRM, n’était pas constante au cours du 
déplacement, ni au cours des différents cycles de propulsion. Ces résultats confirment 
ceux obtenus précédemment par Coutts, (1990) [75], Cooper et al., (1990) [67], 
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Vanlandewijck et al., (1994a) [321] et de Saint Rémy (2005) [96]. Par ailleurs, pour 
chaque cycle, la vitesse maximale était atteinte pendant la phase de roue libre et 
l’évolution intra-cycle de la vitesse traduisait deux phases d’accélération : une première 
pendant la phase de poussée et une seconde au début de la phase de roue libre. Ce 
phénomène avait déjà été observé sur tapis roulant par Vanlandewijck et al. (1994a) 
[321] et sur le terrain par de Saint Rémy (2005) [96], mais jamais sur des simulateurs de 
FRM, ni sur des ergomètres à rouleaux. Jusqu’à présent, ce phénomène était expliqué 
par les mouvements du tronc et des membres supérieurs du Sujet vers l’arrière du 
FRM : ainsi, les mouvements du Sujet auraient une action motrice sur le déplacement 
du FRM pendant la phase de roue libre. Le modèle mécanique présenté ici permet de 
préciser que c’est l’accélération négative du centre de masse du Sujet dans fℜ  qui est 
responsable de la seconde accélération du FRM. Ce constat signifie qu’à la fois le 
ralentissement du mouvement du centre de masse du Sujet vers l’avant du FRM au tout 
début de la phase de roue libre, puis son accélération vers l’arrière permettent 
d’accélérer le FRM vers l’avant pendant la phase de roue libre. Cette explication est 
confirmée par les résultats de la vitesse relative du centre de masse du Sujet dans fℜ  
(Figure 72, p. 243) ainsi que par les efforts appliqués par le Sujet sur le siège suivant la 
direction antéropostérieure (Figure 43, p. 206). Inversement, pendant les premiers 
instants de la phase de poussée, la vitesse du FRM continuait de diminuer en raison de 
l’accélération positive du centre de masse du Sujet pour freiner son propre mouvement 
vers l’arrière du FRM, puis repartir vers l’avant. La diminution de la vitesse du FRM au 
début de la phase de poussée avait déjà été remarquée sur les résultats de van der 
Woude et al. (1989) [309]. Cependant, comme ces résultats avaient été obtenus sur un 
simulateur, les auteurs avaient expliqué ce phénomène par la difficulté du Sujet à saisir 
la main courante, créant alors un frottement qui ralentissait la rotation de la roue. A 
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l’appui de ces observations, les vitesses de translation minimales et maximales du FRM 
ont été atteintes pendant les phases de poussée et de roue libre, respectivement. Cette 
analyse permet également de comprendre pourquoi les vitesses moyennes du FRM 
étaient toujours supérieures pendant les phases de roue libre par rapport aux phases de 
poussée. 
Ces résultats ont une incidence méthodologique importante car ils montrent que la 
vitesse du FRM ne peut pas être supposée constante au cours du cycle de propulsion. 
Par conséquent, la puissance des forces de freinage, par exemple, ne peut pas être 
estimée à partir de la vitesse moyenne du FRM. Ces résultats signifient également que 
les simulateurs de FRM et les ergomètres à rouleaux ne sont pas représentatifs de la 
réalité de la locomotion sur le terrain puisque, sur ces appareils, les mouvements du 
Sujet sur le siège du FRM n’ont aucune incidence sur la vitesse de translation du FRM 
ni sur la vitesse de rotation des roues. 
La vitesse de rotation du FRET-1 autour de son axe vertical (Figure 55, p. 218) a 
montré que celui-ci avait un mouvement de lacet et donc que la condition de 
déplacement strictement rectiligne n’était pas respectée. Même si l’amplitude des lacets 
peut être expliquée en grande partie par le fait que le Sujet n’était pas un utilisateur 
régulier de FRM, il reste néanmoins probable que le déplacement ne serait pas non plus 
strictement rectiligne avec des sujets plus expérimentés. 
Une des originalités de ce travail est d’avoir calculé les mouvements angulaires des 
fourchettes et des roulettes avant dans fℜ  à partir du transport du torseur cinématique 
du FRET-1 au niveau des pivots des fourchettes avant. Les résultats ont montré une 
oscillation latérale des fourchettes de part et d’autre de leurs positions de référence. 
Comme la vitesse de lacet du FRET-1 était faible, les fourchettes restaient proches de 
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leurs positions de référence et avaient des mouvements presque identiques car les 
rayons de viration de leurs pivots avec le châssis étaient quasiment identiques. 
Néanmoins, les valeurs calculées au début et à la fin du déplacement présentaient des 
aberrations qui pouvaient être expliquées par la méthode de calcul et par les valeurs du 
torseur cinématique du FRET-1 à ces instants. En effet, les divisions des vitesses 
transversales des pivots des fourchettes par leurs vitesses antéropostérieures donnaient 
des valeurs très élevées lorsque ces dernières étaient très faibles, comme c’était le cas au 
début et à la fin du déplacement. Ainsi, de petites erreurs de calcul sur de faibles 
vitesses antéropostérieures des pivots entraînaient des erreurs importantes sur les 
positions angulaires des fourchettes avant dans fℜ . 
Suite aux mouvements latéraux des fourchettes au cours du déplacement, il était 
logique que les positions des centres de masse des fourchettes et des roulettes ne 
restaient pas constantes dans fℜ . Néanmoins, compte tenu de la faible masse de ces 
éléments, les déplacements consécutifs du centre de masse global du FRET-1 dans fℜ  
se sont révélés extrêmement réduits sur l’ensemble de l’essai analysé (± 0,3 mm), ce qui 
a finalement permis de considérer que le centre de masse du FRET-1 restait fixe dans 
fℜ . 
Les vitesses de rotation des roulettes avant gauche et droite autour de leurs axes 
respectifs étaient légèrement différentes entre elles, en raison de la faible différence 
entre les rayons de viration des pivots des fourchettes. Néanmoins, les vitesses de 
rotation des deux roulettes étaient supérieures à celles calculées à partir du modèle 
simplifié du déplacement rectiligne, qui supposait que les référentiels des fourchettes 
restaient toujours fixes dans fℜ  (Figure 58, p. 223). Cette différence se reporte donc 
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consécutivement sur l’énergie cinétique de rotation des roulettes et sur la puissance des 
moments de roulement des roulettes ( ( )1M RP  ). 
 
Les résultats de l’ensemble des torseurs cinématiques du FRET-1 ont montré que la 
composante verticale de la vitesse de rotation du FRET-1 n’était pas nulle et qu’elle 
était à l’origine des mouvements des fourchettes et des roulettes avant dans fℜ . Par 
conséquent, la mesure sur le terrain de la vitesse de rotation d’une seule des deux roues 
arrière autour de son axe, comme l’ont fait Moss et al. (2003, 2005) [224, 225], n’est pas 
suffisante pour décrire la cinématique complète du FRM, même lors d’un déplacement 
en ligne droite. 
 
2.2.2. Cinématique du Sujet 
Pour atteindre notre objectif, il était nécessaire de déterminer les torseurs 
cinématiques des seize segments du modèle de représentation du Sujet. Les résultats ont 
montré que le déplacement du centre de masse global du Sujet dans fℜ  était très faible 
dans l’essai analysé. Ainsi, à allure de confort, l’amplitude de déplacement du centre de 
masse du Sujet était inférieure à 5 cm dans la direction antéropostérieure et à 1,5 cm 
suivant la direction verticale. De ce fait, la vitesse relative du centre de masse du Sujet 
dans fℜ  était très faible (± 0,15 m.s-1) et son évolution temporelle traduisait une 
accélération négative pendant les deux premiers tiers de la phase de roue libre et une 
accélération positive pendant le reste de cette phase et pendant la phase de poussée. Ces 
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accélérations permettent d’expliquer l’augmentation de la vitesse du FRM au début de 
la phase de roue libre et sa diminution au début de la phase de poussée (voir ci-dessus). 
Comme on pouvait s’y attendre, les torseurs cinématiques des segments des 
membres inférieurs (cuisses, jambes et pieds) présentaient des valeurs quasiment nulles 
dans fℜ , aussi bien en rotation qu’en translation, indiquant que les mouvements des 
membres inférieurs du Sujet, bien qu’il soit valide, pouvaient être négligés. Cependant, 
pour obtenir ces résultats, les positions de certains marqueurs des pieds ont du être 
recalculés en les considérants fixes dans fℜ  car ils présentaient des mouvements 
anormaux et des trajectoires très bruitées. Les mouvements anormaux peuvent être 
expliqués par la proximité entre les marqueurs des deux pieds (notamment les malléoles 
médiales) et le fait que leurs positions soient à l’extrémité basse de la zone de 
calibration où l’étalonnage pouvait être moins précis. Concernant le bruit observé sur 
les trajectoires, celui-ci peut être expliqué par les vibrations du FRET-1 qui seraient 
transmises au Sujet, notamment au niveau des pieds et du bassin. 
Les torseurs cinématiques du pelvis, de l’abdomen, du thorax et de l’ensemble 
{tête+cou} dans fℜ  ont montré des vitesses antéropostérieures croissantes des centres 
de masse de ces segments, en fonction de leur éloignement du centre articulaire du 
pelvis. Ainsi, les vitesses des centres de masse du pelvis et de l’abdomen étaient 
presque nulles ; celle du centre de masse du thorax était légèrement supérieure et celle 
du centre de masse de l’ensemble {tête + cou} encore davantage. Ces résultats 
traduisaient un mouvement de bascule du tronc et de la tête vers l’avant pendant la 
propulsion, mais qui restait cependant limité compte tenu du faible déplacement du 
centre de masse global de l’ensemble du tronc, du cou et de la tête dans fℜ  (3,0 cm et 
  Analyse et discussion 
  285 
1,0 cm dans les directions antéropostérieure et verticale, respectivement). En outre, ce 
faible déplacement traduisait une très faible implication de l’ensemble tronc, cou et tête 
dans le mouvement du centre de masse global du Sujet. Enfin, les évolutions 
temporelles des six composantes des torseurs cinématiques des membres supérieurs 
présentaient des évolutions presque symétriques par rapport au plan sagittal médian du 
FRET-1. En effet, les vitesses de translation des membres supérieurs étaient similaires 
suivant les directions antéropostérieures et verticales de fℜ , et logiquement opposées 
suivant la direction transversale. Les vitesses de rotation, quant à elles, étaient similaires 
suivant la direction transversale, et logiquement opposées suivant les directions 
antéropostérieures et verticales. 
Les résultats obtenus dans ce travail ne trouvent pas d’éléments de comparaison 
dans la littérature scientifique, où les résultats cinématiques sont généralement limités à 
la description des angles articulaires à partir de mesures en deux dimensions (Sanderson 
et Sommer 3rd, 1985) [269] ou trois dimensions (Rodgers et al., 1994 ; Vanlandewijck et 
al., 1994a) [256, 321]. Ainsi, l’angle formé par le tronc a déjà été exprimé dans des 
études antérieures mais il était défini par l’orientation du segment joignant l’axe des 
roues arrière à un marqueur fixé sur l’épaule (Sanderson et Sommer 3rd, 1985 ; 
Vanlandewijck et al., 1994a) [269, 321], ou sur la colonne vertébrale (Kulig et al., 2001) 
[191] : sa mesure était donc dépendante de la position des roues arrière par rapport à 
l’assise. En conséquence, et malgré l’absence de résultats antérieurs comparables, 
l’analyse tridimensionnelle des vitesses des seize segments du Sujet, réalisée dans ce 
travail, conforte l’hypothèse de la symétrie cinématique de la propulsion par rapport au 
plan sagittal médian, comme l’avaient supposée la plupart des études antérieures en 
utilisant des modèles plus ou moins complexes (Sanderson et Sommer 3rd, 1985 [269] ; 
Rodgers et al., 1994 [256] ; Vanlandwijck et al., 1994a [321] ; Kulig et al., 2001 [191] ; 
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Finley et al., 2002 [127] ; Rodgers et al., 2003 [257] ; Guo et al., 2003 [148] ; Pradon et 
Chèze, 2003 [246]). 
D’un point de vue méthodologique, ces résultats montrent que, même avec un Sujet 
valide, les mouvements des membres inférieurs peuvent être considérés comme nuls 
dans fℜ . Il serait alors possible de simplifier l’analyse cinématique en utilisant un 
modèle plus simple, ou en diminuant et en déplaçant certains marqueurs des membres 
inférieurs pour qu’ils soient mieux visibles, notamment ceux des malléoles internes et 
externes, dont le suivi des trajectoires posait problème. De la même façon, la 
modélisation du pelvis et de l’abdomen pourrait être simplifiée et les marqueurs des 
épines iliaques antérosupérieures et postérosupérieures, notamment, pourraient être 
reconstruits à partir d’autres marqueurs plus visibles et placés sur la crête iliaque, par 
exemple. Il serait alors également possible de remettre en place une partie du dossier du 
FRET-1, qui est indispensable pour réaliser des expérimentations avec des utilisateurs 
de FRM. Enfin, il semble que l’hypothèse de la symétrie de propulsion puisse être 
admise, en termes de cinématique segmentaire, pour un sujet valide. Cependant, des 
expérimentations complémentaires restent nécessaires avant d’admettre cette hypothèse 
pour des sujets atteints de divers handicaps moteurs. 
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2.3. Paramètres dynamiques 
2.3.1. Les efforts appliqués par le Sujet sur le FRET-1 
2.3.1.1. Les mains courantes 
L’instrumentation du FRET-1 a permis de mesurer l’ensemble des efforts appliqués 
par le Sujet sur les mains courantes du FRET-1 au cours du déplacement. Les résultats 
ont montré des valeurs négatives suivant la direction verticale, qui étaient logiquement 
similaires sur les deux mains courantes. A l’inverse, dans l’essai analysé, les forces 
étaient étrangement de signes opposés suivant la direction antéropostérieure. En effet, la 
force exercée sur la main courante droite était dirigée vers l’avant, participant ainsi à 
l’accélération de la roue. Les évolutions temporelles de la force appliquée par le Sujet 
sur la main courante droite étaient cohérentes avec celles rapportées dans la littérature 
(Veeger et al., 1992 [333] ; de Saint Rémy, 2005 [96]) de même que les valeurs pics de 
cette force (Veeger et al., 1992b [333] ; Asato et al., 1993 [4] ; Rodgers et al., 1994 
[256] ; Finley et al., 2002 [127] ; Rodgers et al., 2003 [257] ; de Saint Rémy, 2005 [96]). 
Par contre, la force exercée par le Sujet sur la main courante gauche était dirigée vers 
l’arrière, c’est-à-dire qu’elle tendait à freiner la rotation de la roue gauche. Cependant, il 
est probable que cette composante antéropostérieure négative permette d’augmenter la 
composante radiale de cette force dans le but de maintenir l’adhérence sur la main 
courante. La détermination du point d’application devient alors nécessaire pour vérifier 
cette hypothèse. 
Les différences notées dans cette étude entre les forces appliquées par le Sujet sur 
les deux mains courantes se sont logiquement retrouvées sur les composantes verticales 
et transversales des moments, tendant à créer un mouvement de lacet du FRM vers la 
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gauche ou à empêcher un mouvement de lacet vers la droite. Les valeurs maximales des 
composantes transversales des moments, ou moments propulsifs, présentaient en effet 
une différence d’environ 10 Nm pendant presque toutes les phases de poussée, au profit 
de la roue droite. Une différence similaire d’environ 8 Nm, au profit de la roue droite, 
était également visible sur les résultats obtenus par de Saint Rémy (2005) [96], qui avait 
également utilisé le FRET-1. La similitude de ces écarts soulève l’hypothèse d’une plus 
grande résistance au roulement des roues droite que des roues gauche du FRET-1. 
Cependant, avant de conclure sur cette différence entre les moments propulsifs des 
roues gauche et droite, il serait également nécessaire de comparer les impulsions 
correspondantes. La latéralité du Sujet pourrait être à l’origine de ces différences mais 
des expérimentations complémentaires seraient nécessaires pour étudier ces aspects 
moteurs spécifiques. Afin de comparer les valeurs des moments avec celles de la 
littérature, il est nécessaire que ceux-ci soient réduits au même point. Or, dans notre 
étude, les moments des efforts appliqués sur les mains courantes ont été réduits à 
l’origine et dans la base de fℜ , ce qui n’était pas le cas dans les autres études de la 
littérature où ils étaient réduits à l’origine du dynamomètre. Par conséquent, seuls les 
moments propulsifs ont pu être comparés et leurs valeurs maximales étaient comprises 
entre celles obtenues par Rodgers et al. (2003) [257] (21 à 27 Nm) et celles obtenues par 
de Saint Rémy (2005) [96]. (20 à 40 Nm). 
Au niveau méthodologique, ces résultats dynamiques montrent que les efforts 
appliqués sur les deux mains courantes ne sont pas nécessairement identiques, 
contrairement aux conclusions de Veeger et al. (1992) [333]. En effet, lors d’une étude 
parallèle réalisée au L.I.M.O.S., les différences relevées ici entre les valeurs maximales 
des différentes composantes des torseurs des efforts appliqués sur les mains courantes 
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gauche et droite ont déjà été notées sur d’autres variables telles que les taux 
d’accroissement et de décroissance des six composantes des torseurs ou les impulsions 
linéaires et angulaires [265, 266]. L’instrumentation des deux mains courantes apparaît 
donc indispensable aussi bien pour comprendre la locomotion sur le terrain que pour 
estimer les variables dynamiques globales exercées par le Sujet, sur le terrain et en 
laboratoire. 
2.3.1.2. Le siège 
Le dynamomètre du siège du FRET-1 a permis de mesurer les six composantes du 
torseur résultant des actions appliquées par le Sujet sur l’assise, le dossier et le repose-
pied. La composante verticale de la force exercée par le Sujet sur le siège était égale à 
son propre poids uniquement pendant les phases d’immobilisation du FRET-1, au début 
et à la fin de l’enregistrement. En effet, au cours du déplacement, la composante 
verticale de la force exercée par le Sujet sur le siège traduisait un allègement pendant 
presque toute la phase de poussée et une surcharge lors de la transition entre les phases 
de poussée et de roue libre. Ces résultats confirment ceux déjà obtenus par de Saint 
Rémy (2005) [96] et s’expliquent grâce à l’équation (43) du modèle mécanique. En effet, 
pendant la phase de poussée, les efforts exercés par le Sujet sur les mains courantes 
étaient dirigés vers le bas ( ( )2y S GF →  et ( )2y S DF →  étaient négatifs) tandis que, 
simultanément, l’accélération verticale du centre de masse du Sujet était également 
négative : la combinaison de ces deux phénomènes se traduisait logiquement par une 
intensité de S yF  inférieure à celle du poids du Sujet. A l’inverse, pendant la phase de 
roue libre, les efforts exercés par le Sujet sur les mains courantes étaient nuls alors que 
l’accélération verticale du centre de masse du Sujet était positive, créant ainsi un effort 
vertical supérieur au poids du Sujet. Au cours du cycle de propulsion, la composante 
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antéropostérieure de la force exercée par le Sujet sur le siège n’était pas nulle : cette 
force était relativement importante et pouvait dépasser -100 N, vers l’arrière du FRM, 
pendant la phase de poussée, puis elle était moins conséquente (inférieure à 40 N), et 
orientée vers l’avant du FRM, pendant la phase de roue libre (Figure 43, p. 206). Ce 
phénomène est également expliqué par l’équation (43) du modèle mécanique. En effet, 
pendant la phase de poussée, le Sujet exerçait sur la main courante droite une force 
dirigée vers l’avant24 et il accélérait simultanément son centre de masse vers l’avant du 
FRM, créant ainsi par réaction, une force dirigée vers l’arrière du FRM. A l’inverse, 
pendant la phase de roue libre, le Sujet ne touchait plus les mains courantes, tandis qu’il 
freinait le mouvement de son centre de masse vers l’avant du FRM, puis l’accélérait 
vers l’arrière25, créant ainsi une force de réaction sur le siège dirigée vers l’avant du 
FRM. Ces actions sont à l’origine de la diminution et de l’augmentation de la vitesse du 
FRM pendant les phases de poussée et de roue libre, respectivement. 
Les variations du moment transversal, réduit en fO , des efforts exercés par le 
Sujet sur le siège ont montré qu’il ne pouvait pas être estimé uniquement à partir du 
moment créé par le poids du Sujet lors de la phase d’immobilisation initiale. Par 
ailleurs, la composante antéropostérieure de la force exercée par le Sujet sur le siège 
tendait logiquement à diminuer l’intensité de la composante transversale du moment 
lors des phases de poussée et à l’augmenter pendant les phases de roue libre. Les 
valeurs des moments des efforts exercés par le Sujet sur le siège dans les directions 
antéropostérieure et verticale tendaient à diminuer l’effet des moments créés par les 
actions sur les mains courantes dans ces deux directions. En effet, si l’action sur les 
                                                 
24
 Celle exercée sur la main courante gauche était de signe opposé mais ses valeurs étaient bien plus 
faibles. 
25
 Dans les deux cas, l’accélération du centre de masse du Sujet était négative. 
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mains courantes tendait à créer un mouvement de lacet, l’action du Sujet sur le siège 
tendait à le diminuer, et inversement. Cette observation traduit une stratégie motrice 
complexe, propre au Sujet et au déplacement considéré, qu’il n’est pas possible de 
comprendre à partir des seuls efforts mesurés sur les mains courantes, ni à fortiori avec 
un FRM équipé d’une seule roue dynamométrique. 
La force verticale et le moment transversal mesurés sur le siège étaient en accord 
avec les résultats obtenus par de Saint Rémy (2005) [96], de même que la composante 
antéropostérieure de la force, mais uniquement pendant la phase de poussée. Cependant, 
cet auteur avait constaté que la composante transversale de la force et la composante 
verticale du moment restaient quasiment nulles pendant tout le cycle de propulsion, de 
même que la composante antéropostérieure de la force pendant la phase de roue libre. 
Ces résultats semblaient donc différents de ceux obtenus dans la présente étude pour les 
mêmes composantes. Cependant, l’analyse de de Saint Rémy a été réalisée pour un 
cycle normalisé obtenu à partir de plusieurs cycles de propulsion successifs. Or, l’étude 
approfondie de ses résultats non standardisés montrait les mêmes variations que dans la 
présente étude, pour la composante transversale de SF

 et pour la composante verticale 
du moment. Cette observation met en évidence la limite de la normalisation des 
paramètres biomécaniques sur plusieurs cycles de propulsion, qui, en moyennant les 
valeurs obtenues, peut annuler les variations de certains paramètres, notamment lorsque 
ceux-ci n’évoluent pas de manière cyclique. 
Au niveau méthodologique, les variations de la composante transversale du 
moment exercé par le Sujet sur le siège au cours du cycle de propulsion montrent qu’il 
n’est pas possible d’estimer cette composante à partir du seul moment créé par le poids 
du Sujet dans une position déterminée sur le siège du FRM. 
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2.3.2. Les forces de réaction du sol 
Les forces de réaction du sol suivant la direction antéropostérieure représentaient la 
résultante des forces de résistance à l’avancement du sol et des réactions aux moments 
propulsifs exercés par le Sujet sur les roues du FRET-1. Sur les roues arrière, par 
exemple, 2 xR  correspondait à la somme de la force de freinage des roues arrière et de 
la force motrice appliquée par le Sujet (cf. §  4.2.1.1.3.2, p. 51). Par conséquent, 2 xR  
était positive quand le Sujet agissait sur les mains courantes, lors des phases de poussée, 
et elle était négative pendant les phases de roue libre. Comme le Sujet n’appliquait 
aucun effort sur les roulettes avant, 1 xR  dépendait uniquement des forces de freinage et 
était donc négative pendant tout le déplacement. 
Suivant la direction normale à la surface de roulement, les forces de réaction du sol 
présentaient de très fortes variations au cours du cycle, bien que les mouvements du 
centre de masse du Sujet soient restés faibles lors du déplacement à allure de confort. 
De plus, les évolutions de 1NR  et de 2NR  étaient symétriques, indiquant une variation 
de la distribution antéropostérieure de la composante normale de la force de réaction du 
sol ( NR ) qui, en outre, n’était pas constante au cours du cycle de propulsion. Ces 
résultats confirment ceux obtenus par de Saint Rémy (2005) [96] sur l’évolution de la 
répartition antéropostérieure de la force de réaction normale totale ( NR ). Cependant, les 
valeurs de 1NR  calculées ici ne dépassaient que très rarement et de très peu 50 % de 
NR , alors que de Saint Rémy avait observé une évolution de 1NR  comprise entre 25 et 
80 % de NR . Cette différence pourrait en partie être due à la méthode de calcul de la 
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répartition antéropostérieure utilisée par de Saint Rémy, à l’aide du centre de pression 
des efforts appliqués sur le dynamomètre du siège. Une autre explication, plus probable, 
viendrait de la technique de propulsion des sujets ayant participé aux deux études. 
Dans tous les cas, ces résultats démontrent une nouvelle fois que le Sujet ne peut 
pas être considéré comme une masse inerte sur le FRM au cours de la propulsion. De 
plus, ils mettent en évidence que l’étude de la stabilité du FRM au cours de la 
propulsion doit prendre en compte les actions du Sujet sur le FRM et donc de sa 
technique de propulsion. Par suite, les résultats obtenus sur les simulateurs de FRM et 
les ergomètres à rouleaux pourraient être très différents de ceux obtenus sur le terrain 
puisque les actions du Sujet sur le siège n’ont aucune influence sur la stabilité du FRM. 
Aussi, la technique de propulsion sur ces appareils de laboratoire pourrait être différente 
de celle qui est réellement utilisée sur le terrain. 
2.3.3. Les résistances à l’avancement 
Les moments de résistance au roulement ( 1RM  et 2RM ) calculés tout au long du 
déplacement présentaient des variations assez importantes par rapport à leurs valeurs 
moyennes et évoluaient de manière opposée au cours du cycle de propulsion 
principalement à cause des mouvements antéropostérieurs du Sujet sur le siège du FRM. 
Par ailleurs, les moments de roulement appliqués sur les roues arrière étaient presque 
toujours supérieurs à ceux calculés pour les roulettes avant, en raison de la supériorité 
de 2NR  sur 1NR . Ces résultats montrent donc que les moments de résistance au 
roulement ne doivent pas être estimés à partir de la seule répartition du poids du Sujet, 
préalablement déterminée dans une position fixe, comme l’avaient fait Hofstad et 
Patterson (1994) [163]. 
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La résultante des forces de résistance à l’avancement ( raF ) a été calculée en 
additionnant les forces de résistance des roues avant et arrière, elles-mêmes obtenues en 
divisant les moments de roulement par le rayon des roues. Aussi, raF  présentait de 
fortes variations, de -15 à -20 N, augmentant pendant les phases de poussée et 
diminuant pendant les phases de roue libre. Ces résultats confirment ceux de N. de Saint 
Rémy (2005) [96] mais dans des proportions plus faibles puisque celui-ci avait calculé 
des variations intra-cycle de raF  comprises entre -20 et -60 N. Ces différences peuvent 
être expliquées par le revêtement du sol, la masse du Sujet, mais aussi par sa technique 
de propulsion car ses mouvements étaient très limités dans la présente étude. Les 
valeurs de raF  obtenues ici étaient tout de même supérieures à celles de la plupart des 
autres études de la littérature (Brubaker et al., 1986 [40] ; van der Woude et al., 1986 
[305] ; Coutts, 1991, 1992, 1994 [76, 77, 78] ; Hoffman et al., 2003 [162]) qui ont rapporté 
des valeurs comprises entre 2,8 N (Coutts, 1991 [76]) et 11 N (van der Woude et al., 
1986 [305]). Seuls Vinet et al. (1998) [337] et de Saint Rémy (2005) [96] avaient obtenus 
des valeurs supérieures à celles présentées ici.  
Au niveau méthodologique, ces résultats montrent que la résultante des forces de 
résistance à l’avancement subies par le FRM sur le terrain nécessite de prendre en 
compte les actions du Sujet sur le FRM. Cette conclusion remet en cause la méthode 
classiquement utilisée dans les études sur tapis roulant, où raF  est estimée par une 
valeur constante préalablement déterminée pour une position statique du Sujet, 
généralement le buste redressé (van der Woude, 1986 [305]). Il en est de même sur les 
ergomètres à rouleaux puisque le moment de roulement entre les roues arrière et le(s) 
rouleau(x) est fonction des réactions normales appliquées sur les roues arrière, et dont 
les valeurs doivent obligatoirement varier avec les mouvements du Sujet sur le FRM. 
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Par ailleurs, ces résultats remettent en cause la validité de l’ensemble des résultats 
obtenus sur les simulateurs par rapport à la réalité du déplacement en FRM sur le 
terrain, car les techniques de propulsion peuvent être très différentes dans les deux cas. 
 
2.4. Paramètres cinétiques 
2.4.1. Energie cinétique du FRET-1 
L’énergie cinétique du FRET-1 a été calculée tout au long du déplacement à partir, 
à la fois du modèle mécanique complet et du modèle simplifié du déplacement 
rectiligne. Dans le premier cas, toutes les vitesses de translation et de rotation des sept 
éléments du FRET-1 ont été prises en compte, tandis que dans le second, les vitesses de 
translation du centre de masse du FRET-1 et les vitesses de rotation des quatre roues ont 
toutes été déduites de la vitesse de translation de fO  dans ℜ . Cependant, les résultats 
obtenus par les deux méthodes présentaient de très faibles différences (de l’ordre de  
1 %) qui pouvaient être considérées comme négligeables. 
Par ailleurs, la décomposition de l’énergie cinétique totale du FRET-1 en 
composantes de translation et de rotation a montré que l’énergie cinétique de rotation 
représentait environ 9 % de l’énergie cinétique totale du FRET-1 et qu’elle était 
essentiellement due aux rotations des quatre roues. En outre, l’énergie cinétique totale 
du FRET-1 représentait moins de la moitié de l’énergie cinétique totale du système 
{Sujet + FRM} et présentait une évolution temporelle différente de cette dernière au 
cours du cycle de propulsion (voir plus loin, p. 297). Bien qu’aucune étude antérieure 
n’ait rapporté de valeurs d’énergie cinétique du FRM au cours de la propulsion, il reste 
néanmoins évident que pour une vitesse de déplacement donnée, l’énergie cinétique du 
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FRM dépend de ses paramètres inertiels, qui sont supérieurs pour le FRET-1 par rapport 
à un FRM standard, en raison de son instrumentation. Aussi, pour une même vitesse de 
déplacement, l’énergie cinétique d’un FRM standard devrait être inférieure à celle 
calculée ici pour le FRET-1. 
Au niveau méthodologique, les résultats discutés ici montrent que, dans le cas d’un 
déplacement en ligne droite, l’énergie cinétique totale du FRM peut être correctement 
estimée à partir du modèle simplifié du déplacement strictement rectiligne qui ne 
nécessite de mesurer que la vitesse translation de fO  dans ℜ . Par contre, il apparaît 
important d’estimer l’énergie cinétique de rotation des roues puisqu’elle peut 
représenter une part non négligeable de l’énergie cinétique totale du FRM. Cette 
estimation impose de déterminer, par la mesure ou le calcul, les moments d’inertie des 
roues avant et arrière autour de leurs axes de rotation. 
2.4.2. Energie cinétique du Sujet 
L’énergie cinétique du Sujet a été dissociée en une composante externe, 
correspondant à l’énergie cinétique de translation de son centre de masse, et une 
composante de gesticulation, correspondant aux mouvements de translation et de 
rotation des segments dans le référentiel barycentrique du Sujet. Pendant presque toute 
la phase de poussée, l’énergie cinétique du Sujet augmentait fortement puis commençait 
à diminuer avant même le début de la phase de roue libre, principalement en raison de la 
diminution de la composante de gesticulation. Pendant la phase de roue libre, l’énergie 
cinétique du Sujet présentait une forte augmentation qui était entièrement due à la 
composante de gesticulation. Ainsi, bien que la composante externe ait représenté la 
plus grande partie de l’énergie cinétique totale du Sujet (entre 81 et 97 %), la 
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composante de gesticulation avait une importance non négligeable sur les variations de 
l’énergie cinétique totale du Sujet, et par suite, sur la puissance mécanique développée. 
Par conséquent, s’il apparaît que l’énergie cinétique du Sujet pourrait être estimée 
uniquement à partir de sa composante externe au début de la phase de poussée, ce n’est 
pas le cas à la fin de cette phase ni pendant la seconde moitié de la phase de roue libre, 
où la composante de gesticulation représentait une part non négligeable de l’énergie 
cinétique totale. Cette importance apparaît fondamentale lorsqu’il s’agit de calculer les 
variations de l’énergie cinétique lors de la phase roue libre. 
2.4.3. Energie cinétique du système {Sujet + FRM} 
La décomposition de l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} a permis 
de montrer que l’énergie cinétique du Sujet présentait des valeurs logiquement 
supérieures à celles du FRET-1 en raison de la différence entre les masses respectives 
du Sujet et du FRET-1 (64 et 38 kg). Aussi, avec un FRM standard, moins lourd que le 
FRET-1, et une vitesse de déplacement identique, la contribution relative de l’énergie 
cinétique du Sujet à l’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} serait encore 
plus importante. Par ailleurs, les évolutions temporelles des énergies cinétiques du FRM 
et du système {Sujet + FRM} étaient très différentes, signifiant que l’énergie cinétique 
totale du système {Sujet + FRM} ne pouvait pas être estimée à partir de la seule 
variation de la vitesse du FRM, comme l’avait fait Vaslin et al. (2000) [327]. Ces 
résultats signifient également qu’il n’est pas possible de considérer le Sujet comme une 
masse inerte sur le FRM pour estimer l’énergie cinétique totale du système  
{Sujet + FRM}. En effet, celle-ci diminuait avant même la fin de la phase de poussée et 
augmentait pendant la phase de roue libre, en conséquence de l’évolution temporelle de 
l’énergie cinétique de gesticulation du Sujet. L’ensemble de ces résultats indiquent que 
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l’utilisation d’un système vidéographique s’avère indispensable pour évaluer 
précisément l’évolution temporelle de l’énergie cinétique totale du système  
{Sujet + FRM}, et par suite sa puissance cinétique. 
2.5. Puissance mécanique 
2.5.1. Puissance cinétique du système {Sujet + FRM} 
L’énergie cinétique totale du système {Sujet + FRM} a permis de calculer la 
puissance cinétique pendant la séquence vidéographique. Au cours du cycle de 
propulsion, cette puissance présentait de très fortes variations alternant des valeurs 
positives et négatives, aussi bien pendant la phase de poussée que pendant la phase de 
roue libre. En moyenne, cette puissance était généralement comprise entre plus et moins 
5 W au cours du cycle de propulsion (sauf pour l’essai R_03), mais n’était jamais nulle. 
Ce résultat signifie que la puissance cinétique du système {Sujet + FRM} n’était pas 
égale à l’opposé de la somme des puissances des moments de roulement et du poids du 
système {Sujet + FRM}. Par suite, chacun des cycles étudiés ne pouvait pas être 
considéré comme représentatif d’un cycle standard de propulsion à vitesse stabilisé. 
Dans les différentes études de la littérature, la puissance cinétique moyenne du système 
{Sujet + FRM} est généralement supposée nulle au cours du déplacement étudié, 
facilitant ainsi l’estimation de la puissance développée par le Sujet. Les résultats 
obtenus ici montrent que cette hypothèse ne peut pas être appliquée à l’étude de la 
propulsion sur le terrain. 
Sur l’ensemble des onze cycles de propulsion réalisés à allure de confort, la valeur 
moyenne se rapprochait de zéro, ce qui indique qu’il est nécessaire de mesurer un 
nombre de cycles conséquent pour que la moyenne des puissances cinétique tende vers 
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zéro. Ces résultats permettent de conseiller de mesurer au moins quinze cycles de 
propulsion suivant la méthodologie utilisée dans la présente étude, à raison d’un cycle 
de propulsion par passage dans le champ des caméras. Un nombre de cycles moins 
important pourrait toutefois être suffisant dans le cas où plusieurs cycles successifs 
pourraient être mesurés, en plaçant le FRM sur un tapis roulant, par exemple, ou en 
suivant le FRM avec un système vidéographique 3D mobile. 
2.5.2. Puissance mécanique du poids du système {Sujet + FRM} 
Au cours du cycle de propulsion, la puissance du poids du système {Sujet + FRM} 
était positive pendant les phases de poussée et négative pendant les phases de roue libre. 
Ces résultats correspondaient à l’abaissement du centre de masse du Sujet pendant la 
phase de poussée et à son élévation pendant la phase de roue libre. Ils signifient 
également que pendant la phase de poussée, une partie de la puissance cinétique du 
système {Sujet + FRM} était due au travail du poids et ne correspondait donc pas à un 
effort produit par le Sujet ; cette puissance a donc été soustraite dans le calcul de la 
puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}. A l’inverse, pendant les 
phases de roue libre, les efforts du Sujet étaient bien à l’origine des valeurs négatives de 
la puissance mécanique du poids du système {Sujet + FRM} ; cette puissance a donc été 
ajoutée dans le calcul de la puissance mécanique interne. Pendant les phases de roue 
libre, la puissance moyenne du poids du système {Sujet + FRM} était d’environ -10 W 
pour les déplacements à allure de confort et de -30 W pour les déplacements plus 
rapides, ce qui n’apparaît pas négligeable. Or, cette puissance a toujours été négligée 
dans la littérature, lors des déplacements sur le plat, et a été supposée nulle sur les 
ergomètres à rouleaux et sur les simulateurs de FRM, puisque le FRM était immobile. 
Seule la composante motrice du poids du système {Sujet + FRM} en fonction de la 
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pente a été prise en compte dans les études sur tapis roulant (van der Woude et al., 1986 
[305]). 
Pour l’ensemble des cycles étudiés, la puissance mécanique moyenne du poids du 
système {Sujet + FRM} n’était pas nulle. Ce résultat explique en grande partie les 
valeurs, non nulles, obtenues pour la puissance mécanique externe moyenne pendant les 
cycles de propulsion, et il signifie que la position verticale du centre de masse du Sujet 
n’était jamais identique entre le début et la fin des cycles étudiés. En conséquence, pour 
minimiser la puissance moyenne du poids et obtenir un cycle standard représentatif 
d’une propulsion à vitesse stabilisée, il apparaît nécessaire d’enregistrer et de traiter un 
nombre conséquent de cycles individuels ou de mesurer plusieurs cycles successifs. 
Au niveau méthodologique, ces résultats indiquent que la puissance développée par 
le Sujet pour élever son centre de masse pendant la phase de roue libre n’est pas 
négligeable, d’autant moins que la vitesse de propulsion est importante. Il en ressort que 
les résultats présentés dans la littérature sous-estiment la puissance développée par le 
Sujet d’autant plus que la masse du Sujet et la vitesse de déplacement de son centre de 
masse sont élevées. 
2.5.3. Puissance mécanique des moments de roulement 
Les puissances mécaniques des moments de roulement des roulettes avant et des 
roues arrière présentaient des valeurs logiquement négatives tout au long du cycle de 
propulsion. De plus, bien que les moments de roulement des roulettes avant soient 
inférieurs à ceux des roues arrière, leur puissance était plus de quatre fois supérieure à 
celle des moments de roulement des roues arrière, en raison de leurs vitesses de rotation 
élevées. Par conséquent, la puissance totale des moments de roulement était 
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principalement déterminée par la puissance des moments de roulement des roulettes 
avant. Ce résultat met en évidence l’importance du choix des caractéristiques 
mécaniques et géométriques de ces roulettes, dans l’objectif de réduire la puissance de 
la résistance à l’avancement : il apparaît alors nécessaire de minimiser le paramètre de 
roulement 1λ  afin de diminuer le moment de roulement, et simultanément de maximiser 
le rayon des roulettes en vue de diminuer leurs vitesses de rotation. 
Par ailleurs, les résultats ont montré que la puissance des moments de roulement 
n’était pas constante au cours du cycle de propulsion en raison des variations des 
vitesses de rotation des roues et de l’intensité des moments de roulement pendant le 
cycle de propulsion. En effet, cette puissance augmentait pendant la phase de poussée et 
pendant la première moitié de la phase de roue libre, puis diminuait jusqu’à la fin du 
cycle de propulsion. Les puissances moyennes par cycle étaient d’environ -17 W pour 
les cycles à allure de confort et de -28 W pour les cycles réalisés à allure plus rapide. 
Ces résultats sont de l’ordre de deux fois supérieurs à ceux obtenus par van der Woude 
et al. (1988a) [306] pour des vitesses similaires et sur le plat. Cependant, les valeurs des 
forces de freinage étaient également largement supérieures dans notre étude, 
principalement en raison de la masse du FRET-1.  
Etant donné que les moments de roulement sont dépendants des actions du Sujet 
sur le siège et sur les mains courantes, ainsi que de la vitesse du FRM, il est logique que 
la puissance mécanique des forces de freinage dépende également de ces mouvements. 
Par conséquent, cette puissance ne peut pas être correctement estimée à partir de la 
vitesse moyenne de déplacement et d’une force de résistance constante, préalablement 
déterminée selon la méthode préconisée dans les études sur tapis roulant par van der 
Woude et al. [305] ou par Brubaker et al., [40] en 1986 et encore actuellement utilisée 
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(de Groot et al., 2006 [91]). Cette situation a été simulée à l’aide du modèle mécanique 
présenté ici afin de comparer la puissance interne aux données de la littérature. Les 
résultats ont révélé des différences assez faibles (0,2 W en moyenne) pour les 
déplacements à allure de confort, mais bien plus importantes pour les déplacements à 
allure rapide (10,7 W en moyenne). 
D’un point de vue méthodologique, il apparaît nécessaire de mesurer ou de calculer 
en continu les vitesses de rotation des roues ainsi que les moments de roulement pour 
évaluer la puissance mécanique des forces de freinage au cours de la propulsion sur le 
terrain. 
2.5.4. Puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} 
La puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} présentait de fortes 
variations au cours du cycle de propulsion, alternant des valeurs positives et négatives 
aussi bien pendant les phases de poussée que pendant les phases de roue libre. Elle 
augmentait pendant les deux premiers tiers de la phase de poussée jusqu’à atteindre sa 
valeur maximale, puis elle diminuait très fortement dans le dernier tiers de la phase de 
poussée jusqu’à atteindre sa valeur minimale, suite à la diminution de l’énergie 
cinétique du système, principalement due à la baisse de l’énergie cinétique de 
gesticulation du Sujet. Ces fortes valeurs négatives signifient que le système perdait 
alors de l’énergie. Dans les premiers instants de la phase de roue libre, la puissance 
mécanique interne présentait des valeurs positives liées à l’augmentation de l’énergie 
cinétique du FRM, dont la vitesse augmentait suite au début du redressement du Sujet. 
Dans le second tiers de cette phase, cette puissance était à nouveau positive et atteignait 
des valeurs importantes, en raison de la gesticulation du Sujet sur le FRM due au retour 
des membres supérieurs vers l’arrière du FRM. Tout au long de la phase de roue libre, 
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une part importante de la puissance mécanique interne contribuait à élever le centre de 
masse du Sujet puisque la puissance du poids était alors négative. 
Les valeurs négatives de la puissance mécanique interne du système {Sujet + 
FRM} signifient que les actions du Sujet faisaient perdre de l’énergie mécanique au 
système {Sujet + FRM}. Ainsi, la minimisation de ces pertes au cours du cycle de 
propulsion pourrait être un critère d’optimisation de la technique de propulsion en FRM. 
Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, en cherchant à minimiser les variations 
des composantes du torseur cinétique à la fin de la phase de poussée, c’est-à-dire les 
quantités de mouvement et les moments cinétiques des membres supérieurs, ce qui 
permettrait de minimiser la perte d’énergie mécanique à cet instant et donc d’optimiser 
la puissance développée par le Sujet pour se déplacer. De même, en limitant 
l’augmentation de l’énergie cinétique de gesticulation pendant la phase de roue libre, il 
devrait être possible d’en limiter la diminution dans les instants suivants. Quoiqu’il en 
soit, cette recherche d’optimisation de la puissance mécanique interne ne peut pas être 
réalisée uniquement à partir des évolutions temporelles de la puissance des moments 
propulsifs et de la puissance des forces de résistance à l’avancement : elle nécessite en 
effet la réalisation d’une analyse cinématique complète. 
Les valeurs moyennes de la puissance mécanique interne du système {Sujet + 
FRM} au cours du cycle de propulsion étaient en général assez proches de la valeur 
absolue de la puissance mécanique moyenne des moments de roulement lors des 
déplacements à allure de confort. Ce n’était cependant pas le cas lorsque les 
déplacements étaient plus rapides. Les différences entre les valeurs moyennes de la 
puissance mécanique interne et de la puissance des moments de roulement s’expliquent 
par le fait que la puissance cinétique moyenne et celle du poids du système  
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{Sujet + FRM} n’étaient pas nulles au cours du cycle de propulsion. L’étude d’un 
nombre important de cycles individuels ou de plusieurs cycles successifs à vitesse 
stabilisée devrait permettre de se rapprocher de l’égalité entre ces moyennes. Dans ce 
cas, l’estimation de la puissance des forces de freinage serait suffisante pour estimer la 
puissance mécanique interne moyenne lors d’un déplacement à allure stabilisée. 
Cependant, cette méthode ne renseignerait pas sur les puissances maximales que doit 
développer le Sujet pour accélérer son FRM. En effet, les résultats moyens par phase 
ont montré que la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} était 
toujours supérieure à la puissance des forces de freinage pendant la phase de poussée. Il 
ressort de cette analyse que même si le nombre de cycles étudiés était suffisant et si la 
puissance des forces de résistance à l’avancement pourrait permettre d’estimer la 
puissance mécanique interne moyenne, il reste pertinent de déterminer la puissance 
mécanique interne du système {Sujet + FRM} à partir de l’ensemble des puissances 
cinétique, du poids et des moments de roulement, si l’on souhaite réaliser une analyse 
énergétique fine de la propulsion en FRM. 
2.5.5. Puissance mécanique développée par le Sujet 
Pour calculer la puissance développée par le Sujet, il a été fait l’hypothèse que 
l’énergie mécanique produite par le Sujet pouvait aussi bien contribuer à augmenter ou 
à diminuer l’énergie mécanique du système {Sujet + FRM}, c’est-à-dire quel que soit le 
signe de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}. Sur la base de cette 
hypothèse, la puissance développée par le Sujet a donc été calculée à partir de la valeur 
absolue de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}. Par conséquent, 
les puissances moyennes développées par le Sujet au cours du cycle de propulsion et au 
cours des phases de poussée et de roue libre étaient logiquement supérieures à la 
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puissance mécanique interne moyenne du système {Sujet + FRM}. Dans la présente 
étude, la puissance moyenne développée par le Sujet était de l’ordre du double de la 
puissance mécanique interne moyenne du système {Sujet + FRM} pour l’ensemble du 
cycle de propulsion. Cependant, cet écart dépend essentiellement du travail mécanique 
interne négatif au cours du cycle de propulsion qui dépend lui-même des mouvements 
du Sujet et donc de sa technique de propulsion. Aussi, le ratio entre les valeurs 
moyennes de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} et de la 
puissance moyenne développée par le Sujet au cours du cycle de propulsion pourrait 
être un indicateur pertinent dans l’objectif de caractériser l’efficacité de la propulsion. 
2.5.6. Comparaison avec les principales méthodes de la littérature 
Les résultats de ce travail ont montré que la puissance mécanique des forces de 
résistance à l’avancement pourrait permettre d’estimer la puissance mécanique interne 
du système {Sujet + FRM} dans les conditions particulières d’un déplacement de 
plusieurs cycles à vitesse stabilisée. En outre, cette puissance devrait être calculée à 
partir de la mesure continue de la vitesse du FRM et de l’intensité de la force de 
freinage, qui dépendent des mouvements du Sujet sur le FRM. Ces conditions n’étaient 
pas remplies dans les méthodes décrites par van der Woude et al. (1986) [305] et 
Brubaker et al. (1986) [40], et qui sont toujours utilisées de nos jours (de Groot et al., 
2006 [91]). Une adaptation de cette méthode, avec un modèle semblable à celui présenté 
dans ce travail, par exemple, apparaît désormais nécessaire pour estimer la puissance 
des résistances à l’avancement sur tapis roulant. Cette adaptation nécessiterait 
cependant une instrumentation plus sophistiquée que celle qui est couramment utilisée 
dans ces études. 
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Vanlandewijck et al. (1994) [321] avaient calculé les accélérations du FRM pour 
estimer le travail lié à la variation de l’énergie cinétique du système {Sujet + FRM} à 
chaque instant de la propulsion. Or, il a été montré ici que la vitesse du FRM n’était pas 
égale à la vitesse du centre de masse du système {Sujet + FRM} et que l’énergie 
cinétique de gesticulation du Sujet n’était pas négligeable lorsqu’il s’agissait de 
déterminer la puissance cinétique. Par ailleurs, la méthode proposée par Vanlandewijck 
et al. Ne prenait pas en compte la puissance du poids du Sujet et ne permettait donc pas 
d’estimer correctement la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} au 
cours de la propulsion. 
L’estimation de la puissance produite par le Sujet à partir de la puissance 
mécanique des moments propulsifs pose également problème car elle ne reflète qu’une 
partie du système {Sujet + FRM}. En effet, elle ne prend pas en compte, par exemple, la 
puissance des actions du Sujet sur le siège. Inversement, pendant la phase de roue libre, 
la puissance des moments propulsifs est nulle alors que ce n’est pas le cas de la 
puissance mécanique interne du système {Sujet+ FRM}. De plus, cette méthode ne 
prend pas en compte la puissance du poids du système {Sujet + FRM}. 
Finalement, aucune des méthodes précédentes ne permet d’estimer convenablement 
l’énergie mécanique produite par le Sujet au cours de la propulsion. L’utilisation d’un 
modèle mécanique complet, tel que celui décrit dans ce travail, et nécessitant une 
instrumentation sophistiquée, apparaît donc indispensable pour estimer la puissance 
développée par le Sujet au cours de la propulsion en FRM. 
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Résumé du Chapitre V 
Les principaux résultats obtenus dans ce travail sont regroupés dans le tableau 17 
afin de les situer dans le contexte des connaissances et hypothèses actuelles de la 
locomotion en FRM (colonne « Confirmer ») et le cas échéant, de mettre en évidence 
leur originalité (colonnes « Montrer » et « Infirmer ») 
 
Les travaux réalisés ont permis de : 
M
o
n
tr
er
 
Co
n
fir
m
er
 
In
fir
m
er
 
Vitesse de translation du centre de masse du FRM constante   X 
Double accélération du centre de masse du FRM au cours du 
cycle de propulsion  X  
Vitesse minimale du centre de masse du FRM au cours du 
cycle atteinte pendant la phase de poussée  X  
Vitesse maximale du centre de masse du FRM au cours du 
cycle atteinte pendant la phase de roue libre  X  
Mouvement de lacet du FRM lors d’un déplacement en « ligne 
droite » X   
Pas de mouvement des membres inférieurs avec un sujet valide  X   
Ci
n
ém
at
iq
u
e 
Symétrie des mouvements des membres supérieurs pour un 
Sujet valide lors d’un déplacement en ligne droite  X  
NR est égale au poids du système {S+F}   X 
1NR  et 2NR  sont constant   X 
raF  est constante   X 
Facteur de résistance au roulement des roues avant supérieur à 
celui des roues arrière   X  
raF  est principalement déterminée par la résistance des 
roulettes avant 
X   
Les efforts sur le siège freinent le FRM au début de la phase de 
poussée X   
Les efforts sur le siège accélèrent le FRM à la fin de la phase 
de poussée et au début de la phase de roue libre X   
D
yn
am
iq
u
e 
Symétrie des efforts appliqués sur les deux mains courantes   X 
Tableau 17 : Récapitulatif des répercutions des résultats obtenus sur l’étude de la 
locomotion en FRM. 
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 Les travaux réalisés ont permis de : 
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{ }FRMcE  est principalement déterminée par sa composante de 
translation 
X   
{ }FRMcE  ne nécessite pas de prendre en compte le mouvement 
de lacet du FRM lors d’un déplacement en « ligne droite » 
X   
{ }SujetcE  est principalement déterminée par l’énergie cinétique 
du centre de masse du Sujet X   
{ }SujetcGesE influence significativement les variations de { }SujetcE  X   
Puissance cinétique nulle   X 
Puissance du poids nulle lors d’un déplacement horizontal   X 
Puissance des moments de roulement constante   X 
Puissance des résistances à l’avancement principalement 
déterminée par la puissance des moments de roulement des 
roulettes avant 
X   
Ci
n
ét
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u
e 
et
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Puissance mécanique interne constante   X 
Tableau 17 : Récapitulatif des répercutions des résultats obtenus sur l’étude de la 
locomotion en FRM. 
Par ailleurs, le modèle des forces de résistances à l’avancement et la méthode de 
détermination des paramètres de résistance au roulement présentés dans cette thèse 
permettent d’envisager une étude centrée sur la résistance au roulement pour évaluer 
l’impact du sol ou du type de pneu sur la résistance d’un FRM. 
Le modèle de la puissance interne du système {Sujet + FRM} permet quant à lui 
une évaluation précise des pertes et dépenses énergétiques de la propulsion en FRM. 
L’analyse de ces pertes et dépenses devrait permettre aux cliniciens et scientifiques 
d’améliorer l’efficacité de la propulsion en FRM et par conséquent de réduire les 
contraintes inhérentes à cette locomotion. 
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CONCLUSION GENERALE 
Depuis la généralisation de l’utilisation du FRM pour palier aux déficiences 
motrices des personnes en situation de handicap dans la seconde moitié du 20ème siècle, 
les scientifiques ont cherché à évaluer ce mode locomotion, tout d’abord à travers les 
paramètres physiologiques, puis à travers les différents paramètres mécaniques et 
biomécaniques mis en jeu. Parmi les paramètres mécaniques, la puissance développée 
par le Sujet pour se déplacer occupe une place prépondérante car elle permet d’évaluer 
la difficulté de la propulsion mais aussi de faire le lien entre les paramètres 
physiologiques et biomécaniques à travers le calcul du rendement mécanique de ce 
mode de locomotion (van der Woude et al., 1988 [306]). Cependant, les méthodes 
d’estimation de la puissance mécanique développée par le Sujet qui ont été présentées 
dans la littérature pour étudier la propulsion sur différents ergomètres de laboratoire 
n’étaient pas applicables à l’étude de la locomotion en FRM sur le terrain. 
Dans l’objectif de répondre à cette problématique, il a tout d’abord été nécessaire 
de développer un modèle mécanique de la propulsion en FRM sur le terrain, faisant 
intervenir les paramètres cinématiques et dynamiques du Sujet et du FRM. La partie 
expérimentale a nécessité une instrumentation lourde et complexe comprenant la 
mesure simultanée des mouvements du Sujet par un système vidéographique 3D et des 
paramètres dynamiques et cinématiques du FRM à l’aide d’un fauteuil roulant 
instrumenté permettant la mesure sur le terrain des efforts appliqués par le Sujet sur le 
FRM et du torseur cinématique du FRM. Les conditions expérimentales d’un 
déplacement en ligne droite et sur le plat ont permis de simplifier le modèle mécanique 
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et d’accéder à certains paramètres dynamiques non mesurés, tels que les forces de 
réaction du sol, par exemple. 
Le modèle cinématique a permis de calculer, dans les conditions de roulement sans 
glissement, les torseurs cinématiques des sept éléments du FRET-1, uniquement à partir 
de la mesure de la rotation des roues arrière autour de leurs axes respectifs. Ce modèle a 
permis de montrer que le FRM présentait un mouvement de lacet pendant le 
déplacement, malgré la consigne de déplacement rectiligne. Par suite, les fourchettes 
des roulettes avant présentaient un mouvement d’oscillation latérale qui était la 
conséquence de la rotation du châssis du FRM. 
Le modèle dynamique a permis d’élaborer une méthode simple d’estimation des 
forces de résistance à l’avancement basée sur les moments de roulement des quatre 
roues. Une expérimentation préalable à l’étude avec le Sujet a permis de déterminer les 
paramètres de résistance au roulement des roulettes avant et des roues arrière qui sont 
caractéristiques de l’interface pneu/sol. Ce modèle ouvre des perspectives intéressantes 
pour estimer les résistances à l’avancement en fonction de la géométrie du FRM, du 
type de pneu et de la surface de déplacement. En effet, les paramètres de roulement 
peuvent être utilisés pour simuler la résistance à l’avancement d’un FRM en faisant 
varier les rayons des roues et la répartition de la composante normale de la résultante 
des forces de réaction du sol entre les roulettes avant et les roues arrière. Des 
expérimentations régulières avec la méthodologie décrite dans ce travail devraient 
permettre de cataloguer les paramètres de roulement des principales interfaces pneu/sol 
et en fonction de la pression des pneus, ce qui pourrait aider l’utilisateur dans le choix 
des caractéristiques de son FRM, en fonction des surfaces sur lesquelles il se déplace le 
plus fréquemment. 
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Ce modèle a également permis d’estimer la résultante des forces de résistance à 
l’avancement au cours du déplacement en fonction des mouvements du Sujet sur le 
FRM et de mettre en évidence des variations conséquentes de cette force au cours du 
cycle de propulsion. La prise en compte de ces variations s’est alors révélée 
relativement importante en termes de puissances, d’autant plus que la vitesse de 
déplacement du FRM augmentait. Il est alors apparu nécessaire de revoir les méthodes 
d’estimation des forces de freinage utilisées dans les études en laboratoire et décrites 
dans la littérature, soit pour des raisons métrologiques (tapis roulant, par exemple), soit 
en raison de leur validité par rapport à la réalité du déplacement sur le terrain 
(ergomètres à rouleaux et simulateurs de FRM, par exemple). 
Dans le cas d’un déplacement en ligne droite, le calcul de l’énergie cinétique totale 
du système {Sujet + FRM} a montré qu’il était possible de simplifier à la fois le modèle 
du FRM, en ne mesurant que la vitesse de translation du point milieu des centres des 
deux roues arrière, et celui du Sujet, dont les membres inférieurs, le pelvis et l’abdomen 
pouvaient être considérés comme immobiles dans le FRM. Cependant, bien que ces 
simplifications puissent faciliter les mesures et le calcul de la puissance cinétique du 
système {Sujet + FRM}, il ressort que celle-ci ne peut pas être déterminée à partir des 
seules variations de l’énergie cinétique de translation du FRM, comme cela a été fait 
dans la littérature. La détermination des torseurs cinématiques du thorax, de la tête et du 
cou, et des membres supérieurs s’est révélée, quant à elle, indispensable pour évaluer la 
puissance mécanique externe du système {Sujet + FRM}, particulièrement pendant la 
phase de roue libre, au cours de laquelle elle était généralement négligée. 
Cette étude a montré que la puissance mécanique des forces de freinage pouvait 
convenir pour estimer la puissance mécanique interne moyenne du système  
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{Sujet + FRM} dans les conditions idéales d’un déplacement à vitesse stabilisée, 
lorsque les valeurs moyennes de la puissance cinétique et de la puissance du poids sont 
théoriquement nulles. Dans ce cas particulier, l’utilisation du seul fauteuil roulant 
instrumenté (FRET-1) pourrait être suffisante. Cependant, cette méthode théorique ne 
convient pas pour l’étude de déplacements variés comprenant notamment le cycle de 
démarrage où il est nécessaire de déterminer la puissance cinétique du système  
{Sujet + FRM} ainsi que la puissance de son poids. Dans tous les cas, la puissance des 
forces de freinage ne permet pas de rendre compte de la puissance développée par le 
Sujet au cours du cycle de propulsion. 
L’analyse de l’évolution temporelle de la puissance mécanique interne du système 
{Sujet + FRM} a permis de mettre en évidence que les efforts du Sujet pouvaient être 
successivement moteurs ou résistants, informations indispensables aux scientifiques et 
aux cliniciens pour identifier les instants où les actions du Sujet font perdre de l’énergie 
au système {Sujet + FRM}. Une analyse plus fine et centrée sur ces aspects devrait 
permettre d’optimiser la propulsion des sujets. Le calcul du ratio entre les valeurs 
moyennes par cycle de la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM} et de 
la puissance développée par le Sujet pourrait alors constituer un indicateur de 
l’efficacité de la propulsion.  
 
La méthode et les résultats présentés dans cette thèse ouvrent de nombreuses 
perspectives de travail, telles que : 
• l’estimation et la simulation des résistances à l’avancement subies par un Sujet 
se déplaçant en FRM, en fonction des caractéristiques de l’interface pneu/sol ; 
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• l’évaluation des difficultés rencontrées par les personnes en FRM dans 
l’environnement physique : rampes d’accès, seuils à franchir, revêtement de sol, 
etc. 
• l’optimisation des techniques de propulsion et leur adaptation aux capacités 
motrices des personnes en FRM. 
 
A terme, les résultats de ces travaux devraient permettre de contribuer à améliorer 
la qualité de vie des utilisateurs de FRM, en optimisant la puissance à développer et en 
minimisant les contraintes mécaniques inhérentes à ce mode de locomotion. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Détermination de l’axe de viration 
Le calcul de l’axe hélicoïdal instantanné (plus généralement nommé axe de 
viration) fait appel aux propriétés de l’axe central du torseur cinématique. Par 
définition, l’axe central du torseur cinématique est l'ensemble des points M  où les 
vitesses de rotation et de translation sont colinéaires. La vitesse de translation peut alors 
être exprimée proportionnellement à la vitesse de rotation, en fonction d'un coefficient k 
dépendant du temps. 
( ) //M ffV k ℜ ℜ∈ℜ ℜ = Ω
 
 
Par ailleurs, à partir du torseur cinématique du point fO  par exemple, la vitesse du 
point M  dans ℜ  s'écrit : 
( ) ( )// / ℜ ℜ∈ℜ ℜ ℜ ℜ= + ∧Ω   M O ff f fV V MO  
Appliqué au point C qui correspond à la projection orthogonale de fO  sur l’axe 
central, les expressions précédentes permettent d’écrire : 
( )/ /ℜ ℜ ℜ ℜℜ+ ∧Ω = Ω   O f ff fV CO k  
Pour annuler les termes de droite, cette expression est ensuite multipliée 
vectoriellement à gauche par /fℜ ℜΩ

, puisque /fℜ ℜΩ

 est alors multiplié 
vectoriellement par lui-même : 
( ) ( )/ / / /ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜΩ ∧ + ∧Ω =Ω ∧ Ω     Of f f ff fV CO k  
Ainsi :  
( )/ / // 0ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜ ℜΩ ∧ + Ω ∧ ∧Ω =     Of f ff fV CO  
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En développant le double produit vectoriel, cette expression devient : 
( )2/ / / // 0Of f f ff f fV CO COℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜℜΩ ∧ + Ω − Ω ⋅ Ω =         
Où, par définition, les vecteurs /fℜ ℜΩ

 et fCO

 sont perpendiculaires. Aussi, leur 
produit scalaire est nul et la dernière partie de l’expression précédente devient nulle. 
( )/ / 0f ffCOℜ ℜ ℜ ℜΩ ⋅ Ω =     
 
Il est alors possible d’écrire : 
( )2/ // 0ℜ ℜ ℜ ℜℜ
ℜ
Ω ∧ + Ω =
    
Of ff fV CO  
La position du point C par rapport à fO  dans ℜ  est finalement obtenue par 
l’expression suivante : 
/ /
2
/
ℜ ℜ ℜ
ℜ ℜ
ℜ
 Ω ∧
 
=
 Ω 
 


Of f
f
f
V
O C
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Annexe 2 : Décomposition du torseur cinématique d’un 
segment du Sujet 
Pour mieux comprendre l’organisation des mouvements du Sujet par rapport au 
FRM, il est utile de faire intervenir le référentiel du FRM ( fℜ ). La vitesse de rotation 
du segment j dans ℜ  est alors la somme des vitesses de rotation du châssis du FRM 
dans ℜ  ( /fℜ ℜΩ

) et du segment dans fℜ  ( /Sj fℜ ℜΩ

). 
/ / /Sj f Sj fℜ ℜ ℜ ℜ ℜ ℜΩ =Ω +Ω
  
 
En faisant intervenir l’origine fO  de fℜ  dans la décomposition de la vitesse 
linéaire de jG  dans ℜ , l’expression de /G jv ℜ

 s’écrit : 
(165) 
En utilisant les lois de composition des vitesses, la partie entre parenthèse est la 
somme de la vitesse linéaire de jG  dans fℜ  et du produit vectoriel de /fℜ ℜΩ

 et du 
vecteur f jO G

. 
( )/ℜ ℜ ℜℜ ℜ
   
= + Ω ∧   
   
   
ff j f j f j
f
d d
O G O G O Gdt dt  
Ainsi, l’expression de /G jv ℜ

 devient : 
( ) ( )// / ℜ ℜℜ ℜℜ ℜ= + +Ω ∧    G O G fj f j f f jv v v O G  
 
( ) /ℜℜ ℜ
 
= + 
 
  
G Oj f f j
d
v v O Gdt
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Le torseur cinématique du segment j réduit à son centre de masse s’écrit alors : 
{ } ( )
/ //
// /
ℜ ℜ ℜ ℜℜ
ℜ ℜℜ ℜ
ℜ
 Ω +Ω
 
= 
+ +Ω ∧  
 
   
f Sj fS j
c G j O G ff j f f j
T
v v O G
 
Par ailleurs, puisque les mouvements du Sujet sont souvent mesurés et exprimés 
dans le référentiel du FRM, il apparaît intéressant de faire apparaître le centre de masse 
global du Sujet dans la décomposition précédente. Ainsi, en décomposant la partie entre 
parenthèses de l’expression (165) en faisait intervenir le centre de masse global du Sujet 
SG , on obtient : 
f j f S s j
d d d
O G O G G Gdt dt dtℜ ℜ ℜ
     
= +     
     
  
 
En utilisant les lois de composition des vitesses en faisant intervenir le référentiel 
fℜ , cette expression devient : 
( )/ff j f S s j f S S j
f f
d d d
O G O G G G O G G Gdt dt dt ℜ ℜℜ ℜ ℜ
     
= + +Ω ∧ +     
     
     
 
Où la dérivée par rapport au temps de f SO G

 dans fℜ  représente la vitesse de SG  
dans fℜ . L’expression précédente se simplifie alors : 
//G fS ff j s j f j
f
d d
O G v G G O Gdt dt ℜ ℜℜℜ ℜ
   
= + +Ω ∧   
   
    
 
 
En intégrant cette décomposition dans l’expression (165) celle-ci devient : 
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// / /G O G fj f S f s j f j
f
d
v v v G G O Gdt ℜ ℜℜ ℜ ℜ ℜ
 
= + + +Ω ∧ 
 
     
 
 
Le torseur cinématique du segment j s’écrit alors : 
 
 
Où la partie entre parenthèses représente la vitesse du centre de masse du segment j 
dans le référentiel barycentrique du Sujet auquel il faut retirer le produit vectoriel de 
*/ℜ ℜΩ

f S  (avec */ /ℜ ℜ ℜ ℜΩ =Ω
 
f S f ) avec 

s jG G . 
( )/
*
ℜ ℜ
ℜℜ ℜ
   
= − Ω ∧   
   
   
fs j s j s j
f S
d d
G G G G G Gdt dt  
Soit :  ( )* // ℜ ℜℜ ℜℜ
 
= − Ω ∧ 
 
   
G fj Ss j s j
f
d
G G v G Gdt  
 
{ }
/ /
/ // /
f Sj f
c G j Sj O G ff S f s j f j
f
T d
v v G G O Gdt
ℜ ℜ ℜ ℜ
∈ℜ ℜ ℜ ℜℜ ℜ
ℜ
 Ω +Ω
  
=   
+ + +Ω ∧  
   
 
    
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Annexe 3 : Détermination de la composante antéropostérieure 
de la force de réaction du sol sur les roues arrière. 
Pour déterminer la composante antéropostérieure de la force de réaction du sol sur 
les roues arrière ( ( )2x solR → ), l’ensemble des moments des efforts appliqués sur les roues 
arrière ont été réduits au point 2O , ce qui permet d’annuler les moments créés par le 
poids de la roue 2

P  et par la force appliquée par le châssis ( )4 2→

F . 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 4 2 2 22 2 22 2 2O S A S O sol Z solmcmcM O A F M M O Z R M→ → → → → →= ∧ + + + ∧ +∑
       
 
En décomposant le vecteur 2 2O Z

 en faisant intervenir le point 2I , le produit 
vectoriel de 2 2O Z

 avec ( )2→

solR  s’écrit : 
( ) ( ) ( )2 2 22 2 2 2 2 2→ → →∧ = ∧ + ∧
     
sol sol solO Z R O I R I Z R  
En intégrant cette décomposition dans l’expression des moments, cette dernière 
devient : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 4 2 2 2 22 2 22 2 2 2 2
2
O S A S O sol sol Z solmcmc
R
M O A F M M O I R I Z R M
M
→ → → → → → →= ∧ + + + ∧ + ∧ +∑
         


 
Pour calculer ( )2x solR → , il est nécessaire d’étudier la composante transversale de 
l’expression précédente. Il est alors nécessaire de développer les différents produits 
vectoriels de cette expression. Pour cela, il est pratique de les décomposer dans la base 
( , ,
  
f ffi j k ) de ℜ f . En posant : 
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2
ℜ
 
 
 =
 
 
 

Amc
mc Amc
Amc f
x
O A y
z
 ; ( )
( )
( )
( )
2
2 2
2
x S
S y S
z S
f
F
F F
F
→
→ →
→ ℜ
 
 
 
=
 
 
 

 et ( )
( )
( )
( )
2
2 2
2
x A Smc
A Smc y A Smc
z A Smc f
M
M M
M
→
→ →
→ ℜ
 
 
 
=
 
  
 

 
Le développement de la partie concernant l’action du Sujet sur la main courante 
s’écrit : 
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
22
2 22 2 2
2 2
xA x A SSmc mc
S A Smcmc A y S y A Smc mc
A z S z A Smc mcf f f
MFx
O A F M y F M
z F M
→→
→ → → →
→ →ℜ ℜ ℜ
   
   
   ∧ + = ∧ +
   
          
  
 
Soit : 
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 22 2 2 2
2 2 2
A z A yS S x A Smc mc mc
S A Smcmc A x A zS S y A Smc mc mc
A y A xS S z A Smc mc mc f
y F z F M
O A F M z F x F M
x F y F M
→ → →
→ → → → →
→ → → ℜ
 
− +
 
 ∧ + = − +
 
 
− + 
 
  
 
Où la troisième composante correspond au moment propulsif propM , : 
( ) ( ) ( )( )2 2 2prop A y A xS S z A Smc mc mc fM x F y F M→ → → ℜ= − +  
En posant ensuite,  
2 2 2
0
0 ℜ
 
 
= − 
 
 

f
O I r  ; ( )
( )
( )
2
22
2
x sol
Nsol
z sol
f
R
R R
R
→
→
→ ℜ
 
 
= 
 
 
 

 et  ( )2 2 2 22
2 2
0
R Nz sol
N f
M R R
R
λ κ
λ
→
ℜ
 
 
 = − +
 
 
 

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Le développement de la partie concernant les actions du sol sur la roue s’écrit : 
( )
( )
( )
( )
2
22 2 2 2 2 2 22 2
2 2 2
0 0
0
x sol
R N Nsol z sol
z solf Nf f
R
O I R M r R R R
R R
λ κ
λ
→
→ →
→ℜ ℜ ℜ
         ∧ + = − ∧ + − +               
  
 
Soit : 
( )
( )
( )
( )
2 2
22 2 2 2 22 2
2 2 22
z sol
R Nsol z sol
Nx sol
f
r R
O I R M R R
r R R
λ κ
λ
→
→ →
→ ℜ
 
−
 
 ∧ + = − +
 
 +
 
  
 
Enfin, étant donné les caractéristiques de la liaison entre le châssis et les roues 
arrière, la composante transversale de ( )4 22 →

OM  est nulle. Suivant la direction 
transversale, le bilan des moments externes aux roues arrière réduits en 2O  s’écrit : 
( ) ( )2 2 222 22z prop Nx solOM M r R Rλ→→ = + +∑  
Par ailleurs, cette expression est égale à la composante transversale du moment 
dynamique ( ( )2/2zO fδ ℜ ) qui ne comprend qu’une composante de rotation des roues sur 
elles-mêmes. 
( )2/2 2 2 2 2zO f prop x NM r R Rδ λℜ = + +  
D’où il est possible d’extraire 2xR  : 
( )( ) ( )
( )
2/22 2
2
2 2
, ,
zO fprop N
x sol
i j kf ff
M R
R
r r
δλ ℜ
→ ℜ
ℜ
 + 
= − +
  
    
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Annexe 4 : Coordonnées et matrices de passage particulières. 
Pour réaliser les différents calculs de ce travail, les coordonnées des différents des 
origines des différents capteurs doivent être connues ainsi que les matrices de transfert. 
Celles-ci sont décrites au tableau-ci-dessous : 
Nom Description Coordonnées 
2GO  
Origine du dynamomètre de la roue 
gauche 
0
0
0, 300
fℜ
 
 
 
 
− 
 
2DO  
Origine du dynamomètre de la roue 
droite 
0
0
0, 300
fℜ
 
 
 
 
 
 
SO  Origine du dynamomètre du siège 
0, 017
0, 155
0
fℜ
− 
 
 
 
 
 
f
S
R
ℜ
ℜ  
Matrice de passage de la base du 
dynamomètre du siège à celle de fℜ  
( ) ( )
( ) ( )
cos 0, 032 sin 0, 032 0
sin 0, 032 cos 0, 032 0
0 0 1
 −
 
 
  
 
a
O  Origine de l’accéléromètre 
0, 170
0, 050
0, 020
fℜ
− 
 
− 
 
 
 
Tableau 18 : Coordonnées des origines des dynamomètres et de l’accéléromètre dans le 
référentiel dy FRM et matrice de passage de la base du référentiel du dynamomètre du 
siège à celle du référentiel du FRM. 
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Annexe 5 : Propriétés inertielles du FRET-1 
Pour déterminer les propriétés inertielles du FRET-1, celui-ci à été modélisé à 
partir d’éléments géométrique simples tels que des cylindres, des parallépipèdes et de 
tores, plein ou partiellement évidé, et dont les propriétés inertielles étaient facilement 
accessibles. Beaucoup de ces éléments étaient en métal et il a été choisi d’utiliser une 
masse volumique de 7833 kg/m3 pour l’acier et de 2707 kg/m3 pour l’aluminium. 
L’ensemble {Châssis + Siège} 
Le cadre du FRET-1 (Figure 91) a été modélisé à l’aide de quatorze cylindres en 
acier de 2,5 cm de diamètre externe et de 2,5mm d’épaisseur. Il était composé de quatre 
tubes verticaux, de huit tubes horizontaux dont quatre selon la direction 
antéropostérieure et quatre selon la direction transversale du FRET-1, ainsi que de deux 
tubes en diagonale dans le plan transversal du FRET-1. 
 
Figure 91 : Représentation du modèle du châssis du FRET-1. 
 
L’armature du siège (Figure 92) a été modélisée à l’aide de vingt-deux cylindres en 
acier de 2,8 cm de diamètre et de 3,0 mm d’épaisseur, ainsi que par deux plaques 
d’acier de dimension 20×5×0,8 cm (l×L×H) permettant la fixation du siège sur le 
dynamomètre destiné à mesurer les efforts appliqués par le Sujet sur le siège. 
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Figure 92 : Représentation du modèle de l’armature du siège du FRET-1 
 
Le dossier et l’assise ont été modélisés par des parallépipèdes rectangles de 
41×28×0,5 cm (l×L×H) pour le dossier et de 41×35×0,5cm pour l’assise. La 
composition du dossier et de l’assise étant à base de dérivés de matière plastique, la 
masse volumique de ces éléments a été arbitrairement choisie à 1000 kg.m-3 qui 
correspondait à l’ordre de grandeur des masses volumiques des matières plastiques 
(Polyéthylène : 920 kg.m-3 ; Nylon 6,6 : 1120 kg.m-3 ; Polyuréthane : 1210 kg.m-3). 
Le dynamomètre placé sous le siège a été modélisé à l’aide de deux plaques 
d’aluminium de 30×30×1 cm (l×L×H) et de trois petits parallépipèdes en acier 
représentant les trois capteurs de force bidirectionnels placés entre les deux plaques 
l’aluminium. Ces trois parallépipèdes de 4×5×1,5 cm (l×L×H) étaient espacé de 120° 
chacun par rapport au centre géométrique des plaques. 
Le boitier d’acquisition et le mini-PC ont été modélisés par deux parallépipèdes 
pleins et homogènes de dimension 30×20×6 cm (l×L×H) pour le boitier de 
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l’électronique du FRET et de 25×21×1 cm (l×L×H) pour le mini-PC et dont les masses 
volumiques ont été déterminées de manière à ce que les masses soit égale à 2,2 kg et 1,5 
kg, respectivement. 
A partir de ce modèle, la masse totale de l’ensemble {châssis + Siège} était égale à 
29,87 kg. Le centre de masse de l’ensemble {châssis + siège} avait pour coordonnées 
dans fℜ  : 
4
0, 166
0, 089
0
f
G
ℜ
 
 
= 
 
 
 
Exprimé en { }C SG +  et dans la base ( , ,f ffi j k
  
), le tenseur d’inertie de l’ensemble 
{châssis + siège} était : 
4
/4
1, 241 0, 370 0, 002
0, 370 1, 782 0
0, 002 0 1, 943 G f
J
ℜ
− 
 
= − 
  
 
 
Les roues arrière  
Chaque roue arrière était composée de son axe de rotation, de rayons, d’une jante et 
d’un pneu. L’axe de rotation a été modélisé par un cylindre plein de 5 cm de diamètre et 
de 10cm de hauteur mais dont la masse volumique a été choisie deux fois inférieure à 
celle de l’acier. Les rayons, au nombre de quarante huit, ont été modélisés par des fins 
cylindres d’acier de 1 mm de diamètre et 27,3 cm de hauteur. La jante à été modélisée à 
l’aide de trois cylindres d’acier représentant le fond de jante et les deux parties latérales. 
Le fond de jante à été modélisé par un cylindre de 27,3 cm de rayon extérieur, de 1 mm 
d’épaisseur et de 3 cm de hauteur. Les parties latérales étaient identiques entre elles, et 
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de 28,1 cm de rayon extérieur, de 8 mm d’épaisseur et 1 mm de hauteur. Le pneu a été 
modélisé par un tore creux de rayon interne 27,3 cm et de rayon externe 30,5 cm. 
L’épaisseur de gomme a été considérée égale à 0,5 cm et la masse volumique du la 
gomme a été choisie égale à 360 kg.m-3; ce qui correspond à une densité classique de 
pneu en caoutchouc. 
Figure 93 : Représentation du modèle de la roue arrière et du dynamomètre de main 
courante. 
 
Chaque dynamomètre de main courante a été modélisé par cinq éléments distincts : 
trois capteurs de force, une main courante et un anneau de liaison entre les capteurs et la 
roue (Figure 93). Les capteurs de forces ont été modélisés par des parallépipèdes en 
acier de dimensions 1,5×2,5×3 cm (l×L×H) et dont la partie la plus centrale était située 
à une distance de 24,0 cm du centre de la roue. Les trois parallépipèdes ont été espacé 
de 120° chacun autour de l’axe de rotation. L’anneau de liaison a été modélisé par un 
cylindre en aluminium de 26,3 cm de rayon externe, de 3 cm d’épaisseur et d’une 
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hauteur de 0,6 cm. La main courante a quant à elle été modélisée par un tore creux en 
acier de 26,3 cm de rayon externe, de 24,1 cm de rayon interne et dont l’épaisseur de 
métal était de 1,5 mm.  
A partir de modèle de la roue et du dynamomètre de la main courante, la masse de 
chacune des roues arrière était de 3,79 kg. Leurs centres de masse étaient, qui étaient 
immobiles dans fℜ , ont été exprimés dans ce référentiel où seules leurs coordonnées 
transversales n’étaient pas nulles : 
2
0
0
0, 305
G
f
G
ℜ
 
 
= 
 
− 
 et 2
0
0
0, 305
D
f
G
ℜ
 
 
= 
 
 
 
Leurs tenseurs d’inertie ont été réduits à leurs centres de masse respectifs et 
compte-tenu des propriétés de symétrie des roues, ces tenseurs ont été directement 
exprimés dans la base ( , ,f ffi j k
  
) de fℜ . 
2
/2
0, 111 0 0
0 0, 111 0
0 0 0, 160
G
G G f
J
ℜ
 
 
=  
  
 
et 
2
2
0, 111 0 0
0 0, 111 0
0 0 0, 160
D
G D f
J
∈ℜ
 
 
=  
  
 
 
Les roulettes avant  
Les roulettes avant ont été modélisées chacune par un cylindre plein et homogène 
de 14 cm de diamètre et de 3 cm de hauteur. Leur masse volumique a été déterminée de 
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manière à ce que la masse du modèle soit égale à leur masse réelle, préalablement 
mesurée (de Saint Rémy, 2005 [96]), et qui était de 320 g chacune. Les positions de leurs 
centres de masse étaient situés aux points 1GO  et 1DO  qui sont les origines de leurs 
référentiels respectifs ( 1Gℜ  et 1Dℜ ). 
1
1
0
0
0
G
G
G
ℜ
 
 
= 
 
 
 et 1
1
0
0
0
D
D
G
ℜ
 
 
= 
 
 
 
Leurs tenseurs d’inertie ont été définis dans les bases ( 1 11, ,G GGi j k
  
) et 
( 1 11, ,D DDi j k
  
), respectivement, et réduits à leurs centre de masse : 
1
/1 1
0, 0004 0 0
0 0, 0004 0
0 0 0, 0008
G
G G G
J
ℜ
 
 
=  
  
 
et 
1
/1 1
0, 0004 0 0
0 0, 0004 0
0 0 0, 0008
D
G D D
J
ℜ
 
 
=  
  
 
 
Par ailleurs, les tenseurs d’inertie dans les bases ( 3 33, ,G GGi j k
  
) et ( 3 33, ,D DDi j k
  
) des 
fourchettes avant, respectivement, et lesquels les roulettes tournent autour des axes 
transversaux (axes de rotation), sont identiques à ceux exprimés dans les bases 
( 1 11, ,G GGi j k
  
) et ( 1 11, ,D DDi j k
  
), en raison de la symétrie des roues autour des axes 1Gz  
et 1Dz . 
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Les fourchettes avant  
Les fourchettes avant ont chacune été modélisées par une plaque d’acier de 
dimensions 5,0×12,6×1,0 cm (l×L×H). Leurs masses a ainsi été estimée à 0,49 kg 
chacune et les positions de leurs centres de masse dans les référentiels 3Gℜ  et 3Dℜ  est 
donnée par : 
3
3
0, 049
0, 047
0
G
G
G
ℜ
− 
 
= − 
 
 
 et 3
3
0, 049
0, 047
0
D
D
G
ℜ
− 
 
= − 
 
 
 
Leurs tenseurs d’inertie, exprimés dans les bases de 3Gℜ  et 3Dℜ  et réduits à leurs 
centres de masses respectifs, étaient : 
3
/3 3
0, 001 0 0
0 0 0
0 0 0, 001
G
G G G
J
ℜ
 
 
=  
  
 
et 
3
3 3
0, 001 0 0
0 0 0
0 0 0, 001
D
G D D
J
∈ℜ
 
 
=  
  
 
 
Le FRET-1 
Le modèle inertiel du FRET-1 a permis d’estimer sa masse totale à 39,07 kg. La 
position de son centre de masse global a été déterminée dans une position de référence 
(Figure 29) où les référentiels des fourchettes avant ( 3Gℜ  et 3Dℜ ) étaient parallèles et 
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de même sens que fℜ , correspondant à la position d’un déplacement rectiligne vers 
l’avant : 
0, 141
0, 060
0
f
f
G
ℜ
 
 
= 
 
 
 
 
Cas particulier du FRET-1 sans le dossier 
Pour les besoins de cette étude, il a été nécessaire d’ôter la toile du dossier du 
FRET-1 afin que les marqueurs positionnés sur le dos du Sujet soient visibles par les 
caméras (cf. §  2.2.2). Aussi, les propriétés inertielles de l’ensemble {châssis + siège} 
ont été recalculées sans le dossier. Ainsi, la masse de l’ensemble {châssis + siège} était 
égale à 28,72 kg tandis que la position du centre de masse dans fℜ  et le tenseur 
d’inertie réduit à { }C SG +  étaient égaux à : 
4
0, 174
0, 077
0
f
G
ℜ
 
 
= 
 
 
 4
/4
1, 111 0, 293 0, 002
0, 293 1, 714 0
0, 002 0 1, 773 G f
J
ℜ
− 
 
= − 
  
 
La masse totale du FRET-1 sans le dossier était alors de 37,92 kg et la position du 
centre de masse, dans la position de référence où 3Gℜ , 3Dℜ  et fℜ  ont la même base, 
était : 
0, 142
0, 048
0
f
f
G
ℜ
 
 
= 
 
 
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Annexe 6 : Analyse bibliographique des paramètres inertiels 
segmentaires du Sujet. 
La détermination des paramètres inertiels segmentaires (PIS) de l’être humain a 
débuté à la fin du 17ème siècle où Borelli (1960) [29] détermina le centre de masse global 
d’un Sujet allongé sur un plateau en déplaçant ce plateau par rapport à un axe de 
bascule. Presque deux siècles plus tard, Harless (1860) [155,156] détermina les centres de 
masse segmentaires suivant l’axe longitudinal ainsi que les densités de segments 
prélevés sur des cadavres. Bernstein et al. (1931) [18] proposèrent une méthode in-vivo 
pour déterminer les positions des centres de masse segmentaires, en se basant sur la 
mesure de la force de réaction du sol pour différentes positions du Sujet. Enfin, 
Weinbach (1938) [342] estima les moments principaux d’inertie des segments à partir de 
la technique de la photogrammétrie. 
De nombreux modèles sont aujourd’hui disponibles dans la littérature et dont les 
résultats peuvent varier de près de 70% pour certains paramètres, comme les moments 
principaux d’inertie des pieds, par exemple (Capozzo et Berme, 1990 [44] ; Kingma et 
al., 1996 [184] ; Pearsall et Costigan, 1999 [240]). Aussi, la détermination des PIS est 
considérée par certains auteurs comme la cause majeure des erreurs sur les calculs 
biomécaniques [240] tels que les moments articulaires [184, 249] ou la position du centre 
de masse global du Sujet [201]. 
Pour déterminer les PIS du Sujet, la méthode la plus valide du point de vue 
scientifique est de les mesurer. Pour cela, Dempster (1955) [99], Clauser et al. (1969) 
[52] et Chandler et al. (1975) [45] ont mesuré la masse, les centres de masses et les 
moments principaux d’inertie sur 8, 13 et 6 cadavres, respectivement. Depuis, d’autres 
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méthodes, basées sur l’utilisation de matériels d’imagerie médicale, ont été développées 
pour mesurer ces paramètres in vivo : radiographie à rayon gamma (Zatsiorsky et 
Seluyanov, 1983 [356]), imagerie à résonance magnétique (Martin et al., 1989 [216]), 
tomographie (Erdmann, 1991 [118]) et, plus récemment, une technique par double 
radiographie par rayon X (Durkin et al., 2002 [116]) mais qui est contestée au profit 
d’une triple voire quadruple radiographie par rayon X (Zatsiorsky, 2003 [358]). La 
détermination de ces paramètres nécessite l’utilisation de matériels d’imagerie médicale 
dont peu de laboratoires peuvent se doter. Par ailleurs, la radioactivité associée aux 
techniques de radiographie et de tomographie ne favorise pas leur utilisation. 
Suivant une autre approche, les scientifiques ont cherché à estimer les PIS du Sujet 
à partir de modèles mathématiques plus ou moins complexes. Il est possible de 
distinguer les modèles anthropométriques proportionnels et les modèles 
anthropométriques géométriques (Begon et Lacouture, 2005 [15]). Kroemer et al. (1988) 
[189] distinguent également un troisième type, basé sur la détermination précise des 
volumes segmentaires et qualifié de modèles anthropométriques 3D. 
Les modèles anthropométriques proportionnels, introduits dès la fin du 19ème siècle 
par Braune et Fischer (1889) [35] sont des modèles mathématiques où les PIS sont 
calculés à partir de coefficients de proportionnalité (généralement rassemblés dans des 
tableaux) en référence à une ou plusieurs grandeurs physiques comme la taille des 
segments ou la masse totale de l’individu. Ces coefficients ont été calculés à l’aide de 
régressions statistiques à partir des PIS mesurés sur un échantillon de population. 
L’avantage de ces modèles est qu’ils sont faciles à utiliser et les plus connus sont ceux 
de Winter (1990) [344] et de Zatsiorsky et Seluyanov (1983) [356]. Cependant, leur 
inconvénient est que les PIS calculés à partir des tables anthropométriques sont fonction 
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de la population sur laquelle ces PIS ont été mesurés. Ainsi, le modèle de Winter (1990) 
[344] fait référence aux données de Dempster (1955) [99] et de Miller et Nelson (1973) 
[221] sur des cadavres de sujets âgés de type caucasien tandis qu’il s’agissait de jeunes 
étudiants de type caucasiens pour Zatsiorsky et Seluyanov (1983, 1985) [356, 357]. De la 
même façon, les données de Clauser et al. (1969) [52] et de McConville et al. (1980) 
[218] font référence à une population de soldats américains.  
Les modèles anthropométriques géométriques, apparus à la fin du 19ème siècle (von 
Meyer, 1863) [339] modélisent le corps humain en un ensemble de solides de formes 
géométriques simples dont le calcul des paramètres inertiels est aisé. Ainsi, Whitsett 
(1962) [343], à partir du modèle de Simmon et Gardner (1960) [280], modélisa le Sujet en 
14 segments représentés par des sphères, ellipses, cylindres, cônes tronqués et 
parallélépipèdes rectangles (Figure 94). Les masses, centres de masses et moment 
principaux d’inertie des segments ont été calculés à partir des données de Dempster 
(1955) [99] et de Barter (1957) [12] en supposant que la densité segmentaire était 
homogène. Par la suite, Hanavan (1964) [153], Jensen (1978) [165] et Hatze (1979,1980) 
[157, 158] proposèrent des modèles plus complexes avec une segmentation du corps 
humain en 15, 16 et 17 solides, respectivement, et nécessitant un nombre de mesures 
pouvant atteindre 246 par Sujet pour le modèle de Hatze (1980) [158]. Contrairement 
aux modèles proportionnels, les modèles géométriques permettent d’appréhender les 
volumes segmentaires mais ils font référence à des données mesurées sur une 
population particulière (Harless, 1860 [155] ; Dempster, 1955 [99] ; Bjornstrup, 1996 [21], 
Erdmann, 1997 [119]) et reposent sur des hypothèses concernant les densités 
segmentaires, pouvant entraîner des erreurs importantes, notamment sur la masse et les 
moments d’inertie. 
Annexe 6 
364 
 
Figure 94 : Modèle anthropométrique géométrique. (Kroemer et al. (1988) [189] à 
partir de Whitsett (1962) [343]). 
 
Comme les modèles géométriques étaient basés sur une approximation grossière 
des volumes segmentaires, d’autres méthodes ont été développées pour estimer les PIS à 
partir des formes et des volumes précis des segments. Bien qu’ils soient dénommés 
modèles anthropométriques 3-D par Kroemer et al. (1988) [189], ces modèles pourraient 
également être qualifiés de modèles anthropométriques volumiques. Ainsi, McConville 
et al. (1980) [218] et Young et al. (1983) [354] ont utilisé la technique de la 
stéréophotogrammétrie pour estimer les PIS des sujets. Plus récemment, l’utilisation 
d’un scanner tridimensionnel de surface (Dannen & van de Walter, 1998 [86] ; Norton et 
al., 2002 [235]) ou la détermination du profil corporel à l’aide de potentiomètres (Shan et 
Bohn, 2003 [276]) ont été utilisé pour déterminer les volumes segmentaires. Cependant, 
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à l’image des modèles géométriques, ces méthodes nécessitent de faire l’hypothèse des 
valeurs et de l’homogénéité des densités des volumes mesurés. 
La comparaison des résultats des paramètres inertiels issus de modèles 
anthropométriques proportionnels et de modèles anthropométriques géométriques a 
montré des différences importantes [44, 184, 240], sans que la supériorité d’un type de 
modèle sur l’autre n’ait pu être établie et dépendait du mouvement étudié et de sa 
rapidité d’exécution [184, 249]. 
 
L’analyse des modèles anthropométriques d’estimation des PIS du Sujet montre 
que quel que soit le modèle choisi (proportionnel, géométrique, volumique), les densités 
segmentaires sont supposées égales à celle utilisées pour définir le modèle. Ainsi, par 
exemple, Harless (1860) [155], McConville et al. (1980) [218] et Young et al. (1983) 
[354] ont utilisé une densité identique pour tous les segments du corps. Cependant, 
Harless utilisait une densité de 1066 kg/m3 tandis que McConville et al. et Young et al. 
ont utilisé une densité de 1000 kg/m3. Bjornstrup (1996) [21], quant à lui, a montré que 
la densité segmentaire moyenne était différente entre les segments et variait entre 1053 
et 1100 kg/m3 pour le bras et l’avant bras respectivement. Par ailleurs, Erdmann (1997) 
[119] a mesuré des écarts de densité importants entre les parties supérieure (908 kg/m3), 
moyenne (1043 kg/m3) et inférieure (1077 kg/m3) du tronc, démontrant que la 
répartition de la masse du tronc ne pouvait pas être considérée homogène sur l’ensemble 
du tronc. Les nombreuses études menées sur les PIS ont également montré des 
différences en fonction de l’âge [2, 166, 239], du sexe [276], de l’origine ethnique [48, 164, 
234, 237, 276] et du type d’activité physique [243, 357]. Par conséquent, le choix du modèle 
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anthropométrique doit tenir compte de la population de référence qui a permis de définir 
les propriétés du modèle. 
Par ailleurs, la segmentation du corps humain est souvent différente entre les 
modèles, notamment entre ceux dont les données d’entrées ont été mesurées sur des 
cadavres (Dempsters, 1955 [99] ; Clauser et al., 1969 [52] ; Chandler et al., 1975 [45]) et 
ceux dont les mesures ont été réalisées in-vivo (Zatsiorsky et Seluyanov, 1983 [356]). 
Ainsi, par exemple, pour Zatsiorsky et Seluyanov, l’extrémité proximale de la cuisse est 
située au centre d’une coupe transversale au niveau du grand trochanter, tandis que les 
études réalisées sur les cadavres la situent au niveau de l’articulation coxo-fémorale. 
Ces segmentations différentes se traduisent par des différences importantes dans les 
masses des segments qu’il n’est alors pas possible de comparer. Ainsi, Kingma et al. 
(1996) [184] ont obtenu une différence de 90% pour la masse du pelvis entre le modèle 
de Plagenhoef (1983) [243] et celui de Yeadon (1990) [353]. De plus, les plans de coupe 
n’ont pas toujours été rapportés, créant un biais méthodologique dans la comparaison 
des résultats des différents modèles. Dans tous les cas, le système d’axes dans lequel est 
défini le segment est souvent lié à son anatomie et généralement différent de celui du 
système d’étude du mouvement du segment, tel que celui recommandé par l’ISB (Wu et 
al., 2002, 2005 [349, 350]) qui définit les référentiels segmentaires à partir des centres 
articulaires segmentaires. Toutefois, les adaptations de De Leva (1996) [92] à partir du 
modèle de Zatsiorsky et Seluyanov (1983) [356] et celles de Dumas et al. (2007a,b) [112, 
113] à partir des modèles de McConville et al., (1980) [218], pour les hommes, et de 
Young et al. (1983) [354], pour les femmes, permettent de convertir les PIS issus de 
leurs modèles de référence dans le système d’axes de l’ISB.  
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Annexe 7 : Définition des référentiels segmentaires du Sujet. 
L’ensemble des référentiels segmentaires du Sujet, définis dans les paragraphes qui 
suivent, sont représentés à la Figure 30 (cf. page 158). 
Le pelvis 
Le segment central du modèle anthropométrique est le pelvis auquel est associé le 
repère PVℜ  de base ( , ,PV PVPVi j k
  
) et où : 
• L’origine PVO  est le centre articulaire lombaire ; 
• L’axe PVy  est orienté par le vecteur unitaire PVj

 qui est normal au plan 
contenant les deux épines iliaques antérosupérieures et le point médian entre les 
deux épines iliaques postérosupérieures, et qui est dirigé vers le haut ; 
• L’axe PVz  est dirigé par le vecteur unitaire PVk

, orienté par le vecteur joignant 
l’épine iliaque antérosupérieure gauche à l’épine iliaque antérosupérieure droite ; 
• L’axe PVx  est dirigé par PVi

, défini par le produit vectoriel des vecteurs 
unitaires des deux autres axes : PV PVPVi j k= ∧
  
 et qui est dirigé vers l’avant. 
Bien que la base ( , ,PV PVPVi j k
  
) de PVℜ  corresponde aux recommandations de Wu 
et al. (2002) [349], ce n’est cependant pas le cas de l’origine puisque ces auteurs la 
situent au niveau de l’un ou l’autre des centres articulaires des hanches. Cependant, 
cette différence n’a pas d’influence sur les résultats obtenus dans la présente étude. 
Les cuisses 
Les référentiels CU Gℜ  et CU Dℜ  de bases ( , ,CU G CU GCU Gi j k
  
) et ( , ,CU D CU DCU Di j k
  
) ont 
été associés aux cuisses gauche et droite, respectivement, et où : 
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• Les origines CU GO  et CU DO  sont les centres articulaires des hanches gauche et 
droite, respectivement ; 
• Les axes CU Gy  et CU Dy  sont dirigés par les vecteurs unitaires CU Gj

 et 
CU D
j

, 
respectivement, et qui sont orienté par les vecteurs qui joignent les centres 
articulaires des genoux à ceux des hanches ; 
• Les axes CU Gx  et CU Dx  sont dirigés par les vecteurs unitaires CU Gi

 et CU Di

, 
respectivement, qui sont normaux aux plans contenants les centres articulaires 
des hanches et les épicondyles médiaux et latéraux des fémurs et qui sont dirigés 
vers l’avant du segment ; 
• Les axes CU Gz  et CU Dz  sont dirigés par les vecteurs unitaires CU Gk

 et CU Dk

, 
respectivement, et qui sont définis par les produits vectoriels des vecteurs 
unitaires des deux autres axes : CU G CU G CU Dk i j= ∧
  
 et CU D CU D CU Dk i j= ∧
  
. 
 
Les jambes 
Les référentiel JAGℜ et JADℜ  de bases ( , ,JAG JAGJAGi j k
  
) et ( , ,JA D JA DJA Di j k
  
) ont été 
associés aux jambes gauche et droite, respectivement, et où : 
• Les origines JAGO  et JADO  sont les centres articulaires des genoux gauche et 
droit, respectivement ; 
• Les axes JAGy  et JADy  sont dirigés par les vecteurs unitaires JAGj

 et 
JA D
j

, 
respectivement, et qui sont orientés par les vecteurs qui joignent les centres 
articulaires des chevilles à ceux des genoux ; 
• Les axes JAGx  et JADx  sont dirigés par les vecteurs unitaires JAGi

 et JA Di

, 
respectivement, qui sont normaux aux plans contenants les centres articulaires 
des genoux et des chevilles ainsi que les têtes fibulaires, et qui sont dirigés vers 
l’avant du segment ; 
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• Les axes JAGz  et JADz  sont dirigés par les vecteurs unitaires JAGk

 et JA Dk

, 
respectivement, et qui sont définis par les produits vectoriels des vecteurs 
unitaires des deux autres axes : JAG JAG JAGk i j= ∧
  
 et JAD JAD JADk i j= ∧
  
. 
 
Les pieds 
Les référentiels PI Gℜ  et PI Dℜ  de bases ( , ,PI G PI GPI Gi j k
  
) et ( , ,PI D PI DPI Di j k
  
) ont été 
associés aux pieds gauche et droit, respectivement, et où : 
• Les origines PI GO  et PI DO  sont les centres articulaires des chevilles gauche et 
droite, respectivement ; 
• Les axes PI Gx  et PI Dx  sont dirigés par les vecteurs unitaires PI Gi

 et PI Di

, 
respectivement, et qui sont orienté par les vecteurs qui joignent les calcanéums 
aux points médians entre les têtes des 1er et 5ème métatarsiens ; 
• Les axes PI Gy  et PI Dy  sont dirigés par les vecteurs unitaires PI Gj

 et 
PI D
j

, 
respectivement, qui sont normaux aux plans contenants les calcanéums et les 
têtes de 1er et 5ème métatarsiens, et qui pointent vers le haut ; 
• Les axes PI Gz  et PI Dz  sont dirigés par les vecteurs unitaires PI Gk

 et PI Dk

, 
respectivement, et qui sont définis par les produits vectoriels des vecteurs 
unitaires des deux autres axes : PI G PI G PI Gk i j= ∧
  
 et PI D PI D PI Dk i j= ∧
  
. 
 
Le tronc 
Le référentiel ABℜ  de base ( , ,AB ABABi j k
  
) a été associé à la partie abdominale du 
tronc, et où : 
• L’origine ABO  est le centre articulaire thoracique ; 
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• L’axe ABy  est dirigé par le vecteur unitaire ABj

 qui est orienté par le vecteur 
qui joint le centre articulaire lombaire au centre articulaire thoracique ; 
• L’axe ABz  est dirigé par le vecteur unitaire ABk

 qui est orienté par le vecteur 
résultant du produit vectoriel de ABj

 avec le vecteur joignant le centre articulaire 
lombaire à la 8ème vertèbre thoracique ; 
• L’axe ABx  est dirigé par le vecteur unitaire ABi

 qui est dirigé vers l’avant du 
segment et qui est défini le produit vectoriel des vecteurs unitaires des deux 
autres axes : AB ABABi j k= ∧
  
. 
Le référentiel THℜ  de base ( , ,TH THTHi j k
  
) a été associé à la partie thoracique du 
tronc, et où : 
• L’origine THO  est le centre articulaire cervical ; 
• L’axe THy  est dirigé par le vecteur unitaire THj

 qui est dirigé par le vecteur qui 
joint le centre articulaire thoracique au centre articulaire cervical ; 
• L’axe THz  est dirigé par le vecteur unitaire THk

 qui est orienté par le vecteur 
résultant du produit vectoriel de THj

 avec le vecteur joignant le centre articulaire 
thoracique à la 7ème vertèbre cervicale ; 
• L’axe THx  est dirigé par le vecteur unitaire THi

 qui est défini par le produit 
vectoriel des vecteurs unitaires des deux autres axes : TH THTHi j k= ∧
  
. 
 
La tête et le cou 
Le référentiel TCℜ  de base ( , ,TC TCTCi j k
  
) a été associé à l’ensemble {tête + cou}, et 
où : 
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• L’origine TCO  est le centre articulaire cervical, c’est-à-dire que les référentiels 
THℜ  et TCℜ  ont la même origine ; 
• L’axe TCy  est dirigé par le vecteur unitaire TCj

 qui est orienté par le vecteur 
qui joint le centre articulaire cervical au vertex de la tête ; 
• L’axe TCz  est dirigé par le vecteur unitaire TCk

 qui est normal au plan 
contenant le centre articulaire cervical, le vertex de la tête et le sellion, et qui est 
dirigé vers la droite ; 
• L’axe TCx  est dirigé par le vecteur unitaire TCi

 qui est défini par le produit 
vectoriel des vecteurs unitaires des deux autres axes : TC TCTCi j k= ∧
  
. 
 
Les bras 
Les référentiels BRGℜ  et BR Dℜ  de bases ( , ,BR G BR GBR Gi j k
  
) et ( , ,BR D BR DBR Di j k
  
) ont été 
associés aux bras gauche et droit, respectivement, et où : 
• Les origines BRGO  et BR DO  sont les centres articulaires des épaules gauche et 
droite, respectivement ; 
• Les axes BRGy  et BR Dy  sont dirigés par les vecteurs unitaires BR Gj

 et 
BR D
j

, 
respectivement, qui sont orientés par les vecteurs qui joignent les centres 
articulaires des coudes à ceux des épaules ; 
• Les axes BRGx  et BR Dx  sont dirigés par les vecteurs unitaires BR Gi

 et BR Di

, 
respectivement, qui sont normaux aux plans contenants les centres articulaires 
des épaules et les épicondyles médiaux et latéraux des humérus, et qui sont 
dirigés vers l’avant du segment ; 
• Les axes BRGz  et BR Dz  sont dirigés par les vecteurs unitaires BR Gk

 et BR Dk

, 
respectivement, qui sont définis par les produits vectoriels des vecteurs unitaires 
des deux autres axes : BRG BRG BRGk i j= ∧
  
 et BR D BR D BR Dk i j= ∧
  
. 
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Les avants bras 
Les référentiels AVBGℜ  et AVB Dℜ  de bases ( , ,AVB G AVB GAVB Gi j k
  
) et ( , ,AVB D AVB DAVB Di j k
  
) 
ont été associés aux avant-bras gauche et droit, respectivement, et où : 
• Les origines AVBGO  et AVB DO  sont les centres articulaires des coudes gauche et 
droit, respectivement ; 
• Les axes AVBGy  et AVB Dy  sont dirigés par les vecteurs unitaires AVB Gj

 et 
AVB D
j

, 
respectivement, qui sont orienté par les vecteurs qui joignent les centres 
articulaires des poignets à ceux des coudes ; 
• Les axes AVBGx  et AVB Dx  sont dirigés par les vecteurs unitaires AVB Gk

 et AVB Dk

, 
respectivement, qui sont normaux aux plans contenants les centres articulaires 
des coudes et les processus styloïdes du radius et de l’ulna, et qui pointent vers 
l’avant ; 
• Les axes AVBGz  et AVB Dz  sont dirigés par les vecteurs unitaires AVB Gi

 et AVB Di

, 
respectivement, qui sont définis par les produits vectoriels des vecteurs unitaires 
des deux autres axes : AVBG AVBG AVBGk i j= ∧
  
 et AVB D AVB D AVB Dk i j= ∧
  
. 
 
Les mains 
Les référentiels MAGℜ  et MADℜ  de base ( , ,MAG MAGMA Gi j k
  
) et ( , ,MA D MA DMA Di j k
  
) ont 
été associés aux mains gauche et droite, et où : 
• Les origines MAGO  et MADO  sont les centres articulaires des poignets gauche et 
droit, respectivement ; 
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• Les axes MAGy  et MADy  sont dirigés par les vecteurs unitaires MAGj

 et 
MA D
j

, 
respectivement, qui sont orienté par les vecteurs qui joignent les points médians 
entre les têtes des 2nd et 5ème métacarpiens aux centres articulaires des poignets ; 
• Les axes MAGx  et MADx  sont dirigés par les vecteurs unitaires MA Gi

 et MA Di

, 
respectivement, qui sont normaux aux plans contenants les centres articulaires 
des poignets et les têtes des 2nd et 5ème métacarpiens, et qui pointent vers l’avant 
du segment ; 
• Les axes MAGz  et MADz  sont dirigés par les vecteurs unitaires MAGk

 et MA Dk

, 
respectivement, qui sont définis par les produits vectoriels des vecteurs unitaires 
des deux autres axes : MAG MAG MAGk i j= ∧
  
 et MAD MAD MADk i j= ∧
  
. 
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Annexe 8 : Définition du référentiel du FRET-1 à partir du 
système vidéographique. 
Pour définir le référentiel fℜ  dans ℜ , cinq marqueurs réfléchissant avaient été 
fixés sur le FRET-1 (Figure 32 et Tableau 9, page 167). Une attention particulière a été 
portée aux marqueurs 55, 56 et 57 de telle sorte qu’ils définissent un plan 
perpendiculaire au plan sagittal. De plus, comme le déplacement étaient horizontal, les 
vecteurs unitaires j

 et fj

 était égaux. 
Pour définir fk

, il a été était nécessaire de construire un vecteur intermédiaire ti

 
appartenant au plan sagittal du FRM et défini à partir du produit vectoriel des vecteurs 
55 56M M

 et 57 55M M

, appartenant au plan formé par le dossier du FRET-1. Le produit 
vectoriel de ti

 avec fj

 permettait ensuite de définir la direction et le sens de fk

. Par 
suite, fi

 pouvait être calculé à partir de fj

 et de fk

. 
Comme la position de l’origine fO  de fℜ  par rapport aux autres marqueurs n’était 
pas connue et qu’il n’était pas possible de placer de marqueurs à ce niveau, l’origine de 
fℜ  a tout d’abord été temporairement placée, de manière arbitraire, sur le marqueur 55. 
Puis les coordonnées de fO  dans ce référentiel ont été déterminées comme suit : 
• La coordonnée transversale a été placée au milieu des marqueurs 55 et 56 
• Les coordonnées verticale et antéropostérieure ont été calculées au centre du 
cercle tracé par le marqueur fixé sur la roue arrière droite (n°59) dans fℜ  au 
cours du déplacement. 
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Annexe 9 : Détermination de la composante normale de la 
force de réaction du sol sous les roues avant. 
Pour déterminer la composante normale de la force des réactions du sol, il est utile 
de développer la somme des forces externes au FRM (cf. eq. (38), p. 112) qui, d’après le 
principe fondamental de la dynamique est égal au produit de la masse du FRM par 
l’accélération du centre de masse du FRM : 
( ) ( ) ( ) ( )2 4 1 2 ffrm S S sol sol GfP F F R R m γ→ → → →+ + + + =
     
 
En développant cette expression dans la base ( , ,f ffi j k
  
), pour le cas particulier 
d’un déplacement horizontal : 
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 4 1 2
1 22 4
1 22 4
0
0
0 0
fG xx S x S x sol x sol
frm N N fy S y S
z sol z solz S z S
F F R R
P F F R R m
R RF F
γ→ → → →
→ →
→ →→ →
                       + + + + =                              
 
Ce qui permet d’écrire : 
( ) ( ) 1 22 4 0frm N Ny S y SP F F R R→ →+ + + + =  
Puis d’exprimer 2NR  en fonction de 1NR  : 
 (166) 
Ensuite, la somme des moments externes au FRM a été calculée au centre de masse 
du FRM ( fG ), ce qui permet d’écrire l’expression : 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
( )( ) ( )( )
4 2
1 2
4 2
1 2
frm S Sf f f S f mc
sol solf f
P F FG MWC MWC G G A S G A S
R RG R G R
M M M M M M
M M M M
→ →
→ →
→ → →= + + + +
+ + + +
∑   
 
     
     
( ) ( )( )2 12 4N frm Ny S y SR P F F R→ →= − + + +
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Dans cette expression, seule la composante transversale est utile pour déterminer 1NR , 
ce qui permis de limiter l’étude au plan sagittal médian. En développant l’expression 
dans fℜ  : 
Développement du moment du poids : 
( )
0
0
0
frmf
f
PGM
ℜ
 
 
=  
 
 


 
Développement du moment créé par les actions du Sujet sur le siège : 
Pour faciliter les calculs, il est préférable de choisir SA  appartenant au plan sagittal 
médian que manière à ce que la composante transversale de f SG A

 soit nulle : 
( )( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
4
4 4
4 4 4
4 40
S f S
Sf S S f S
Sf f f
A G x S x A S
FG A S A G y S y A S
z S z A S
x x F M
M M y y F M
F M
→
→ →
→ → →
→ →ℜ ℜ ℜ
   
− 
    
   + = − ∧ + 
             

 
 
Soit : 
( )( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4
4 4
4 4 4
4 4 4
S f S
Sf S f S S
S f S f S
f
A G z S x A S
FG A S G A z S y A S
A G A Gy S x S z A S
y y F M
M M x x F M
x x F y y F M
→
→ →
→ → →
→ → → ℜ
 
− +
 
 
+ = − + 
 
 − − − +
 

 
 
 
Développement du moment créé par les actions du Sujet sur les mains courantes : 
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 2Sf mc mcFG A S S A Sf mcM M G O O A F M→ → → →+ = + ∧ +       
Soit : 
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( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 2Sf mc mcFG A S S S A Sf mcM M G O F O A F M→ → → → →+ = ∧ + ∧ +
      
 
Le développement de cette expression donne : 
( )( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2 2 2
2 2 2 2
2 2 200
f mcmc
Sf mc f mc mc
mcff f f f
G x S x S x A SA
FG A S G Ay S y S y A S
z S z S z A S
x F F Mx
M M y F y F M
F F M
→
→ → →
→ → → →
→ → →ℜℜ ℜ ℜ ℜ
     
−   
        
     + = − ∧ + ∧ +   
                     

 
 
Soit : 
( )( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
2
2 2 2
2 2 2 2
2 2 22 2
f mc mc
Sf mc f mc mc
mc mcf f mc ff
G Az S z S x A S
FG A S G Az S z S y A S
A AG G y S x S z A Sy S x S
y F y F M
M M x F x F M
x F y F Mx F y F
→
→ → →
→ → → →
→ → →→ → ℜℜ
   
− +
   
   + = + − +
   
  
− +− +   

 
 
Or, la composante transversale de la seconde parenthèse correspond au moment 
propulsif : 
( )( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
2 2 2
2 2 2 2
2 2
f mc mc
Sf mc f mc mc
f f
f
G Az S z S x A S
FG A S G Az S z S y A S
G G propy S x S
y F y F M
M M x F x F M
x F y F M
→
→ → →
→ → → →
→ → ℜ
 
− + +
 
 + = − +
 
 
− + + 

 
 
Finalement : 
( )( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
2 2
2 2 2
2 2
mc f mc
Sf mc f mc mc
f f
f
A G z S x A S
FG A S G A z S y A S
G G propy S x S
y y F M
M M x x F M
x F y F M
→
→ →
→ → →
→ →
ℜ
 
− +
 
 
+ = − + 
 
− + + 
 

 
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Développement du moment créé par les actions du sol sur les roulettes avant : 
( )( ) ( )
( )
( )
( )1
1
1 1 11 2 1 1 1 11
1 1 1
0
0
f
solf f
f ff
G x sol
RG R sol Rf G N Nz sol
z sol N
e x R
M M G I R M r y R R R
R R
λ κ
λ
→
→
→ →
→ ℜ ℜℜ
−     
     
+ = ∧ + = − − ∧ + − +     
     
    

    
 
Où e  représente l’empattement du FRM 
Soit : 
( )( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
1
2 1
1 1 1 11
1 1 2 1
f
solf f
f f
f
G z sol
RG R G Nz sol
G N G x sol
r y R
M M e x R R
e x R r y R
λ κ
λ
→
→
→
→ ℜ
 
− +
 
 
+ = − − + + 
 
 − + + +
 

 
 
Or d’après l’expression (28) (cf. p. 103) et dans les conditions d’un roulement sans 
glissement lors d’un déplacement horizontal et rectiligne : 
( )
1 1 1
21
1 1
N zz
G xx sol f
R I
R
r r
λ γ
→
=− −  
Aussi la composante transversale du moment résultant en fG  des actions du sol sur 
les roulettes avant devient : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 11 1 2 1 1 21 2
1 1
f f f f f
N zz
G N G G N G G xx sol
R I
e x R r y R e x R r y
r r
λλ λ γ→
 
− + + + = − + + + − − 
 
 
Soit : 
( ) ( ) ( ) 1 11 2 1 21 1 2 1 11 2 2
1 1 1 1
f f
f f f f
G zz Gzz
G N G G N G xx sol
y I yr I r
e x R r y R e x R
r r r r
λλλ λ γ→
   
− + + + = − + − − − +      
   
 
 
  Annexe 9 
  379 
 
Développement du moment créé par les actions du sol sur les roues arrière : 
( )( ) ( ) ( )
( )
( )
( )2
2
2 2 22 2 2 2 2 22
2 2 2
0
0
f
solf f
f ff
G
x sol
RG R sol Rf G N Nz sol
z sol N
x R
M M G I R M r y R R R
R R
λ κ
λ
→
→
→ →
→ ℜ ℜℜ
−     
     
 + = ∧ + = − + ∧ + − +   
     
      

    
 
Soit : 
( )( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2
22 2 2 22
2 2 2 2
G z solf
RG Rsolf G Nz solf
G N G x solf f
f
r y R
M M x R R
x R r y R
λ κ
λ
→
→ →
→
ℜ
 
− + 
 
 + = − +
 
 
− + + + 
 

 
 
Or d’après l’expression (33) (cf. p.108) et dans les conditions d’un roulement sans 
glissement lors d’un déplacement horizontal et rectiligne : 
( )
2 2 2
22
2 2 2
prop N zz
Gx sol f
M R I
R
r r r
λ γ
→
=− − −  
Aussi la composante transversale du moment résultant en fG  des actions du sol sur 
les roulettes avant devient : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 22 2 2 2 2 2 22
2 2 2
prop N zz
G N G G N G Gx solf f f f f
M R I
x R r y R x R r y
r r r
λλ λ γ
→
 
 
− + + + = − + + + − − −
 
 
 
En décomposant la deuxième partie de l’expression, celle-ci devient : 
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( ) ( ) ( ) ( ) 22 2 2 2 2 2 22
2
22
2
2 2 2
1
G f
G N G G N Nx solf f f
G zz Gf fzz
prop G f
y
x R r y R x R R
r
y I yI
M
r r r
λ
λ λ λ
γ
→
 
 
− + + + = − + + − −
 
 
  
  + − − − +
   
   
 
Soit : 
( ) ( ) ( ) 22 2 2 22
2
22
2
2 2 2
1
G f
G N G G Nx solf f f
G zz Gf fzz
prop G f
y
x R r y R x R
r
y I yI
M
r r r
λ
λ
γ
→
 
 
− + + + = − −
 
 
  
  + − − − +
   
   
 
Par ailleurs, d’après l’expression (166) (cf. p. 375), 2NR  peut être exprimé en 
fonction de 1NR . L’expression précédente devient alors : 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )22 2 2 12 2 4
2
22
2
2 2 2
1
G f
G N G G frm Nx sol y S y Sf f f
G zz Gf fzz
prop G f
y
x R r y R x P F F R
r
y I yI
M
r r r
λ
λ
γ
→ → →
 
 
− + + + = + + + +
 
 
  
  + − − − +
   
   
 
Bilan des moments externes au FRM : 
Le bilan des moments externes au FRM, suivant la direction transversale ( fk

), 
s’écrit alors : 
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( )( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
2
2
2 2 2
2 2
2
4 4 4 4
2
11 2
1
1 1
1
f
f f
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En factorisant puis en simplifant les termes qui s’annulent, cette expression 
devient : 
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Par ailleurs, d’après le principe fondamental de la dynamique, la somme des 
moments externes au FRM, réduit en fG , est égale au moment dynamique du FRM 
réduit en fG , autrement dit à la somme des variations des moments cinétiques des 7 
solides du FRET-1, réduits en fG  (cf eq. (61), p. 122) : 
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En décomposant les trois termes de cette expression suivant la direction 
transversale ( fk

) : 
1er terme : 
( )7 * 1 2 3 41 2 3 4
1
i
i
d L J J J J
dt ℜ
=
= Ω + Ω + Ω + Ω∑
i i i i    
 
Où, les accélérations angulaires des fourchettes ( 3Ω
i
) et du système {châssis + 
siège} ( 4Ω
i
) sont nulle dans le cas d’un déplacement rectiligne. Par ailleurs dans le cas 
d’un déplacement horizontal et lorsqu’il y a roulement sans glissement, l’expression 
précédente s’écrit alors : 
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Ce qui s’écrit : 
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Or d’après les propriétés du centre de masse du FRET-1, la somme des produits de 
chacune des masses des septs solides par la vitesse de leur centre de masse respectif est 
égal au produit de la masse totale du FRET-1 par la vitesse du centre de masse globale 
du FRET-1. Aussi, le produit vectoriel de fGv

 par lui-même est nul : 
7
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dG G
m v
dt
ℜ
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3ème terme : 
( ) ( )7 7
1 1
Gi Gif i i i f i
i i
G G m m G Gγ γ
= =
∧ = ∧∑ ∑
   
 
Or, dans le cas d’un déplacement rectiligne, les accélérations des septs centres de 
masse sont toutes égales à l’accélération du centre de masse du FRET-1. Aussi, il est 
possible d’écrire : 
( )7 7
1 1
0
fGi Gf i i i f i
i i
G G m m G Gγ γ
= =
 
∧ = ∧ 
 
∑ ∑
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

 
Or, d’après la définition du centre de masse du FRET-1, la première partie du 
produit vectorielle est nulle. 
Bilan du moment dynamique du FRET-1 : 
Finalement, le moment dynamique résultant en fG , suivant la direction de fk

 est 
simplement dépendant de l’accélération du centre de masse du FRET-1 et des moments 
d’inertie des roues. Il est alors possible d’écrire : 
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Finalement, la composante normale de force de réaction du sol sous les roulettes 
avant ( 1NR ) est calculée à partir de l’expression : 
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Application numérique et simplification : 
Cette expression, exaustive, peut cependant être largement simplifiée dans le cas 
particulier de l’étude de la propulsion en FRM en raison des valeurs numériques de 
certains termes. Ainsi, en supposant que les paramètres de résistance au roulement sont 
de l’ordre du millimètre ( 1 2 1mmλ λ≈ ≈ ), l’application numérique dans le cas du FRET-
1 montre que : 
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 (0,0002 mc yF  ≈ 0) 
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Finalement, l’expression permettant de déterminer 1NR  peut s’écrire : 
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Cinétique et énergétique de la propulsion en fauteuil roulant manuel 
Résumé : L'objet de cette thèse est de proposer une méthode de calcul de la puissance 
mécanique développée par les utilisateurs de fauteuil roulant manuel (FRM) pour se déplacer 
sur le terrain. Cette méthode est basée sur un modèle mécanique 3D intégrant la cinématique 
des segments du Sujet et des éléments du FRM, et les efforts exercés par le Sujet sur le FRM. 
La vérification expérimentale de ce modèle a nécessité l’utilisation simultanée d’un système 
vidéographique 3D et d’un fauteuil roulant instrumenté (FRET-1) permettant la mesure des 
efforts appliqués par le Sujet sur le siège et sur les mains courantes du FRET-1 au cours d’un 
déplacement en ligne droite sur le plat. Les paramètres de résistance au roulement ont été 
calculés ainsi que la puissance dissipée par ces résistances. La puissance cinétique et la 
puissance du poids du système {Sujet + FRM} ont également été calculées puis utilisées pour 
calculer la puissance mécanique interne du système {Sujet + FRM}. La méthode présentée 
dans cette thèse ouvre des perspectives intéressantes en termes d’évaluation des capacités 
physiques des utilisateurs de FRM, d’optimisation des techniques de propulsion et 
d’amélioration de l’accessibilité des lieux publics et privés. 
Mots clés : Fauteuil roulant manuel, Biomécanique, Modèle mécanique 3D, Puissance 
mécanique, Résistance au roulement. 
 
 
 
Kinetic and energetic of manual wheelchair propulsion 
Abstract : The purpose of this thesis is to propose a computing method of the mechanical 
power produced by manual wheelchair (MWC) users during actual displacements. This 
method is based on a 3-D mechanical model involving the kinematics of the Subject's 
segments and the MWC elements, and the efforts exerted by the Subject on the MWC. The 
experimental validation of this model required the simultaneous use of a 3-D kinematic 
system and an instrumented wheelchair (WWE) allowing the measurement of the efforts 
applied by the Subject on the wheelchair seat and handrims during an actual straightforward 
displacement on a flat ground. The rolling resistance parameters were calculated as well as the 
power dissipated by these resistances. The kinetic power and the power of the weight of the 
{Subject + MWC} system were also computed then used for computing the internal 
mechanical power of the {Subject + MWC} system. The method presented in this thesis 
opens some interesting perspectives for the evaluation of MWC users' physical abilities, the 
optimisation of propulsion techniques and the improvement of public and private places 
accessibility. 
Keywords : Manual wheelchair, Biomechanics, 3-D mechanical model, Mechanical power, 
Rolling resistance. 
